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Les avancées technologiques réalisées en biologie moléculaire ont permis d’aboutir dans le 
début des années 2000 au séquençage complet des génomes d’une vingtaine d’organismes [1] 
bactériens (Escherichia coli), de levures, de végétaux (riz, Arabidopsis thaliana) ou de l’espèce 
humaine. Un des enjeux scientifiques majeurs est maintenant de relier les gènes identifiés aux 
fonctions physiologiques d’une cellule ou d’un organisme grâce à des techniques d’analyse 
fonctionnelle. 
L’exploration fonctionnelle du génome est actuellement réalisée à plusieurs niveaux :  
• celui des ARN messagers avec l’étude du transcriptome 
• celui des protéines exprimées à partir de ces ARN messagers avec l’étude du 
protéome 
• celui des métabolites avec l’étude du métabolome 
Le concept de métabolome fait référence à l’ensemble des métabolites contenus dans un 
système biologique donné : organisme, type cellulaire ou fluide biologique tel que l’urine ou le plasma 
[2]. Les métabolites sont des composés impliqués dans les processus métaboliques : substrats, 
produits ou cofacteurs de réactions enzymatiques ou simplement chimiques [3]. Le terme métabolite 
inclut par conséquent toutes les molécules de faibles masses moléculaires (en général <1500Da) 
telles que les acides organiques, les sucres, les acides gras, les métabolites conjugués, les acides 
aminés mais aussi certains peptides (comme le glutathion), les vitamines, les stéroïdes, les 
xénobiotiques et autres molécules exogènes [4]. 
Le terme métabolome a été conçu en référence au génome et aux autres approches omiques. Il 
est apparu pour la première fois dans une publication d’Oliver en 1998 [5]. L’étude du métabolome (ou 
métabolomique) s’inscrit au même titre que les études du transcriptome et du protéome dans un 
contexte post-génomique (Figure 1). Comparée aux études du transcriptome et du protéome, l’étude 
du métabolome possède des avantages complémentaires. Tout d’abord le métabolome est 
théoriquement plus facile à cerner dans sa globalité [6], il existe approximativement un facteur 10 
entre le nombre de métabolites et le nombre de gènes (ex., 584 [4] et 6600 (www.yeastgenome.org), 
respectivement chez S.cerevisiae). De plus, le métabolome, en tant que maillon final de la cascade 
des « omiques », représente l’ultime réponse d’un organisme à une altération génétique, une 
pathologie, une exposition à un toxique ou tout autre facteur susceptible de perturber son 
fonctionnement [7]. Il est donc le reflet le plus proche de la fonctionnalité et du phénotype d’une cellule 
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ou d’un organisme. Il est, tout comme le protéome, dépendant du contexte biologique et/ou 
environnemental. C'est-à-dire que les taux de protéines ou de métabolites sont modifiés en fonction 
de l’état physiologique, développemental, ou pathologique d’une cellule, d’un tissu, d’un organe ou 
d’un organisme [8]. En outre, il a été démontré par la théorie du contrôle métabolique [9-11], que des 
différences de concentration en métabolites intermédiaires doivent pouvoir être détectées par un effet 
d’amplification, alors que les modifications de concentrations en transcrits ou en protéines sont 
souvent très faibles ou indétectables [8].  
 
Figure 1 : Représentation schématique des technologies « Omiques ». 
1.1. Métabolites et Métabolome 
Pour certains scientifiques, la notion de métabolite inclut toutes les substances organiques 
d'origine naturelle provenant du métabolisme d'un organisme vivant et qui ne relèvent pas directement 
de l'expression des gènes. En fait, deux types de métabolites peuvent être distingués en fonction de 
leur origine : métabolites endogènes et exogènes. 
Les métabolites endogènes peuvent être classés en métabolites primaires et secondaires. Les 
premiers sont ubiquitaires (règnes bactérien, végétal et animal) et sont directement impliqués dans 
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des processus essentiels à la vie tels que la croissance, le développement et la reproduction. C'est 
par exemple le cas pour les acides aminés ou des intermédiaires de la glycolyse. Les métabolites 
secondaires sont propres à chaque espèce, ont une distribution restreinte et sont synthétisés en vue 
d’une fonction biologique particulière. Citons par exemple les alcaloïdes chez les plantes ou des 
hormones chez les mammifères [12]. 
Les métabolites exogènes à un organisme sont les métabolites qui ne sont pas synthétisés 
directement par ce dernier. Cela concerne notamment les xénobiotiques qui représentent les 
composés chimiques synthétisés par l’Homme et leurs produits de biotransformation ou de 
métabolisation, résultant de réactions de phase I (modification de la molécule initiale visant à 
introduire un groupe fonctionnel) et/ou de conversion enzymatique de phase II (conjugaison) [13], 
mais aussi toute molécule étrangère à un organisme (par exemple la caféine issue du café n’est pas 
un xénobiotique mais un métabolite secondaire exogène pour l’Homme). Dans ce contexte particulier, 
Holmes et al. [3] ont proposé le concept de xénométabolome qui est une description du profil 
métabolique de xénobiotiques d'un individu exposé à des polluants environnementaux, médicaments, 
ou à des molécules exogènes provenant des aliments/composants alimentaires tels que les composés 
phytochimiques [14]. Crockford et al. [15] ont démontré le potentiel de cette approche en identifiant les 
métabolites de médicaments comme le paracétamol ou le disopyramide par heterospectroscopie sur 
des empreintes urinaires acquises avec 600 MHz RMN 1H et UPLC/TOF-MSE obtenues à partir de 
plus de 80 patients. Ce concept étend l'approche développée dans le début des années quatre-vingt 
dix dans le domaine de l'épidémiologie moléculaire [16;17], grâce aux progrès techniques en chimie 
analytique. 
Appliquée aux études épidémiologiques, l'analyse du xénométabolome pourrait améliorer la 
caractérisation des cohortes, notamment en permettant de valider les réponses aux questionnaires 
(observance à un traitement médicamenteux par exemple), mais également en documentant des 
expositions environnementales ou professionnelles à des produits chimiques. Ainsi, l’analyse du 
métabolome renseigne sur l’ensemble du métabolisme et des interactions d’un individu avec son 
environnement, alors que celle de l’expression des gènes (analyse transcriptomique) renseigne plutôt 
sur les possibilités d’adaptations fonctionnelles d’un organisme face à l’environnement. Les 
informations ainsi récoltées par l’analyse des métabolites dans les fluides biologiques sur le 
metabotype (phénotype métabolique) d’un individu ou d’une population peuvent être appliquées à la 
médecine personnalisée ou la santé publique [18]. L’analyse métabolomique permet donc d’accéder à 
un grand nombre de métabolites d’un organisme, qu’ils soient directement issus des gènes et 
protéines, ou qu’ils résultent des intéractions de l’organisme avec son environnement. Ainsi on peut 
considérer l’analyse du métabolome comme une approche ouvrant des perspectives prometteuses 
dans des domaines aussi variés que la nutrition [19], le diagnostique de pathologie ou de toxicité 
(caractérisation de xénobiotiques [20], la mise en évidence de métabolites disrupteurs endocriniens 




1.2. Biomarqueurs et Métabolome 
La relation entre la composition d’un fluide biologique et la présence d’une pathologie ou d’un 
toxique a été explorée depuis l’antiquité. On a par exemple longtemps diagnostiqué la présence d’un 
diabète par la saveur sucrée des urines (Susruta et Charaka, 2000 ans avant J.C., Papyrus de 
Thèbes 1550 ans avant J.C., Pharmaceutice rationalis T ;Willis 1674). En fait, chaque individu (quelle 
que soit l’espèce vivante) possède un état d'équilibre biologique appelé homéostasie. Initialement 
pressenti par Claude Bernard [23], le concept d'homéostasie fait référence à la capacité que peut 
avoir un organisme vivant à conserver son équilibre de fonctionnement en dépit des contraintes qui lui 
sont extérieures. Le terme fut formalisé par Walter Bradford Cannon qui parlait de l’homéostasie 
comme «la sagesse du corps». Il la définissait comme la stabilisation des états qui permettent les 
processus biologiques de la vie, telle qu'elle ressort de cette phrase extraite de son ouvrage «The 
Wisdom of the Body» : «Les êtres vivants supérieurs constituent un système ouvert présentant de 
nombreuses relations avec l'environnement. Les modifications de l'environnement déclenchent des 
réactions dans le système ou l'affectent directement (…) [24]». Les interactions avec l'environnement 
(exposition à des médicaments, produits chimiques…) ou l'apparition d'une maladie sont susceptibles 
de perturber cette homéostasie à différents niveaux de l'organisation biologique, y compris celui du 
métabolome. Les concentrations de métabolites endogènes peuvent être modifiées et des 
xénometabolites peuvent apparaître. Alors que ces derniers sont évidemment des marqueurs de 
l'exposition (biomarqueurs d'exposition), des signatures spécifiques de la maladie ou de l'exposition 
(souvent appelé profil métabolomique) ont pu être mises en évidence par l'analyse détaillée des 
métabolites endogènes.  
La métabolomique en tant qu’approche globale peut alors permettre une meilleure 
compréhension des changements liés à une maladie ou à un effet pharmacologique [25], en mettant 
en évidence des interrelations métaboliques qui n’auraient pas pu être détectées avec des approches 
biochimiques ciblées traditionnelles. La notion de profil métabolique a été introduite par Williams en 
1949 [26;27] qui a utilisé la chromatographie sur papier pour comparer les urines de 200000 sujets, 
parmi lesquels figuraient des alcooliques, des schizophrènes et des patients des hôpitaux 
psychiatriques. Il a démontré que certaines caractéristiques du profil métabolique pouvaient être 
associées à chacun de ces groupes. Griffiths et Wang [28] ont rapporté que les origines de la 
métabolomique remontent aux années 60 et 70 avec les travaux des Horning. Ils ont publié plusieurs 
articles sur la détermination de profils métaboliques dans l'urine par chromatographie en phase 
gazeuse couplée entre autre à la spectrométrie de masse [29;30]. Dans le même temps, Robinson et 
Pauling ont effectué une analyse quantitative de la vapeur d'urine et d'haleine par chromatographie en 
phase gazeuse pour le suivi de l’état de santé et le diagnostic de pathologies [31]. 
Les marqueurs biologiques ou biomarqueurs sont des indicateurs internes mesurables à la suite 
de modifications ou d’altérations cellulaires ou moléculaires qui peuvent apparaître dans un organisme 
pendant ou après une maladie ou suite à l'exposition à un toxique [32;33]. Cette définition, qui est 
utilisée en toxicologie environnementale et professionnelle, est plus large que celle de l'Institut 
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national de la santé américain (NIH) qui définit un biomarqueur comme «une caractéristique 
biochimique ou non (comme par exemple la mesure de la tensions artérielle) qui est objectivement 
mesurée et évaluée comme un indicateur de processus biologiques normaux, processus pathogènes, 
ou de procédés pharmacologiques pour une intervention thérapeutique» [34]. On considère comme 
biomarqueurs des composés ou un ensemble de composés (profil métabolomique) spécifiques, 
facilement mesurables et obtenus de manière, si possible, non invasive [35]. 
Ils peuvent être divisés en plusieurs catégories qui incluent les biomarqueurs d'exposition, les 
biomarqueurs d'effet et les biomarqueurs de susceptibilité. Un biomarqueur d'exposition renseigne 
quant à l'existence et l'importance de l'exposition à un toxique. La biosurveillance de l'exposition est 
utilisée depuis longtemps en milieu professionnel par exemple, pour la détermination des 
concentrations de Plomb [36] ou de métabolites du benzène [37] dans le sang ou l'urine. 
Les biomarqueurs d’effet indiquent que l'exposition a donné lieu à une intéraction entre la 
substance toxique et une cible biologique. Les substances mutagènes et/ou cancérigènes qui 
possèdent une ou plusieurs fonctions électrophiles se lient par exemple aux macromolécules 
biologiques comme les protéines, l'ADN ou les lipides. Les réactions chimiques impliquant 
l'hémoglobine sont souvent utilisées dans la biosurveillance en raison de la longue durée de vie des 
globules rouges (120 jours) et de sa facilité d'obtention. Citons également le stress oxydatif qui 
perturbe l'homéostasie de la cellule et conduit à la production de substances spécifiques comme la 8-
hydroxy-2'-désoxyguanosine ou à des perturbations au niveau de la voie de biosynthèse ou de 
dégradation du glutathion [36]. 
Les biomarqueurs de susceptibilité décrivent les différences inter-individuelles en réponse à des 
substances toxiques, des facteurs génétiques ou non (âge, maladie du foie, des reins, alimentation, 
suppléments alimentaires...). Lespolymorphismes des enzymes de détoxicification et/ou d’activation 
ont été identifiés comme des facteurs clés dans ces variations entre individus. Haufroid et al. [38] ont 
ainsi démontré la relation entre l'excrétion urinaire d'acide phénylhydroxyéthylmercapturique (un 
métabolite issu d’une réaction entre le styrène et le glutathion) et le polymorphisme génétique de la 
glutathion S-transférase M1. Dans le même esprit, une approche  dénommée «pharmaco-
métabolomique», a été proposée afin d'étudier la réponse aux médicaments [39;40]. Dans ce contexte 
particulier, la métabolomique est utilisée comme un outil de génomique fonctionnelle.  
Malgré les avancées réalisées dans le domaine analytique, qui ont grandement facilité la mise en 
évidence de biomarqueurs d’exposition ou d’effet, les biomarqueurs de susceptibilité reste beaucoup 
plus délicatsà mettre en évidence. La variabilité inter-individuelle de la réponse d’un organisme à un 
facteur extérieur est multifactorielle. Notre connaissance très limitée des voies métaboliques ne nous 
permet pas toujours d’appréhender la complexité des réseaux métaboliques impliqués. Il est donc 
nécessaire d’obtenir une vision la plus intégrée possible qui passe notamment par la prise en compte 
des interactions individu-environnement pour la mise en évidence desquelles l’analyse métabolomique 
constitue une approche de choix.  
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2. L’APPROCHE METABOLOMIQUE 
L’analyse du métabolome repose sur l’obtention d’empreintes métaboliques les plus exhaustives 
possibles (approche globale), ou de profils métaboliques plus spécifiques (approche ciblée), obtenus 
à l’aide de différentes méthodes analytiques qui seront détaillées ci-après. L’analyse différentielle de 
ces empreintes issues de différents groupes d’échantillons vise à caractériser les répercussions de la 
modification d’un facteur externe, et à mettre en évidence la manière dont un système biologique y 
répond. 
2.1. Les différents type d’approches 
Il existe différents types d’approches selon l'étape à laquelle l'identification des métabolites est 
réalisée. L’approche globale, ou non ciblée, est utilisée pour l'analyse du métabolome dans son 
ensemble, c’est-à-dire l'analyse complète de tous les métabolites mesurables dans un échantillon (y 
compris des signaux provenant d’analytes non encore caractérisés) que l’on cherchera à identifier par 
la suite. A l’inverse, l’approche ciblée se focalise sur un nombre limité de métabolites connus et 
prédéfinis avant l’analyse en elle-même afin de déterminer avec précision leurs concentrations 
(relatives ou absolues). 
• L’analyse métabolomique globale 
Elle a pour ambition la comparaison d’empreintes métaboliques obtenues avec différentes 
techniques (chromatographie en phase liquide ou gazeuse couplées à la spectrométrie de masse, 
infra-rouge ou encore résonance magnétique nucléaire), l’identification et parfois la quantification non 
biaisée des métabolites présents dans un échantillon biologique prélevé dans des conditions 
données. Cette approche vise à donner une vue d’ensemble de l’état métabolique d’un organisme, 
afin de repérer les réseaux de régulation, et/ou à construire un modèle statistique prédictif pour la 
classification ultérieure d’échantillons inconnus. Elle cherche ainsi à comparer des empreintes de 
métabolites dont les concentrations sont modifiées en réponse à une pathologie ou à une exposition à 
un toxique et à donner une signification biologique aux variations observées. Deux termes, 
métabolomique et métabonomique, sont employés de façon interchangeable selon les équipes pour 
décrire de telles approches. Le premier est historiquement employé pour des études concernant des 
systèmes cellulaires simples et surtout dans le cadre d’études d’organismes végétaux, et le second 
pour des études de systèmes biologiques intégrés, tels que des analyses d’urines ou de tissus, dans 
le cadre d’analyses toxicologiques. Un consensus est apparu récemment et tend à soutenir que la 
« métabolomique » fait référence à l’analyse de profils métaboliques exhaustifs tandis que la 
« métabonomique » s’intéresse à des changements métaboliques multiples (mais pas forcement 
exhaustifs) en réponse à un stress biologique (maladie, exposition à un agent toxique, …) qui 




• L’analyse métabolomique ciblée 
Elle a pour objet de mesurer spécifiquement un nombre réduit de métabolite comme les substrats 
ou les produits d’une réaction enzymatique par exemple. Elle peut aussi se focaliser sur des 
composés appartenant à une voie métabolique ou à une famille chimique donnée, on parle alors de 
profilage métabolique. Ce type d’approche a pour but une meilleure compréhension de la fonction ou 
de la régulation d’une voie métabolique et/ou de ses liens avec les autres voies métaboliques. Elle fait 
le plus souvent appel à des méthodes d’extraction sélectives de métabolites, ou plus généralement à 
une étape de traitement de l’échantillon importante, permettant d’optimiser la détection des analytes 
au sein d’une matrice biologique complexe. Les analyses effectuées dans ce cadre sont souvent 
quantitatives, précises et sensibles et s’apparentent à des dosages classiques en milieu biologique. 
2.2. Déroulement d’une analyse métabolomique 
L’analyse du métabolome est une approche multidisciplinaire mettant en jeu la chimie analytique, 
le traitement du signal et l’analyse statistique. Une expérience d’analyse métabolomique débute par 
un protocole expérimental approprié afin de veiller à ce que les données soient par la suite 
biologiquement interprétables. L'analyse commence par le traitement des échantillons biologiques 
avant l'injection dans le système analytique. Les profils métaboliques obtenus (données brutes) sont 
ensuite traités par des logiciels spécialisés dans la détection automatique des signaux, avant d'être 
analysés avec des outils statistiques. Enfin, l'identification des signaux discriminants est réalisée en 
combinant l'analyse de spectres, la consultation de bases de données et autres outils informatiques et 
mathématiques. Toutes ces étapes sont présentées dans la Figure 2 et seront détaillées dans les 
chapitres suivants. 
 




3. PREPARATION DES ECHANTILLONS 
Avant même de procéder au recueil et au traitement des échantillons, il convient de réfléchir  à la 
démarche expérimentale à mettre en place. L'un des problèmes en métabolomique est l'existence de 
facteurs confondants qui masquent le phénomène biologique que l’on souhaite étudier. Ces facteurs 
confondants peuvent être d’origine analytique ou biologique et leur impact doit être contrôlé, autant 
que faire se peut, par un plan expérimental approprié. 
De nombreux facteurs confondants présumés d'origine biologique ont déjà été répertoriés dans la 
littérature : l'âge [43], le genre [44], les effets chronobiologiques [45;46], l’impact des espèces 
animales et des souches [47;48], l’influence des facteurs environnementaux tels que l'alimentation, le 
mode de vie [49] ou encore l’impact de la microflore intestinale [50-52]. Certains de ces facteurs 
(l'alimentation ou le mode de vie, par exemple) varient d'un sujet à l'autre et ne peuvent pas être 
facilement contrôlés. Malheureusement dans la plupart des cas la seule option possible est de garder 
à l’esprit que ces facteurs existent et peuvent engendrer des variations des profils métaboliques. 
D'autres facteurs comme l'âge et le genre doivent être équilibrés dans les différents groupes afin de 
limiter leur impact sur les analyses statistiques. Dans ce contexte, il est particulièrement important de 
bien caractériser les profils métaboliques de fluides biologiques de sujets sains afin d'évaluer au 
préalable l'impact de ces facteurs physiologiques sur les concentrations en métabolites [53;54].  
Une autre question importante est la normalisation des résultats. Cela est particulièrement 
important pour les échantillons urinaires. En effet, contrairement à la plupart des fluides biologiques ou 
des échantillons de tissus pour lequel la concentration de métabolites est clairement liée au volume ou 
la quantité prélevée, les concentrations urinaires de métabolites sont très fluctuantes en raison des 
variations du volume urinaire et de clairance rénale d’un prélèvement à l’autre, ce qui rend la 
normalisation des données nécessaire. Elle peut être réalisée en pondérant les abondances des 
signaux dans chaque échantillon par le volume urinaire, la concentration de créatinine ou l'osmolalité 
(sous réserve que ces paramètres ne soient pas eux-mêmes impactés par la pathologie ou le toxique 
étudié comme pour la toxicité glomérulaire rénale qui affecte la clairance à la créatinine, par exemple), 
ou encore par le signal total enregistré à partir des spectres [55], selon le type d'échantillon (spot 
urinaire ou collecte de 24h) et les informations disponibles (créatinine ou volume urinaire, par 
exemple). 
A côté de ces facteurs confondants biologiques, les facteurs analytiques doivent également être 
pris en considération. Citons par exemple les variations d’abondance des signaux liés à l’encrassage 
progressif de la source électrospray au cours du déroulement de l’expérience. Cela conduit à une 
discrimination claire entre les échantillons analysés au début et à la fin d'une expérience, qui peut 
parfois gêner la visualisation de l'effet biologique d'intérêt. Pour  limiter l’impact de ce type de biais, les 
échantillons peuvent être répartis aléatoirement au sein de la séquence d'analyse. On peut également 
faire appel à des algorithmes qui permettent de compenser ces effets, comme cela a déjà été publié 
dans le domaine de l’analyse lipidomique [56]. 
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La qualité de la préparation des échantillons est un également un élément clé. Ce traitement de 
l’échantillon peut avoir plusieurs objectifs comme l’élimination d’une partie de la matrice biologique 
complexe (sérum, plasma, urine,…) afin de rendre l’échantillon compatible avec la technique 
analytique. Pour les analytes peu concentrés, il peut inclure une étape de pré-concentration. 
L'extraction des métabolites dépend fortement du type de milieu biologique (extraits cellulaires ou 
fluides biologiques), mais aussi du type de composés que l’on cherche préférentiellement à étudier 
comme dans les approches ciblées (composés polaires ou apolaire comme les lipides avec la 
méthode de Folch par exemple [57]). En revanche, en cas d’approche métabolomique globale, le 
traitement de l’échantillon se doit alors d’être le plus simple possible afin de limiter les sources de 
variabilité externes à l’échantillon et surtout la perte d’informations. Il est cependant nécessaire de 
retirer les éventuels sels et macromolécules qui pourraient détériorer la séparation chromatographique 
et/ou l’ionisation des petites molécules d’intérêt. Pour cela, quatre stratégies peuvent être 
envisagées : l’extraction sur phase solide (a), l’extraction liquide/liquide (L/L) (b), la précipitation par 
ajout de solvants organiques miscibles à l’eau (c), et les méthodes de filtration comme 
l’ultracentrifugation ou la dialyse (d).  
Plusieurs études rapportent l’analyse d’échantillons bruts, sans aucun traitement, comme c’est 
par exemple le cas pour les urines [58;59] qui sont souvent simplement diluées avec de l'eau avant 
injection [60-62]. Les méthodes (a) et (b) permettent d’obtenir des mélanges plus «propres» mais la 
perte de certaines classes de molécules peut être observée [63]. Elles sont généralement utilisées 
pour les approches ciblées ou semi-ciblées. La méthode (c) est en général la plus utilisée car elle 
permet la précipitation de la plupart des macromolécules alors que la majorité des molécules d’intérêt 
restent en solution. Elle est notamment utilisée de façon spécifique pour la précipitation des protéines 
lors de l’analyse de fluides biologiques riches en protéines tels que le plasma ou le liquide céphalo-
rachidien [64;65]. En effet une précipitation lente des protéines permet de limiter la quantité de 
métabolites piégés ou liés par ces dernières [66]. Pour les extraits cellulaires, le même genre de 
procédure peut être appliqué : après avoir été centrifugé pour séparer les cellules du surnageant, le 
culot cellulaire est remis en suspension dans un mélange de solvants aqueux et organiques, puis 
traité par ultrasons ou agité mécaniquement pour lyser les membranes cellulaires [67]. Quant aux 
tissus, ils doivent d'abord être rapidement prélevés et congelés en les plongeant dans l'azote liquide, 
par exemple. S’en suit une homogénéisation à froid dans des solvants organiques comme le 
méthanol. Un protocole d'extraction dérivé de la méthode Folch peut également être utilisé soit pour 
nettoyer la fraction polaire des lipides insolubles, soit pour analyser les fractions polaires et apolaires 
[68;69]. Le principal problème de ce type d’extraction concerne les métabolites de polarité 
intermédiaire (phospholipides par exemple) qui sont susceptibles de se distribuer entre les deux 
phases et pour lesquels on ne pourra pas avoir de quantification (absolue ou relative) pertinente. 
Selon le type de solvant organique utilisé pour l'extraction des métabolites, les échantillons sont dilués 
dans la phase mobile ou centrifugés , évaporés à sec et finalement remis en suspension dans un 




4. METHODES D’ANALYSE 
Même pour les organismes les mieux connus, la taille exacte de leur métabolome reste indéfinie. 
Certains auteurs ont néanmoins avancé des chiffres et proposent par exemples 2000 métabolites 
majeurs chez l’homme [70], et jusqu’à 200000 métabolites pour le règne végétal [71]. Les 
métabolomes sont des systèmes complexes et dynamiques. Ainsi, la distribution de nombreux 
métabolites est fortement soumise à des variations temporelles et spatiales avec par exemple 
l’existence de fluctuations circadiennes chez les mammifères. De plus, chez les mammifères, une 
variabilité biologique, induite par l’environnement et notamment par l’alimentation, est présente et 
vient encore complexifier l’analyse [72]. Enfin, les métabolites diffèrent aussi bien au niveau de leur 
taille, de la nature de leurs groupements fonctionnels, de leur volatilité, de leur polarité que de leurs 
concentrations physiologiques. A ce jour, il n’existe donc pas de méthode analytique universelle, 
capable de s’intéresser à l’ensemble de ces molécules. Chaque méthode analytique présente ses 
avantages et ses limitations. Le choix de la méthode analytique employée pour l’acquisition des 
empreintes métaboliques dépend donc des résultats attendus et d’éventuelles voies métaboliques 
d’intérêt et tient lieu de compromis entre rapidité, sélectivité et sensibilité. 
De nombreuses méthodes ont été appliquées à des études métabolomiques : la spectroscopie 
Infrarouge à transformée de Fourier [5], l’absorption UV-visible et la fluorescence [73], la 
chromatographie sur couche mince (CCM) [2], la coulométrie [74], l’électrochimie [75], la résonance 
magnétique nucléaire (RMN), la spectrométrie de masse par pyrolyse [76], l’électrophorèse capillaire 
couplée à la Spectrométrie de Masse (CE/MS) [77;78], la chromatographie en phase gazeuse couplée 
à la spectrométrie de masse (GC/MS) ou encore la chromatographie en phase liquide couplée à la 
spectrométrie de masse (LC/MS) [79;80] et la spectrométrie de masse à très haute résolution en 
injection directe avec des analyseurs à Résonance Cyclotronique des Ions à Transformée de Fourier 
(FT-ICR) [63;81]. Parmi toutes ces méthodes, les plus utilisées à l’heure actuelle sont la RMN, la 
GC/MS et la LC/MS, qui en plus de permettre des approches chimiométriques, donnent accès à des 
informations sur les structures chimiques des métabolites, conduisant à leur possible identification afin 
de les replacer dans un contexte biologique. 
4.1.  La résonance magnétique nucléaire 
La RMN est l’une des premières méthodes d’analyse à avoir été appliquée avec succès à l’étude 
du métabolome [82-85]. Elle bénéficie ainsi d’une vingtaine d’année de recul dans le domaine de la 
toxicologie animale. Cette méthode est basée sur l’existence de transitions entre les deux états 
énergétiques des noyaux atomiques ayant un moment magnétique non nul (1H, 13C, 15N ou 31P par 
exemple) qui existent lorsqu’ils sont placés dans un champ magnétique intense. La RMN présente un 
certain nombre d’avantages : elle est non destructrice, rapide, simple à mettre en œuvre, robuste, elle 
génère des spectres riches en informations structurales directes et dont les signaux subissent peu de 
décalage au cours de l’ensemble de l’analyse. De plus elle ne nécessite pas de présélection des 
conditions employées ce qui lui procure un avantage par rapport aux techniques chromatographiques 
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pour lesquelles les métabolites observés dépendent des conditions expérimentales (colonnes et 
conditions d’élution). Cependant, elle reste une méthode d’analyse peu sensible qui nécessite une 
grande quantité d’échantillon par analyse (souvent au-delà du milligramme). Si la présence universelle 
d’hydrogène dans les biomolécules fait de la RMN du proton (1H RMN) une méthode de choix, la 
plupart des métabolites possédant chacun un grand nombre de signaux, l’attribution des signaux peut 
s’avérer délicate. En effet, les spectres de RMN obtenus lors de l’analyse de biofluides contiennent les 
résonances de centaines de métabolites, dont un certain nombre se recouvrent formant des multiplets 
indiscernables. Une deuxième dimension de RMN (13C par exemple) ou des méthodes 
chromatographiques peuvent alors être couplées à la RMN 1H. Une méthode en deux dimensions 
utilisant la RMN 1H-13C HMBC (de l’anglais : Heteronuclear Multiple Bonding Connectivity) a ainsi été 
envisagée par Dumas et al [76]. La RMN 2D génère pour un même composé plusieurs signaux qui 
sont très corrélés. Un modèle utilisant la formation de dendrogrammes a été mis en place. Il oppose 
deux types de corrélations. Les fortes corrélations positives correspondent à des relations structurales 
entre les signaux, elles sont donc caractéristiques de signaux appartenant à un même composé. Les 
corrélations positives ou négatives moins marquées peuvent expliquer un lien physiologique entre ces 
signaux faiblement corrélées [76;86]. Enfin la caractérisation de molécules inconnues est délicate 
avec cette seule technique puisqu’elle ne donne aucune information sur la masse moléculaire des 
composés. Les récentes avancées technologiques ont permis d’améliorer sa sensibilité grâce au 
développement de la rotation à l’angle magique pour les échantillons solides [87] et des cryosondes 
[88;89]. Il faut ajouter que la RMN est la seule technique qui permet d’analyser des milliers 
d’échantillons provenant de cohortes de plusieurs milliers d’individus [49;90]. 
4.2. Les méthodes basées sur l’utilisation de la spectrométrie de masse 
La spectrométrie de masse est une technique analytique mature qui s’est fortement implantée 
dans le domaine biomédical. Elle consiste à mesurer le rapport masse/charge (m/z) d’espèces 
élémentaires ou moléculaires. De nombreuses évolutions techniques y ont régulièrement été 
apportées. A titre d’exemple, le développement des sources MALDI et ESI a permis l’essor de cette 
technique dans le domaine de la biologie. En métabolomique, le développement et les améliorations 
apportées aux analyseurs dont les temps de vol (Time Of Flight, TOF), FT-ICR et l’Orbitrap® ont 
donné accès à des informations plus précises et plus spécifiques. 
La spectrométrie de masse offre plusieurs avantages pour les études métabolomiques. Elle est 
sensible et permet la détection d’espèces à des concentrations de l’ordre du µM, donnant ainsi accès 
à bon nombre de classes de métabolites détectables à leurs concentrations physiologiques. De plus, 
elle permet d’identifier les métabolites par l’obtention de leur masse moléculaire, avec une précision 
dépendante du type d’analyseur, et par l’étude de leurs spectres de fragmentations qui fournissent 
des informations structurales et qui peuvent être comparés avec celui d’un composé de référence. Il 
est ainsi possible de réaliser des identifications de novo de composés qui ne sont pas décrits dans les 
bases de données et d’atteindre une plus grande certitude dans l’identification des composés déjà 
décrits. Actuellement, de nombreux métabolites mis en évidence lors d’expériences métabolomiques 
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n’ont pas encore été identifiés et cela constitue une limitation majeure à l’expansion de cette approche 
dans la mesure où l’identification de nouveaux composés et la caractérisation reproductible de ceux 
déjà décrits au sein de jeux de données complexes est un pré requis à l’interprétation biologique des 
signatures métaboliques. 
Fondamentalement, un spectromètre de masse est composé des éléments suivants (Figure 3) : 
un système d’introduction de la substance à analyser, une source pour ioniser les analytes, un ou 
plusieurs analyseurs pour séparer les différents ions générés dans la source, un détecteur pour 
dénombrer les ions et enfin, un système de traitement des données permettant la visualisation et 
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Les sources utilisées en spectrométrie de masse sont basées soit sur l’ionisation en phase 
gazeuse, soit sur la désorption-ionisation d’analytes. (Voir Annexe 1 - Spectrométrie de masse : 
rappels théoriques) 
L’ionisation en phase gazeuse peut être réalisée sous vide (sources à impact électronique et à 
ionisation chimique utilisées en GC/MS) ou à pression atmosphérique comme par exemple l’APCI [91] 
(Atmospheric Pressure Chemical Ioniztion) ou l’APPI [92] (Atmospheric Pressure Photoionization). En 
APCI l’échantillon est ionisé à pression atmosphérique par application d’une décharge de corona. 
L’avantage de cette source est qu’elle peut être facilement couplée avec des techniques séparatives 
comme la LC. L’APCI est particulièrement bien adaptée aux molécules peu polaires ayant une masse 
moléculaire inférieures à 1500 Da. En APPI, l’ionisation résulte de l’interaction entre l’analyte et les 
photons émis par une lampe à décharge. Cette technique est adaptée à l’analyse de composés 
apolaires comme les stéroïdes [93], les pesticides [94;95] ou les hydrocarbures aromatiques [96]. 
La désorption-ionisation elle aussi peut être réalisée sous vide ou à pression atmosphérique. Les 
sources MALDI [97] (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization) et DIOS [98] (Desorption ionization 
on Porous Silicon) opèrent à partir de supports solides, le DIOS permet d’accéder aux petites 
molécules, alors que le MALDI est réservé à l’étude des biomolécules de masse supérieure à 1000 
Da. Les sources Electrospray [99;100] (Electropspray Ionization) et DESI (Desorption Ionization 
Electrospray Ionization) opèrent sur des nébulisats [101]. L’électrospray résulte de l’application d’un 
champ électrique de plusieurs milliers de volts sur un nébulisat, c’est l’une des sources les plus 
utilisées en LC/MS. Elle est par ailleurs adaptée au couplage avec l’électrophorèse capillaire [102]. 
Elle permet d’analyser sous forme quasiment intacte les biomolécules polaires à moyennement 
polaires qu’elles soient thermolabiles ou non. 
Il existe de nombreux analyseurs répondant à des usages divers. Leurs performances sont 
évaluées au travers de leur résolution, leur exactitude en masse et de la gamme dynamique de masse 
dans laquelle ils répondent (voir Annexe 1 - Spectrométrie de masse : rappels théoriques).  
- La résolution d’un analyseur est sa capacité à séparer des ions de rapport m/z proches mais 
différents. La résolution est initialement définie comme le rapport m/∆m, où ∆m est la plus 
petite différence entre deux pics résolus. On lui préfère aujourd’hui la définition de FWHM 
(Full Width at Half-Maximum peak height) ou ∆m correspond à la largeur du pic à mi-hauteur. 
-
 L’exactitude en masse est la différence entre la masse exacte et la masse mesurée ; elle 
s’exprime en parties par million (ppm)  
Erreur de mesure de masse (ppm) = 10exp ×−
Mth
MthM 6 
où Mexp représente la masse mesurée expérimentalement et Mth la masse monoisotopique 
théorique calculée de la molécule analysée.  
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- La gamme dynamique en masse correspond au domaine spectral (en m/z) dans lequel 
l’instrument répond (mass range).  
Le Tableau 1 présente un récapitulatif des performances des analyseurs disponibles sur le 
marché et utilisé en métabolomique. 
Tableau 1 : Récapitulatif des performances des différents analyseurs [103] 
Analyseur  Résolution      FWHM (m/z 400) 
Exactitude en masse 
(ppm) 
Quadripôle 3000 200 
Piège à ions (2D/3D) 5000 200 
Temps de vol 8000-60000 2-10a 
Orbitrap® Jusqu’à 100 000 <3  
Résonance cyclotronique (FT-ICR) Jusqu’à 10 000 000b <1 
a
 En utilisant un calibrant interne ; b Selon la puissance du champ magnétique  
Les premiers analyseurs à avoir été utilisés pour les analyses métabolomiques sont les 
analyseurs quadripolaires et les pièges à ions (Figure 4). Les quadripôles sont des analyseurs à 
faisceaux d’ions qui peuvent être montés en série (séparés par des cellules de collisions) comme 
dans le cas du triple quadripôle (TQ). Les TQ permettent différents modes d’acquisition en MS² parmi 
lesquels les modes SRM/MRM (Selected Reaction Monitoring / Multiple Reaction Monitoring) qui sont 
particulièrement bien adaptés au dosage spécifique de molécules ou de familles chimique (approches 
ciblées). Les analyseurs à piégeage d’ions eux peuvent stocker les ions dans des pièges, ce qui 
permet de réaliser des fragmentations consécutives et séquentielles (MSn). La possibilité de réaliser 
ces expériences de MSn avec les pièges ioniques fait des ces analyseurs des outils particulièrement 
adaptés à l’analyse structurale des métabolites. Le principal inconvénient de ces analyseurs et leur 
faible résolution, qui limite la séparation des ions de masse proches (isobares), et leur faible 
exactitude ce qui limite la détermination de formules brutes pour identification. Comme cela est montré 
sur la Figure 4, seuls ces deux type d’analyseurs étaient utilisés aux débuts de la métabolomique. 
Cependant, les analyseurs à temps de vol sont très rapidement devenus des analyseurs de choix en 
métabolomique de part leur meilleure exactitude en masse, et l’amélioration de leur résolution, 
notamment par couplage avec des quadripôles (Q-TOF). Ils sont d’ailleurs encore largement  utilisés, 
mais le développement de la très haute résolution (> 50000, FWHM à m/z 400), au début des années 
2000, avec les analyseurs à transformée de Fourier (FT-ICR et Orbitrap®) a révolutionné la 
métabolomique, permettant de séparer facilement des composés isobares et d’accéder aux masses 
précises des ions pour déterminer leur formule brute. Les analyseurs de type Orbitrap® permettent 
d’accéder à la très haute résolution sans utiliser de champ magnétique comme pour le FT-ICR. Ces 
deux analyseurs sont la plupart du temps commercialisés couplés à des pièges ioniques afin de 
réaliser des expériences de fragmentation séquentielles de type MSn. Ces analyseurs à haute 




































Figure 4 : Types d’analyseurs utilisés pour les études métabolomiques par MS entre 2001 et 2010. 
Graphique représentant le nombre de publications sur ces 10 dernières années concernant l’analyse du métabolome par 
spectrométrie de masse. Pour chaque année les publications ont été classées par couleur en fonction du type d’analyseur 
utilisé. Les critères de recherche dans Pubmed étaient (metabolom* OR metabonom*), le type d’analyseur (Orbitrap, ICR, time 
































Figure 5 : Types de couplages utilisés pour les études métabolomiques par MS entre 2001 et 2010 
Graphique représentant le nombre de publications sur ces 10 dernières années concernant l’analyse du métabolome par 
spectrométrie de masse. Pour chaque année les publications ont été classées par couleur en fonction du système d’introduction 
de l’échantillon utilisé. Les critères de recherche dans Pubmed étaient (metabolom* OR metabonom*), le système d’introduction 




Il existe également plusieurs systèmes d’introduction de l’échantillon avant analyse dans le 
spectromètre de masse. Les plus utilisés sont les méthodes comme la GC/MS ou la LC/MS (Figure 5) 
car elles permettent d’apporter une dimension séparative supplémentaire à l’analyse. D’autres 
systèmes comme l’introduction directe par FIA (de l’anglais, Flow Injection Analysis pour injection 
directe dans le flux) ou le MALDI sont moins utilisés mais globalement ce sont la nature de 
l’échantillon, sa richesse potentielle en métabolites et le type de métabolites recherchés qui vont 
orienter le choix du système d’introduction. 
4.2.1. Méthodes de spectrométrie de masse par introduction directe 
L’échantillon est introduit directement dans le spectromètre de masse sous forme gazeuse, 
liquide (infusion directe) ou solide (canne d’introduction directe, dépôt sur plaque MALDI, ...). 
L’utilisation de l’introduction directe permet des analyses rapides, à haut débit, d’échantillons bruts ou 
d’extraits. Malgré sa rapidité d’analyse et la garantie qu’elle apporte de ne pas perdre de métabolite 
durant les étapes de traitement de l’échantillon, l’utilisation de l’introduction directe présente des 
limitations. Lors des analyses en électrospray par exemple, l’effet matrice (suppression d’ionisation 
par exemple) doit en effet être pris en compte. Il est dû à la grande quantité d’ions analysés 
simultanément. Cet effet matrice est considéré comme équivalent pour les échantillons de même 
nature mais il empêche toute quantification absolue en l’absence d’étalons internes.  
L’introduction directe a été utilisée [104;105] pour la classification et l’identification de 
microorganismes ou l’analyse d’organismes mutants dans le cadre d’études de génomique 
fonctionnelle. Elle est le plus souvent subordonnée à l’utilisation de spectromètres de masse à haute 
ou ultra-haute résolution. En effet, un grand nombre d’ions étant analysés simultanément, il est 
nécessaire de pouvoir accéder à des masses précises et à une bonne résolution afin de pouvoir 
discriminer et identifier les molécules isobares. Plusieurs études métabolomiques utilisant 
l’introduction directe ont été rapportées en couplage avec des FT-ICR et plus récemment avec 
l’Orbitrap® [106]. Il existe également un système d’infusion par nano-électrospray, ESI Chip® (Advion 
BioSciences Inc), qui permet d’améliorer la sensibilité en introduction directe [107;108] et de limiter le 
carry-over notamment pour l’analyse des lipides [109]. 
L’introduction d’échantillons solides est également possible en utilisant des méthodes de 
désorption-ionisation sur surface comme le MALDI, principalement utilisée pour les biomolécules de 
haut poids moléculaire comme les lipides [102;110;111]102;110;111] et les protéines. On peut 
également coupler ces méthodes d’introduction directe avec une cellule à mobilité ionique afin 
d’apporter une dimension séparative tout en conservant la rapidité d’analyse [102;112;113]. Dans 
cette cellule à mobilité ionique (Ion Mobility-MS), les molécules ionisées sont soumises à un champ 
électrique dans un courant de gaz. Les ions se déplacent alors suivant le champ électrique à une 
vitesse qui dépendra de leur interaction avec le gaz, de leur masse, leur taille et leur forme. On peut 
ainsi séparer des molécules de même masse ayant une forme différente. 
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4.2.2. Méthodes de spectrométrie de masse couplées à des méthodes 
séparatives 
4.2.2.1. La chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse 
Développée dans les années 1960, la chromatographie en phase gazeuse couplée à la 
spectrométrie de masse (à ionisation par impact électronique) offre une très bonne résolution 
chromatographique, une détection spécifique des analytes, et la possibilité de les quantifier, le tout 
avec une bonne sensibilité. Bien que l’usage de colonnes capillaires permette une bonne capacité de 
pic, dans le cas d’échantillons biologiques complexes, le pouvoir séparatif de la colonne est souvent 
insuffisant. Il a donc été développé des méthode de GC-2D (GCxGC), où chaque pic issu d’une 
première colonne, généralement apolaire, est ensuite transféré sur une seconde colonne polaire pour 
subir une seconde dimension de séparation [114]. 
L’énergie transmise aux analytes en ionisation électronique étant très importante, elle conduit à 
une fragmentation très reproductible, qui a permis de constituer des bibliothèques de spectres 
universelles. L’existence de ces bases de données regroupant les spectres de plus de 100 000 
composés (celle du National Institute of Standards and Technology (NIST) par exemple), ainsi que 
l’obtention directe d’informations structurales facilitent l’identification des métabolites. Enfin, l’existence 
des indices de rétention (indices de Kovats [115]), spécifiques à la GC participe également à 
l’efficacité d’identification de cette technique. Ainsi, plus de 300 composés ont pu être caractérisés à 
partir d’une empreinte métabolomique d’extraits de feuilles d’Arabidopsis thaliana [116], grâce à une 
approche par GC/MS. 
Cependant, l’analyse par GC/MS requiert que les analytes soient thermostables et volatiles. 
Ainsi, il est souvent nécessaire d’effectuer une étape de modification chimique (dérivation) pour 
améliorer la volatilité des composés polaires et peu volatiles. Ce traitement de l’échantillon est assez 
contraignant et peut conduire à des réactions de dégradation, en même temps qu’il peut nuire à 
l’aspect quantitatif, l’équilibre de la réaction pouvant être modifié dans certains échantillons. D’autre 
part, le couplage GC/MS repose souvent sur l’utilisation de sources à impact électronique qui 
permettent rarement d’obtenir la masse du composé intact mais seulement d’observer les ions issus 
de sa fragmentation. L’absence de l’espèce moléculaire rend doncdélicate toute identification de 
composés inconnus ou non décrits dans les bases de données. Toutes ces raisons ont conduit au 
développement des techniques séparatives en phase liquide pour les approches métabolomiques. 
4.2.2.2. La chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse 
Les couplages entre la chromatographie en phase liquide et la spectrométrie de masse sont 
apparus plus tardivement que ceux avec la chromatographie en phase gazeuse en raison des 
obstacles technologiques liés à leur réalisation, la principale limitation étant la nécessité d’évaporer la 
phase mobile chromatographique afin de faire passer les analytes en phase gazeuse avant leur 
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entrée dans le spectromètre de masse. Ces problèmes ont été résolus avec le développement de 
méthodes d’ionisation à pression atmosphérique telles que l’électrospray. 
La chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse est aujourd’hui 
devenue une méthode de choix pour l’analyse du métabolome. En effet, elle permet de séparer des 
molécules isobares et souvent les isomères, de limiter la suppression d’ionisation et le bruit de fond, et 
contrairement à la GC/MS, elle présente l’avantage d’être applicable à l’analyse de composés non 
volatiles et/ou thermosensibles [117]. Par ailleurs, la LC/MS autorise, la plupart du temps, peu ou pas 
d’étape de traitement de l’échantillon. Enfin, contrairement aux études en GC/MS, les sources et les 
analyseurs utilisés en LC/MS permettent d’obtenir la masse moléculaire d’un métabolite et de réaliser 
ensuite des expériences complémentaires (MS/MS, MSn) afin de l’identifier. On distingue les systèmes 
chromatographique à haute (conventionnels) et à ultra-haute pression (UHPLC, de l’anglais «ultra-
high pressure liquid chromatography»). Les systèmes basés sur la chromatographie capillaire et la 
nano-chromatographie sont également utilisés en analyse métabolomique.  
• LC conventionnelle 
Les méthodes les plus employées en métabolomique utilisent des colonnes narrow bore 
(diamètre interne de 2.1mm) à polarité de phases inversées, de type C8 ou C18, avec un diamètre de 
particules de 3 à 5 µm. Ces phases sont peu adaptées aux métabolites très polaires qui ne sont pas 
retenus mais co-élués dans le temps mort. Quelques exemples d’analyses de tels composés par 
LC/MS avec l’utilisation de colonnes de type HILIC (hydrophilic interaction liquid chromatography), 
favorisant la rétention des composés hydrophiles mais de manière peu résolutive, sont décrits [118-
121]. L’utilisation de la séparation par paire d’ion sur colonne à polarité de phases inversées a 
également été décrite pour la séparation des molécules polaires (avec l’utilisation de la tributylamine 
comme agent d’appariement, par exemple) et apolaires [122]. 
• LC capillaire et NanoLC 
L’utilisation de colonnes capillaires et de nanocolonne a également été publiée. La diminution du 
diamètre intérieur (respectivement entre 200 et 320 µm et entre 10 et 100µm) et la petite taille des 
particules de remplissage de ces colonnes, entraînent une amélioration de l’efficacité de séparation 
chromatographique et une diminution du volume d’échantillon nécessaire. Les co-élutions des 
métabolites sont ainsi limités et les effets de suppression d’ionisation peuvent éventuellement être 
atténués. L’augmentation du rapport signal/bruit obtenue entraîne également une augmentation de la 
sensibilité. Les colonnes capillaires ont été utilisées lors d’études métabolomiques chez la plante 
Arabidopsis thaliana [123], et appliquées à l’étude d’urines de rats [80]. Dans cette dernière étude, 
l’utilisation d’une colonne capillaire entraîne l’augmentation du nombre de pics détectés ce qui permet 
d’améliorer la séparation entre les différents groupes d’échantillons étudiés, en d’autres termes, 
l’amélioration de la classification des échantillons en groupes. Les systèmes nanoLC restent encore 
peu utilisés en métabolomique [124;125], à cause probablement de l’étape pré-concentration, 
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nécessaire pour gagner en sensibilité quand on travaille avec de faible volumes d’échantillons, mais 
qui exclut les métabolites polaires de l’analyse. 
• UHPLC 
Récemment, des analyses métabolomiques ont été effectuées à l’aide de systèmes UHPLC 
(Ultra-High Pressure Liquid Chromatography). Ces systèmes représentent une alternative aux 
colonnes capillaires avec l’utilisation de colonnes dont les diamètres de particules sont inférieurs à 2 
µm [126]. L’utilisation d’une granulométrie inférieure à 2,5 µm (1.9 µm chez Thermo et 1.7 µm chez 
Waters) engendre un gain significatif en efficacité même pour des débits/vitesses linéaires plus élevés 
ce qui augmente la vitesse et la capacité de pics (nombre de pics résolus par unité de temps). Si la 
réduction de la granulométrie s’accompagne d’une amélioration des performances, elle se traduit 
également par une augmentation de la perte de charge, qui a nécessité des développements 
technologiques permettant de travailler à des pressions de travail de l’ordre de 10000 psi. 
L’utilisation de l’UHPLC induit également une augmentation de la sensibilité [80], attribuable à 
l’augmentation de la vitesse linéaire qui conduit à une diminution de la largeur des pics, compensée 
par une augmentation de leur hauteur, ce qui améliore le rapport signal sur bruit. Ces systèmes 
permettent donc de réduire la durée des analyses en conservant ou en améliorant la résolution 
obtenue avec les colonnes « classiques » [80]. Les systèmes UHPLC présentent également une 
meilleure robustesse que les systèmes HPLC notamment au niveau des temps de rétention [80;127]. 
L’analyse de serum humain à l’aide d’un système UHPLC a permis l’augmentation de 20% du nombre 
de pics détectés [128] par rapport à l’HPLC. 
A l’heure actuelle, il n’existe cependant que peu de phases disponibles commercialement (cinq à 
l’heure actuelle : C18, C8, Shield RP18, Phényle et HILIC). Enfin, un prétraitement de l’échantillon un 
peu plus important est parfois nécessaire pour éviter les problèmes de colmatage des colonnes. Des 
étapes de filtration et/ou de centrifugation sont notamment  obligatoires pour les milieux les plus riches 
(plasma, extraits cellulaires).  
4.2.2.3. L’électrophorèse capillaire couplée à la spectrométrie de masse 
L’électrophorèse a été conçue pour séparer des espèces chimiques soumises à un champ 
électrique selon leur rapport taille sur charge et ce en fonction de leur vitesse de migration 
électrophorétique (µep). L’électrophorèse capillaire couplée à la spectrométrie de masse (CE-MS) 
représente une alternative intéressante pour l’analyse des métabolites très polaires qui ne sont pas 
retenus par les systèmes chromatographiques à polarité de phase inversée [129;130]. 
L’électrophorèse capillaire est réalisée dans un capillaire en silice fondue, ce qui fait d’elle une 
méthode très résolutive, rapide et nécessitant une faible quantité d’échantillon. Contrairement à 
l'HPLC, l'électrophorèse capillaire n'implique pas de transfert de masse entre les phases et le profil 
d'écoulement du flux est plat (alors qu'il est parabolique pour un flux hydrodynamique) : il n'y a donc 
pas élargissement du pic comme en HPLC. L'efficacité de la séparation en électrophorèse capillaire 
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est généralement plus grande que celle d'autres méthodes de séparation telles que l'HPLC mais elle 
est moins robuste. De plus, de part le faible volume d’échantillon analysé elle est aussi moins 
sensible. C’est principalement l'électrophorèse capillaire de zone (CZE) qui est utilisée en CE/MS. En 
effet, les autres techniques nécessitent l’ajout d’additifs (tensioactifs par exemple) afin de modifier la 
sélectivité de la séparation, mais la plupart d’entre eux ne sont pas compatibles avec la spectrométrie 
de masse. Placés dans un tampon et sous l’effet d’un champ électrique constant, les métabolites 
migrent à différentes vitesses en fonction leur migration électrophorétique (dépend leur charge) et du 
flux électroosmotique (généré par la migration des analytes du tampon) (Figure 6). 
 
Figure 6 : Principe de l’électrophorèse capillaire de zone.  
(image issue du site internet http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/afsep/fichier/225_18_1_2005.pdf)  
4.2.2.4. La microfluidique 
En raison de la diversité chimique des métabolites, de leurs concentrations généralement très 
faibles et de leur dynamique très rapide, leur quantification en milieu biologique est très complexe. La 
connaissance de ces conditions dynamiques représente un défi majeur et est le chaînon manquant 
pour une meilleure appréhension de la complexité des réseaux métaboliques. À cette fin, la 
microfluidique peut jouer un rôle important en raison de sa très bonne résolution aussi bien dans le 
domaine spatial que temporel et également  de son faible temps d’analyse. De plus la faible quantité 
d’échantillon nécessaire et son traitement qui peut être intégré facilement à l’analyse en elle-même en 
font une technique d’avenir pour les analyses métabolomiques. Le couplage de la microfluidique par 
CE (µCE) avec une source électrospray a été démontré en 2000 par Li. et al. [131]. Avec l’évolution 
rapide des techniques de miniaturisation, la microfluidique est maintenant facilement couplée à la 
spectrométrie de masse par le biais de source nano ESI. Elle est de plus en plus utilisée pour 
l’analyse des protéines et peptides, mais son utilisation pour l’analyse du métabolome est encore 
anecdotique [132-134].  
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4.3. Approches analytiques multidimensionnelles 
Comme nous l’avons vu, le métabolome contient des composés appartenant à des classes 
chimiques très variées, et les analyser tous simultanément n’est pas envisageable avec une seule 
méthode d’analyse. En conséquence, des combinaisons de plusieurs techniques analytiques 
commencent à être envisagées afin de détecter le maximum de métabolites en une seule analyse. 
Ces couplages peuvent concerner la partie séparative, avec l’utilisation de différentes colonnes 
chromatographiques comme par exemple un couplage « colonne échangeuse d’ions/ C18 », ou encore 
un couplage « C18/ HILIC » ou l’association de plusieurs méthodes séparatives comme 
l’électrophorèse capillaire, dédiée à l’analyse des composés polaires, et la LC à polarité de phase 
inversée pour les composés plus apolaires [135-137]. Plusieurs méthodes de détection peuvent 
également être couplées avec par exemple des couplages du type LC/RMN/MS et LC/RMN/MS/MS 
[138] qui se sont montrés très prometteurs mais qui engendrent une durée d’analyse conséquente. Ils 
permettent en effet une identification plus aisée des métabolites tout en conservant la sensibilité de la 
spectrométrie de masse, mais ils sont assez coûteux à cause de l’utilisation de phases mobiles 
deutérées. La complémentarité de ces deux techniques a déjà été mise en avant en tant qu’outil 
nécessaire à l’élucidation structurale de composés inconnus dans les recherches sur les produits 
naturels, les métabolites de médicaments et autres mélanges complexes [139;140]. Cependant, ces 
couplages nécessitent tout de même une RMN sensible (utilisation d’une cryosonde) et une 
chromatographie possédant une bonne résolution afin de pouvoir assigner de façon plus aisée les 
différents signaux. Une des difficultés majeures liées à l’emploi de plusieurs techniques reste la fusion 
des données [141]. 
5. TRAITEMENT DES DONNEES 
Toutes les approches de génomique fonctionnelle reposent sur l’utilisation de l’informatique aussi 
bien au niveau de l’acquisition, du stockage, que de l’analyse d’une grande quantité de données. Si 
les techniques les plus matures comme la génomique, la transcriptomique et, dans une moindre 
mesure, la protéomique disposent aujourd’hui d’outils de traitement des données performants, de 
nombreuses limitations persistent dans le domaine de la métabolomique. 
L’étape de traitement des données a pour principaux objectifs de sélectionner les signaux 
analytiquement pertinents présents dans les données brutes, d’aligner les empreintes des différents 
échantillons, d’éliminer le bruit de fond, et de présenter les données extraites sous un format matriciel, 
compatible avec leur injection dans les logiciels de traitement statistiques qui ne sont que rarement en 
mesure de lire les formats propriétaires utilisés par les appareils d’acquisition d’empreintes. Cette 
étape peut enfin comprendre une procédure de normalisation des données. Par la suite, ne seront 
développées que les méthodes employées dans le traitement des données issues de la RMN ou de la 




5.1. Résonance magnétique nucléaire 
Les spectres RMN d’échantillons biologiques (mesurés à 500 ou 600 MHz) sont complexes car 
ils contiennent plusieurs milliers de signaux correspondant aux déplacements chimiques des 
métabolites. La méthode de traitement des données la plus utilisée est fondée sur la division du signal 
en régions spectrales, également nommées fenêtres, qui correspondent à une bande spectrale dont la 
largeur typique est de 0,04 ppm [142], et sur laquelle l’ensemble du signal est moyenné. Cette 
méthode présente l’avantage de masquer les variations de position des pics et fournit une 
modélisation robuste. Elle est particulièrement adaptée aux approches chimiométriques. Cependant la 
perte de résolution qu’elle engendre peut être un désavantage car elle nécessite le réexamen de 
l’ensemble du spectre RMN afin d’identifier les métabolites responsables de la différentiation entre les 
groupes. De plus, l’utilisation de telles données peut conduire à des inexactitudes dans l’intensité 
mesurée des pics [143], à cause de l’intégration d’une quantité variable de bruit de fond suivant les 
échantillons.  
Une approche alternative est l’analyse des données en résolution complète [86]. Elle implique la 
plupart du temps l’utilisation d’algorithmes automatiques d’alignement de pics afin de résoudre le 
problème des variations de déplacement chimique [144;145]. Ces variations peuvent affecter 
certaines molécules comme par exemple le citrate. Ces décalages entre les spectres peuvent être dus 
à une différence de pH entre les échantillons ou à d’autres effets environnementaux comme la 
concentration des ions métaux, les liaisons métabolites-protéines et les phénomènes d’échanges 
chimiques. L’analyse de l’ensemble du spectre est une avancée significative car elle permet 
l’interprétation directe des modèles chimiométriques. La résolution complète possède en effet une 
forte similarité en apparence avec les données brutes et cela aide à l’identification des métabolites.  
5.2. Chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de 
masse 
En LC/MS, le jeu de données initial est composé d’un ensemble de chromatogrammes (1 pour 
chaque échantillon). Pour chaque chromatogramme, représentant l’intensité du courant ionique total 
en fonction du temps de rétention, il existe en fait une troisième dimension qui correspond à la 
résolution en m/z des espèces ioniques détectées pour de chaque spectre (Figure 7). 
Par rapport à la RMN, l’étape de traitement des données est rendue encore plus complexe par la 
présence d’une technique séparative qui amène une dimension supplémentaire, d’une importante 
quantité de bruit de fond, d’artefacts et de redondance d’information. Ainsi, la technique séparative 
introduit des décalages de pics temporels correspondant à des variations de temps de rétention. De 
plus, le bruit de fond peut être variable selon les différentes zones du chromatogramme et la forme 




Figure 7 : Représentation schématique en trois dimensions d’un chromatogramme obtenu par LC/MS 
Le traitement de ces données va donc consister à extraire les signaux analytiquement pertinents 
(m/z-tr-intensité) des données brutes pour chaque échantillon, puis à effectuer un réalignement dans 
les domaines temporel (ou chromatographique) et spectral et de les restituer sous un format qui soit 
adapté à leur analyse ultérieure. Ce processus de traitement des données a déjà été décrit dans 
certaines publications [146-152] et peut également comprendre une étape de normalisation des 
données (Figure 8). Il existe des logiciels spécifiques ayant pour but la mise en œuvre d’algorithmes 
permettant l’élimination du bruit de fond, la détection des pics et leur l’alignement. Nous allons donc 
nous intéresser à ces logiciels et à la normalisation des résultats mais avant nous allons voir comment 
les données brutes doivent être préparées préalablement à cette étape. 
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4.2.1. Préparation des données 
Avant de débuter cette étape, il est important de s’assurer de la qualité des données acquises. 
En effet, l’ionisation à pression atmosphérique étant sujette à de nombreuses variations et notamment 
au phénomène d’encrassement de la source ESI au cours du temps, il faut s’assurer que le signal 
enregistré ne varie pas significativement au cours de l’expérience car cela pourrait masquer les 
variations biologiques que l’on cherche à observer. La modification du signal MS peut par exemple 
être évaluée par le suivi des abondances des étalons internes au cours du temps. 
Le type et le format des données brutes est également un point important à prendre en compte. 
En effet, si actuellement, suite aux nombreuses avancées technologiques, la plupart des logiciels sont 
capables de gérer des données haute résolution et/ou couplées à des méthodes séparatives, ce n’est 
pas le cas des données MS/MS. On distingue les logiciels commerciaux spécifiques d’un constructeur 
donné (MarkerLynx™ pour Waters, MarkerView™ pour AB SCIEX…) qui ne sont utilisables qu’avec 
des données acquises sur les appareils provenant du même fournisseur, des logiciels libres et gratuits 
(XCMS, MZmine). Les fournisseurs d’instruments utilisant des formats de données propriétaires, il est 
souvent nécessaire de convertir les données brutes en fichiers de formats universels afin de pouvoir 
utiliser ces logiciels gratuits. Deux types de formats universels ont été développés pour les données 
de spectrométrie de masse : le netCDF (Network Common Data Form) et le mzXML [153;154]. 
4.2.2. Traitement des données [152] 
Le traitement des données débute par une étape de soustraction du bruit de fond spectral. Les 
signaux sont ensuite extraits, alignés et restitués sous la forme d’une matrice contenant des variables, 
identifiées par un rapport m/z et un temps de rétention, et des numéros échantillons. Les valeurs 
contenues dans la matrice correspondent aux aires ou aux abondances de chaque variable pour 
chacun des échantillons. Différents logiciels de traitement de données sont actuellement disponibles. 
Certains d’entre eux sont des logiciels commerciaux, fournis ou non par les fabricants d’instruments, 
d’autres sont des logicielsà accès libre. Dans ce dernier cas, il est parfois possible d’accéder aux 
algorithmes de façon à les modifier ou à les améliorer. D’autre part, ces logiciels diffèrent aussi par les 
approches mises en jeu. Alors que la soustraction du bruit de fond repose souvent sur des 
algorithmes de filtrage classiquement utilisés en traitement du signal, de grandes différences sont 
observées au niveau des étapes d’extraction et d’alignement des signaux. A titre d’exemple, la 
détection de pics est effectuée dans deux dimensions (temps de rétention et rapports m/z) de manière 
indépendante avec le logiciel Mzmine [155], alors que l’algorithme MatchedFilter de XCMS (XCMS 
pour « various forms (X) of Chromatography Mass Spectrometry ») extrait les ions à partir de fenêtres 
de rapports m/z [150].  
XCMS n’est pas un logiciel à part entière mais un package du logiciel gratuit R (ou compilation 
d’outils qui ne se trouvent pas dans l’installation de base de R). Le langage R est un langage de 
programmation et un environnement mathématique utilisé pour le traitement de données et l'analyse 
statistique. L’avantage de R est qu’il dispose, dans sa version de base, de la plupart des 
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fonctionnalités utiles pour la statistique, mais ses possibilités deviennent énormes dès que l'on utilise 
des algorithmes chainés (extensions ou packages comme XCMS ou CAMERA) écrits en R et mis 
librement à disposition par la communauté R. Cette communauté est très active, ce qui permet une 
évolution très rapide des fonctionnalités des algorithmes. 
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Il existe également des logiciels qui réalisent une analyse comparative à partir des données 
brutes sans passer par une étape d’extraction des signaux. Citons également MathDamp [156] qui est 
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un package développé en langage Mathematica®, et qui est capable de travailler directement sur les 
données brutes, sans recours à une étape de détection et d’extraction des pics, ou encore Sieve®, un 
logiciel développé par Thermo-Fisher capable de travailler directement sur les données brutes des 
appareils du même constructeur, également sans étape de détection des pics (Tableau 2).  
Cette liste n’est pas exhaustive. Elle cite les logiciels les plus utilisés à l’heure actuelle. De 
nouveaux logiciels apparaissent régulièrement et des améliorations sont continuellement apportées 
aux outils existants afin de répondre à la forte demande de logiciels de traitement de données qui 
soient performants et efficaces. Ces logiciels doivent également suivre les évolutions technologiques 
en matière de spectrométrie de masse.  Citons par exemple le cas de  la gestion des données 
acquises avec des spectromètres de masse à haute et très haute résolution couplées ou non à des 
méthodes séparatives qui a nécessité de développer des outils compatibles avec la gestion de jeux de 
données volumineux. Ils sont basé sur le même modèle formel de traitement [157] et de plus en plus 
ces logiciels intègrent des modules supplémentaires d’analyse des données comme les statistiques 
multivariées ou l’identification par recherche dans les bases de données (MZmine par exemple) 
(Tableau 2). Ainsi, des suites logicielles sont développées pour intégrer différents modules et réaliser 
une analyse métabolomique complète (de l’import des données brutes à la mise en évidence et 
l’identification des variables d’intérêt). C’est par exemple le cas de MetaboAnalyst [158], Bio-jETI 
[159;160] ou MeltDB [161], qui sont des plateformes regroupant plusieurs modules paramétrables, et 
qui utilisent comme module de traitement de données XCMS. A noter qu’il existe enfin beaucoup de 
logiciels propres aux différents laboratoires effectuant des analyses métabolomiques, qui développent 
leurs propres codes, principalement sous Matlab®.  
Peu d’informations sont disponibles sur la validation des logiciels de détection de signal dans la 
littérature. Les raisons principales sont que la plupart des signaux présents dans les empreintes 
métaboliques restent non caractérisés et les résultats d'une procédure de détection automatique des 
métabolites peuvent être impactés à la fois par le type d'instrument et le type de matrice biologique. 
En conséquence, les utilisateurs doivent évaluer le logiciel avec leurs propres critères afin de 
sélectionner celui ou celle la plus adapté à leurs instruments et à leur matrice biologique. Tautenhahn 
et al. ont proposé une approche intéressante pour évaluer les logiciels d'extraction de signal. Elle est 
basée sur l'estimation de trois paramètres : le recouvrement, qui mesure la fraction des informations 
pertinentes extraites par l'algorithme, la précision, qui est le pourcentage des éléments pertinents par 
rapport aux faux positifs, et le temps d’analyse, qui est le temps nécessaire à l'algorithme pour obtenir 
une détection en fonction d'un ensemble de données [162]. En fait, de nombreux signaux artéfactuels 
sont présents dans les matrices de données résultant de l'extraction automatique des pics et de 
l’alignement du signal. Ils ont été évalués au nombre d’environ 400 pour 100 signaux pertinents [162]. 
Une façon d'aborder cette question consiste à effectuer des dilutions en série d'échantillons de 
contrôle qualité (CQ) et à sélectionnez les ions dont les niveaux de concentration sont corrélés avec le 




4.2.3. Normalisation [152]  
L’objectif de l’étape de normalisation des données est de supprimer les biais expérimentaux 
concernant l’abondance des ions détectés entre les différents échantillons, tout en conservant les 
variations liées aux effets biologiques. La diversité chimique des métabolites et les variations 
interindividuelles entrainant par exemple des modifications des rendements d’extraction et 
d’ionisation, il est difficile de séparer les variations d’intérêt biologique des biais liés à 
l’instrumentation.  
Les stratégies de normalisation des empreintes métaboliques peuvent êtres divisées en deux 
catégories : 
- Celles fondées sur des modèles statistiques utilisés pour définir des facteurs de correction 
propres à chaque échantillon à partir du jeu de données complet [163], telles que la 
normalisation par l’écart-type [164], l’intensité moyenne globale [165] ou la méthode du 
maximum de vraisemblance [166]. 
- Celles reposant sur un ou de multiples composés de référence [167;168], standards internes 
ou externes, utilisés pour normaliser l’ensemble du chromatogramme (composé unique) ou 
certaines régions de rétention (normalisation de chaque zone en utilisant la référence qui y 
est éluée). 
L’approche par modèles statistiques souffre de l’absence de composés dont la concentration 
est connue et qui puissent servir de référence pour les autres métabolites. En outre, l’utilisation d’un 
facteur correctif déterminé sur le signal total affecte la covariance du jeu de données et nécessite 
quelques précautions quant à l’interprétation des résultats des analyses multivariées, généralement 
menées par la suite [169]. L’utilisation d’une multitude de standards, adaptés à chaque signal en 
fonction du temps de rétention et d’un domaine de m/z, présente aussi des limitations dans la mesure 
où les temps de rétention et les rapports m/z des références peuvent ne pas être adaptés à certaines 
matrices ou certains métabolites. En effet, plusieurs classes chimiques de métabolites peuvent avoir 
des domaines d’élution chevauchants et il est alors déraisonnable de penser pouvoir appliquer le 
même facteur correctif à l’ensemble des espèces qui peuvent présenter des rendements d’ionisation 
très différents. De plus, l’introduction de standards peut influencer la réponse des composés présents 
dans l’échantillon. C’est que qu’on appelle le phénomène de « cross-contribution ». En effet  il existe 
des interférences entre standards et composés endogènes qui engendrent une perte d’information 
non négligeable [170]. Récemment, une approche fondée sur l’utilisation de standards internes 
multiples combinée avec la répétition des injections, baptisée NOMIS (de l’anglais « Normalization 
using Optimal selection of Multiple Internal Standards »), a été développée pour les analyses 
lipidomiques [171]. La présence d’injections répétées permet de déterminer les variations des 
métabolites qui sont corrélées à celles des étalons internes afin de pouvoir les éliminer, tandis que les 
variations de métabolites non corrélées à celles des étalons sont considérées comme spécifiques.  
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Il n’existe donc pas à l’heure actuelle de méthode permettant de s’assurer d’une normalisation 
fidèle des données. Les approches utilisant un marquage métabolique isotopique uniforme apportent 
une réponse, mais elles sont surtout applicables aux études de microbiologie et de biologie végétale 
[172;173]. Une étude récente a néanmoins utilisé un double marquage isotopique 15N et 13C pour 
faciliter l’assignation des formules brutes aux signaux détectés dans des extraits d’Arabidopsis 
Thaliana [174]. Signalons toutefois la possibilité de réaliser du marquage métabolique à l’azote 15 
chez le rat [172], avec des applications dans le domaine de l’analyse protéomique, mais qui pourraient 
être aisément transposables à l’étude de métabolites azotés.  
6. ANALYSE STATISTIQUE 
De manière analogue aux études du transcriptome ou du protéome, l’analyse métabolomique 
repose sur l’analyse différentielle d’empreintes aboutissant à une expression semi-quantitative de 
résultats (facteurs d’induction ou de répression). La difficulté est donc de gérer et de comparer ces 
empreintes qui contiennent de nombreux signaux correspondant à plusieurs centaines, voir plusieurs 
milliers de métabolites. En pratique, il est difficile de comparer visuellement l’ensemble de ces 
données, d’autant plus quand le nombre d’échantillons est important. Les analyses statistiques 
multivariées sont utilisées afin d’étudier ou de décrire un ensemble de données [175]. Elles permettent 
en effet de synthétiser et de visualiser rapidement une grande quantité d’informations, ceci en 
projetant les données initiales dans un espace de dimensions réduites qui permet une visualisation 
aisée de l’ensemble des données.  
 




Les statistiques multivariées permettent de représenter les données originelles (individus et 
variables) dans un espace de dimensions inférieures à l'espace d’origine, tout en limitant au maximum 
la perte d'information. La représentation des données dans des espaces de faibles dimensions facilite 
considérablement l'analyse. Pour cela, un changement de coordonnées est effectué afin de définir de 
nouveaux axes, appelés composantes principales, qui concentreront la plus grande partie de la 
variabilité des échantillons. Les composantes principales, extraites pour décrire la collection de 
données (variables expérimentales), sont classées en fonction de l’importance de la variabilité globale 
du jeu de données qu’elles expliquent. La première composante extrait la plus grande source de 
variance, la seconde composante, orthogonale à la première, extrait la plus grand source de variance 
de ce qui reste à expliquer, et ainsi de suite, si bien que les dernières composantes contiennent 
surtout le bruit aléatoire. En pratique, les deux ou trois premières composantes permettent souvent 
d’expliquer plus de 90 % de la variance totale. Les données sont présentées sous forme de cartes 
factorielles des individus ou «score plots», c'est-à-dire les coordonnées des échantillons dans le 
nouveau repère. Les échantillons appartenant à un même groupe sont proches les uns des autres.  
Les données peuvent également être étudiées sous forme de cartes factorielles du poids des 
variables ou « loading plot » qui représente la projection des variables (m/z, tr) sur les composantes. 
Les variables responsables de la séparation des deux groupes (Figure 9).  
 
Figure 10 : Exemple de matrice de données métabolomiques LC/MS. 
Dans le cadre d’approches métabolomiques, les données initiales sont organisées sous forme de 
matrices issues de la détection automatique des ions. Chaque individu est décrit par un certain 
nombre de variables X, et parfois par des informations Y. Ainsi, les lignes des matrices sont 
constituées des variables X et parfois Y. Les colonnes qui constituent les matrices correspondent aux 
individus (échantillons) (Figure 10). Les données X, appelées variables correspondent par exemple 
aux rapports m/z pour les données acquises en spectrométrie de masse, ou des déplacements 
chimiques pour les données acquises en RMN. Dans le cas d’analyses explicatives, les variables Y, 
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appelées observations peuvent être la classe de l’échantillon, c'est-à-dire la dose ou le jour de 
traitement.  
Ces données importées après la détection automatique des ions doivent également être 
normalisées. En effet les différences potentielles d’unités de mesures et d’échelle peuvent biaiser les 
résultats des analyses statistiques multivariées. Par exemple sans normalisation préalable, une 
variable de très forte intensité avec une faible variation entre les groupes aura une plus grande 
importance qu’une variable de faible intensité avec de fortes variations. Il convient donc de donner un 
poids équivalent à toutes les variables car elles peuvent montrer des différences d’abondance 
significatives. L’une des méthodes les plus utilisée est de centrer (soustraire la moyenne) et réduire 
(diviser par l’écart-type) les variables. Dans certains cas on préfère utiliser une normalisation de type 
Pareto (soustraire par la moyenne et diviser par le carré de l’écart type) afin de limiter la dilution du 
signal analytique (c’est-à-dire que l’on ne pas donne pas trop d’importance aux très faibles signaux du 
bruit de fond par exemple). 
Une fois normalisées, les données peuvent être analysées. Il existe deux types d’analyses 
statistiques multivariées utilisées dans la littérature dans le cadre des études portant sur le 
métabolome:  
- Les analyses statistiques descriptives, telle que l’analyse en composante principale (ACP), 
qui ne nécessitent pas d’information « a priori » sur la nature des échantillons. Elles 
permettent de décrire des données et de visualiser la répartition spontanée des échantillons.  
- Les analyses statistiques explicatives qui visent à expliquer une ou plusieurs réponses (Y). 
Dans ce cas, des informations sont données sur la nature des échantillons. Parmi les 
méthodes explicatives, on trouve la régression « classique », dite des moindres carrés (ou 
« OLS » (Ordinary Least Squares)), ainsi que la régression PLS. Cette dernière présente 
deux avantages par rapport à la régression dite « classique ». D’une part, elle est insensible 
aux multicolinéarités, c'est-à-dire à la présence de variables très corrélées. Ceci est 
particulièrement intéressant en RMN où plusieurs déplacements chimiques sont associés à 
un même métabolite et sont donc fortement corrélés, ainsi qu’en spectrométrie de masse, où 
les rapports m/z correspondant aux fragments générés dans la source (in source CID) et aux 
ions adduits possèdent une forte corrélation entre eux et avec l’ion précurseur. D’autre part, 
elle est plus robuste vis-à-vis des données manquantes. Or les données extraites des 
chromatogrammes comportent la plupart du temps un certain nombre de données 
manquantes car tous les rapports m/z ou tous les déplacements chimiques ne sont pas 
nécessairement représentés dans chaque échantillon. 
A ce stade il convient de distinguer les études exploratoires, qui tendent à mettre en évidence de 
nouveaux biomarqueurs potentiels dont la pertinence biologique doit être prouvée, et les études 
prédictives ayant pour but de catégoriser des individus inconnus dans un groupe définis (malade, 
sain…) et pour lesquelles une étape de validation est obligatoire. En effet ces mêmes méthodes 
peuvent également être utilisées dans un but prédictif. Un jeu de données initial est alors utilisé pour 
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construire un modèle explicatif, ce modèle est ensuite appliqué à de nouvelles données afin de 
classer les nouveaux échantillons dans les différents groupes. 
6.1. Analyse statistique descriptive : Analyse en composantes 
principales (ACP) 
L’ ACP [176,177] est la plus simple et la plus connue des techniques d'analyse de données 
multivariées. C’est une méthode de réduction des variables. Elle a donc pour objectif de décrire un 
ensemble de données (n individus, p variables) par de nouvelles variables en nombre restreint. C’est 
une méthode factorielle car la réduction des variables ne se fait pas par une simple sélection de 
certaines d’entre elles mais par la construction de nouvelles variables synthétiques obtenues à partir 
des variables initiales par combinaison linéaire. Cette méthode de classification est dite non 
supervisée car elle ne tient pas compte de l’appartenance des échantillons à des groupes préexistants 
(prise en compte uniquement des variables X et pas des Y). 
L’ACP est souvent la première méthode employée pour l’analyse des données afin d’étudier leur 
organisation et observer si les variations liées à l’appartenance à un groupe font partie des causes 
majeures de variance ou si cette dernière est plutôt relier à un effet expérimental. Elle est suivie d’une 
analyse dite explicative permettant l’interprétation des données plus en profondeur afin de renforcer la 
séparation des groupes et de déterminer quelles sont les variables initiales du jeu de données qui 
contribuent à l’obtention de cette séparation. 
6.2. Analyse statistique explicative : Régression PLS 
La régression PLS (Partial Least Square ou Projection to Latent Structure) fournit un modèle 
mathématique qui permet d’expliquer une ou plusieurs variables Y en fonction d’une matrice de 
variables expérimentales X. Le fonctionnement des techniques PLS ne sera pas décrit ici en détails. 
Ce type de modélisation n’utilise pas directement les variables explicatives, mais calcule d’abord les 
axes PLS sur lesquels sera ensuite réalisée la régression. Ces axes sont des combinaisons linéaires 
des variables initiales calculées de manière à décrire les plus grandes variations présentes dans le jeu 
de données et à maximiser la covariance entre les entrées (X) et la sortie (le ou les Y) du modèle. Ces 
axes sont tous orthogonaux entre eux. En régression PLS, toutes les variables importantes sont 
conservées et les variables sans importance sont soit exclues, soit participent au modèle, mais avec 
un faible poids. Les observations Y sont ainsi décrites en fonction des variables X. Pour ce qui est de 
la visualisation des données, les données sont présentées, tout comme pour l’ACP, sous forme de  
« score plot » ou carte factorielle du poids des individus, c'est-à-dire la projection des échantillons 
dans le nouveau repère généré par la PLS,  ou sous forme de « loading plot » ou carte factorielle du 
poids des variables qui représente la projection des variables initiales sur les nouvelles composantes 
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Figure 11 : Présentation des données lors des analyses multivariées. (A) carte factorielle du poids des individus et (B) 
carte factorielle du poids des variables. 
(A) La carte factorielle du poids des individus («score plot» en anglais) permet de visualiser la répartition des échantillons 
dans un espace à 2 dimensions. Les axes du graphique, encore appelés composantes principales ou variables latentes, 
correspondent à des combinaisons linéaires des variables d’origine (signaux issus de la LC/MS). Ces combinaisons sont 
calculées de façon à visualiser la séparation des deux groupes sur les premières composantes. (B) La carte factorielle du poids 
des variables («loading plot», en anglais) met en évidence les principales variables responsables du clustering précédemment 
observé. (C) on peut visualiser la valeur de chacune des variable pour chaque échantillons. 
6.2.1. L’analyse discriminante PLS  
L’analyse discriminante PLS (PLSDA, de l’anglais « partial least square-discriminant analysis ») 
est une variante de la régression PLS qui permet de construire un modèle qui maximise la séparation 
entre les classes auxquelles appartiennent les échantillons. Elle possède les avantages de la PLS : 
elle peut en effet gérer un nombre important de variables X, gérer les multicolinéarités et les données 
manquantes [178]. La différence entre les deux méthodes repose sur la nature des variables Y, pour 
une PLS classique les Y sont des variables quantitatives, pour le PLS-DA  les variables Y sont 
qualitatives ou catégorielles. 
La PLS, aussi bien que la PLS-DA permettent la construction d’un modèle explicatif. Ce modèle 
permet ainsi d’isoler les métabolites dont l’intensité est caractéristique d’un état biologique donné et 
qui contribuent à la séparation des différents groupes que forment les échantillons. Ce modèle 
construit à partir d’un jeu de données initiales peut également être utilisé pour expliquer un nouveau 
jeu de données. On cherche ainsi à prédire la classe d’appartenance des individus du nouveau jeu de 
données. 
6.2.2. OPLS (Orthogonal Partial Least Square) [179] 
L’OPLS est une récente modification de la PLS. Elle consiste à diviser la variation systématique 
de X en deux parties, dont la première est linéairement reliée à Y et la seconde est indépendante 
(orthogonale) à Y. Ce fractionnement des données de la matrice des X facilite l’interprétation et 
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l’application du modèle à de nouveaux échantillons. Le modèle OPLS est composé de 2 sources de 
variation modélisées, l’une prédictive de Y et l’autre indépendante de Y, chacune correspondant à une 
composante. Seule la variation reliée à Y est utilisée pour modéliser Y. L’OPLS peut, comme la PLS-
DA, être utilisée à des fins de discrimination (OPLS-DA) [180]. La Figure 12 illustre les avantages de 
l’OPLS vis-à-vis de la PLS-DA. Les variations interclasse et intra-classe sont séparées sur les deux 
composantes en OPLS-DA alors qu’elles ne l’étaient pas en PLS (Figure 11), ce qui facilite beaucoup 
l’interprétation du modèle OPLS-DA. Cloarec et al. [181] ont utilisé une combinaison de la covariance 
des variables (loadings) avec leur corrélation vis à vis de la séparation des classes afin de visualiser 
et résumer sur un seul graphique l’intervalle de variation de la variable et sa robustesse. Pour cela ils 
ont représenté la covariance de chaque variable et ont ajouté un codage couleur dépendant de la 
valeur de sa corrélation avec la séparation interclasse. 
 
Figure 12 : Présentation des données en OPLS 
Voir Figure 11 pour (A) et (B). (C) La représentation en S (S-plot en anglais) met sélectivement en évidence les 
variables discriminantes de la matrice X liées au facteur à étudier Y. En l’abscisse, on retrouve la covariance de la variable 
initiale, plus elle est éloignée du centre plus son intensité subit une forte variation entre les deux groupes. En ordonnée, on 
observe la corrélation entre l’intensité de la variable et le groupe de l’échantillon, ainsi, plus on s’éloigne du centre, plus 
l’intensité de la variable est homogène au sein de chaque groupe. 
Cependant les variables d’intérêt mises en évidence par les analyses statistiques multivariées ne 
sont identifiées que par la valeur de leur déplacement chimique en RMN ou par le couple rapport 
masse/charge-temps de rétention dans le cas de la LC/MS. Il faut donc faire le lien entre ces valeurs 
et des métabolites afin de pouvoir les replacer dans le contexte biologique et évaluer leur pertinence. 
L’identification des composés d’intérêt reste un défi à relever pour la création de banques de données 
nécessaires à l’expansion des approches métabolomiques. 
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7. IDENTIFICATION DES VARIABLES D’INTERET 
Une fois les variables d’intérêt isolées, il faut les identifier afin de leur donner une signification 
biologique. L’identification des signaux discriminants est probablement la tâche la plus complexe et la 
plus couteuse en temps des analyses métabolomiques. Le grand nombre de métabolites et leur 
grande diversité chimique implique le plus souvent l’utilisation conjointe de plusieurs techniques 
analytiques, telles que la RMN, la MS, l’UV et l’IR [182;183]. En effet il est difficile voire impossible 
d’identifier un composé inconnu avec une seule technique et une identification formelle passe toujours 
par la comparaison des paramètres physico-chimiques du composé à identifier avec ceux d’un 
composé chimique de référence.  
La spectrométrie de masse à pression atmosphérique est rapidement apparue comme un outil 
performant pour la métabolomique. Couplée à la chromatographie liquide, elle offre une bonne 
sensibilité, une importante gamme dynamique, une bonne adaptabilité aux différentes matrices 
biologiques et aux composés étudiés, tout en permettant, grâce aux techniques d’ionisation douce, 
d’avoir accès à la masse moléculaire des molécules intactes au sein de milieux complexes. Avec 
l’introduction des spectromètres de masse à haute et très haute résolution, l’obtention de mesures de 
masses précises, donnant accès à la formule brute des signaux, a considérablement accéléré 
l’identification des composés. L’utilisation conjointe de pièges ioniques qui sont utilisés pour la 
réalisation d’expériences de fragmentations séquentielles permet d’obtenir des informations 
structurales complémentaires, nécessaires à l’identification des métabolites d’intérêts [121;184]. 
Malheureusement, la spectrométrie de masse à pression atmosphérique présente une forte variabilité 
dans les profils de fragmentation générés sur différents appareils [185], ce qui a limité la construction 
de banques de données spectrales universelles à l’instar de celles obtenues en ionisation 
électronique ou par RMN [186]. En approche LC/MS, l’identification des signaux débute classiquement 
par une analyse du spectre de masse, afin de s’assurer que le signal correspond bien à une espèce 
moléculaire et non à un pic du massif isotopique, un ion adduit ou un ion fragment produit lors du 
processus l’ionisation. 
7.1. Gestion de la redondance du signal en ESI 
L’ionisation à pression atmosphérique est une méthode douce qui peut générer plusieurs types 
d’ions pour une même molécule (Figure 13). Il existe des outils informatiques qui permettent de 
détecter les pics issus d’un même métabolite. Ils regroupent les signaux en fonction des différences 
de masse spécifiques correspondant aux isotopes, adduits, fragments et en fonction des corrélations 
entre les intensités de paires d'ions, soit entre plusieurs spectres dans un même échantillon 
(corrélation dans le domaine spectral), soit entre tous les échantillons où les signaux sont observés 
[187-189]. La corrélation dans le domaine spectral repose sur le fait que des ions produits au moment 
de l’ionisation à partir d’une même molécule auront le même profil d’élution chromatographique. De la 
même manière leurs variations d’intensité entre différents échantillons seront toujours 
proportionnelles. Ainsi en comparant la forme des pics des différents ions à un même temps de 
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rétention et les abondances dans les différents échantillons, on peut grouper les signaux entre eux et 
distinguer parmi eux l’espèce moléculaire protonée ou déprotonée (aussi appelé ion 
pseudomoléculaire). 
 
Figure 13 : Principe de la LC/ESI-MS et origine de la redondance du signal [42]. 
Quatre molécules représentées par des boules jaune, orange, bleue et verte sur la figure sont séparées par LC. Au temps 
de rétention t=1, la molécule jaune entre dans la source électrospray. Lors du processus d’ionisation plusieurs ions sont formés 
(adduits, fragments et espèce moléculaire).  On retrouve ces différents ions sur le spectre de masse correspondant au temps de 
rétention t=1. De plus chaque ion possède un massif isotopique propre. Il apparaît clairement qu’il existe beaucoup de signaux 
différents pour une seule et même molécule. C’est de qu’on appelle la redondance du signal. 
7.2. L’identification en spectrométrie de masse  
Une ou plusieurs formules élémentaires peuvent alors être générée(s) si l’on travaille en haute 
résolution, ce qui fournit un premier élément pour effectuer une interrogation des bases de données 
existantes. L’analyse du massif isotopique d’un ion permet de réduire le nombre de formules possibles 
: l’analyse qualitative permet de déceler la présence ou non d’un atome par observation de son 
isotope (par exemple 34S) et l’analyse quantitative (l’abondance relative d’un isotope) permet de 
remonter au nombre d’atome présent connaissant l’abondance naturelle de cet isotope. Cependant la 
précision de cette abondance relative varie en fonction de l’ionisation et de l’abondance de l’ion 
observé [190]. L’acquisition de spectres de fragmentation permet à ce stade de discriminer les 
réponses obtenues précédemment sur la base d’ions produits ou de pertes de neutre, caractéristiques 
de groupements chimiques. Certains composés peuvent encore être rejetés sur la base de leur temps 
de rétention et d’expériences complémentaires comme les échanges proton/deutérium (Figure 14).  
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1. Spectre de masse - massif isotopique, adduits
- fragmentation dans la source
- composition élémentaire
2. Bases de données
3. Spectres MS/MS (CID) - pertes et ions caractéristiques
- règle de l’azote
- composition élémentaire
4. Expériences complémentaires (Echange D2O, RMN)
5. Confirmation - Synthèse chimique
- Analyse LC/MS comparative
 
Figure 14 : Processus d’indentification des molécules inconnues en métabolomique. 
Au final, l’identification formelle est obtenue par injection de composés chimiques de référence 
(standards) sur le même système analytique. Le composé inconnu doit alors présenter le même 
temps de rétention, la même masse exacte et le même profil de fragmentation que le standard. En 
effet, dans le cadre de la « Metabolomics Standards Initiative » [191;192] , Sumner et al. ont défini 
quatre niveaux d’identification en fonction des informations disponibles sur le métabolite à identifier : 
- Métabolite identifié : un minimum de deux paramètres physico-chimiques indépendants 
identiques à ceux du standard dans les mêmes conditions analytiques. En LC/MS cela peut 
correspondre à la masse précise, au temps de rétention ou encore le spectre de MSn. 
- Métabolite putativement annoté : en cas d’indisponibilité du standard, l’identification peut être 
basée sur les propriétés physico-chimiques et/ou les similarités spectrales (ex : MS/MS) avec 
les informations des bases de données publiques ou privées.  
- Métabolite putativement caractérisés : l’identification peut être basée sur les propriétés 
physicochimiques d’une classe de composés et/ou les similarités spectrales (ex : MS/MS) 
avec des composés de la même classe chimique.  
- Métabolite inconnu : bien que non identifiés, ces métabolites peuvent être différenciés à partir 
de données spectrales qui peuvent permettre une quantification relative. 
L’analyse en spectrométrie de masse est suffisante pour identifier des métabolites quand ceux-ci 
sont bien décrits dans les bases de données commercialement disponibles et distinguables des autres 
isomères existants par une séparation chromatographique suffisante et des expériences de MSn 
adéquates. Dans ce cas, une simple comparaison du temps de rétention et du spectre de CID avec le 
standard permet de confirmer l’identification. Malheureusement, dans un grand nombre de cas, les 
composés d’intérêt ne figurent pas dans les bases de données et l’identification par l’utilisation de la 
spectrométrie de masse seule devient une tâche extrêmement complexe d’où la necessité d’y 
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associer d’autres techniques analytiques pour parvenir à une formule développée. Il est ainsi le plus 
souvent nécessaire de procéder à de longues étapes de purification et de concentration pour 
permettre l’analyse par RMN de composés initialement détectés par spectrométrie de masse, mais 
très fréquemment, seule les données de spectrométrie de masse sont disponibles et la caractérisation 
des métabolites passe par une interprétation méticuleuse des spectres de masse et de MSn.  
7.3. Bases de données 
Le travail d’identification repose donc en partie sur la richesse des bases de données dont il 
existe plusieurs types (Tableau 3) qui vont être brièvement commentés. 
Tableau 3 : Principales bases de données utilisées en analyse métabolomique [193] 
 
Les bases de données peuvent être classées en 4 catégories : 
• Les bases de données spectrales : Elles ont pour vocation de regrouper les spectres 
de fragmentation de standards afin de faciliter l’identification de composés inconnus sur la base d’une 
homologie de profil de fragmentation. Elles contiennent essentiellement des données de GC/MS par 
ionisation électronique. Citons par exemple the Golm metabolom database [194] spécialisée dans les 
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métabolites d’origine végétale, ou la base de données spectrale du National Institute of Standards and 
Technology (NIST11) qui comporte les spectres de fragmentation de plus de 200000 composés. 
• Les bases de données métabolomiques : D’apparition récente, ces bases de données 
ont été constituées à partir d’expériences métabolomiques. Elles ont pour avantage de ne comporter 
que des composés pertinents en termes de biologie puisqu’elles ont été construites à partir d’analyses 
de divers milieux biologiques. En plus des données spectrales contenues par certaines d’entre elles, 
elles indiquent le milieu et l’espèce dans lequel le composé a été retrouvé. Elles peuvent être 
généralistes comme HMDB (Human Metabolome Database) [195] ou ciblées sur un organisme (ex. 
Atomic Reconstruction of Metabolism (ARM) qui référence plus de 2700 réactions du métabolisme 
d’E.coli), ou encore spécifiques d’une classe chimique de composés comme LipidBank [196] 
(www.metabolom.jp) qui regroupe des informations d’activité biologique, physico-chimiques et 
spectrales sur plus de 7000 lipides. 
• Les bases de données métaboliques ou biochimiques : Elles sont parmi les plus 
utilisées actuellement car elles répertorient un grand nombre de composés biologiques. La plus 
célèbre est certainement The Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG). Cette dernière 
permet de relier les génomes à la biologie des systèmes en accueillant à la fois un répertoire des 
gènes et des protéines associées (KEGG genes), un répertoire de métabolites endogènes et 
exogènes (KEGG ligand) et un répertoire de réactions et cycles métaboliques liant ces différents 
intervenants (KEGG pathway). 
• Les bases de données chimiques généralistes : Elles comprennent un très grand 
nombre de molécules qui ne sont pas toutes d’intérêt biologique puisqu’elles comprennent de 
nombreux composés d’origine synthétique. Parmi ces bases généralistes, la plus riche est sans doute 
celle de la société américaine de chimie (ACS), nommée Scifinder (CAS : Chemical Abstract Service) 
qui recense des millions de composés.  
Cette classification est cependant peu adéquate dans la mesure où la plupart des bases de 
données regroupent plusieurs de ces fonctions. Ainsi, de plus en plus de bases de données 
métabolomiques comportent également des données spectrales de fragmentation comme HMDB, 
Metlin [197], et LipidBank par exemple. 
Dans le futur, les bases métabolomiques devraient connaitre un véritable essor. Devenant de 
plus en plus riches, elles permettent néanmoins d’associer aux métabolites de précieuses 
métadonnées comme le milieu biologique et l’espèce où ils ont été retrouvés, et d’éliminer les 
composés chimiques synthétiques peu pertinents qui sont présents dans les bases généralistes. Par 
ailleurs, dans l’objectif de faciliter l’identification des métabolites, ces bases s’enrichissent toutes de 
données spectrales. Malheureusement, comme nous l’avons vu, la variabilité des profils de 
fragmentation obtenus par API-MS devrait imposer l’enregistrement de données obtenues sur 
différents types d’appareils. Cette initiative n’a cependant été prise que récemment dans les bases de 
données métabolomiques japonaises telles que MassBank [198] et LipidBank, où l’on trouve des 
données issues de triple quadripôles, de pièges ioniques et de Qq-TOF pour les différents composés. 
En attendant la généralisation de cette approche multi-instrument, beaucoup de laboratoire ont 
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recours à la construction de bases de données internes construites uniquement à partir de leurs 
instruments propres. Ces bases de données internes, très consommatrices en temps et en moyens, 
constituent un savoir-faire et une valeur ajoutée qui peuvent être valorisées commercialement, au 
détriment des approches collaboratives qui permettraient d’obtenir plus rapidement des bases 
beaucoup plus complètes, indispensables à la mise en œuvre efficace des approches 
métabolomiques.  
8. APPLICATIONS 
Comme indiqué en Figure 15, Les approches métabolomiques trouvent des applications dans 
différents domaines tels que la toxicologie [199], le phénotypage d’organismes génétiquement 
modifiés [200], la microbiologie [201], la biologie végétale, le marquage de pathologie, la sécurité 
alimentaire [202], la nutrition [203;204] et à un niveau plus fondamental la biologie des systèmes 
[205]. Nous aborderons ici principalement les applications réalisées dans le domaine de la santé 
(pharmacologie, biologie clinique, toxicologie…) et n’aborderons pas les thèmes relatifs aux 





















Figure 15 : Les principaux domaines d’application de la métabolomique.   
8.1. Compréhension des systèmes vivants 
Malgré les progrès réalisés en génétique et en biologie moléculaire, nos connaissances en 
matière de fonctions des gènes restent limitées, et les résultats issus des analyses métabolomiques 
sont largement exploitées dans le cadre d’études de génomique fonctionnelle en complément des 
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approches transcriptomiques et protéomiques. L’approche dite « FANCY » [8] constitue un travail 
pionnier en matière d’analyse métabolomique appliquée à la génomique fonctionnelle. Cette approche 
est basée sur l’idée que des modifications génétiques phénotypiquement silencieuses peuvent aboutir 
à des répercussions détectables au niveau du métabolome. Les auteurs de la publication décrivant 
cette approche suggèrent qu’il pourrait être possible d’attribuer une fonction à un gène en comparant 
les profils métaboliques de souches modifiées pour des gènes connus et inconnus.  
Dans le même esprit, les approches métabolomiques ont été appliquées au phénotypage 
d’animaux mutants ou transgéniques et à l’étude des conséquences des modifications génétiques 
présentes chez ces animaux [85;206]. La mesure simultanée d’un grand nombre de métabolites peut 
aussi permettre la mise en évidence de nouvelles voies métaboliques. Quelques études ont ainsi relié 
des métabolites grâce à l’emploi de cartes de réseaux métaboliques et ont dès lors démontré l’intérêt 
des études métabolomiques pour visualiser la réponse de cellules ou d’organismes exposés à des 
agents toxiques [207]. Une publication traitant de la toxicité du paracétamol chez la souris illustre ces 
propos [208]. En utilisant l’électrophorèse capillaire (EC) couplée à un spectromètre de masse équipé 
d’un analyseur à temps de vol, Soga et coll. ont détecté 1859 signaux dans des extraits hépatiques de 
souris. En analysant les modifications métaboliques induites par le paracétamol, cette équipe a mis en 
évidence une corrélation entre l’augmentation des concentrations plasmatiques d’acide ophtalmique 
et la déplétion en glutathion hépatique (Figure 16). Ces auteurs ont donc proposé l’utilisation de cet 
acide en tant que biomarqueur de stress oxydant.  
 
Figure 16 : Biosynthèse de l’acide ophtalmique dans les hépatocytes, et corrélation avec la concentration en glutathion 
hépatique [208]. 
En absence de stress oxydant (schéma de gauche), la γ-Glutamylcystéine Synthétase (GCS) est inhibée par de fortes 
concentrations en Glutathion hépatique (GSH). C’est cette enzyme (GCS) qui synthétise l’acide ophtalmique à partir de l’acide 
2-aminobutyrique (2AB). En cas de stress oxydant (comme l’intoxication au paracétamol, voir le schéma de droite) le GSH et 
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est consommé et la GCS activée. L’acide ophtalmique est alors synthétisé en grande quantité est transporté hors de la cellule 
par des transporteurs de la membrane hépatocellulaire (MRP). La taille des cercles pour chaque métabolite est proportionnelle 
à leur concentration mesurée dans le foie. ND: non détecté. 
Les approches métabolomiques ont également été utilisées pour assigner aux enzymes de 
nouvelles activités et de nouveaux substrats [209]. Pour cela, un mélange complexe de métabolites 
(mélange de nutriments utilisés pour la culture de microorganismes) est incubé avec des protéines 
purifiées et le mélange de la réaction est analysé par CE/MS. Saghatelian et al. ont réalisé le même 
genre d’expériences mais in vivo en inhibant l’enzyme d’intérêt et en analysant les extraits de tissus 
(foies et reins) par LC/MS [210]. Les variations de concentrations de métabolites observées en 
comparant les conditions dans lesquelles l’enzyme est inhibée ou non, ainsi que l’identification des 
métabolites dont les taux ont été modifiés permettent de préciser la nature de l’activité enzymatique et 
de connaître les substrats et les produits de la réaction. 
8.2. Applications en biologie clinique 
En plus d’être une nouvelle composante de l’exploration globale des systèmes biologiques, 
l’analyse métabolomique, initialement réservée aux chimistes réalisant du développement 
méthodologique, est de plus en plus utilisée par les médecins car elle offre des perspectives dans les 
domaines biomédicaux et pharmaceutiques. Parmi eux, la recherche de biomarqueurs de différentes 
pathologies pour leur diagnostic et leur suivi a fait l’objet de revues bibliographiques [211-213]. Les 
données les plus anciennes concernent la recherche d’anomalies innées du métabolisme par dosage 
des acides organiques urinaires en GC/MS [214]. D’autres pathologies comme la myopathie de 
Duchenne [215] ou le cancer [216;217] ont été explorées, principalement en RMN. Shaham et al. 
[218]. ont démontré la pertinence de l’utilisation de créatine plasmatique pour le biomarquage des 
pathologies de la chaîne respiratoire, plutôt que le lactate ou l’alanine, marqueurs actuellement 
connus mais moins sensibles. Ils ont confirmé l’augmentation des concentrations de créatine, 
observée sur cultures cellulaire, dans le plasma de patients et ont apporté une explication biologique à 
cette observation. La recherche de biomarqueurs peut également être mises en œuvre dans des 
cadres aussi divers que des études portant sur les effets de stress environnementaux [219] ou d’un 
traitement anabolisant dans le cadre de stratégies de contrôle de dopage [220].  
L’analyse métabolomique peut également contribuer au développement de modèles animaux de 
pathologies humaines afin d’améliorer leur compréhension, d’identifier des biomarqueurs pour leur 
diagnostic biologique et de caractériser de nouvelles cibles thérapeutiques [206]. Wu et coll. ont ainsi 
utilisé le profilage métabolique par spectrométrie de masse pour développer un modèle murin d’étude 
d’une maladie métabolique humaine d’origine génétique portant sur une anomalie du métabolisme 
des acides aminés à chaîne ramifiée : la leucinose. Ils ont pour cela administré aux animaux un agent 
mutagène, la N-étyhyl-N-nitroso-urée. Cette molécule provoque des mutations aléatoires dans le 
génome des souris. Grâce à l’analyse des urines de ces souris par spectrométrie de masse, les 
auteurs de cette étude ont pu sélectionner des animaux présentant un phénotype similaire à celui des 
patients atteints de leucinose. 
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Les études métabolomiques peuvent également permettre d’améliorer notre compréhension des 
pathologies. Pour cela, la complémentarité des différentes méthodes d’études post-génomiques 
commence à être exploitée. Une telle démarche a récemment été employée pour l’étude de la 
schizophrénie [221] à partir de tissus cérébraux humains en combinant les approches 
transcriptomiques, protéomiques et métabolomiques. Les auteurs de cette étude ont ainsi mis en 
évidence, grâce à ces trois approches post-génomiques, des preuves convergentes de perturbations 
dans un certain nombre de voies métaboliques mettant en évidence une augmentation du stress 
oxydatif dans la schizophrénie. Elles peuvent aussi permettre de caractériser des pathologies en 
regroupant des patients sur la base de leur phénotype métabolique (encore appelé « métabotype » 
[18]). On peut utiliser les variations observées entre ces métabotypes, et les relier à des données 
biologiques ou phénotypiques (maladie, obésité, pression artérielle) afin de renforcer la pertinence 
biologique des signatures métaboliques obtenues. Afin d'identifier de nouvelles anomalies 
métaboliques, Mochel et al.ont analysé le liquide céphalorachidien (LCR) de patients présentant des 
troubles neurodégénératifs complexes d'étiologie inconnue. Ils ont pu ainsi mettre en évidence une 
élévation d’acide sialique chez 5 patients présentant tous des symptômes communs dont une ataxie 
liée à une atrophie cérébelleuse. Ils ont ainsi caractérisé un syndrome n’avait jamais été décrit [222].  
L’analyse métabolomique devient maintenant une technique génératrice d’hypothèses quant à 
l’implication de certaines voies métaboliques dans des pathologies telles que le cancer [223] ou la 
drépanocytose [224]. Sreekumar et al. ont ainsi montré l’intérêt de la sarcosine pour diagnostiquer des 
cancers agressifs de la prostate. La pertinence de la sarcosine a été renforcée par la mise en 
évidence de l’augmentation de l’activité méthyltranférase dans les tissus prostatiques. La 
compréhension du mécanisme de progression de cette pathologie ouvre des pistes pour la 
thérapeutique [223]. Des travaux mettant en jeu une démarche similaire ont été réalisés dans le 
domaine de la drépanocytose, une maladie génétique très fréquente et invalidante. L’analyse du 
métabolome des globules rouges par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse a 
permis d’obtenir une signature métabolique caractéristique des patients drépanocytaires. La 
modification de plusieurs voies métaboliques chez les globules rouges des malades (glycolyse, 
métabolisme du glutathion, du monoxyde d’azote et de l’arginine, renouvellement membranaire) a pu 
ainsi être mis en évidence [225]. Le métabolisme du NO revêt un intérêt particulier dans la mesure où 
il pourrait être lié aux complications vaso-occlusives observées chez ces patients. Dans une autre 
étude, l’analyse métabolomique de plasma de souris transgéniques constituant un modèle pour 
l’étude de la drépanocytose a révélé des concentrations d’adénosine plus élevées que la normale 
chez ces animaux. Cette augmentation de concentration a également été retrouvée dans les 
échantillons plasmatiques de patients atteints de drépanocytose. En utilisant des approches 
biochimiques et pharmacologiques, les auteurs de l’étude sont arrivés à montrer que la liaison de 
l’adénosine au récepteur A2B est susceptible d’induire une augmentation des concentrations de 2,3-
bisphosphoglycérate, qui provoque une déformation ou falciformation des érythrocytes, à l’origine de 
crises vaso-occlusives [224]. 
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L’analyse métabolomique constitue une technique de choix pour appréhender les interactions 
entre le fonctionnement d’un organisme et son environnement, dont certaines seraient impliquées 
dans le développement de pathologies. Ainsi, l’utilisation de la métabolomique pour établir des 
relations entre flore intestinale et pathogenèse est une thématique en plein essor [52;226;227]. La 
flore intestinale est essentielle à la digestion des aliments, et notamment à l’absorption et au stockage 
de l’énergie par l’organisme. Elle est donc associée à homéostasie énergétique et il existe de 
nombreuses interactions entre l’activité enzymatique de la flore et le phénotype métabolique d’un 
individu. Cette symbiose entre la flore intestinale et l’individu hôte a déjà été mise en évidence par 
analyse métabolomique [52;228] ainsi que son implication dans certaines pathologies telles que 
l’obésité [227;229] ou le diabète [226]. Enfin, de récents travaux suggèrent l’existence d’entérotypes. Il 
s’agit de signatures bactériennes intestinales qui caractérisent un groupe d’individus, 
indépendamment de l’origine géographique des individus, et qui sont dus à des différences de 
composition en espèces bactériennes [230]. Ces entérotypes pourront peut-être expliquer des 
variations physiologiques interindividuelles et la prédisposition à certaines pathologies. 
8.3. Applications en toxicologie 
La toxicologie vise à étudier les effets néfastes des produits chimiques (xénobiotiques) sur les 
organismes vivants. La toxicité d'une substance dépend de sa capacité à perturber les fonctions 
biologiques à différents niveaux d'organisation biologique (cellules, tissus ou organes). Elle est liée à 
l'importance et à la durée de l'exposition, au degré d'absorption du toxique par l'organisme, à sa 
distribution, sa biotransformation et son élimination ou accumulation. Les biomarqueurs sont utiles 
pour prédire un événement toxique avant la survenue de signes cliniques (biomarqueurs d'effet 
précoce), pour évaluer la gravité d’une intoxication (biomarqueurs d'effet), et également pour surveiller 
les patients exposés (biomarqueurs d'exposition). La survenue d'effets indésirables peut avoir des 
origines multifactorielles, notamment dues à des interactions individu-environnement, qui sont difficiles 
à évaluer en utilisant des approches conventionnelles. La métabolomique, qui permet de suivre les 
perturbations homéostatiques et les intéractions hôte-environnement, est d'un intérêt particulier dans 
ce contexte. Les études pionnières basées sur l’utilisation de la RMN ont déjà été publiées [85;231-
234]. Signalons enfin l’existence de consortiums tels que le COMET («Consortium On MEtabonomic 
Technology») coordonné par l'équipe de Jeremy Nicholson à l’Imperial College de Londres, qui ont 
commencé à développer des modèles basés sur l’analyse métabolomique pour  la classification des 
toxiques [233].  
L’analyse métabolomique permet de contribuer à une meilleure compréhension des mécanismes 
de toxicité. Williams et al. ont ainsi montré l'intérêt d'utiliser la métabonomique pour élucider le 
mécanisme de toxicité rénale de la D-sérine chez le rat [59;235]. Les analyses LC/MS ont conduit à 
l'identification de plusieurs métabolites (hydroxypyruvate, glycérate, acylcarnitine…) suggérant 
l’implication d’une enzyme, la D-amino-acide oxydase peroxysomale (D-AAO), qui produit le glycérate 
et l’hydroxypyruvate à partir de la D-sérine. Les auteurs ont émis l’hypothèse que l’hydroxypyruvate 
génère du péroxyde d'hydrogène, ce qui induit un stress oxydatif péroxisomal. Il a été démontré dans 
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une autre étude que la co-administration de D-sérine et le benzoate de sodium, un puissant inhibiteur 
compétitif de laD-amino-acide oxydase, prévient les lésions rénales, confirmant ainsi l'implication de 
cette enzyme dans le mécanisme de toxicité [236]. De nouveaux aperçus sur les mécanismes de 
toxicité seront probablement obtenus par le couplage des outils classiques histologiques et 
biochimiques avec d'autres approches omiques et d'imagerie. Dans ce contexte, un effort de 
recherche collaborative en matière de toxicologie moléculaire a été lancé par le Centre National pour 
la recherche toxicologique de la FDA et BG Medicine Inc. Soutenu par sept sociétés pharmaceutiques 
et trois fournisseurs de technologie, il vise à étudier la toxicité hépatique induite par les médicaments. 
Les résultats préliminaires sont présentés dans une publication dans laquelle les performances des 
platesformes analytiques vis-à-vis de deux premiers composés hépatotoxiques (entacapone et 
tolcapone) sont présentés et discutés [237]. 
De nombreuses études de recherche de biomarqueurs de toxicité sont réalisées en utilisant 
différentes platesformes analytiques, telles que 1H-RMN, GC/MS et LC/MS, afin de maximiser la 
couverture de détection des métabolites. La plupart de ces études tentent d'aborder la question de la 
toxicité d'organe et visent à trouver des changements de concentration en métabolites liés à la 
substance toxique, survenant avant la détection clinique ou histopathologique, et susceptibles d'être 
plus spécifiques que des biomarqueurs conventionnels tels que les mesures d’activités alanine 
aminotransférase (ALAT), aspartate aminotransférase (ASAT) ou le dosage de la bilirubine pour 
l'hépatotoxicité, ou encore le dosage de l'azote uréique du sang pour une néphrotoxicité. Dans le 
cadre de ces études, le paracétamol (N-acétyl-p-aminophénol, APAP, ou encore acétaminophène) est 
fréquemment utilisé comme un médicament modèle d'hépatotoxicité. En étudiant la toxicité aiguë et 
chronique du paracétamol sur des rats Sprague-Dawley [238], Sun et al. ont mis en évidence une 
diminution des concentrations urinaires de 1-méthylnicotinate. Liée à la voie de biosynthèse du 
glutathion, cette molécule est produite lors de la conversion de la S-adénosylméthionine (SAM) en S-
adénosylhomocystéine (SAH). La diminution de sconcentrations observées est liée à une déplétion en 
S-adénosylméthionine, qui est d’ailleurs détectée par les auteurs, et qui est liée à une activation de la 
voie de synthèse du glutathion, nécessaire à l’élimination du métabolite toxique du paracétamol : la N-
acétyl-p-benzoquinone imine ou NAPQI (Figure 17). Ces résultats ont été confirmés par une autre 
étude qui portait sur la régulation de la voie trans-sulfuration dans des conditions de toxicité 
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Figure 17 : Implication de la voie de synthèse du glutathion (schéma de gauche) dans la métabolisation du 
paracétamol (schéma de droite). 
(Images issues des sites internet http://en.wikipedia.org/wiki/File:Paracetamol_metabolism.png et 
http://herkules.oulu.fi/isbn9514270703/html/x305.html) 
Outre la découverte de biomarqueurs, d'autres études métabolomiques rapportent la construction 
de modèles pour la prédiction et la classification des toxicités. Ce type de modèles est 
particulièrement intéressant pour l’industrie pharmaceutique. Ainsi, une étude réalisée chez le rat avec 
quatre hépatotoxiques différents (le R-naphtyle isothiocyanate ou ANIT, le tétrachlorure de carbone 
CCl4, l'APAP, et le diclofénac) [240] a permis de détecter des changements de concentration en 
métabolites caractéristiques de chaque hépatotoxine, et un modèle mathématique a été construit 
permettant de prévoir l’hépatotoxicité avec une prédictibilité supérieure à 95%. Une telle approche a 
également été réalisée par Boudonk et al. [241] avec 3 médicaments (gentamicine, cisplatine et 
tobramycine) induisant une néphrotoxicité tubulaire proximale. Une augmentation des concentrations 
en acides aminés et polyamines a été observée dans les urines et une diminution des concentrations 
en nucléosides puriques et pyrimidiques a été détectée dans les tissus rénaux avant la lésion rénale 
observable par histologie conventionnelle et les outils de la chimie clinique. Les métabolites urinaires 
présentant d'importants changements avec les 3 médicaments, tels que les acides aminées à chaîne 
ramifiée, l'hippurate et de glucose ont ensuite été sélectionnés pour construire un modèle de 
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PRESENTATION DU TRAVAIL DE THESE 
La métabolomique ouvre de nouvelles perspectives pour la découverte de biomarqueurs dans le 
domaine de la nutrition et de la santé, et également dans le développement de la biologie des 
systèmes. Les premières années d’existence de la métabolomique ont été consacrées aux 
développements méthodologiques pour obtenir des données biologiquement exploitables. Les étapes 
de traitement des données et d’identification étaient alors particulièrement limitantes, ce qui n’est plus 
de cas de nos jours grâce aux évolutions en matière de traitement de l’information ainsi que 
l’avènement de la haute résolution. Cependant les profils métaboliques d’extraits cellulaires, de tissus 
ou de fluides biologiques obtenus par spectrométrie de masse peuvent contenir quelques centaines à 
plusieurs milliers de signaux dont la majeure partie demeure jusqu'à présent inconnue, ou du moins 
inexploitée car non caractérisée par les systèmes analytiques utilisés, ce qui limite l'obtention de 
données biologiquement pertinentes. Dans ce contexte, l’un des objectifs de cette thèse est le 
développement d’une base de données spectrale par ESI-LC/MS pour l'annotation de données issues 
d’analyses métabolomiques par spectrométrie de masse à haute résolution et son application à 
l'analyse des échantillons d'urine d'une cohorte de volontaires. D’autre part, un des points importants 
en métabolomique est le contrôle des conditions expérimentales et leur influence sur les empreintes 
métaboliques. Il faut pouvoir identifier les métabolites mais également pouvoir distinguer ceux 
discriminants pour des conditions particulières (maladie, exposition à un toxique…) de ceux fluctuants 
avec les nombreuses sources de variabilité environnementale, biologique ou analytique. Le second 
objectif de ce travail de thèse a donc été d’étudier les sources de variabilité biologique et leur 
influence sur les concentrations des métabolites identifiés. Enfin le dernier objectif de ce travail de 
thèse a été d’étudier l’impact de la variabilité due aux conditions de prélèvement et de conservation 
des échantillons d’urine. 
1 CONSTRUCTION D’UNE BASE DE DONNEES SPECTRALE 
POUR L’ANNOTATION DE JEUX DE DONNEES BIOLOGIQUES 
Dans la première partie de ce travail de thèse, nous décrivons la construction d’une base de 
données spectrale pour l’identification de métabolites dans les échantillons biologiques. Ce travail a 
été réalisé sur des urines humaines issues d’une cohorte de 227 individus. En effet l'urine est un 
liquide organique composé des déchets de l'organisme. Elle est sécrétée en fin de chaîne de 
détoxification et d’élimination de l’organisme, et son recueil est non invasif. L’urine est donc un fluide 
très utilisé dans les études toxicologiques et cliniques, et la détermination des métabolites que l’on 
peut y trouver est de première importance. Deux approches complémentaires ont été utilisées : (i) 
l’obtention de spectres de masse et de MS/MS à partir de composés de référence, et (ii) l’identification 
de métabolites souvent non commercialement disponibles directement à partir des données 
biologiques. En effet, l’identification formelle d’un métabolite ne peut être obtenue que par 
comparaison des spectres de masse ou de CID et des temps de rétention chromatographiques du 
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composé à identifier avec ceux de composés de références. Or, le nombre de molécules 
commercialement disponibles est limité, et une approche complémentaire d’identification putative, 
basée sur l’interprétation de spectres de masse et de MS/MS et sur des données bibliographiques, est 
indispensable à la caractérisation d’un maximum de métabolites.  
2 EVALUATION DE L’IMPACT DE LA VARIABILITE BIOLOGIQUE 
SUR LE METABOLOME URINAIRE 
Certains paramètres biologiques (âge, IMC, genre) peuvent avoir une influence sur les 
concentrations en métabolites urinaires [54] ou plasmatiques [53]. Ces facteurs pouvant être 
confondants lors d’études cliniques ou toxicologiques, il est pertinent d’évaluer cette variabilité 
biologique. A partir des métadonnées biologiques des 227 urines analysées pour l’élaboration de la 
base de données spectrale, des analyses statistiques ont été réalisées afin de déterminer quels 
métabolites sont corrélés à ces paramètres. A terme, l’objectif est de commencer la construction d’une 
banque de données relationnelle de métabolite dans différents biofluides.  
3 CONDITIONS DE PRELEVEMENT ET DE STOCKAGE A COURT 
TERME DES URINES ET LEUR IMPACT SUR LE METABOLOME 
URINAIRE 
L’urine est un fluide biologique complexe dont les conditions de prélèvement et de stockage 
peuvent modifier la composition (contamination bactérienne, dégradation des métabolites…). Or il 
existe peu d’études sur le sujet et leurs résultats sont assez contradictoires. La dernière partie de ce 
travail de thèse a été de déterminer l’impact des conditions de prélèvement des urines, notamment sur 
les métabolites identifiés grâce à la base spectrale développée en première partie de thèse, afin 
d’uniformiser les conditions de prélèvement, de limiter la contamination bactérienne des échantillons  
et de ne pas biaiser les résultats biologiques potentiels avec une source de variabilité expérimentale 
non maîtrisée. 
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CHAPITRE 1 : CONSTRUCTION D’UNE BASE DE 
DONNEES SPECTRALE POUR L’ANNOTATION DE 
JEUX DE DONNEES BIOLOGIQUES 
1 INTRODUCTION 
L’initiative de création de la première base de données de spectres de masse date des années 
1950. L’institut pétrolier américain (American Petroleum Institute, API) a commencé à collecter des 
spectres par ionisation électronique (seule méthode d’ionisation disponible à l’époque) de mélange 
d’hydrocarbures dans un but de quantification plus que d’identification [242]. Parallèlement d’autres 
initiatives se sont développées, pour des molécules autres que les hydrocarbures [243]. Dans les 
années suivantes, les besoins des laboratoires de spectrométrie de masse en matière d’identification 
n’ont cessé de croître, ce qui a conduit à la création du comité de collecte de spectre de masse de 
référence (FWM) par l’organisation nationale de spectrométrie de masse et l’ASTM (American Society 
for Testing and Materials). L’objectif de ce comité était de permettre la centralisation des données de 
spectrométrie de masse. De nombreux laboratoires ont participé à l’initiative et en 1963 la base de 
données comportait plus de 4000 spectres de masse. En 1969, la base de données répertorie plus de 
6800 spectres et est commercialisée pour la première fois par Wiley-Interscience [244]. Quelques 
années après Wiley, en 1978, c’est le bureau national des standards (National Institute of Standards 
and Technology NIST) qui distribue sa propre base de données contenant 2600 spectres (à cette 
même date celle de Wiley en comprends 41000). Après quelques années, la commercialisation des 
appareils de chromatographie en phase gazeuse couplés à la spectrométrie de masse a permis une 
forte expansion du nombre de spectres disponibles, et le développement d’algorithmes de 
comparaison et d’interprétation de spectres ont favorisé l’essor de ces bases de données (Figure 18). 
Ainsi en 1989 la base de données Wiley comporte 140000 spectres (correspondant à 107000 
composés) et celle du NIST 54000 spectres. C’est cette année là qu’est commercialisée pour la 
première fois une base de données mixte, comprenant à la fois les spectres de la base Wiley et ceux 
du NIST. En 2009 cette base mixte contient presque 800000 spectres (correspondant à 667000 
composés). D’autres bases de données de spectres basées sur l’ionisation à impact électronique ont 
également vu le jour dans le domaine de la métabolomique, combinant des spectres MS et des temps 
ou indices de rétention de chromatographie en phase gazeuse [245]. 
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Figure 18 : Nombres de spectres disponibles dans les différentes bases de données spectrale entre 1969 et 2009 
[246]. 
Ces bases de données s’avèrent indispensables pour les laboratoires utilisant la spectrométrie 
de masse à source d’ionisation par impact électronique (EI). Malheureusement, les informations 
contenues dans ces bases ne sont pas applicables aux données provenant de spectromètres de 
masse à sources d’ionisation à pression atmosphérique, telles que l’electrospray (ESI). En effet, EI et 
ESI sont deux méthodes d’ionisation radicalement différentes, et il en va de même pour les spectres 
de masse qui en résultent. Contrairement à l’ionisation par EI pour laquelle les spectres de masse 
sont riches en informations structurales, les spectres de masse obtenus en ESI permettent 
principalement de détecter l’espèce moléculaire et n’apportent dans la plupart des cas peu ou pas 
d’informations structurales (Figure 19). En effet, les ions produits en EI sont des ions radicaux (à 
nombres impairs d’électrons) qui sont très instables et se décomposent facilement à cause de la très 
forte énergie interne qui leur est transmise lors du processus d’inisation. De nombreux fragments 
porteurs d’informations structurales sont donc présents dans le spectre de masse, et il est souvent 
difficile de détecter l’espèce moléculaire porteuse de l’information de la masse moléculaire du 
composé à analyser, comme en témoigne le spectre obtenu en EI pour l’acide cholique dans la figure 
19. A l’inverse, les ions produits en ESI sont des espèces moléculaires (à nombre pair d’électrons) qui 
sont stables, et se qui fragmentent peu de manière spontanée. Il est donc nécessaire de faire de la 
MS/MS voire de la MSn afin d’obtenir des informations structurales. C’est la raison pour laquelle la 
majeure partie des travaux de banque de données en ESI sont réalisés en mode MS/MS.  
Dès le début des années 2000, les premières bases de données d’ESI-MS/MS commencent à 
voir le jour. Elles sont initialement orientées vers la toxicologie [247;248] mais se développent aussi en 
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pharmacologie [249], en physiologie végétale [250], et également en métabolomique. A titre 
d’exemple, MassBank [198;251] est une base de données publique de MS, dédiée aux petites 
molécules, et qui regroupe des spectres de masse d’ESI-MS/MS mais aussi d’ESI-MS, et d’EI-MS. 
Cependant, le partage et l’utilisation des données est rendu délicat compte tenu du manque de 
robustesse et de reproductibilité des sources d’ionisation à pression atmosphérique [252]. Il existe tout 
de même de récentes initiatives qui tendent à faciliter le partage de ces données en ESI en essayant 
de standardiser les conditions d’acquisition des spectres [253] ou en développant des algorithmes 
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Figure 19 : Comparaison de l’ionisation par impact électronique et l’électrospray. 
Cependant, l’analyse des données provenant des logiciels de détection automatique des signaux 
montre que les propos précédents concernant l’ionisation à pression atmosphérique doivent être 
tempérés. En effet, L’ESI est certes un processus d'ionisation doux qui génére des ions 
principalement moléculaires, permettant ainsi de remonter jusqu’à la formule brute de la molécule, 
mais également différents types d’ions qui peuvent parfois aider à la caractérisation de molécules 
inconnues :   
• des ions isotopes (13C, 15N, 18O, 34S, 37Cl…) en fonction de la présence de certains 
atomes dans la molécule et de leur abondance naturelle. 
• des ions adduits avec des cations dans le mode d'ions positifs (par exemple, Na+, K+, 
NH4+) ou des anions dans le mode d'ions négatifs (HCOO-, CH3COO-, Cl-). 
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• des ions produits formés par la fragmentation prompte « en source » de l'ion précurseur 
(perte de H2O, NH3, CO2, SO3…). 
• des homo ([2M+H]+, [2M-H]-).et hétéro dimères (adduits neutres [M+CH3CN+H]+). 
Ces différents types d’ions peuvent être retrouvés dans les matrices de données générées par 
les logiciels de détection automatique, comme le montre la figure 20. Cette redondance du signal peut 
être dans un premier temps problématique car elle complique beaucoup le processus de traitement 
des données [103]. Elle nécessite en effet de connaître tous les ions produits par un métabolite afin 
d’éviter de se focaliser sur l’identification d’un ion qui en fait s’avère être l’adduit ou la perte d’une 
autre molécule (Figure 20). Elle peut cependant parfois permettre d’identifier directement des 
métabolites quand le spectre de masse contient suffisamment d’ions fragments. Il apparait ainsi 
pertinent de construire des bases de données ESI-MS pour faciliter l’identification des métabolites 
comme cela a été proposé dès 2008, dans le but de réaliser une annotation systématique et 
automatique du plus grand nombre possible de signaux afin d’obtenir une vision la plus exhaustive 







189.0757 5.28 C10[13C]H10NO2 Tryptophan [(M+H)-(NH3)]+ (13C) Ethyl Oxalacetate








207.1051 5.28 C9[13C]2H13N2O2 Tryptophan [(M+H)]+ (13C2)
Gly Trp Phe (and isomers)
Lys Met Met (and isomers)
Tyr Leu Asp (and isomers)
Ile Tyr Asp (and isomers) 









Extraction des données : liste des ions annotés
 
Figure 20 : Annotation d’un jeu de données biologiques et mise en évidence de la redondance du signal en ESI-
MS. 
A droite de la figure est présentée  la liste des ions extraits par un logiciel de détection automatique à partir d'une analyse 
métabolomique par LC/MS d’un échantillon biologique. Les annotations putatives des signaux sont fournies dans la dernière 
colonne. Elles ont été obtenues en comparant les masses mesurées expérimentalement avec les masses théoriques des 
métabolites contenus dans des bases de données publiques telles que HMDB, KEGG et Metlin. Ces annotations indiquent la 
présence présumée de nombreux composés tels que l'acide indoleacrylique, l’oxaloacétate d’éthyle ou le tryptophane. Une 
autre annotation par notre base de données spectrale confirme la présence de tryptophane, mais montre que les autres 
annotations par les bases de données publiques sont erronées car les ions en question correspondent à des ions du 
tryptophane générés par la source électrospray pendant le processus de désolvatation. Cet exemple illustre la complexité des 
données API-MS et démontre q’une inspection approfondie des spectres de masse est nécessaire avant l'interprétation 
biologique. 
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Deux approches complémentaires ont été conçues pour construire notre base de données 
spectrale. La première consiste en l'analyse des spectres de masse de composés de référence de 
notre chimiothèque (environ 1200 produits chimiques). En effet selon  la « Metabolomics Standards 
Initiative » [191], l'identification formelle d’un métabolite dans une matrice biologique nécessite la 
comparaison d’au moins deux paramètres physico-chimiques (un temps de rétention 
chromatographique, masse précise et un spectre MS ou de CID) du métabolite à identifier à ceux d’un 
composé de référence analysé dans les mêmes conditions expérimentales..  
Cependant un grand nombre de métabolites ne sont pas commercialement disponibles et sont 
difficilement synthétisables. Le processus d'identification est donc limité même si certains signaux du 
spectre de masse peuvent être putativement identifiés sur la base de leur masse précise, leur 
similarité de temps de rétention avec une molécule proche et leur spectre de fragmentation. C’est 
pourquoi nous avons développé une deuxième approche basée sur la caractérisation de nouveaux 
métabolites directement à partir de données expérimentales (Figure 21). Suite à la détection 
automatique des ions à partir des données brutes, les signaux d'intérêt sont mis en évidence par 
analyses statistiques multivariées. Les informations redondantes (c'est-à-dire isotopes, fragments 
produits en source et adduit générés au cours du processus de désolvatation en plus des espèces 
moléculaires) sont regroupées à l'aide d'outils mathématiques et informatiques. Enfin, les ions d'intérêt 
sont annotés grâce à des requêtes automatiques dans les bases de données publiques sur la base 
des masses précises des espèces moléculaires et caractérisés par des expériences MSn. 
ANNOTATION A PARTIR DES 
COMPOSES DE REFERENCE
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Figure 21 : Stratégie de construction d'une base de données spectrale ESI-MS 
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Les informations issues de ces deux systèmes sont importées sous forme de liste de pics dans la 
base de données spectrale. L’annotation automatique d’un jeu de données est réalisée par 
comparaison des valeurs de m/z et de temps de rétention du jeu de données avec celles de la base 
de données spectrale. 
2 MATERIEL ET METHODES 
2.1 REACTIFS ET PRODUITS CHIMIQUES 
Les étalons internes et les composés de référence de notre chimiothèque ont été fournis par la 
société Sigma (Saint Quentin Fallavier, France), à l’exception des lipides qui ont été fournis par les 
sociétés Avanti Polar Lipids (Alabaster, USA) et Steraloids (Newport, USA). Les mélanges de 
standards utilisés pour la calibration de l'instrument MS (Calmix-positif et Calmix-négatif,) ont été 
fourni par Thermo Fisher Scientific (Les Ulis, France). L’acétonitrile (ACN) provient de la société SDS 
(Peypin, France) et l’acide formique de Merck (Briare-le-canal, France). L’eau a été déionisée et filtrée 
par un système de purification Millipore Milli-Q. 
2.2 ECHANTILLONS BIOLOGIQUES 
Les échantillons d'urine ont été recueillis par la médecine du travail du CEA lors de l'examen 
médical annuel. Des volontaires ont rempli un formulaire de consentement afin que le surplus de leurs 
prélèvements d’urine puissent être analysé dans notre laboratoire. Les échantillons récoltés sur 
plusieurs jours ont été anonymisés puis conservés à -80° C jusqu'à l'analyse. Les données 
physiologiques (âge, taille, poids, genre) ont été enregistrées pour chaque individu mais l’alimentation, 
la prise de médicaments et le mode de vie (exercice, tabac, alcool ...) n'ont pas été évalués. Les 
échantillons urinaires ont été recueillis auprès de 227 personnes, 121 hommes et 106 femmes, entre 
18 et 81 ans. Les sujets peuvent être divisés en trois groupes d'âge : 18-25 ans ; 36-45 ans et de plus 
de 46 ans. La description détaillée de la cohorte est présentée dans le Tableau 4. Aucun critère 
d'exclusion ou de normalisation (alimentation, apport hydrique, exercice ...) n’a été appliqué afin 
d'obtenir un échantillon le plus représentatif possible de la population 
Tableau 4 : Classification des 227 individus en fonction de l’âge, du genre et de l’indice de masse corporel. 
Age (années) 18-35 36-45 >46 TOTAL AGE 
Genre* F H Total F H Total F H Total F H Total 
Indice de Masse Corporelle (IMC**) 
Maigreur (<18.5) 3 0 3 2 0 2 0 2 2 5 2 7 
Normal (18.5-24.9) 29 34 63 23 22 45 24 18 42 76 74 150 
Surpoids (25-29.9) 2 11 13 8 9 17 8 22 30 18 42 60 
Obésité (>30) 0 0 0 2 1 3 5 2 7 7 3 10 
TOTAL IMC 34 45 79 35 32 67 37 44 81 106 121 227 
* F : Femme; H : Homme / ** IMC = poids (kg) / taille (m²) 
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2.3 PREPARATION DES ECHANTILLONS 
2.3.1 COMPOSES DE REFERENCE 
Les composés de références ont été pesés (1 mg) et dissous dans un solvant approprié pour 
obtenir une solution mère à 1 mg/ml. Une solution d’injection a ensuite été réalisée par dilution au 
200ème : 5 µl de la solution mère ont été dilués dans 995 µl d’un mélange d'eau (H2O) et d'acétonitrile 
(ACN) (1/1, v/v) contenant 0,1% d'acide formique (HCOOH). Ces solutions d’injection ont été injectées 
en mode d’introduction directe dans le spectromètre de masse afin d’analyser les ions produits par la 
molécule. Des mélanges de solutions de composés de référence, contenant 10 à 15 composés, ont 
été préparés à partir de chaque solution mère et dilués dans le même mélange ACN/H2O (1/1, v/v) 
contenant 0.1% de HCOOH de façon à obtenir une concentration finale de 5 µg/ml par composé. Ces 
mélanges ont été injectés sur les différents systèmes chromatographiques afin de déterminer les 
temps de rétention des métabolites.  
2.3.2 ECHANTILLONS BIOLOGIQUES 
Les urines ont été centrifugées (5 minutes à 3000t/min) puis diluées dans de l'eau 
déminéralisée (dilution au 1/5 = 20 µl urine pour 80µl d'eau). Une partie de chacune des urines 
individuelles a été prélevée pour réaliser un pool d’urine qui servira de contrôle qualité (QC). Deux 
types d’échantillon de contrôle qualité sont préparés : un pool seul appelé QC1, et un pool auquel ont 
été ajouté des étalons internes (EI) appelé QC2. La solution mère d’EI utilisée est un mélange de 12 
molécules non retrouvées dans les fluides biologiques en situation normale (molécules marquées, 
xénobiotiques). Les concentrations des EI, dans le mélange initial et dans les QC2 après dilution au 
1/20 sont reportées dans le Tableau 5.  
Tableau 5 : Composition de la solution d’étalons internes. 
Nom du 
composé Formule brute Mw EI(+) EI(-)
Concentration 
de la solution 
mère
Concentration 
dans les QC 
(dilution 1/20)
Ethylmalonic acid C5 H8 O4 132.04169 NI 131.03498 300 µg/mL 15 µg/mL
Aspartate 15N C4 H7 15N1 O4 134.03457 135.04182 133.02727 200 µg/mL 10 µg/mL
Arabinose 13C 13C1 12C4 H10 O5 151.05618 174.04540 (Na+) 150.04890 300 µg/mL 15 µg/mL
Metformin C4 H11 N5 129.10000 130.10872 NI 100 µg/mL 5 µg/mL
Glucose 13C 13C1 12C5 H12 O6 181.06674 204.05596 (Na+) 180.05947 200 µg/mL 10 µg/mL
2-Aminoanthracene C4 H11 N 193.09000 194.09643 192.08187 100 µg/mL 5 µg/mL
Amiloride C6 H8 Cl N7 O 229.04846 230.05516 228.04061 100 µg/mL 5 µg/mL
Imipramine C19 H24 N2 280.19452 281.20123 NI 50 µg/mL 2.5 µg/mL
Atropine sulfate C17 H23 N O3 289.17000 290.17507 288.16052 100 µg/mL 5 µg/mL
Ampicilline C16 H19 N3 O4 S 349.11020 350.11690 348.10235 100 µg/mL 5 µg/mL
Prednisone C21 H26 O5 358.17830 359.18530 403.17482 (+HCOOH) 100 µg/mL 5 µg/mL
Colchicine C22 H25 N O6 399.16876 400.17546 NI 100 µg/mL 5 µg/mL
NI = Non ionisé 
2.4 ACQUISITION DES DONNEES 
2.4.1 Appareillage 
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Les analyses ont été réalisées sur un spectromètre de masse de type LTQ-Orbitrap® Discovery 
de chez Thermo Fisher Scientific (Les Ulis, France). Ce spectromètre de masse est équipé une 
source électrospray et de deux analyseurs en série : un piège ionique linéaire (linear trap quadrupole 
LTQ) et un piège électrostatique à transformée de fourrier (Orbitrap). Les séparations 
chromatographiques ont été réalisées sur une chaîne UHPLC Accela couplée à ce spectromètre de 
masse et provenant également de chez Thermo Fisher Scientific (Les Ulis, France). Le logiciel 
d’interfaçage est XCalibur (version 2.1.) de Thermo Fisher Scientific (Les Ulis, France). Le 
spectromètre de masse a été étalonné avant chaque analyse en utilisant une solution d'étalonnage 
(Calimix) fournie par le fabricant (calibration externe). 
2.4.2 Analyses par spectrométrie de masse 
Un volume de 50 µl d’échantillon a été injecté en mode FIA (de l’anglais « flow injection 
analysis » : injection directe dans le flux chromatographique) en utilisant une phase mobile constituée 
d’un mélange ACN/H2O (1/1 v/v) + 0.1% HCOOH à un débit de 100 µl/min. Les spectres de masse 
ont été enregistrés en mode continu et les spectres de MS/MS ont été acquis de manière 
concomitante (« dependant scan » : MS/MS de type CID sur l’ion le plus intense à 20 et 30% 
d’énergie de collision) entre 50 Th et 1000 Th avec un AGC (Automatic gain control) de 5.105. La 
résolution de l’appareil a été fixée à 30000 (m/∆m, FWHM à m/z 400). En mode positif la tension 
électrique de la source electrospray a été fixée à 5 kV, celle du capillaire de transfert à 8 kV et le tube 
lens offset à 65 V. Les débits de gaz principaux et auxiliaire (azote) ont été optimisés à 35 et 8 unités 
arbitraire (arbitrary units a.u.) et la température a été fixée à 275°C. En mode nég atif la tension 
électrique de la source electrospray a été fixée à -3.5 kV, celle du capillaire de transfert à -20 kV et le 
tube lens offset à -70 V. Les débits de gaz principaux et auxiliaire (azote) ont été optimisés à 45 et 15 
unités arbitraire (arbitrary units a.u.) et la température a été fixée à 275°C. 
2.4.3 Analyses par LC/MS 
Deux type de séparations chromatographiques ont été utilisées : la première basée sur 
l’utilisation d’une colonne de type C18 Hypersil Gold (2.1×150 mm, 1.9 µm), et la seconde impliquant 
une colonne de type PentaFluoroPhénylPropyl (PFPP) (Tableau 6). Un volume de 10 µl de chaque 
échantillon a été injecté sur le système chromatographique et a été élué dans les conditions de 
gradient définis dans le Tableau 6, avec des phases mobiles composées d'eau et d'acétonitrile 
contenant chacun 0,1% d'acide formique. Les acquisitions ont été effectuées dans les deux modes 
d'ionisation (négatif et positif) sur une gamme de rapports m/z allant de 75 Th à 1000 Th avec une 
résolution fixée à 30000 (m/∆m, FWHM à m/z 400). Les conditions de sources sont les mêmes que 
pour l’analyse en FIA-MS. (voir paragraphe précédent) 
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Tableau 6 : Méthodes chromatographiques utilisées pour l’analyse des échantillons. 
Phase inverse Phase mixte
Type de colonne C18 PFPP
Dimensions 150 mm x 2.1 mm 250 mm  x 2.1 mm
Diamètre des particules 1.9 µm 5 µm
références hypersil GOLD Discovery ® HS F5
Type de chromatographie UHPLC HPLC
Température 25°C 25°C
Débit de solvant 500 µl/min 200 µl/min













2.4.4 Séquences d’analyse 
Les échantillons biologiques ont été analysés de manière aléatoire dans le système LC/MS. 
Pour cela l’ordre des échantillons a été randomisé grâce au logiciel Excel. La séquence d’analyse 
commence toujours par des blancs (en général 3) afin de stabiliter le système d’analyse,et une 
première série d’échantillons de contrôle qualité. Les échantillons biologiques sont ensuite analysés 







































Figure 22 : Exemple de composition d’une séquence d’analyse d’urines humaines (HU) en mode d’ionisation positif. 
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Certains échantillons (ceux du début de séquence) on été ré-analysés en fin de séquence. En 
mode d’ionisation positif, tous les échantillons ont été passés à la suite, ce qui représente 375 
analyses au total, soit 5.5 jours d’analyse. En mode d’ionisation négatif les échantillons ont été passés 
en deux temps, avec un arrêt de l’appareil et un nettoyage de la source ESI entre les deux séquences 
d’analyses. La première séquence de 230 analyses a duré 3.2 jours, l’autre de 180 analyses a duré 
2.5 jours. 
2.5 TRAITEMENT DES DONNEES BIOLOGIQUES 
2.5.1 Conversion des fichiers de données en format universel 
Les données brutes (en format de fichier constructeur .raw) ont été converties en format 
universel netCDF avec le programme Xconvert disponible dans Xcalibur (version 2.1.) de Thermo 
Fisher Scientific (Les Ulis, France).  
2.5.2 Déconvolution par XCMS 
Le traitement des données a été réalisé avec XCMS (Bioconductor version 2.8). C’est un 
package du logiciel R (version utilisée 2.11.1) qui effectue d’abord un filtrage des données pour 
éliminer le bruit de fond, puis une détection des pics par déconvolution suivie d’un alignement des pics 
détectés (voir Annexe 2). Les paramètres utilisés ainsi que leur signification, sont répertoriés en 
Annexe 2.  
2.6 ANALYSE STATISTIQUE 
Les analyses statistiques multivariées (ACP, PLS…) on été réalisées avec le logiciel SIMCA 
P11 (Umea, Suède).  
2.7 IDENTIFICATION 
2.7.1 Analyse des corrélations des abondances ioniques dans le domaine 
spectral 
Le logiciel CAMERA (Bioconductor version 2.8) est un package gratuit du logiciel R (version 
utilisée 2.11.1). Il calcule la corrélation des abondances des ions d’un même pic chromatographique 
entre les différents spectres qui le composent. Il permet de regrouper les ions issus d’un même 
métabolite et de les annoter (isotopes, adduits et pertes les plus courants). Les paramètres utilisés 
pour ce travail ainsi que leur signification, sont répertoriés dans le Tableau 7. 
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Tableau 7 : Paramètres CAMERA utilisés 




Multiplicateur appliqué à l'écart-type (SD) d'un pic pour 




Pourcentage de la Largeur di pic à mi-hauteur = fenêtre de 
temps de rétention utilisée pour le calcul de la corrélation 
[RT_med+/- (FWHM*perfwhm)]
0.6 1
cor_eic_th Coefficient de correlation minimum pour confirmer l'appartenance à un même groupe (métabolite. 0.6 0.6
maxcharge Charge maximum d'un ion 3 3
maxiso Nombre d'isotope maximum par ion 3 3
ppm Précision en ppm pour l'annotation des pertes et adduits 10 10






2.7.2 Analyse des corrélations des abondances ioniques inter-échantillons  
Un outil en langage R a été développé au laboratoire afin de pouvoir calculer la corrélation des 
abondances ioniques inter-échantillons. Il calcule un coefficient de corrélation à partir de l’abondance 
des ions au sein d’un même pic chromatographique pour les différents échantillons. Il permet de 
regrouper les ions issus d’un même métabolite et de les annoter (isotopes, adduits et pertes les plus 
courantes). Les paramètres utilisés sont la précision sur le temps de rétention (+/- 3 secondes), le 
mode d’ionisation utilisé pour l’acquisition du jeu de données et la précision en ppm pour l’annotation 
différentielle (1000 ppm). 
2.7.3 Annotation par les bases de données publiques 
Un outil en langage R a été développé au laboratoire afin de pouvoir réaliser une annotation de 
la liste de pics à partir des principales bases de données publiques : KEGG, HMDB et METLIN. Cet 
outil réalise une comparaison entre les masses des ions du jeu de données et celles contenues dans 
ces bases de données. Les paramètres utilisés sont le mode d’ionisation utilisé pour l’acquisition du 
jeu de données, la précision et le décalage en ppm pour l’annotation (en fonction de la précision du 
jeu de donnée à annoter, dans notre cas décalage 0 ppm et précision 5 ppm). 
2.7.4 Annotation par la base de données spectrale 
Un outil en informatique a été développé au laboratoire afin de pouvoir réaliser une annotation 
de la liste de pics à partir des informations stockées dans la base de données spectrale. Cet outil 
réalise une comparaison entre les masses des ions du jeu de données et celles contenues la base 
spectrale ainsi qu’une comparaison avec les temps de rétention enregistrés pour chaque méthode 
chromatographique. Les paramètres utilisés sont le mode d’ionisation utilisé pour l’acquisition du jeu 
de données, la précision en ppm pour l’annotation (en fonction de la précision du jeu de donnée à 
annoter, dans notre cas 5 ppm) et le décalage en temps de rétention (en fonction du celui du jeu de 
donnée) modélisé par une fonction exponentielle de type RT= a+/- RTb (RT : temps de rétention 
chromatographique, a et b : constantes. Dans notre cas a = 2 et b = 0.5). 
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2.7.5 Analyse structurale par expériences de fragmentations séquentielles 
Les analyses MS/MS et MSn ont été réalisées en mode d’acquisition concomittant lors de 
l’analyse LC/MS ou FIA/MS. Ce type d’acquisition de données permet de réaliser séquentiellement 
des analyses MS et CID, soit sur l’ion le plus intense (pour l’analyse de composés de référence en 
FIA/MS) soit sur une liste d’ions pré-sélectionnés (pour les analyses d’échantillons biologiques en 
LC/MS). L’utilisation d’une liste d’ions sélectionnés permet, via l’utilisation de l’option « Global mass 
lists » (Tableau 8), de sélectionner un ion, à un temps de rétention donné, et de fixer une énergie de 
collision pour l’acquisition des données de CID. On peut ainsi réaliser plusieurs expériences de 
fragmentation en une seule analyse, à partir du moment où les temps de rétention ne se chevauchent 
pas. 
Tableau 8 : Paramètres utilisés lors des analyses MS/MS mode d’acquisition dépendant 
Global
Range (m/z): 50.00-1000.00 for both selecting MS et MSn data 
dependent masses
Mass Widths By mass, Low: 0.50, High: 0.50
Scan Widths By mass, Low: 0.50, High: 0.50
Dynamic Exclusion Not enabled
Mass tags Not enabled
Isotopic data dependence Not enabled
Analog Not enabled
Neutral loss
Neutral loss mass sort mode: by intensity, Neutral loss mass width: By 
mass, Low: 0.50, High: 0.50
Product
Product loss mass sort mode: by intensity, Product loss mass width: 
By mass, Low: 0.50, High: 0.50
Current segment Enable preview mode for FTMS master scans
Chromatography Not enabled
Parent Mass List
Use global mass lists (uniquement pour des ions présélectionnés en 
LC/MS) sinon NA
Reject Mass List Use global mass lists
Charge state Enable charge state screening
Neutral Loss NA
Product Mass List NA
Add/Sub Not enabled
Current Scan Event
Minimum signal threshold (counts): 500, Mass determined from scan 
event: 1, Nth most intense from list: 1 (pour des ions présélectionnés 
en LC/MS) Nth most intense ion: 1 (pour la sélection automatique de 
l'ion le plus intense en FIA/MS)
Activation
Activation type: CID, Default charge state: 1, Isolation width (m/z): 
1.0, Normalized collision energy: 20 ou 30, activation Q: 0.250, 
Activation time (ms): 30
FTHCD NA
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3 RESULTATS 
3.1 IDENTIFICATIONS A PARTIR DE COMPOSES DE REFERENCE 
Comme mentionné précédemment, l’ionisation électrospray génère une redondance du signal 
conséquente qu’il faut pourvoir rapidement mettre en évidence lors de l’analyse d’un jeu de données 
biologiques. L’objectif de l’analyse de composés de référence est de déterminer, à partir de l’analyse 
MS et MS/MS d’un composé, l’ensemble des ions produits pour une même molécule dans un système 
analytique donné. Une fois identifiés, ces ions sont importés dans la base de données spectrale pour 
pouvoir annoter les ions présents dans les listes d’ions issues de données biologiques. 
3.1.1 Interprétation des spectres de masse des composés de référence 
Les composés de référence sont soumis à plusieurs types d’analyses. D’abord en FIA/MS afin 
d’annoter les ions produits en MS (espèce moléculaire, isotopes, adduits et fragments), puis en 
MS/MS pour aider à l’interprétation des ions fragments observés en MS. Enfin les composés sont 
analysés en LC/MS pour déterminer les temps de rétention dans les différents systèmes 
chromatographiques utilisés. A partir de la formule brute de la molécule analysée, les masses 
théoriques des ions sont calculées et comparées à celles extraites à partir du spectre de masse. Ces 
ions théoriques sont obtenus à partir d’une liste d’ions déjà observés dans notre système 
chromatographique : isotopes (15N, 13C, 18O…) adduits (HCOOH, Na, K…) pertes (H2O, NH3…) Une 
comparaison entre les m/z théoriques et expérimentaux est réalisée pour filtrer la liste des ions 
obtenus. Ce filtrage de la liste d’ions issus des spectres de masse permet d’obtenir, pour chaque 
molécule, une liste d’ions spécifiques. A ces informations sont ajoutées celles concernant la rétention 





72.04431 7.7E+04 0.82 72.04439 -1.11 1.5 C3 H6 O N [(M+H)-(C6H10O3)-(H2O)]+ 4.77 1.80 11.17
90.05482 3.6E+05 3.78 90.05496 -1.55 0.5 C3 H8 O2 N [(M+H)-(C6H10O3)]+ 4.77 1.80 11.17
116.03400 2.7E+04 0.29 116.03422 -0.22 2.5 C4 H6 O3 N [(M+H)-(C5H12O2)]+ 4.77 1.80 11.17
142.08585 1.0E+03 0.01 142.08626 -2.85 2.5 C7 H12 O2 N [(M+H)-(C2H6O3)]+ 4.77 1.80 11.17
174.11217 1.6E+04 0.17 174.11247 -0.30 1.5 C8 H16 O3 N [(M+H)-(HCOOH)]+ 4.77 1.80 11.17
184.09687 2.4E+03 0.03 184.09682 0.26 3.5 C9 H14 O3 N [(M+H)-2(H2O)]+ 4.77 1.80 11.17
202.10729 1.5E+04 0.16 202.10738 -0.46 2.5 C9 H16 O4 N [(M+H)-(H2O)]+ 4.77 1.80 11.17
220.11799 9.69E+06 100 220.11795 0.18 1.5 C9 H18 N O5 [(M+H)]+ 4.77 1.80 11.17
221.12135 6.84E+05 7.06 221.12131 0.20 1.5 C8 13C H18 N O5 [(M+H)]+ (13C) 4.77 1.80 11.17
222.12166 4.59E+04 0.47 222.12219 -2.40 1.5 C9 H18 N O4 18O [(M+H)]+ (18O) 4.77 1.80 11.17
223.12604 2.26E+03 0.02 223.12555 2.20 1.5 C8 13C H18 N O4 18O[(M+H)]+ (13C+18O) 4.77 1.80 11.17
238.12923 1.76E+03 0.02 238.12852 3.00 0.5 C9 H20 N O6 [(M+H)+(H2O)]+ 4.77 1.80 11.17
242.09992 6.61E+06 68.15 242.09990 0.10 1.5 C9 H17 N Na O5 [(M+Na)]+ 4.77 1.80 11.17
243.10331 4.44E+05 4.58 243.10325 0.25 1.5 C8 13C H17 N Na O5[(M+Na)]+ (13C) 4.77 1.80 11.17
244.10363 1.79E+04 0.18 244.10414 -2.09 1.5 C9 H17 N Na O4 18O[(M+Na)]+ (18O) 4.77 1.80 11.17
258.07386 1.29E+05 1.33 258.07383 0.10 1.5 C9 H17 K N O5 [(M+K)]+ 4.77 1.80 11.17
259.07731 1.49E+03 0.02 259.07719 0.47 1.5 C8 13C H17 K N O5 [(M+K)]+ (13C) 4.77 1.80 11.17
264.08200 1.68E+05 1.74 264.08184 0.61 1.5 C9 H16 N Na2 O5 [(M-H+2Na)]+ 4.77 1.80 11.17
265.08498 3.08E+03 0.03 265.08520 -0.81 1.5 C8 13C H16 N Na2 O5[(M-H+2Na)]+ (13C) 4.77 1.80 11.17
310.08654 1.10E+03 0.01 310.08732 -2.52 1.5 C10 H18 N Na2 O7 [(M+Na)+(HCOONa)]+ 4.77 1.80 11.17
461.21113 6.45E+05 6.65 461.21057 1.22 2.5 C18 H34 N2 Na O10 [(2M+Na)]+ 4.77 1.80 11.17
462.21438 1.08E+05 1.11 462.21392 0.99 2.5 C17 13C H34 N2 Na O10[(2M+Na)]+ (13C) 4.77 1.80 11.17
463.21740 9.76E+03 0.1 463.21728 0.26 2.5 C16 13C2 H34 N2 Na O10[(2M+Na)]+ (13C2) 4.77 1.80 11.17
483.19256 4.21E+04 0.43 483.19251 0.10 2.5 C18 H33 N2 Na2 O10[(2M-H+2Na)]+ 4.77 1.80 11.17









Temps de rétentionAcide Pantothénique ESI(+)
 
Figure 23 : Liste des ions obtenus pour l’acide pantothénique en mode d’ionisation positif. 
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3.1.2 Annotation d’un jeu de données biologiques 
La liste des ions obtenus à partir des données biologiques est comparée aux ions présents 
dans la base de données spectrale. Ainsi, quand le temps de rétention et la masse précise 
correspondent, la molécule correspondante est annotée. Par exemple, l’acide pantothénique a été 
annoté dans les urines humaines (Figure 24). Une comparaison à partir de la liste des ions (et temps 
de rétention) obtenus avec le composé de référence en FIA (Figure 24, tableau blanc), a permis de 
retrouver, après filtrage des données, un certain nombre d’ions attribuables à l’acide pantothénique 
dans les urines humaines (Figure 24, tableau jaune). On retrouve l’espèce moléculaire et ses isotopes 
13C et 18O, les adduits Na et K, une perte d’H2O et une autre perte spécifique, le tout au même temps 
de rétention que le composé de référence. 
Acide Pantothénique ESI(+)
Urines Humaines
90.0549 8.1E+06 1.65 90.0550 -0.50 C3 H8 O2 N [(M+H)-(C6H10O3)]+ 4.77 4.74
202.1076 1.8E+06 0.36 202.1074 1.21 C9 H16 O4 N [(M+H)-(H2O)]+ 4.77 4.74
220.1175 4.9E+08 100 220.1180 -1.85 C9 H18 N O5 [(M+H)]+ 4.77 4.74
221.1217 2.4E+07 4.92 221.1213 1.70 C8 13C H18 N O5 [(M+H)]+ (13C) 4.77 4.74
222.1221 1.5E+06 0.31 222.1222 -0.48 C9 H18 N O4 18O [(M+H)]+ (18O) 4.77 4.74
242.1006 2.1E+06 0.43 242.0999 3.06 C9 H17 N Na O5 [(M+Na)]+ 4.77 4.74
258.0753 4.9E+05 0.10 258.0738 5.74 C9 H17 K N O5 [(M+K)]+ 4.77 4.74













72.04431 7.7E+04 0.82 72.04439 -1.11 1.5 C3 H6 O N [(M+H)-(C6H10O3)-(H2O)]+ 4.77 1.80 11.17
90.05482 3.6E+05 3.78 90.05496 -1.55 0.5 C3 H8 O2 N [(M+H)-(C6H10O3)]+ 4.77 1.80 11.17
116.03400 2.7E+04 0.29 116.03422 -0.22 2.5 C4 H6 O3 N [(M+H)-(C5H12O2)]+ 4.77 1.80 11.17
142.08585 1.0E+03 0.01 142.08626 -2.85 2.5 C7 H12 O2 N [(M+H)-(C2H6O3)]+ 4.77 1.80 11.17
174.11217 1.6E+04 0.17 174.11247 -0.30 1.5 C8 H16 O3 N [(M+H)-(HCOOH)]+ 4.77 1.80 11.17
184.09687 2.4E+03 0.03 184.09682 0.26 3.5 C9 H14 O3 N [(M+H)-2(H2O)]+ 4.77 1.80 11.17
202.10729 1.5E+04 0.16 202.10738 -0.46 2.5 C9 H16 O4 N [(M+H)-(H2O)]+ 4.77 1.80 11.17
220.11799 9.69E+06 100 220.11795 0.18 1.5 C9 H18 N O5 [(M+H)]+ 4.77 1.80 11.17
221.12135 6.84E+05 7.06 221.12131 0.20 1.5 C8 13C H18 N O5 [(M+H)]+ (13C) 4.77 1.80 11.17
222.12166 4.59E+04 0.47 222.12219 -2.40 1.5 C9 H18 N O4 18O [(M+H)]+ (18O) 4.77 1.80 11.17
223.12604 2.26E+03 0.02 223.12555 2.20 1.5 C8 13C H18 N O4 18O[(M+H)]+ (13C+18O) 4.77 1.80 11.17
238.12923 1.76E+03 0.02 238.12852 3.00 0.5 C9 H20 N O6 [(M+H)+(H2O)]+ 4.77 1.80 11.17
242.09992 6.61E+06 68.15 242.09990 0.10 1.5 C9 H17 N Na O5 [(M+Na)]+ 4.77 1.80 11.17
243.10331 4.44E+05 4.58 243.10325 0.25 1.5 C8 13C H17 N Na O5[(M+Na)]+ (13C) 4.77 1.80 11.17
244.10363 1.79E+04 0.18 244.10414 -2.09 1.5 C9 H17 N Na O4 18O[(M+Na)]+ (18O) 4.77 1.80 11.17
258.07386 1.29E+05 1.33 258.07383 0.10 1.5 C9 H17 K N O5 [(M+K)]+ 4.77 1.80 11.17
259.07731 1.49E+03 0.02 259.07719 0.47 1.5 C8 13C H17 K N O5 [(M+K)]+ (13C) 4.77 1.80 11.17
264.08200 1.68E+05 1.74 264.08184 0.61 1.5 C9 H16 N Na2 O5 [(M-H+2Na)]+ 4.77 1.80 11.17
265.08498 3.08E+03 0.03 265.08520 -0.81 1.5 C8 13C H16 N Na2 O5[(M-H+2Na)]+ (13C) 4.77 1.80 11.17
310.08654 1.10E+03 0.01 310.08732 -2.52 1.5 C10 H18 N Na2 O7 [(M+Na)+(HCOONa)]+ 4.77 1.80 11.17
461.21113 6.45E+05 6.65 461.21057 1.22 2.5 C18 H34 N2 Na O10 [(2M+Na)]+ 4.77 1.80 11.17
462.21438 1.08E+05 1.11 462.21392 0.99 2.5 C17 13C H34 N2 Na O10[(2M+Na)]+ (13C) 4.77 1.80 11.17
463.21740 9.76E+03 0.1 463.21728 0.26 2.5 C16 13C2 H34 N2 Na O10[(2M+Na)]+ (13C2) 4.77 1.80 11.17
483.19256 4.21E+04 0.43 483.19251 0.10 2.5 C18 H33 N2 Na2 O10[(2M-H+2Na)]+ 4.77 1.80 11.17




Figure 24 : Annotation de l’acide pantothénique à partir du composé de référence dans un jeu de données biologiques 
d’urines humaines. 
L’annotation de ces listes des ions issus d’expériences biologiques implique une comparaison 
des temps de rétention avec ceux obtenus pour les composés de référence. Les échantillons 
biologiques ont été analysés avec une colonne de type C18, et certains d’entre eux avec une colonne 
de type PFPP (PentaFluoroPhenylPropyl, phase mixte). Nous avons pu ainsi observer que pour 
certaines molécules non retenues avec le système C18, plusieurs pics chromatographiques pouvaient 
être observés avec la colonne de type PFPP. Par exemple, la N-acétylputrescine est détectée dans 
les urines à un temps de rétention de 1.1 minutes avec une colonne de type C18, alors que deux pics 
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chromatographiques sont observés avec une colonne de type PFPP. Le premier pic correspond bien à 
la N-acétylputrescine dans la mesure où le temps de rétention correspond à celui du composé de 
référence, mais le deuxième pic correspond à un (ou peut-être plusieurs ?) isomères (Figure 25). Ce 
résultat souligne la complexité du métabolome et démontre qu’il peut être délicat d’identifier un 
métabolite avec un seul système chromatographique. De plus, l’existence de plusieurs molécules 
isomères non résolues chromatographiquement rend délicates les interprétations statistiques 
ultérieures. En effet, les variations significatives observées ne pourront pas être attribuées à l’une ou 
l’autre des molécules, mais à la somme des contributions de chacune des molécules. Inversement, 
une significativité biologique peut aussi être masquée si les contributions de chacun des métabolites 
sont opposées (c’est-à-dire que la concentration de l’un augmente tandis que l’autre diminue). Ce 
manque de résolution concerne 38 pics chromatographiques en C18, qui correspondent à 83 pics 
chromatographiques (et donc à au moins 83 métabolites) avec une colonne de type en PFPP. Sur les 
38 pics obtenus avec la colonne C18, 37 sont élués dans le temps mort. Etant donné qu’une seule 
méthode chromatographique ne suffit pas pour séparer l’ensemble des métabolites présents, il est 
donc judicieux d’utiliser deux méthodes chromatographiques complémentaires pour identifier avec 







Colonne C18 Colonne PFPP
Isomère ? 
 
Figure 25 : Mise en évidence du manque de résolution en C18 
3.1.3 Bilan des métabolites identifiés dans les urines humaines. 
L’annotation du jeu de données biologique d’urines humaines à partir de la base de données 
spectrale de composés de référence a permis d’identifier 163 métabolites (voir annexe 3). L’utilisation 
de deux systèmes chromatographiques différents a permis de confirmer ces identifications. Il est 
intéressant de noter que sur ces 163 métabolites, 20 ne sont pas référencés dans les urines selon 
HMDB.  
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3.2 IDENTIFICATIONS A PARTIR D’UN JEU DE DONNEES 
BIOLOGIQUES 
Bien que la comparaison à des composés de référence soit la méthode d’identification la plus 
rigoureuse, l’indisponibilité commerciale d’un grand nombre de métabolite nous a conduit à réaliser 
l’identification de certaines molécules directement à partir des données biologiques. L’identification de 
métabolites à partir de données biologiques peut être réalisée sur la base d’une mesure précise de la 
masse d’un ion qui permet d’obtenir sa formule brute, d’expériences de MSn, voire même de la 
similitude de temps de rétention avec une molécule de structure proche (et ce même lorsque les 
composés de référence ne sont pas disponibles). Les ions correspondant à ces métabolites 
putativement identifiés peuvent enrichir la base de données spectrale, en complément des composés 
de référence.  
Liste des pics 
intensités des variables pour chaque échantillon 
Données brutes LC/MS
Spectre de masse et temps de rétention
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- Analyse XCMS (Annexe 2)
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HMDB, Metlin) ou interne (base 











- Annotation complète du 
spectre(3.2.5.)
 
Figure 26 : Différentes étapes pour l’identification de variables inconnues à partir de données biologiques  
(le numéro des chapitres correspondants est donné entre parenthèse à chaque étape). 
Chapitre 2 : Evaluation de l’impact des facteurs physiologiques sur le métabolome urinaire 
 72 
Le processus d’identification à partir de données biologiques commence par l’analyse des 
échantillons et le traitement des données brutes afin d’obtenir la liste des pics (ou des variables, 
correspondant à des couples m/z, temps de rétention) et de leur abondances dans chaque 
échantillons biologiques (Figure 26). Dans le cas de notre cohorte issue du suivi médical de salariés 
du CEA-Saclay, les facteurs physiologiques (âge, genre et IMC) vont être utilisés pour structurer le jeu 
de données grâce aux analyses statistiques et ainsi mettre en évidence les variables d’intérêt. Les 
étapes suivantes d’identification se focalisent sur ces variables d’intérêt inconnues (qui ne sont pas 
déjà annotées par la base de données spectrale). Certaines d’entre elles qui sont issues d’un même 
métabolite, vont pouvoir être regroupées en utilisant les corrélations des abondances ioniques dans le 
domaine spectral et entre les différents échantillons. Elles seront ensuite annotées par les bases de 
données publiques, et les hypothèses d’identifications seront confirmées ou infirmées par des 
expériences de fragmentation. Enfin, une fois le métabolite putativement identifié, le spectre sera 
annoté en intégralité à partir des données brutes et non pas de la liste des pics obtenue avec XCMS, 
et la liste des ions obtenus sera importée dans la base de données spectrale. En effet certains ions 
peu intenses ne sont pas extraits par XCMS mais sont bien présents sur le spectre initial. 
3.2.1 Analyses statistiques 
Les données ont été dans un premier temps analysées à l’aide d’une l’analyse en composantes 
principales (ACP) afin de visualiser la répartition spontanée des échantillons dans un espace à deux 
dimensions. Dans un second temps, des analyses statistiques supervisées telles que la régression 
PLS ou la PLS-DA (analyse discriminante PLS, de l’anglais «Partial Least Square -Discriminant 
Analysis») ont été appliquées au jeu de données afin d’affiner les résultats et de déterminer quelles 
variables contribuent à la différenciation entre les groupes pour chaque facteurs (genre, âge, IMC). 
La carte factorielle du poids des individus, encore appelée «score plot» et issue de l’ACP est 
représentée en Figure 27. Elle regroupe à la fois les chromatogrammes obtenus à partir des 
échantillons urinaires, mais également des échantillons de contrôle qualité, QC1 et QC2 (voir la 
section matériel et méthode). L’analyse de la carte factorielle montre que les échantillons QC1 et les 
échantillons biologiques se superposent, alors que les échantillons QC2 sont clairement 
individualisés, en raison de l’ajout d’étalons internes (Figure 27). Si, dans un deuxième temps, nous 
ne nous focalisons que sur les échantillons biologiques, nous remarquons alors que le jeu de données 
s’organise spontanément selon l’ordre de passage et nonpas en fonction des facteurs physiologiques 
(Figure 28). Ceci signifie que la variabilité analytique de notre jeu de données biologiques est très 
importante, et que pour mettre en évidence plus facilement des variations biologiques, il va falloir 
utiliser des analyses supervisées telles que la PLS. En effet, si on garde la même répartition des 
échantillons (ou individus) et que l’on visualise les hommes (bleu) par rapport aux femmes (rouge) 
(Figure 29), la séparation entre les deux groupes n’est pas bonne, contrairement à celle que l’on peu 
obtenir par PLS (Figure 30).  
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Figure 27 : Score plot de l’ACP (échantillons biologiques + QC1 + QC2) en mode d’ionisation positif. Visualisation des 
données selonla nature des échantillons. 
 
Figure 28 : Score plot de l’ACP (échantillons biologiques) en mode d’ionisation positif. Visualisation des données en 
fonction de l’ordre de passage. 
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Figure 29 : Score plot de l’ACP (échantillons biologiques) en mode d’ionisation positif. Visualisation des données en 
fonction du genre. 
 
Figure 30 : Score plot de la PLS-DA (échantillons biologiques) en mode d’ionisation positif. Visualisation des données 
en fonction du genre. 
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C’est à partir de ce dernier type de modèle statistique explicatif que l’on va extraire les variables 
discriminantes pour un facteur donné. La carte factorielle du poids des variables, encore appelée 
«Loading plot», montre l’importance des variables pour chacun des facteurs. Par exemple, les 
métabolites les plus discriminants entre hommes et femmes sont les plus excentrés (Figure 31) 
comme c’est par exemple le cas pour la créatine, la L-leucine ou le tryptophane (identifiés par la base 
de données spectrale). Ce sont les signaux discriminants mais non encore caractérisés que nous 
allons maintenant chercher à identifier. 
 
Figure 31 : Loading plot de la PLS-DA (échantillons biologiques) en mode d’ionisation positif. Visualisation des 
variables en fonction du genre 
3.2.2 Regroupement des variables d’intérêt 
L'objectif de cette étape est de regrouper les signaux correspondant à des ions issus d'un 
même métabolite. Certains de ces ions sont aisément identifiables par annotation différentielle 
lorsqu’on analyse un composé seul en solution. Il peut par contre s’avérer délicat de différentier une 
espèce moléculaire d’un adduit ou d’un isotope au sein d’un jeu de données biologiques complexe. 
Afin d’éviter les identifications erronées (Figure 20), il convient donc de regrouper les signaux issus 
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Les signaux provenant d’un même métabolite ont le même profil chromatographique. En effet 
les ions sont produits à partir d’un métabolite qui a un profil d’élution propre, ont le même profil 
chromatographique, à savoir celui du métabolite. Par exemple sur la Figure 32, les métabolites jaune 
et rouge co-éluent, mais en superposant les profils des ions issus de ces deux métabolites (ou en 
calculant le coefficient de corrélation qui reflète la similarité des profils), on arrive à distinguer les deux 
profils d’élution et donc à savoir de quel métabolite est issu chaque ion. De plus les signaux provenant 
d’un même métabolite ont les mêmes évolutions en d’abondances relatives d’un échantillon à l’autre : 
si l’abondance de l’espèce moléculaire augmente, celles de ses isotopes augmentent aussi. Ainsi, les 
ratios entre les abondances des différents ions détectés sont théoriquement identiques d’un 
échantillon à l’autre. Cela signifie que les coefficients de corrélation entre les abondances de paires 
d'ions provenant d’une même molécule devraient théoriquement être égaux à 1, aussi bien pour 
l’ensemble des spectres qui constituent un pic chromatographique au sein d’un même échantillon 
(même profil chromatographique) qu’entre différents échantillons pour lesquels les ions sont observés. 
En raison de l'effet matrice et de la suppression d'ionisation, la valeur théorique de 1 est rarement 
atteinte et la corrélation entre les signaux est supposée être supérieure 0,8. 
Superposition des pics : 
Les ions issus d’un même




Figure 32 : Corrélation dans le domaine chromatographique : superposition des profils d’élution d’ions issus de 
molécules éluant au même temps de rétention 
- Corrélation dans le domaine de chromatographique : utilisation de CAMERA [259]. CAMERA 
(Collection of Algorithms for MEtabolite pRofile Annotation) est un package R pour l'annotation des 
données LC/MS qui interagit directement avec les données obtenues par XCMS (en particulier les 
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EIBPC voir annexe 2). Il utilise un algorithme qui regroupe les ions provenant d’une même molécule 
en comparant la forme des pics à un temps de rétention donné. Les adduits, isotopes et fragments 
d’un même métabolite présentent en effet le même profil d’élution (Figure 33). CAMERA utilise la 
régression linéaire pour estimer le degré d’homologie entre chaque spectre d’un pic 
chromatographique donné. Notons que pour les signaux présentant une faible intensité, et qui sont 
fortement impactés par le bruit de fond, les chromatogrammes sont souvent plat et/ou irréguliers, ce 
qui entraîne une faible corrélation. CAMERA réalise ensuite une annotation en fonction des 













Figure 33 : Principe de la corrélation dans le domaine chromatographique [260] 
Les EIBPC (« Extracted Ion Base-Peak Chromatogram » voir Annexe 2.) des ions co-éluant à même temps de rétention 
sont comparés (B) afin de déterminer lesquels appartiennent à la même molécule. Sur la base de cette comparaison de forme 
de pic CAMERA peut distinguer deux groupes d’ions, ceux liés au tryptophane (205.1, 146.1, 118.1, 159.1, 188.1 et 189.1) et 
ceux qui ne le sont pas (310.7 et 311.2) ; et ainsi réaliser une annotation différentielle pour aider à l’attribution des différents 
ions (A). 
- Corrélation des abondances ioniques entre les différents échantillons. Le rapport des 
intensités entre deux ions issus d’une même molécule est théoriquement constant d’un échantillon sur 
l’autre (si les conditions d’analyse sont identiques). La corrélation entre les intensités d’ions pris deux 
à deux et détectés à un même temps de rétention dans différents chromatogrammes, est calculée 
pour confirmer le regroupement (Figure 34). 
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Figure 34 : Principe de la corrélation des abondances ioniques inter-échantillons [260] 
Coefficients de corrélation de Pearson calculés pour les différentes paires d’ions présents au même temps de rétention. 
On constate que ces coefficients sont inférieurs à 0.8 quand ils concernent soit l’ion 310.7, soit l’ion 311.2, ce qui indique que 
ces deux ions ne sont pas reliés aux autres ions avec lesquels ils co-éluent, ils ne sont pas issus du même métabolite, en 
l’occurrence le tryptophane. 
Le calcul de ces deux types de corrélation permet de regrouper les variables biologiques. Par 
exemple sur la Figure 35, 3 ions correspondant à priori à un même métabolite élué à 9.40 minutes ont 
été placés dans le même groupe (394) par CAMERA. L’annotation différentielle indique la présence 
potentielle de l’espèce moléculaire, de son isotope +1 (13C) et d’un adduit chlore. Les intensités 
observées sur le spectre de masse sont cohérentes avec cette annotation. Les valeurs des 
coefficients de corrélation (>0.8) inter-échantillons confirment le fait que ces trois ions proviennent de 
la même molécule, avec comme espèce moléculaire l’ion 4679 à m/z = 595.3463. Certains ions 
supplémentaires peuvent également être observés sur le spectre de masse comme l’isotope 18O de 
l’espèce moléculaire, et les isotopes 13C et 37Cl de l’adduits chlore, mais ne sont pas retrouvés dans la 
liste de pics extraits par XCMS (Figure 35). Ces ions étaient vraisemblablement trop peu intenses 
pour être extraits. Mais cela soulève un point important : pour la détermination finale de tous les ions 
produits pour cette molécule (une fois qu’elle sera identifiée), il faudra obligatoirement faire 
l’annotation définitive à partir des données brutes (voir 3.2.5.) et non pas uniquement à partir de la 
liste de pics obtenus par XCMS qui ne prend pas en compte les ions de faible intensité. 






1806 303.144298 9.33 ** ** 531 NA
4663 593.331209 9.34 [681][M]+ ** 512 NA
4668 594.336833 9.34 [681][M+1]+ ** 512 NA
4679 595.346349 9.40 [650][M]+ [M-H]- 394 1.00
4682 596.351361 9.40 [650][M+1]+ ** 394 0.98
4878 631.32561 9.40 ** [M+CL]- 394 0.96
3797 481.278887 9.46 ** ** 552 NA
2763 381.190985 9.53 ** ** 627 NA
3834 485.179201 9.61 ** ** 544 NA
1255 253.144008 9.67 ** ** 556 NA





Figure 35 : Regroupement des signaux au temps de rétention 9.40 min en mode d’ionisation négatif. 
 
3.2.3 Annotation des variables d’intérêt 
Comme il l’a été mentionné précédemment, l’ionisation par ESI génère de nombreux ions, dont 
essentiellement des espèces moléculaires (protonées [M+H]+ ou déprotonées [M-H]- selon la polarité) 
ce qui facilite l'annotation par les bases de données. En effet, dans les bases de données publiques 
(HMDB, KEGG, METLIN...) les molécules sont indexées par masses moléculaires. La masse 
moléculaire d’un métabolite peut être obtenue expérimentalement en ajoutant ou en soustrayant la 
masse d’un proton (= 1,00728), suivant la polarité, à l’espèce moléculaire détectée. Connaissant la 
polarité de jeu de données, il est ainsi facile de faire une comparaison des masses expérimentales 
avec celles des bases de données publiques, avec une précision choisie en fonction de celle du 
spectromètre de masse utilisé. Dans notre cas la haute résolution et précision atteintes par le LTQ-
Orbitrap nous permettent de restreindre le nombre de propositions. 
HMDB, KEGG et Metlin ont été utilisées pour annoter les données biologiques. On ne retiendra 
que les propositions correspondant à une espèce supposée moléculaire. Si nous prenons l’exemple 
de l'ion N°4679 (Figure 36), deux composés sont com patibles : la C-Curarine et le L-Urobilinogène, et 
c’est la MSn qui peut confirmer ou non l'identification. Il se peut également que ces trois bases de 
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données ne génèrent aucunes propositions pour certaines espèces moléculaires. Dans ce cas, il est 
possible de réaliser une annotation avec d’autres bases plus spécifiques comme Lipid Maps pour les 
lipides, ou plus généralistes comme PubChem. 
C-Curarine L-Urobilinogène
isotopes adduct pcgroup
1806 303.144298 9.33 ** ** 531 NA **
4663 593.331209 9.34 [681][M]+ ** 512 NA L-Urobilin
4668 594.336833 9.34 [681][M+1]+ ** 512 NA **
4679 595.346349 9.40 [650][M]+ [M-H]- 394 1.00 C-Curarine / L-Urobilinogen
4682 596.351361 9.40 [650][M+1]+ ** 394 0.98 **
4878 631.32561 9.40 ** [M+CL]- 394 0.96 **
3797 481.278887 9.46 ** ** 552 NA GPCho(10:0/4:0) / GPCho(12:0/2:0)
2763 381.190985 9.53 ** ** 627 NA **
3834 485.179201 9.61 ** ** 544 NA Rutaevin / Nafenopinglucuronide
1255 253.144008 9.67 ** ** 556 NA **
Annotation par les bases de données 





Figure 36 : Annotation par les bases de données publiques (HMDB, KEGG et Metlin) des ions entre 9.33 et 9.67 minutes 
en mode d’ionisaation négatif. 
 
3.2.4 Expériences complémentaires : MSn 
Les expériences de masse en tandem sont essentielles, en particulier en l'absence de composé 
de référence disponible. La MSn permet de confirmer l’annotation par les bases de données 
publiques, ou tout du moins, en cas de propositions multiples, d’écarter les structures non cohérentes 
avec le schéma de fragmentation. Par exemple la C-Curarine et le L-Urobilinogène ont été proposés 
par les bases de données publiques pour l'ion N°467 9 (Figure 36), La MS² par CID à 20% a été 
réalisée (Figure 37) et la fragmentation est cohérente avec le L-Urobilinogène mais pas avec la C-
Curarine (Figure 38). Ce métabolite a donc été putativement identifié comme étant du L-urobilinogène. 
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MSN1_20_NEG #1915 RT: 9.38 AV: 1 NL: 9.17E4
F: FTMS - p ESI d Full ms2 595.35@cid20.00 [150.00-610.00]








































1806 303.144298 9.33 ** ** 531 NA ** **
4663 593.331209 9.34 [681][M]+ ** 512 NA L-Urobilin **
4668 594.336833 9.34 [681][M+1]+ ** 512 NA ** **
4679 595.346349 9.40 [650][M]+ [M-H]- 394 1.00 C-Curarine / L-Urobilinogen L-Urobilinogen (M-H)-
4682 596.351361 9.40 [650][M+1]+ ** 394 0.98 ** L-Urobilinogen (M-H)- (13C)
4878 631.32561 9.40 ** [M+CL]- 394 0.96 ** L-Urobilinogen (M+Cl)-
3797 481.278887 9.46 ** ** 552 NA GPCho(10:0/4:0) / GPCho(12:0/2:0) **
2763 381.190985 9.53 ** ** 627 NA ** **
3834 485.179201 9.61 ** ** 544 NA Rutaevin / Nafenopinglucuronide **
1255 253.144008 9.67 ** ** 556 NA ** **
Annotation par les bases de données 































































Figure 38 : Schéma de fragmentation du L-Urobilinogène. 
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3.2.5 Interprétation des spectres de masse des composés putativement 
identifiés 
Une fois une molécule putativement identifiée, il est important de réaliser une annotation 
complète des ions produits pour cette molécule directement à partir des données brutes. En effet, 
maintenant que la formule brute de la molécule est connue, il est très simple de calculer les masses 
des ions théoriques (isotopes, adduits, pertes) de la même manière que pour les composés de 
référence, et de filtrer la liste des ions issusdu spectre de masse de l’échantillon où cet ion est le plus 
intense. Cela permet d’annoter tous les ions produits pour une molécule, y compris ceux non extraits 
par XCMS (Figure 35). La liste totale des ions retrouvés pour le L-Urobilinogène sur le spectre de 
masse est présentée Figure 39. On y retrouve les ions initialement extraits par XCMS (les plus 
intenses en rouge) mais aussi d’autres ions de plus faible intensité (en vert), non extraits par XCMS, 
mais issus du L-Urobilinogène. Il est donc important d’annoter un maximum d’ion pour une molécule 
donnée. En effet, dans un contexte biologique particulier, cette molécule peut être présente à une très 
forte concentration dans le milieu biologique étudié, et les ions d’intensité plus faible peuvent alors 
être automatiquement détectés par XCMS. C’est cette liste d’ions, avec le(s) temps de rétention 









M/Z Intensity Relative Composition Attribution
259.18849 1.74E+03 0.02 C16 H23 O N2 [(M-H)-(C16H24O3N2)-(CO2)]-
595.34798 1.21E+05 1.32 C33 H47 N4 O6 [(M-H)]-
596.35138 4.40E+04 0.48 C32 13C H47 N4 O6 [(M-H)]- (13C)
597.35358 3.24E+03 0.04 C33 H47 N4 O5 18O [(M-H)]- (18O)
617.33411 2.19E+03 0.02 C33 H46 N4 Na O6 [(M-2H+Na)]-
618.33175 9.14E+02 0.01 C32 13C H46 N4 Na O6 [(M-2H+Na)]- (13C)
631.32369 3.01E+04 0.33 C33 H48 Cl N4 O6 [(M+Cl)]-
632.32726 4.80E+03 0.05 C32 13C H48 Cl N4 O6 [(M+Cl)]- (13C)








Figure 39 : Annotation du L-urobilinogène à partir du spectre de masse 
Les ions présentés en rouge sont les ions initialement annotés, extraits par XCMS. Les ions présentés en vert sont les 
ions non extraits par XCMS et annotés directement à partir du spectre de masse. 
Chapitre 2 : Evaluation de l’impact des facteurs physiologiques sur le métabolome urinaire 
 83 
3.2.6 Bilan des métabolites identifiés dans les urines humaines. 
L’identification de nouveaux métabolites directement à partir du jeu de données biologiques 
d’urines humaines a permis de caractériser 81 métabolites supplémentaires (voir annexe 3). Ces 
nouveaux métabolites, dont les composés de référence ne sont pas disponibles commercialement, ont 
été importés dans la base de données spectrale afin de la compléter. Il est intéressant de noter que 
sur ces 81 métabolites, 58 n’ont pas encore été décrits dans les urines humaines selon HMDB. 
4. CONCLUSION ET DISCUSSION 
Nos travaux ont abouti à la caractérisation de 383 métabolites. Deux cent quarante quatre 
métabolites ont été identifiés (par comparaison de leurs paramètres physico-chimiques à ceux d’un 
composé de référence) ou putativement identifiés (sur la base de l’interprétation de spectres de 
masse et de CID), et 139 métabolites ont été uniquement caractérisés sur la base de leur masse 
précise (absence de spectres de MS/MS disponibles ou absence de propositions d’identification dans 
les bases de données). Ces 383 métabolites correspondent à environ 1000 ions dans chacun des 
modes d’ionisation.  
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Figure 40 : Récapitulatif des métabolites présents dans la chimiothèque, annotés dans la base de données spectrale, 
décrits ou non dans HMDB comme étant présents dans les urines et retrouvés ou non dans notre étude. 
Parmi les 244 métabolites identifiés, 78 ne sont pas répertoriés par HMDB comme étant présents 
dans les urines humaines. Bien que cette base de données soit mise à jour régulièrement, une 
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recherche parallèle sur PubMed a nous a finalement indiqué que 33 d’entre eux sont en fait 
détectables dans les urines humaines. Il s’agit principalement d’acylcarnitines (29 métabolites sur 33) 
qui ont été caractérisées à partir d’urines de 6 volontaires sains [261]. Il est aussi intéressant de noter 
que parmi les métabolites détectables dans les urines selon HMDB, 100 d’entre eux étaient déjà 
annotés à partir de composés de référence existant dans notre chimiothèque,  mais ils n’ont pas été 
retrouvés dans les échantillons de notre cohorte (Figure 40). L’absence des ces métabolites peut être 
attribuée à un manque de sensibilité de notre technique de LC/MS. Elle peut également être mise sur 
le compte de la forte variabilité inter-individuelle de composition biochimique des urines. Enfin, nous 
disposons dans notre chimiothèque de 129 métabolites dont la présence urinaire est répertoriée par 
HMDB, mais qui n’ont pas encore été annotés. Ces métabolites n’ont donc pas été pris en compte 
dans notre étude il est donc pour l’instant impossible de statuer sur leur présence ou non dans les 
échantillons de notre cohorte. 
Les 244 métabolites identifiés se répartissent dans les différentes classes chimiques connues 
de métabolites (Figure 41). Ils correspondent principalement à des acides organiques (et dérivés), à 
des acides aminés (et dérivés) et à des acylcarnitines. Notons qu’une publication récente a fait état de 
la détection de 385 acylcarnitines dans les urines humaines, alors que nous n’en avons trouvé que 29 
[261]. Cette différence est probablement due au traitement spécifique de l’échantillon mis en œuvre : 
extraction sur phase solide, suivi d’une concentration d’un facteur 10 de l’éluat avant injection dans le 
système chromatographique. D’autre part, la méthode séparative de type UHPLC est plus résolutive 
que la notre, permettant peut-être de séparer un plus grand nombre d’isomères. Enfin, les 
expériences de MS² en mode de perte de neutre constante (59 u), de balayage d’ion parent (m/z 85) 
et surtout de SRM qui ont été utilisées pour détecter les acylcarnitines apportent peut-être un gain de 
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Figure 41 : Différentes familles chimiques des métabolites identifiés. 
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Notons que la fouille de données a été orientée de manière à faire ressortir les métabolites 
communs au plus grand nombre d’échantillons. Ainsi, les métabolites identifiés sont principalement 
des métabolites endogènes (primaires et secondaires), et dans une moindre mesure des 
xénobiotiques (7%) parmi les plus courants  tels que les métabolites de la caféine, issus du tabac ou 
encore des médicaments très utilisés comme le paracétamol. L’étude plus approfondie des 
xénobiotiques passera par la mise en œuvre de méthodes de fouilles de données compatibles avec 
l’existence d’une forte variabilité inter-individuelle. Citons par exemple les techniques d’analyse en 
composantes indépendantes qui permettent de mettre en évidence de nouveaux métabolites à partir 
d’échantillons individuels. Enfin, parmi les métabolites les moins présents, on retrouve des familles de 
métabolites normalement peu ou pas excrétées dans les urines : les sucres (filtrés mais totalement 
réabsorbés) et les acides biliaires (éliminés principalement dans les urines uniquement en cas d'un 
obstacle sur les voies biliaires). 
Durant cette étude, s’est posé le problème des critères à utiliser pour identifier des métabolites 
dans les fluides biologiques. Il est classiquement admis au sein de la communauté des chercheurs en 
métabolomique qu’un métabolite est formellement identifié quand il présente au moins deux 
paramètres physico-chimiques identiques à celui d’un composé de référence synthétisé chimiquement 
[191;192]. Nous avons ainsi pu identifier 163 métabolites dans les échantillons urinaires de notre 
cohorte sur la base de ces critères. Cette approche n’est malheureusement pas adaptée à la plupart 
des situations, en raison de  l’indisponibilité commerciale d’un grand nombre de composés. Dans ce 
cas précis, le groupe de travail de la société de métabolomique en charge des critères d’identification 
des métabolites propose une identification dite putative basée sur des propriétés physico-chimiques 
et/ou des spectres similaires à ceux de composés répertoriés dans des bases de données publiques 
ou commerciales [191;192]. Nous avons pu identifier «putativement» 81 métabolites, principalement 
sur la base de l’interprétation de spectres de MS², dans les échantillons d’urine de notre cohorte 
d’individus.  
Les données de cette étude métabolomique ont été structurées afin de regrouper des ions 
correspondants à un même métabolite. L’espèce moléculaire porteuse de l’information de la masse 
moléculaire a été ensuite sélectionnée, et validée grâce à des expériences MS/MS pour confirmer ou 
infirmer les structures proposées par les bases de données publiques. En effet, même si l’ESI-MS 
génère plusieurs ions pour une même molécule, ces derniers sont structuralement peu informatifs, à 
l’exception des ions fragments générés dans la source et des isotopes tels que le 34S. Ces types 
d’ions sont généralement peu observés, c’est-à-dire dans environ 20% des métabolites putativement 
identifiés dans le cadre de cette étude. Il s’est avéré que les informations fournies par la LC/MS 
(polarité, isotopes, fragments en source) et les spectres de MS/MS (fragments) sont la plupart du 
temps suffisantes pour identifier de manière putative un métabolite. Mais dans certains cas, il est 
difficile de faire la différence entre des isomères qui présentent le même profil de fragmentation et une 
polarité très proche, comme c’est par exemple le cas pour les dipeptides contenant de la leucine ou 
de l’isoleucine (Asp-Leu et Asp-Ile, par exemple) : les spectres MS/MS sont identiques et présentent 
des pertes de type H2O, NH3, HCOOH et C4H4O3N. La seule différence se situe au niveau du temps 
Chapitre 2 : Evaluation de l’impact des facteurs physiologiques sur le métabolome urinaire 
 86 
de rétention : l’un des deux isomères est plus retenu, et donc plus apolaire que l’autre (5.00 min vs. 
5.19 min). Sachant que c’est la leucine qui est plus apolaire que l’isoleucine (LogP= -1.52 vs. -1.70. 
HMDB), l’Asp-Ile peut être annoté à 5.00 min et l’Asp-Leu à 5.19 min. Dans ce cas précis, il y a 2 
isomères possibles et deux pics chromatographiques. Par conséquent, l’attribution peut être faite sur 
la base d’autres informations que celle provenant de la spectrométrie de masse. Malheureusement ce 
n’est pas toujours possible : le pic de γ-Glu-Leu/Ile à 5.20 min peut correspondre à quatre isomères 
(d’après les spectres de MS/MS) : Glu-Leu, Glu-Ile, γ-Glu-Leu ou γ-Glu-Ile, mais il est impossible de 
faire la différence sur la base du temps de rétention car dans ce cas précis il n’y en a qu’un seul. La 
seule alternative ici serait la synthèse chimique de ces différents isomères (non commercialement 
disponibles) dans le cadre de collaborations avec des équipes spécialisées dans ce domaine. 
La présence de nombreux isomères dans les fluides biologiques pose également le problème 
de la résolution chromatographique : en utilisant 2 méthodes chromatographiques différentes, il a été 
mis en évidence la co-élution (dans le volume mort) de nombreux isomères lorsqu’ils sont 
chromatographiés sur une colonne de type C18. Ce phénomène a pour conséquence une sous-
estimation du nombre de métabolites en C18 par rapport l’élution sur colonne PFPP. Inversement, 
certaines molécules détectées avec la colonne C18 ne sont pas éluées sur la colonne PFPP (bases 
organiques très apolaires). Le choix du type de séparation est donc extrêmement important et 
dépendant du type de métabolites que l’on s’attend à retrouver. Par exemple, pour des extraits 
cellulaires composés principalement de petites molécules polaires, il faudra plutôt choisir une phase 
stationnaire adaptée à ce type de molécules comme par exemple une phase normale (silice) ou 
HILIC. Les urines sont composées à la fois de petites molécules polaires (dont les isomères co-éluent 
dans le volume mort en C18), et de molécules plus lipophiles comme les carnitines (qui ne sont 
d’ailleurs pas toutes éluées avec la colonne PFPP). Il faudrait donc, afin d’être le plus exhaustif 
possible, utiliser plusieurs méthode séparatives différentes, mais cela implique d’augmenter 
considérablement le nombre d’analyses.  
Se pose enfin plusieurs problèmes relatifs à l’exploitation des données rassemblées lors de 
cette étude : comment et sous quelle forme partager ces informations ? Concernant les données 
spectrales, notre base de données d’ESI-MS est une base conçue pour annoter des jeux de données 
et elle ne tient pas compte des intensités relatives des ions, ce qui pose moins de problèmes de 
normalisation que les bases de données MS/MS. Le partage sous forme de liste d’ions est donc 
envisageable et devrait être utilisable pour annoter des listes d’ions provenant d’autres types 
d’appareils. A terme, l’idée est de pouvoir partager cette liste d’ions et de l’enrichir grâce à des 
collaborations avec des laboratoires travaillant sur d’autres systèmes analytiques. Concernant les 
données biologiques relatives à la présence de certains métabolites dans les urines, le partage devrait 
se faire via la base de données HMDB. Pour les métabolites formellement identifiés par comparaison 
au standard, le partage de l’information ne pose aucun problème, mais pour les métabolites 
putativement identifiés, il dépend du niveau de certitude de l’identification. Pour les métabolites sur 
lesquels il n’y a aucune ambiguïté (Asp-Leu et Asp-Ile par exemple), il n’y a aucunes objection à 
publier dans HMDB, mais pour ceux pour lesquels il est impossible, pour le moment, de conclure 
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formellement (δ-Glu-Leu/Ile par exemple), il n’est pas rigoureux de partager l’information via HMDB, 
même si, d’un point de vue biologique, cette information est pertinente. Une solution pourrait être de 
fournir, dans le cadre de publications, des listes d’ions correspondant à ces métabolites putativement 
identifiés. Ces listes pourraient être utilisées par d’autres laboratoires pour annoter leurs propres jeux 
de données. 
Tirant parti des identifications obtenues lors de la construction de cette base de données 
spectrale, l’influence de facteurs physiologiques tels que le genre, l’âge et l’IMC sur les concentrations 
urinaires des métabolites peut maintenant être étudiée grâce à des outils de statistiques et en vue 
d’initier la construction d’une base de données relationnelle de métabolites dans les biofluides.
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CHAPITRE 2 : EVALUATION DE L’IMPACT DES 
FACTEURS PHYSIOLOGIQUES SUR LE 
METABOLOME URINAIRE 
1 INTRODUCTION 
Les banques de données biologiques sont des bibliothèques d’informations relatives aux 
sciences de la vie, recueillies à partir d'expériences scientifiques, de technologies d’expérimentation à 
haut débit, du traitement de ces données mais aussi de la littérature. La première banque de données 
voit le jour en 1965 et répertorie des données sur les protéines : Atlas of Protein Sequences and 
Structures [262]. Les données de cet atlas (en version papier) ont ensuite servies de base pour la 
création de la première banque de données informatique, la PIR [263] (Protein Information 
Ressource), en 1984 (http://pir.georgetown.edu/). Dans les années 80, les initiatives de banques de 
données se multiplient avec la création de GenBank™ [264], EMBL Nucleotide Sequence Database 
[265], DDBJ [266] (DNA Data Bank of Japan) pour l’étude du génome, et de Swiss-Prot [267] pour les 
protéines. Depuis, le nombre de banques disponibles n’a cessé d’augmenter. Sont également 
apparues les bases de données conceptuelles et relationnelles, plus complexes, et qui compilent des 
informationq dans plusieurs domaines différents (Figure 42).  
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Figure 42 : Différences de structure entre banques et bases de données 
 
La structure d’une banque de données est simple : elle compile des informations stockées dans 
des fichiers plats, sans relation entre eux. On peut alors accéder à une grande quantité de données 
sur un certain type d’entité (gène, protéine, métabolite…). En génomique par exemple, les 
informations répertoriées dans les banques de données sont la fonction du gène, sa structure, sa 
localisation (à la fois cellulaires et chromosomiques), les effets cliniques des mutations ainsi que les 
similitudes avec d’autres séquences. La structure d’une base de données est plus complexe : les 
fichiers sont reliés entre eux par des références croisées, ont peut facilement naviguer d’une entité à 
l’autre et faire des recherches thématiques plus spécifiques grâce aux relations entre les différentes 
données, d’où le terme souvent utilisé de base de données relationnelle. Par exemple UniProt, base 
de données de protéines, répertorie à la fois les informations sur les protéines, mais aussi celles sur la 
séquence génétique (ADN et ARN) à l’origine de la protéine, sur sa structure et ses variations 
phylogéniques, par le biais de référence croisées avec d’autres banques de données (EMBL, 
GenBank, GeneTree [268]…). Elles contiennent donc des données concernant divers domaines 
comme la génomique, la protéomique, la métabolomique, la transcriptomique, la phylogénétique…. 
Les banques et/ou bases de données biologiques peuvent être très générales ou très spécialisées 
(dédiées à une thématique et/ou un organisme). Il existe par exemple, en génomique, des bases de 
données spécifiques à certaines espèces : Colibase [269] est une base de données dédiée à E. coli., 
FlyBase [270] pour la drosophile, et WormBase [271] pour les nématodes Caenorhabditis elegans et 
Caenorhabditis briggsae.  
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Figure 43 : Evolution du nombre de banques et bases de données biologiques répertoriées par le NAR entre 1999 et 
2011, classées par thématiques. 
(source http://www.oxfordjournals.org/nar/database/a/). 
 
Depuis 1996, Le journal Nucleic Acids Research répertorie annuellement les bases et banques 
de données biologiques existantes au sein de la Molecular Biology Database Collection [272]. A la fin 
des années 90, il n’existait que peu de bases et banques de données biologiques (environ 50) et 
principalement dans les domaines de la génomique et de la protéomique (Figure 43). Dès le début 
des années 2000 les bases de données se diversifient et apparaissent les bases de données relatives 
à l’ARN et aux petites molécules. Depuis le nombre de bases de données disponibles n’a cessé 
d’augmenter, mais toujours avec la prédominance des bases relatives à l’ADN et aux protéines. La 
dernière mise à jour date de janvier 2011 et compile 1330 bases de données biologiques. 
Ces banques et bases de données biologiques sont des outils de première importance qui aident 
les scientifiques à comprendre et à expliquer de nombreux phénomènes biologiques tels que la 
structure des biomolécules et leurs interactions entre elles, le métabolisme de divers organismes et la 
compréhension de l'évolution des espèces. Ces connaissances sont indispensables dans la lutte 
contre les maladies comme le cancer (physiopathologie, diagnostic…) ou pour l'élaboration de 
nouveaux médicaments. Si les bases de données sont très nombreuses dans certains domaines 
comme la génomique et la protéomique (Figure 43) grâce au recul existant pour ces disciplines, elles 
sont beaucoup moins développées pour ce qui est de l’étude des petites molécules et des voies 
métaboliques. Les bases de données structurales pour les petites molécules (ChEBI [273] - Chemical 
Entities of Biological Interest ou ChemBank [274]) peuvent être utilisées en métabolomique à des fins 
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d’identification, et les bases de données de voies métaboliques (KEGG [275] ou MetaCyc [276]) pour 
étudier les intéractions entre les différents métabolites dans un organisme donné. Cependant les 
bases de données biologiques dédiées à la métabolomique sont peu nombreuses (HMDB [195], 
Metlin [197]), et les informations concernant les variations physiologiques ou pathologiques des 
concentrations de métabolites ne sont pas toujours disponibles ou du moins difficilement accessibles. 
De 1982 à 1986, des tables biologiques étaient éditées (Geigy scientific tables [277]) dans lesquelles 
ces informations étaient accessibles, mais depuis seule la base de données HMDB (Human 
Metabolome Database) répertorie ce type de données. Pour chaque métabolite enregistré, on trouve 
des renseignements concernant sa structure, sa famille chimique, ses origines biologiques, ses 
propriétés spectrales, mais aussi sur les concentrations normales ou anormales (pathologie, 
exposition à un toxique) dans différents fluides biologiques. Ces données quantitatives sont issues à 
la fois de la littérature, mais aussi d’études métabolomiques.  
Cependant, peu d’études métabolomiques concernant les variations physiologiques et leur 
impact sur les concentrations des métabolites ont été publiées, la plupart préférant se focaliser sur la 
découverte de biomarqueurs spécifiques de pathologies ou résultant de l’exposition à un toxique. La 
seule étude actuellement publiée concerne l’analyse du métabolome plasmatique par LC/MS et 
GC/MS et les variations de concentrations de métabolites observées en fonction du genre, de l’âge et 
de l’origine ethnique [53]. Elle a été réalisée sur une cohorte de 269 individus. D’un point de vue 
analytique, l’utilisation de deux méthodes d’analyse a permis d’identifier 300 métabolites dans le 
plasma (60% par LC/MS et 40% par GC/MS). Des analyses statistiques réalisées sur les métabolites 
formellement identifiés (sur la base de la comparaison des temps de rétention chromatographiques et 
des spectres de MS/MS des composés à identifier à ceux de composés de référence) et présents 
dans au moins 2/3 des échantillons, ont montré que les concentrations d’une centaine d’entre eux 
sont impactées par au moins un des facteurs biologiques étudiés. Selon cette étude, l’âge des 
individus est le facteur qui a le plus de répercussion sur les concentrations plasmatiques des 
métabolites. Une influence de l’indice de masse corporelle a également été constatée sur les 
concentrations de certains métabolites déjà sensibles aux influences de l’âge, du genre ou de l’origine 
ethnique.  
L’analyse des grandes cohortes (plus de quelques centaines d’échantillons) est principalement 
réalisée par RMN [233] en raison des excellentes performances de cette technique en termes de 
répétabilité et de reproductibilité, contrairement aux approches de type LC/MS dans leur état actuel de 
développement. Cependant, ces dernières, plus sensibles et permettant l’analyse plus poussée des 
espèces lipidiques, sont de plus en plus utilisées en métabolomique, mais posent encore quelques 
problèmes méthodologiques : un important effet matrice, qui peut induire un biais analytique 
conséquant au cours du temps (encrassement de la source ESI quand le nombre d’échantillon est 
élevé), et un manque de reproductibilité qui limite la comparaison d’expériences effectuées à des jours 
différents. L’étude de grandes cohortes comme celle citée précédemment [53] représente donc un 
challenge à la fois sur le plan analytique (pour s’affranchir de la dérive analytique) et sur le plan de 
l’analyse statistique (choisir les bons tests en fonction de la population et des facteurs étudiés). Cette 
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partie du travail de thèse a pour objectif d’évaluer, à partir de la population de 227 individus, l’impact 
des facteurs physiologiques étudiés (genre, âge et IMC) sur les concentrations urinaires des 
métabolites identifiés grâce à la base de données spectrale (chapitre 1) afin de commencer à 
construire une banque de données relationnelle de métabolites dans les biofluides humains. 
2 MATERIEL ET METHODES 
2.1 REACTIFS ET PRODUITS CHIMIQUES 
Les réactifs et produits chimiques sont ceux présentés dans le Chapitre 1 (page 61). 
2.2 ECHANTILLONS BIOLOGIQUES 
Les échantillons biologiques sont ceux présentés dans le Chapitre 1 (page 61). 
2.3 PREPARATION DES ECHANTILLONS 
Les échantillons biologiques ont été préparés comme décrit dans le Chapitre 1 (page 62). 
2.4 ACQUISITION DES DONNEES 
2.4.1 Appareillage 
Les analyses par spectrométrie de masse ont été réalisées sur le matériel décrit dans le 
Chapitre 1 (page 62).  
2.4.2 Analyses par LC/MS 
Les analyses par LC/MS ont été réalisées comme décrit dans le chapitre 1 (page 63), mais un 
seul type de séparation chromatographique (C18) a été utilisé pour les analyses statistiques. 
2.4.3 Séquences d’analyse 
Les séquences d’analyse ont été présentées dans le chapitre 1 (page 64). Pour rappel, en 
mode d’ionisation positif, tous les échantillons ont été analysés au cours d’une même séquence 
d’analyse. En mode d’ionisation négatif les échantillons ont été passés en deux temps, avec un arrêt 
de l’appareil pour un nettoyage de la source ESI entre les deux séquences d’analyses.  
2.5 TRAITEMENT DES DONNEES BIOLOGIQUES 
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Le traitement des données a été réalisé comme décrit dans le Chapitre 1 (page 65). Les 
corrections par normalisation ont été réalisées avec le logiciel R. 
2.6 ANALYSES STATISTIQUES 
Les tests d’indépendance (tests du χ² de Pearson) ont été réalisés avec le logiciel GraphPad 
Prism (La Jolla, USA), et les analyses statistiques univariées (ANOVA et coefficients de corrélation de 
Spearman) ont été réalisées avec le logiciel R. 
2.7 IDENTIFICATIONS 
Les métabolites analysés sont ceux qui ont été annotés par la base de données spectrale, avec 
les paramètres décrits dans le Chapitre 1 (page 66). 
3 RESULTATS 
3.1 ETUDE PRELIMINAIRE DE LA POPULATION 
Il est important de bien connaître la population étudiée, et notamment la dépendance ou 
l’indépendance des paramètres physiologiques. En effet dans certains cas il peut y avoir un lien entre 
deux facteurs physiologiques, et si on observe une variation des métabolites avec ces deux facteurs, il 
sera difficile de savoir lequel des deux est responsable de cette variation. Le test statistique utilisé, le 
χ² de Pearson, s'intéresse à la différence entre une proportion observée (ou valeur empirique) et la 
valeur attendue s'il y avait indépendance des facteurs (ou valeur théorique). Dans notre cas nous 
avons 3 facteurs : l’âge, le genre et l’IMC (l’âge et l’IMC, initialement variables quantitatives, ont été 
transformées en variables qualitatives pour pouvoir réaliser ce test). Des tests d’indépendance ont été 
réalisés pour chaque facteur deux à deux (Age vs. Genre, Genre vs. IMC et IMC vs. Age). 
3.1.1 Test d’indépendance antre les variables Genre et IMC 
Un premier test d’indépendance a été réalisé entre le genre et l’IMC. Celui-ci a d’abord été 
réalisé sur l’ensemble des classes des deux facteurs (Figure 44 gauche) et est ressorti significatif. 
Cependant la règle de Cochran (aucun effectif plus petit que 1 et moins de 20% d'entre eux inférieurs 
à 5) n’est pas respectée à cause des effectifs de très faible et très fort IMC (« Maigreur » et 
« Obésité »). Le test a donc été réalisé une seconde fois uniquement sur les classes « Normal » et 
« Surpoids » qui elles respectent la règle de Cochran (Figure 44 droite). Celui-ci est toujours 
significatif, ce qui implique que le genre et l’IMC sont des facterus dépendants : la proportion de 
personnes en surpoids est plus élevée chez les Hommes, les proportions d’obèses et de maigres sont 
elles plus élevées chez les Femmes. Il y a donc bien un lien entre le genre et l’IMC d’un individu. 
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Figure 44 : Test d’indépendance entre les variables Genre et IMC 
3.1.2 Test d’independance entre les variables Age et IMC 
Un premier test d’indépendance a été réalisé entre l’âge et l’IMC. Celui-ci a d’abord été réalisé 
sur l’ensemble des classes des deux facteurs (Figure 45 gauche) et est ressorti significatif. Cependant 
la règle de Cochran (aucun effectif plus petit que 1 et moins de 20% d'entre eux inférieurs à 5) n’est 
pas respectée à cause des effectifs de très faible et très fort IMC (« Maigreur » et « Obésité »). Le test 
a donc été réalisé une seconde fois uniquement sur les classes « Normal » et « Surpoids » qui elles 
respectent la règle de Cochran (Figure 45 droite). Celui-ci est toujours significatif, ce qui implique que 
l’âge et l’IMC sont des facteurs dépendants : les proportions de personnes en surpoids et obèses 
augmentent avec l’âge, alors que la proportion de personnes ayant un IMC normal diminue. Il y a donc 
bien un lien entre l’âge et l’IMC d’un individu. 
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Figure 45 : Test d’indépendance entre les variables Age et IMC 
3.1.3 Test d’indépendance antre les variables Genre et Age 
Un premier test d’indépendance a été réalisé entre l’âge et le genre. Celui-ci a été réalisé sur 
l’ensemble des classes des deux facteurs (Figure 46) et n’est pas ressorti significatif. Comme la règle 
de Cochran est respectée, on peut conclure que l’âge et le genre sont des facteurs indépendants et 









Figure 46 : Test d’indépendance entre les variables Age et Genre 
 
3.1.4 Choix des tests statistiques 
Chapitre 2 : Evaluation de l’impact des facteurs physiologiques sur le métabolome urinaire 
 98 
L’objectif est ici de réaliser des tests statistiques pertinents afin d’évaluer les variations de 
concentrations relatives des métabolites en fonction des facteurs physiologiques. De nombreux types 
de tests statistiques sont disponibles (Tableau 9). Le choix du type de test à réaliser dépend de la 
population et des variables étudiées. Pour des variables qualitatives, le type de test dépend du 
nombre de classes de la variable : test de comparaison de moyenne pour une variable à deux 
classes, au-delà de deux classes, une ANOVA ou analyse de variance. Pour les variables 
quantitatives, les tests disponibles sont des régressions ou tests de corrélation. Dans tous les cas, les 
tests peuvent être soit paramétriques quand la population initiale a une distribution normale, soit non 
paramétriques. Dans notre cas, la population d’origine étant inconnue (ou plutôt impossible à définir 
car elle correspond à l’ensemble des individus travaillant au CEA) on ne peut pas présager de sa 
distribution ni des valeurs de variances des variables au sein de celle-ci, les tests choisis seront des 
tests non paramétriques (Tableau 9). Les facteurs âge et genre étant étroitement liés à l’IMC, nous 
avons réaliser des tests indépendants pour chacun des facteurs.  
- Le variable «genre» étant catégorielle (ou qualitative) à deux classes, le test effectué sera un 
test de comparaison des médianes de Mann-Whitney-Wilcoxon (Tableau 9).  
- Les variables «âge» et  «IMC» étant des variables quantitatives, les tests effectués seront 
des tests de corrélation de Spearman (Tableau 9). 
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Pour chacun des tests, une correction des tests multiples a été appliquée afin d’obtenir une «q-
value». La «q-value» est une valeur corrigée de la «p-value» qui est calculée lors de tests multiples 
[278;279]. La «p-value» correspond à la probabilité que la différence définie comme significative pour 
un test soit en fait non significative (faux positif). La «q-value» elle, correspond au FDR (de l’anglais 
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«False Discovery Rate»), c’est-à dire la probabilité que sur l’ensemble des tests aux résultats 
significatifs (quand on réalise des tests multiples) un certain pourcentage ne le soit en fait pas. 
3.2 ANALYSES STATISTIQUES SUR LES DONNEES NON NORMALISEES 
Ces analyses statistiques, se sont  focalisées sur les 244 métabolites déjà identifiés dans les 
urines et répertoriés dans la base de données spectrale (voir Chapitre 1). Parmi ces 244 métabolites, 
31 ne sont pas statistiquement interprétables à cause de la mauvaise résolution chromatographique 
(Figure 25), il reste donc 213 métabolites statistiquement interprétables. Parmi ces 213 métabolites, 
ne seront conservés pour l’analyse statistique que ceux retrouvés dans les échantillons de QC. En 
effet, la présence d’un métabolite dans ces échantillons est indispensable pour pouvoir évaluer le 
biais analytique au cours du temps, biais analytique qui peut avoir un impact sur les résultats 
statistiques. 115 métabolites ont été retrouvés dans les QC en mode d’ionisation positif, 115 
également en mode d’ionisation négatif, dont 32 métabolites communs aux deux modes, ce qui fait au 
total 198 métabolites identifiés et statistiquement interprétables retrouvés dans les QC. Il y a donc 15 
métabolites sur les 213 qui ne sont pas retrouvés dans les QC et pour lesquels on ne pourra pas 
évaluer le biais analytique. 
Les tests statistiques choisis au chapitre 3.1.4. ont été réalisés pour chacun des 198 métabolites. 
N’ont été conservés dans le Tableau 10 que les métabolites statistiquement significatifs (« p-value » < 
0.05) pour au moins un des 3 facteurs. Les valeurs de « q-value » sont reportées dans le Tableau 10. 
La dérive analytique a également été évaluée pour chacune des variables en calculant le coefficient 
de corrélation (Spearman) de l’abondance dans les échantillons de QC en fonction de l’ordre de 
passage. Comme ces QC correspondent à un seul et même échantillon, une variation de l’intensité au 
fur et à mesure de l’ordre de passage indique un biais analytique lié à l’encrassement de la source 
ESI. Les résultats des tests statistiques sont, en cas de corrélation avec l’ordre de passage, à 
interpréter avec précaution. Comme ont peut le voir sur le Tableau 10, cela concerne la majorité des 
métabolites. 
Tableau 10 : Métabolites statistiquement significatifs pour au moins un des facteurs étudiés avant normalisation.  
(Les métabolites sont classés par significativité en fonction du genre puis de l’âge) 
Molécule Mode d'ionisation 
Avant normalisation Corrélation avec 











Créatine ESI(+) <0.0001 (F>H) ns ns ns 
Adipoylcarnitine ESI(+) <0.0001 (H>F) ns ns 0.0003 
Asp-Leu  
ESI(+) <0.0001 (H>F) ns ns 0.0003 
ESI(-) <0.0001 (H>F) ns ns ns 
(δ)Glu-Leu/Ile ESI(+) <0.0001 (H>F) ns ns 0.0003 
ESI(-) <0.0001 (H>F) ns ns ns 
Tiglylcarnitine / 2-Ethylacrylylcarnitine ESI(+) <0.0001 (H>F) ns ns 0.0002 
Valérylcarnitine ESI(+) <0.0001 (H>F) ns ns 0.0001 
Hydroxyoctanoylcarnitine ESI(+) <0.0001 (H>F) ns ns 0.0003 
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Octanoylcarnitine ESI(+) <0.0001 (H>F) ns ns 0.0003 
Décénoylcarnitine ESI(+) <0.0001 (H>F) ns ns 0.0003 
Décénoylcarnitine ESI(+) <0.0001 (H>F) ns ns 0.0002 
Diméthylnonenoylcarnitine  / 
Undécénoylcarnitine ESI(+) <0.0001 (H>F) ns ns 0.0003 
Décanoylcarnitine ESI(+) <0.0001 (H>F) ns ns 0.0003 
Acide p-Anisique ESI(-) <0.0001 (F>H) ns ns ns 
Glucuronide de testostérone ESI(-) <0.0001 (H>F) ns ns 0.0167 
Sulfate de déhydroépiandrostérone ESI(-) 0.0001 (H>F) <0.0001 ↓ ns 0.0045 
Octanoylcarnitine ESI(+) 0.0001 (H>F) ns ns 0.0003 
Nicotinamide ESI(+) 0.0001 (H>F) ns ns ns 
Asp-Ile 
ESI(+) 0.0002 (H>F) ns ns 0.0003 
ESI(-) 0.0004 (H>F) ns ns   
Nonénoylcarnitine ESI(+) 0.0006 (H>F) ns ns 0.0062 
Acide 2-isopropylmalique ESI(-) 0.0006 (H>F) ns ns ns 
Décadiénylcarnitine ESI(+) 0.0007 (H>F) ns ns 0.0002 
Indoleacétyle glutamine ESI(+) 0.0007 (H>F) ns ns 0.0003 
Acide 4-Hydroxymandélique ESI(-) 0.0010 (H>F) ns ns 0.0099 
2,6 diméthylheptanoyl carnitine ESI(+) 0.0012 (H>F) ns ns ns 
Octénoylcarnitine ESI(+) 0.0013 (H>F) ns 0.0274 ↑ ns 
Acide Kynurénique 
ESI(+) 0.0014 (H>F) ns ns 0.0059 
ESI(-) 0.0044 (H>F) ns ns ns 
Acide 3-Méthyl-2-oxovalérique ESI(-) 0.0016 (H>F) ns ns ns 
N2-Méthylguanosine ESI(+) 0.0019 (H>F) ns ns 0.0003 
Phénylalanine ESI(+) 0.0040 (H>F) ns ns 0.0290 
Glucuronide de 
déhydroépiandrostérone ESI(-) 0.0042 (H>F) <0.0001 ↓ ns ns 
Hepténoylcarnitine ESI(+) 0.0047 (H>F) ns ns 0.0003 
Acide Subérique ESI(-) 0.0056 (H>F) ns ns 0.0354 
N4-Acétylcytidine 
ESI(+) 0.0060 (H>F) ns ns 0.0003 
ESI(-) ns 0.0270 ↓ ns ns 
Acide 4-Méthyl-2-oxovalérique 
(kétoleucine) ESI(-) 0.0070 (H>F) ns ns   
Norleucine ESI(+) 0.0097 (H>F) ns ns ns 
Butyrylcarnitine / Isobutyrylcarnitine ESI(+) 0.0098 (H>F) ns ns 0.0001 
Xanthosine ESI(-) 0.0101 (H>F) ns ns ns 
 2-méthoxy-N-[3-oxo-3-(pyrrolidin-1-
yl)propyl]acétamide (et isomères) ESI(+) 0.0108 (H>F) ns ns ns 
Glucuronide d'acide 3-Indole 
carboxylique ESI(-) 0.0115 (H>F) ns ns ns 
Porphobilinogène 
ESI(+) 0.0125 (H>F) ns ns 0.0003 
ESI(-) 0.0159 (H>F) ns ns ns 
Diméthylguanosine 
ESI(+) 0.0168 (H>F) ns ns 0.0003 
ESI(-) 0.0138 (H>F) ns ns ns 
Glu-Val 
ESI(+) 0.0370 (H>F) ns ns 0.0003 
ESI(-) 0.0003 (H>F) ns ns ns 
Méthylinosine ESI(-) 0.0244 (H>F) ns ns ns 
Acide Heptylmalonique ESI(-) 0.0440 (H>F) ns ns ns 
3-Méthylglutarylcarnitine ESI(+) 0.0470 (H>F) ns ns 0.0003 
Acide Quinique ESI(-) ns <0.0001 ↓ ns 0.0268 
Acide 1-Méthylurique 
ESI(+) ns <0.0001 ↑ ns 0.0027 
ESI(-) ns 0.0386 ↑ ns ns 
Acide 1,3-Diméthylurique 
ESI(+) ns <0.0001 ↑ 0.0021 ↑ 0.0002 
ESI(-) ns 0.0024 ↑ 0.0299 ↑ ns 
Acide 1,7-Diméthylurique ESI(+) ns <0.0001 ↑ 0.0165 ↑ 0.0001 
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ESI(-) ns 0.0033 ↑ ns ns 
Paraxanthine ESI(+) ns <0.0001 ↑ ns 0.0003 
Caféine ESI(+) ns <0.0001 ↑ ns 0.0003 
N-Acétylphénylalanine ESI(+) ns 0.0002 ↑ ns ns 
4-Nitrophénol ESI(+) ns 0.0011 ↑ ns 0.0003 
1-Méthylxanthine ESI(-) ns 0.0128 ↑ ns ns 
Proline ESI(+) ns 0.0309 ↑ ns ns 
Acide Fumarique ESI(-) ns 0.0309 ↑ ns ns 
Acide α-hydroxyhippurique ESI(+) ns 0.0320 ↑ ns 0.0011 
Acide Pyrroledicarboxylique ESI(-) ns 0.0433 ↑ ns ns 
ns = non significatif 
58 métabolites ressortent discriminants pour au moins un des 3 facteurs physiologiques étudiés, 
donc 11 métabolites communs aux deux modes d’ionisation. La plus grande source de variabilité est 
la différence Hommes vs. Femmes (45 métabolites sur 58), puis l’âge (16 métabolites sur 58). Les 
variations en fonction de l’IMC ne concernent que 3 métabolites (acide 1,3-diméthylurique, acide 1,7-
diméthylurique et octenoylcarnitine), et ces métabolites sont déjà discriminants avec l’âge ou le genre. 
Il n’y a donc pas de variations spécifiques à l’IMC. Dans tous les cas ces résultats ne sont pas 
totalement fiables à cause du biais analytique évalué par le coefficient de corrélation avec l’ordre de 
passage. Une étape de normalisation est donc nécessaire afin de s’affranchir de cette dérive 
analytique susceptible de biaiser les résultats des tests statistiques. 
3.3 NORMALISATION 
L’un des plus gros problèmes rencontrés lors de l’analyse LC/MS de grandes quantités 
d’échantillons est la perte de signal liée à l’encrassement de la source ESI. Bien que la randomisation 
des échantillons biologiques tout au long de la séquence permette de répartir aléatoirement ce biais 
analytique, si ce dernier est trop important, il peut potentiellement masquer ou augmenter de manière 
fictive la variabilité biologique que l’on cherche à étudier. Cette variabilité analytique peut facilement 
être mise en évidence en visualisant l’évolution des intensités des différents métabolites dans les 
échantillons de QC au fur et à mesure de l’ordre de passage (Figure 47). La dérive analytique 
(assimilable à la pente de la droite) est nettement observable en mode positif (Figure 47 gauche). 
Comme dans ce mode d’ionisation tous les échantillons ont été analysés à la suite, cette dérive est 
monotone (va toujours dans le même sens). Par contre en mode négatif (Figure 47 droite), les 
échantillons ont été analysés en deux temps, et le biais analytique comprend à la fois la diminution de 
l’intensité au cours du temps, mais également une grosse différence d’intensité initiale entre les deux 
séquences. 
Ce biais analytique est variable en fonction de la molécule étudiée. Il convient donc d’effectuer 
une correction des données individuellement pour chaque métabolite. Contrairement à ce qui est 
représenté Figure 47, le biais analytique n’est pas réellement linéaire. Pour pouvoir normaliser 
correctement les données il faut dans un premier temps modéliser de manière plus précise cette 
dérive analytique. Pour chaque métabolite, une régression polynomiale locale de degré 2 (LOWESS 
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ou locally weighted scatterplot smoothing [280]) a été réalisée à partir des intensités des QC. Les 
abondances réelles sont divisées par la valeur correspondante sur la courbe de régression obtenue 
afin d’obtenir les abondances normalisées [281]. Cette technique de normalisation par régression 












































Figure 47 : Evolution des abondances de l’Acide 4-méthyl-2-oxovalérique dans les deux modes d’ionisation,  
La régression locale est une méthode de modélisation qui s’appuie sur les méthodes classique 
de régression, telles que la régression linéaire ou non linéaire (polynomiale par exemple). Elle a été 
conçue pour répondre aux situations dans lesquelles les méthodes classiques ne fonctionnent pas 
bien ou ne peuvent pas être appliquées efficacement. La méthode LOWESS combine la simplicité de 
la régression linéaire avec la souplesse de la régression non linéaire. Le principe est de réaliser une 
régression locale, c'est-à-dire une pour chaque point du nuage de point, afin de tracer la courbe qui 
ajuste au mieux le nuage de points. Ainsi, pour chaque point, un polynôme de degré faible (0, 1 ou 2) 
est calculé afin d’ajuster ce point avec les points environnants grâce à une méthode moindre carrés 
(avec une pondération d'autant plus faible que le point est éloigné du point de référence). Selon le 
degré du polynôme, on obtient soit une moyenne mobile pondérée (degré 0), soit régression linéaire 
locale (degré 1, LOESS) soit une régression quadratique locale (degré 2, LOWESS). Cette méthode 
est simple dans le sens où il n’est pas nécessaire de spécifier une seule fonction pour tout le modèle 
et elle s’adapte donc à de très nombreuses formes de nuage de points. Cependant, une seule 
fonction doit être utilisée pour décrire le modèle. Dans le cas contraire, il est impossible d’obtenir une 
formule analytique pour décrire le nuage de point. De plus cette méthode demande autant de calculs 
que de points présents dans le nuage de points, et donc elle requiert donc une capacité de calcul 
importante.  
Appliquée à notre jeu de données, cette méthode a permis de s’affranchir du biais analytique. Sur 
la Figure 48, les graphiques du haut représentent les données avant normalisation (QC en bleu et 
échantillons biologiques en orange). La courbe en bleu représente la courbe de régression locale 
obtenue avec les QC. C’est en utilisant les valeurs de cette courbe que les abondances des ions dans 
les échantillons (biologiques + QC) ont été normalisées. La courbe alors obtenue après normalisation 
a la forme d’une droite parallèle à l’axe des abscisses, ce qui signifie que la dérive analytique 
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(assimilable à la pente de la droite) n’impacte plus les abondances des métabolites du le jeu de 
données après normalisation. Ne sont alors conservés que les métabolites pour lesquels l’abondance 
est comprise dans l’intervalle de +/20% de la moyenne après normalisation (lignes en pointillés rouge 
sur la Figure 48) pour au moins 2/3 des échantillons de QC. En effet si après cette étape de 
normalisation la variation de la réponse dans les échantillons de QC est encore trop importante, c’est 
qu’il existe une autre source de variabilité (ni biologique ni liée à la dérive analytique) qui risque de 
biaiser les résultats. Cette source de variabilité, si elle n’est pas identifiable, est impossible à évaluer 
et donc à corriger. Les métabolites dans cette situation (comme la norleucine Figure 48) sont marqués 
(*) afin d’éviter une interprétation erronée des résultats statistiques.  
Acide pantothénique Norleucine*
 
Figure 48 : Evolution des abondances absolues et relatives de plusieurs métabolites en mode d’ionisation positif, 
avant et après normalisation. 
3.4 ANALYSES STATISTIQUES SUR LES DONNEES NORMALISEES 
Le premier constat est qu’après normalisation, les coefficients de corrélation en fonction de 
l’ordre de passage sont tous non significatifs (Tableau 11). L’étape de normalisation a donc permis de 
s’affranchir de la dérive analytique. Cette étape a également corrigé la significativité des métabolites 
par rapport aux trois facteurs étudiés. Initialement 58 métabolites étaient discriminants, après 
normalisation il n’en reste que 51. Certains métabolites présentent des « q-values » moins 
significatives, comme la norleucine ou la butyrylcarnitine, alors que d’autres présentent au contraire 
des « q-values » plus significatives, comme l’acide pantothénique ou l’acide aspartique. Le nombre de 
métabolites discriminants pour chaque facteur avant et après normalisation est représenté Figure 49. 
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Genre Age IMC
7 3 2 4 231138
 
Figure 49 : Métabolites discriminants avant normalisation (rouge) et après normalisation (bleu). Les métabolites 
communs avant et après normalisation sont représentés en vert. 
La perte de significativité est liée à la suppression de la dérive analytique, dont l’effet se 
superposait à la variabilité biologique. Une fois cette variabilité analytique supprimée, la variabilité 
résiduelle n’est plus assez importante pour être significative. Dans le cas de la méthylguanosine, de la 
proline et de la norleucine, la perte de significativité est probablement liée à la forte variabilité de la 
réponse analytique même après normalisation (ces métabolites sont marqués* car la variabilité est 
supérieure à 20% pour plus du tiers des QC). La perte de significativité dépend de deux critères : 
l’importance de la significativité biologique (q-value très faible) et l’impact de la dérive analytique (« q-
value » très faible). Ainsi, pour la N4-acétylcystéine, la butyrylcarnitine, le porphobilinogène, la 
diméthylguanosine et la 3-méthylglutarylcarnitine, la significativité biologique était importante (« q-
value » entre 0.01 et 0.04), mais l’impact de la dérive analytique l’était encore plus (« q-value » < 
0.001), ce qui a abouti à la perte de la significativité biologique. Par contre, en ce qui concerne les 
acides fumarique, heptylmalonique et α-hydroxyhippurique, leur significativité biologique était peu 
importante, et même sans corrélation avec l’ordre de passage (pour les acides fumarique et 
heptylmalonique notamment), la suppression de la dérive analytique a aussi supprimé cette 
significativité biologique. Dans tous les cas, les métabolites très discriminants (« q-value » < 0.001) le 
restent même après normalisation, même si la corrélation avec la dérive analytique est très 
importante.  
A l’inverse, lorsqu’il y a gain de significativité lié à la suppression de la dérive analytique, c’est 
que l’effet de ce biais analytique masquait la variabilité biologique. Une fois cette variabilité analytique 
supprimée, la variabilité résultante est assez importante pour être significative. Là encore le gain de 
significativité dépend de l’importance de la significativité biologique (ou plutôt dans ce cas la non 
significativité) et de l’impact de la dérive analytique (« q-value » très faible). Plusieurs situations sont 
observées : (i) l’impact de la dérive analytique est très important, et le gain de significativité après 
normalisation sera lui aussi très important (par exemple pour l’acide pantothénique), (ii) la corrélation 
avec le biais analytique est faible, et le gain de significativité l’est aussi (acide quinique, acide 
aspartique), et enfin (iii) bien que la corrélation avec la dérive analytique soit non significative, mais 
après la normalisation il résulte un gain de significativité plus ou moins important (acide 1-
méthylurique, acide 5-hydroxyindolacétique, acide acétylaspartique).  
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Tableau 11 : Métabolites statistiquement significatifs pour au moins un des facteurs étudiés après normalisation.  
(Les métabolites sont classés par significativité en fonction du genre puis de l’âge) 
Molécule Mode d'ionisation 
Avant normalisation Corrélation avec 
l'ordre de passage 
- q.value 
Spearman 
Après Normalisation LOWESS Corrélation avec 



















Créatine* ESI(+) <0.0001 (F>H) ns ns ns 0.0001 (F>H) ns ns ns 
Adipoylcarnitine ESI(+) <0.0001 (H>F) ns ns 0.0003 0.0001 (H>F) ns ns ns 
Asp-Leu 
ESI(+) <0.0001 (H>F) ns ns 0.0003 0.0003 (H>F) ns ns ns 
ESI(-) <0.0001 (H>F) ns ns ns 0.0008 (H>F) ns ns ns 
(δ)Glu-Leu/Ile ESI(+) <0.0001 (H>F) ns ns 0.0003 <0.0001 (H>F) ns ns ns 
ESI(-) <0.0001 (H>F) ns ns ns <0.0001 (H>F) ns ns ns 
Tiglylcarnitine / 2-
Ethylacrylylcarnitine ESI(+) <0.0001 (H>F) ns ns 0.0002 0.0044 (H>F) ns ns ns 
Valérylcarnitine ESI(+) <0.0001 (H>F) ns ns 0.0001 <0.0001 (H>F) ns ns ns 
Hydroxyoctanoylcarnitine ESI(+) <0.0001 (H>F) ns ns 0.0003 <0.0001 (H>F) ns ns ns 
Octanoylcarnitine ESI(+) <0.0001 (H>F) ns ns 0.0003 0.0003 (H>F) ns ns ns 
Décénoylcarnitine ESI(+) <0.0001 (H>F) ns ns 0.0003 <0.0001 (H>F) ns ns ns 
Deécénoylcarnitine ESI(+) <0.0001 (H>F) ns ns 0.0002 0.0001 (H>F) ns ns ns 
Diméthylnonenoylcarnitine  / 
Undécénoylcarnitine ESI(+) <0.0001 (H>F) ns ns 0.0003 <0.0001 (H>F) ns ns ns 
Décanoylcarnitine ESI(+) <0.0001 (H>F) ns ns 0.0003 <0.0001 (H>F) ns ns ns 
Acide p-Anisique ESI(-) <0.0001 (F>H) ns ns ns <0.0001 (F>H) ns ns ns 
Glucuronide de testostérone ESI(-) <0.0001 (H>F) ns ns 0.0167 <0.0001 (H>F) 0.0169 ↑ ns ns 
Sulfate de 
déhydroépiandrostérone ESI(-) 0.0001 (H>F) <0.0001 ↓ ns 0.0045 0.0002 (H>F) <0.0001 ↓ ns ns 
Octanoylcarnitine ESI(+) 0.0001 (H>F) ns ns 0.0003 0.0009 (H>F) ns ns ns 
Nicotinamide* ESI(+) 0.0001 (H>F) ns ns ns 0.0005 (H>F) ns ns ns 
Asp-Ile 
ESI(+) 0.0002 (H>F) ns ns 0.0003 0.0034 (H>F) ns ns ns 
ESI(-) 0.0004 (H>F) ns ns   0.0003 (H>F) ns ns ns 
Nonénoylcarnitine ESI(+) 0.0006 (H>F) ns ns 0.0062 0.0016 (H>F) ns ns ns 
Acide 2-isopropylmalique ESI(-) 0.0006 (H>F) ns ns ns 0.0017 (H>F) ns ns ns 
Décadiénylcarnitine ESI(+) 0.0007 (H>F) ns ns 0.0002 0.0037 (H>F) ns ns ns 
Indoleacétyle glutamine ESI(+) 0.0007 (H>F) ns ns 0.0003 0.0194 (H>F) ns ns ns 
Acide 4-Hydroxymandélique ESI(-) 0.0010 (H>F) ns ns 0.0099 0.0016 (H>F) ns ns ns 
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2,6 diméthylheptanoylcarnitine ESI(+) 0.0012 (H>F) ns ns ns 0.0042 (H>F) ns ns ns 
Octénoylcarnitine ESI(+) 0.0013 (H>F) ns 0.0274 ↑ ns 0.0053 (H>F) ns 0.0341 ↑ ns 
Acide Kynurénique 
ESI(+) 0.0014 (H>F) ns ns 0.0059 0.0159 (H>F) ns ns ns 
ESI(-) 0.0044 (H>F) ns ns ns 0.0080 (H>F) ns ns ns 
Acide 3-Méthyl-2-oxovalérique ESI(-) 0.0016 (H>F) ns ns ns 0.0031 (H>F) ns ns ns 
N2-Méthylguanosine* ESI(+) 0.0019 (H>F) ns ns 0.0003 ns ns ns ns 
Phénylalanine ESI(+) 0.0040 (H>F) ns ns 0.0290 0.0250 (H>F) ns ns ns 
Glucuronide de 
déhydroépiandrostérone  ESI(-) 0.0042 (H>F) <0.0001 ↓ ns ns 0.0044 (H>F) <0.0001 ↓ ns ns 
Hepténoylcarnitine ESI(+) 0.0047 (H>F) ns ns 0.0003 0.0212 (H>F) ns ns ns 
Acide Subérique ESI(-) 0.0056 (H>F) ns ns 0.0354 0.0313 (H>F) ns ns ns 
N4-Acétylcytidine 
ESI(+) 0.0060 (H>F) ns ns 0.0003 ns ns ns ns 
ESI(-) ns 0.0270 ↓ ns ns ns 0.0022 ↓ ns ns 
Acide 4-Méthyl-2-oxovalérique 
(kétoleucine) ESI(-) 0.0070 (H>F) ns ns   0.0195 (H>F) ns ns ns 
Norleucine* ESI(+) 0.0097 (H>F) ns ns ns ns ns ns ns 
Butyrylcarnitine / 
Isobutyrylcarnitine ESI(+) 0.0098 (H>F) ns ns 0.0001 ns ns ns ns 




ESI(+) 0.0108 (H>F) ns ns ns 0.0076 (H>F) ns ns ns 
Glucuronide d'acide 3-Indole 
carboxylique ESI(-) 0.0115 (H>F) ns ns ns 0.0037 (H>F) ns ns ns 
Porphobilinogène 
ESI(+) 0.0125 (H>F) ns ns 0.0003 ns ns ns ns 
ESI(-) 0.0159 (H>F) ns ns ns ns ns ns ns 
Diméthylguanosine 
ESI(+) 0.0168 (H>F) ns ns 0.0003 ns ns ns ns 
ESI(-) 0.0138 (H>F) ns ns ns 0.0195 (H>F) 0.0104 ↓ ns ns 
Glu-Val 
ESI(+) 0.0370 (H>F) ns ns 0.0003 ns ns ns ns 
ESI(-) 0.0003 (H>F) ns ns ns 0.0002 (H>F) ns ns ns 
Méthylinosine ESI(-) 0.0244 (H>F) ns ns ns 0.0439 (H>F) ns ns ns 
Acide Heptylmalonique ESI(-) 0.0440 (H>F) ns ns ns ns ns ns ns 
3-Méthylglutarylcarnitine ESI(+) 0.0470 (H>F) ns ns 0.0003 ns ns ns ns 
Acide Quinique ESI(-) ns <0.0001 ↓ ns 0.0268 ns <0.0001 ↓ 0.0417 ↑ ns 
Acide 1-Méthylurique 
ESI(+) ns <0.0001 ↑ ns 0.0027 ns <0.0001 ↑ ns ns 
ESI(-) ns 0.0386 ↑ ns ns ns 0.0334 ↑ 0.0436 ↑ ns 
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Acide 1,3-Diméthylurique 
ESI(+) ns <0.0001 ↑ 0.0021 ↑ 0.0002 ns 0.0001 ↑ 0.0049 ↑ ns 
ESI(-) ns 0.0024 ↑ 0.0299 ↑ ns ns 0.0070 ↑ 0.0018 ↑ ns 
Acide 1,7-Diméthylurique 
ESI(+) ns <0.0001 ↑ 0.0165 ↑ 0.0001 ns <0.0001 ↑ 0.0301 ↑ ns 
ESI(-) ns 0.0033 ↑ ns ns ns 0.0034 ↑ 0.0068 ↑ ns 
Paraxanthine ESI(+) ns <0.0001 ↑ ns 0.0003 ns <0.0001 ↑ ns ns 
Caféine ESI(+) ns <0.0001 ↑ ns 0.0003 ns <0.0001 ↑ ns ns 
N-Acétylphénylalanine ESI(+) ns 0.0002 ↑ ns ns ns 0.0019 ↑ ns ns 
4-Nitrophenol ESI(+) ns 0.0011 ↑ ns 0.0003 ns 0.0223 ↑ ns ns 
1-Méthylxanthine ESI(-) ns 0.0128 ↑ ns ns ns 0.0123 ↑ ns ns 
Proline* ESI(+) ns 0.0309 ↑ ns ns 0.0204 (H>F) ns ns ns 
Acide Fumarique ESI(-) ns 0.0309 ↑ ns ns ns ns ns ns 
Acide α-hydroxyhippurique ESI(+) ns 0.0320 ↑ ns 0.0011 ns ns ns ns 
Acide Pyrroledicarboxylique ESI(-) ns 0.0433 ↑ ns ns ns 0.0384 ↑ ns ns 
Acide 5-Hydroxyindoleacétique ESI(-) ns ns ns ns ns 0.0287 ↓ ns ns 
Acide Aspartique ESI(-) ns ns ns 0.0054 0.0220 (H>F) 0.0066 ↓ ns ns 
Acide Pantothénique ESI(+) ns ns ns 0.0003 0.0151 (F>H) ns ns ns 
Acide N-Acetylaspartique ESI(-) ns ns ns ns ns 0.0002 ↓ ns ns 
(hydroxymethyl)pyrrolidine 
carboxylate de méthyle 
/(hydroxy)piperidine carboxylate 
de méthyle 
ESI(-) ns ns ns ns 0.0007 (H>F) ns ns ns 
*métabolites pour lesquels l’abondance est comprise dans l’intervalle de +/20% de la moyenne pour moins de 2/3 des échantillons de QC. 
ns = non significatif 
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3.5 INTERPRETATIONS BIOLOGIQUES 
Nous ne porterons une interprétation biologique que sur les métabolites dont les variations sont 
significatives après l’étape de normalisation. Les variations des métabolites marqués d’une étoile 
(créatine, proline, norleucine, 2-méthoxy-N-[3-oxo-3-(pyrrolidin-1-yl)propyl]acétamide, N2-
méthylguanosine et nicotinamide) ne seront pas interprétées à cause de leur forte variabilité même 
après normalisation (Tableau 12). Sont également notées, dans le Tableau 12, les informations 
biologiques relatives à chaque métabolite : présence dans les biofluides et variations (non 
pathologiques) répertoriées dans la littérature (HMDB). Certaines familles de métabolites sont plus 
sensibles que d’autres aux variations physiologiques étudiées (Tableau 13), comme par exemple les 
acylcarnitines qui sont très impactées par le genre, ou certains composés exogènes très sensibles 
aux variations de l’âge. Les concentrations des dérivés de stéroïdes sont, elles, impactées à la fois 
par le genre et par l’âge. Au total, sur 47 métabolites discriminants et interprétables, 36 le sont pour le 
genre, 18 pour l’âge et 5 pour l’IMC. 
Tableau 12 : Métabolites statistiquement significatifs pour au moins un des trois facteurs physiologiques étudiés, hors 
métabolites marqués*. 





















(H>F) ns ns OK [261] OK NA 
Décanoylcarnitine Catabolisme des lipides 
<0.0001 
(H>F) ns ns OK [261] OK NA 
(δ)Glu-Leu/Ile Dégradation protéique 
<0.0001 
(H>F) ns ns OK NA NA 
<0.0001 
(H>F) ns ns 
Valérylcarnitine Catabolisme des lipides 
<0.0001 
(H>F) ns ns OK [261] NA LCR 
Hydroxyoctanoylcarnitine Catabolisme des lipides 
<0.0001 













(H>F) 0.0169 ↓ ns OK NA Sperme 
Décénoylcarnitine Catabolisme des lipides 
<0.0001 
(H>F) ns ns OK [261] OK LCR 
Décénoylcarnitine Catabolisme des lipides 
0.0001 







(H>F) <0.0001 ↓ ns OK OK NA 
Glu-Val Dégradation protéique 
0.0002 
(H>F) ns ns OK NA NA 
Asp-Leu Dégradation protéique 
0.0003 
(H>F) ns ns OK NA NA 0.0008 
(H>F) ns ns 
(hydroxyméthyl)pyrrolidine 
carboxylate de méthyle 
/(hydroxy)piperidine 
NA 0.0007 (H>F) ns ns NA NA NA 
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carboxylate de méthyle 
Asp-Ile Dégradation protéique 
0.0034 
(H>F) ns ns OK NA NA 0.0003 
(H>F) ns ns 
Octanoylcarnitine Catabolisme des lipides 
0.0003 
(H>F) ns ns OK [261] OK NA 
Octanoylcarnitine Catabolisme des lipides 
0.0009 
(H>F) ns ns OK [261] OK NA 
Nonenoylcarnitine Catabolisme des lipides 
0.0016 
(H>F) ns ns OK [261] NA NA 
Acide 4-Hydroxymandélique Dégradation de l'aminobenzoate 
0.0016 
(H>F) ns ns OK NA NA 
Acide 2-isopropylmalique Métabolisme des 
acides aminés 
0.0017 



























(H>F) <0.0001 ↓ ns OK NA NA 
Octénoylcarnitine Catabolisme des lipides 
0.0053 
(H>F) ns 0.0341 ↑ OK [261] NA NA 
Acide Kynurénique Métabolisme du Tryptophane 
0.0159 
(H>F) ns ns OK OK LCR 0.0080 
(H>F) ns ns 
Acide Pantothénique Métabolisme des 
acides aminés 
0.0151 
(F>H) ns ns 








Indoleacétyle glutamine Métabolisme du Tryptophane 
0.0194 










ARN de transfert. 
0.0195 
(H>F) 0.0104 ↓ ns OK NA NA 
Hepténoylcarnitine Catabolisme des lipides 
0.0212 
(H>F) ns ns OK [261] NA NA 
Acide Aspartique Métabolisme des 
acides aminés 
0.0220 








Phénylalanine Métabolisme des 
acides aminés 
0.0250 
(H>F) ns ns 










Acide Subérique Métabolisme des 
acides gras 
0.0313 








ARN de transfert. 
0.0439 
(H>F) ns ns OK OK NA 
Caféine Métabolisme de la caféine ns <0.0001 ↑ ns OK OK NA 





ns <0.0001 ↓ 0.0417 ↑ NA OK NA 
Acide 1-Méthylurique Métabolisme de la caféine 
ns <0.0001 ↑ ns 
OK NA NA 
ns 0.0334 ↑ 0.0436 ↑ 
Acide 1,3-Diméthylurique Métabolisme de la théophyline 
ns 0.0001 ↑ 0.0049 ↑ 
OK NA NA 
ns 0.0070 ↑ 0.0018 ↑ 
Acide 1,7-Diméthylurique Métabolisme de la caféine 
ns <0.0001 ↑ 0.0301 ↑ 
OK NA NA 
ns 0.0034 ↑ 0.0068 ↑ 
Acide N-Acétylaspartique Métabolisme des 
acides aminés ns 0.0002 ↓ ns 
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18 ans) 
N-Acétylphénylalanine Métabolisme des 




ARN de transfert. 




















Acide Pyrroledicarboxylique NA ns 0.0384 ↑ ns NA NA NA 
• ns = non significatif 
Tableau 13 : Nombres de métabolites discriminants pour chaque facteurs en fonction de leur famille chimique. 
(et % par rapport au nombre total de métabolites retrouvés pour chaque famille) 
Famille de métabolites TOTAL Genre Age IMC 
Acides organiques et dérivés 64 4 (6%) 1 (2%)   
Acides aminés et dérivés 43 6 (14%) 4 (9%)   
Acylcarnitines 28 13 (46%)   1 (4%) 
Amines biogènes et polyamines 21       
Nucléosides et dérivés 19 2 (11%) 2 (11%)   
Composés exogènes et leurs métabolites 18 1 (6%) 8 (44%) 4 (22%) 
Acylglycines  10       
Alcools et polyols 10 1 (10%)     
Sucres et dérivés 7       
Dipeptides 7 4 (57%)     
Glucuronides endogènes 5       
Stéroides et dérivés 5 3 (60%) 3 (60%)   
Indoles et dérivés 3       
Acides biliaires 2       
Porphyrines 2       
TOTAL 244 34 18 5 
 
3.5.1 Variations liées à l’effet du genre 
La source de variabilité la plus importante est la différence Homme/Femme. Certaines familles de 
métabolites sont plus impactées que d’autre par cette différence. Citons par exemple les hormones 
stéroïdiennes comme les dérivés de testostérone et de DHEA. La DHEA est connue comme étant en 
concentrations plus élevées chez l’homme [285], et cette différence est répertoriée dans HMDB. Il est 
donc également normal que ses dérivés, et notamment sa forme sulfatée qui est la forme circulante 
majoritaire, le soient aussi. Cependant pour le glucuronide et le sulfate de DHEA, aucune variation 
avec le genre n’est reportée dans HMDB. Il en va de même pour la testotérone [286] (Figure 50). Les 
métabolites du métabolisme énergétique sont eux aussi fortement impactés, que cela soit les 
métabolites du catabolisme des ARNt (dérivés nucléosidiques), des lipides (carnitines) ou des 
protéines (dipeptides). Ces résultats confirment que le catabolisme général est plus important chez 
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l’Homme que chez la Femme [287-289] (Figure 50). Là encore, pour ces métabolites, aucune variation 
entre Homme et Femme n’est répertoriée dans HMDB. 
Hormones stéroïdiennes

























Figure 50 : Variations des abondances des hormones stéroïdiennes et des métabolites du métabolisme énergétique 
entre homme et femme (après normalisation). 
Les barres d’erreur représentent l’intervalle de confiance de la moyenne, et les étoiles le niveau de significativité (*** q-
value<0.0001, ** q-value entre 0.001 et 0.0001, * q-value entre 0.05 et 0.001) 
Le métabolisme des acides aminés, et particulièrement celui du tryptophane, sont aussi impactés 
par cette différence Homme/Femme. Les variations des métabolites du métabolisme des acides 
aminés vont aussi dans le sens d’une augmentation du métabolisme chez l’Homme par rapport à la 
Femme. Cependant, à l’exception de la Phénylalanine et de l’acide pantothénique, ces variations ne 
sont pas non plus répertoriées dans HMDB. Ce dernier est censé être plus élevé chez l’Homme que 
chez la Femme mais la variation observée dans cette étude est inverse (Figure 51). Le métabolisme 
du tryptophane et lui aussi plus important chez l’Homme, bien que cette différence ne soit pas 
reportée dans HMDB (ni pour le tryptophane, ni pour ces métabolites). Reste ensuite quelques 
métabolites du métabolisme des purines (xanthosine), des acides gras (acide subérique) et plus 
surprenant, des métabolites de l’anis (acide p-anisique) ou de la dégradation de l’acide 
aminobenzoique (acide 4-hydroxymandélique). Pour ces métabolites là encore aucune variation liée 
au genre n’est disponible dans HMDB. D’autres n’ont pas de voie métabolique attribuée car ils ne sont 
pas décrits dans KEGG et non présents dans HMDB (acide heptylmalonique et 
(hydroxymethyl)pyrrolidine carboxylate de méthyle / (hydroxy)piperidine carboxylate de méthyle). 
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Figure 51 : Variations des abondances des métabolites du métabolisme des acides aminés et du tryptophane entre 
homme et femme (après normalisation) 
Les barres d’erreur représente l’intervalle de confiance de la moyenne, et les étoiles le niveau de significativité (*** q-
value<0.0001, ** q-value entre 0.001 et 0.0001, * q-value entre 0.05 et 0.001) 
3.5.2 Variations liées à l’effet de l’âge 
L’âge est la deuxième source de variabilité biologique après le genre. On retrouve notamment, 
dans les familles de métabolites impactées par l’âge, les hormones stéroïdiennes, qui étaient déjà 
impactés par le genre. L’âge et le genre étant des facteurs indépendants, les variations observées ici 
sont elle aussi indépendantes (Figure 52). Les concentrations d’hormones stéroïdiennes baissent 
avec l’âge et peuvent être expliquées par une diminution de leur production [290;291]. Le 
métabolisme des acides aminés et lui aussi impacté par l’âge (Figure 52) mais cela concerne des 
métabolites différents de ceux déjà discriminants entre hommes et femmes (à l’exception de l’acide 
aspartique). Les acides aminés et dérivés diminuent avec l’âge, à l’exception de la N-
acétylphénylalanine. Il y a donc une diminution globale du métabolisme avec l’âge. D’autres 
métabolites endogènes diminuent avec l’âge comme la N4-acetylcytidine et la diméthylguanosine (qui 
sont des produits de dégradation des ARNt) et étaient déjà discriminants avec le genre. Enfin l’acide 
pyrroledicarboxylique diminue avec l’âge mais son rôle biologique reste inconnu. 
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Hormones stéroïdiennes
Glucuronide de DHEA (***) Sulfate de DHEA (***) Glucuronide de Testotérone (*)
Métabolisme des acides aminés (+ tryptophane)


















Figure 52 : Variations des abondances des hormones stéroïdiennes et des métabolites du métabolisme des acides 
aminés avec l’âge (après normalisation). 
Les étoiles représentent le niveau de significativité (*** q-value<0.0001, ** q-value entre 0.001 et 0.0001, * q-value entre 
0.05 et 0.001) 
Les autres métabolites dont les concentrations évoluent avec l’âge sont tous des métabolites 
d’origine exogène. La voie métabolique la plus touchée et celle de la métabolisation de la caféine. On 
retrouve les principaux métabolites de la caféine (paraxanthine, 1-methylxanthine, acides 1,3-
méthylurique, 1,7-méthylurique et 1-méthylurique), sauf la théophylline, mais celle-ci ayant des temps 
de rétention (C18 et PFPP) très proches de la paraxanthine, soit elle a subit un effet de suppression 
d’ionisation, vu la intensité importante du signal de la paranxanthine, soit les deux pics 
chromatographiques se superposent. Tous les métabolites retrouvés subissent une forte 
augmentation avec l’augmentation de l’âge. On sait que la demi-vie de la caféine augmente dans 
certaines conditions physiologiques ou médicales : grossesse [294], prise de contraceptifs [292], prise 
de médicaments [293]. Cette augmentation de la concentration en caféine avec l’âge indique une 
augmentation de sa demi-vie, qui peut être expliquée par une diminution de l’activité des cytochromes 
P450 (notamment le CYP1A2) avec l’âge [295;296]. La métabolisation de la caféine étant moins 
rapide, elle demeure plus longtemps dans l’organisme et il peut y avoir un effet cumulatif pour des 
prises régulières de café. D’autres composés exogènes sont également impactés par l’âge : 
diminution de l’acide quinique (issu de l’alimentation) et augmentation du 4-nitrophénol (connu comme 
marqueur d’exposition à certains xénobiotiques, dont les pesticides). 
















































































































Figure 53 : Métabolisme de la caféine et variations des abondances de ces métabolites avec l’âge (après normalisation) 
3.5.3 Variations liées à l’effet de l’IMC 
Les variations avec l’IMC sont moins nombreuses et jamais spécifiques de ce paramètre. Les 
métabolites impactés par l’IMC le sont également soit par le genre soit par l’âge. Comme l’IMC est 
dépendant de ces deux facteurs, on ne peut pas dire si elles sont effectivement liées à l’IMC ou si 
elles sont artéfactuelles (les « q-value » étant quasiment toute plus faibles pour l’IMC que pour l’âge 
ou le genre). Les métabolites concernés sont l’acide 1,7-diméthylurique, l’acide 1,3-diméthylurique, 
l’acide 1-méthylurique, l’acide quinique et l’octenoylcarnitine. 
4 CONCLUSION ET DISCUSSION 
Depuis l’arrêt de la publication des tables Geigy [277], il n’existe plus de banque ou base de 
données spécifiquement dédiées aux concentrations des métabolites dans les fluides biologiques 
humains, et il n’existe que très peu d’études exhaustives dédiées à l’étude des variations 
physiologiques des molécules retrouvées dans ces milieux biologiques. Tirant avantage de la 
construction d’une base de données spectrales, nous avons étudié l’influence de facteurs tels que 
l’âge, le genre et l’IMC sur les concentrations urinaires de métabolites afin d’initier la construction 
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d’une base de données relationnelle de métabolites dans les biofluides humains. L’étude préliminaire 
de la population a permis de mettre en évidence les intéractions entre certains facteurs étudiés 
(Genre/IMC et Age/IMC) mais également de choisir les tests statistiques appropriés. Ne connaissant 
pas à priori distribution sous-jacente des données, les tests appliqués sont non paramétriques. De 
plus il a été décidé de réaliser des tests indépendants pour étudier un par un chaque facteur 
physiologique en raison de la dépendance existantes entre certains facteurs. Les analyses 
statistiques ont été réalisées avant et après normalisation. Cette étape a permis de s’affranchir du 
biais analytique et de conforter les résultats biologiques.  
Sur les 244 métabolites identifiés, 51présentent des variations de concentrations significatives, 
dont 45 sont interprétables après normalisation, pour au moins un des trois facteurs physiologiques 
étudiés, ce qui représente un peu moins de 20% des métabolites identifiés. De plus, la base de 
données HMDB ne répertorie des données d’évolution de concentrations dans un fluide biologique 
avec l’âge ou le genre que pour 6 d’entre eux (Tableau 12). Ainsi, selon HMDB, les concentrations 
urinaires d’acide N-acétylaspartique, d’acide pantothénique et de phénylalanine varient 
significativement en fonction du genre, mais aussi de l’âge (entre 0 et 18 ans), et les concentrations 
des acides aspartique, subérique et 5-hydroxyindoleacétique ne varient significativement qu’avec 
l’âge (entre 0 et 18 ans, ce qui ne correspond pas à la tranche d’âge de notre étude). Finalement, 
étant donné que les variations de concentrations selon l’âge répertoriées par HMDB ne sont pas 
comparables aux notres et les données obtenus pour l’acide pathoténique étant en désaccord avec 
celles d’HMDB, seules les concentrations urinaires de phénylalanine présentent une évolution de 
concentrations avec le genre comparable à celles de notre étude. Notons cependant qu’il est possible 
d’obtenir indirectement des données sur certains métabolites tels que les dérivés de stéroïdes. En 
effet, ceux-ci (la testostérone et la DHEA, par exemple) sont détectés à l’état de conjugués, alors que 
les concentrations dans les biofluides, souvent obtenues par analyses GC/MS après hydrolyse de ces 
conjugués, sont répertoriées au niveau des aglycones correspondants dans HMDB. Finalement, cette 
confrontation des données que nous avons générées à celles qui sont répertoriées dans HMDB (une 
des principales banques de données de métabolomique) confirme que nous manquons de données 
physiologiques de concentrations de métabolites obtenues à partir de cohortes d’individus sains, ou 
tout venant qui pourraient permettre de faciliter la recherche de biomarqueurs de diagnostic et de suivi 
de pathologies.  
La source majeure de variation de concentrations de métabolites est liée au genre, et elle 
concerne principalement des métabolites endogènes, tels que les hormones, les acides aminés, ou 
encore les dérivés lipidiques, confirmant ainsi les différences déjà observées dans le métabolisme 
général entre hommes et femmes [287-289]. La deuxième source de variabilité est liée à l’âge. Elle 
concerne à la fois des métabolites endogènes (diminution du métabolisme général avec l’âge) et 
exogènes (différences de métabolisation de ces composés avec l’âge). Enfin, aucune variation de 
concentration de métabolites spécifiquement liée à l’IMC n’a pu être rapportée, ce qui est étonnant car 
la masse corporelle est connue pour avoir un impact à la fois sur le métabolisme général et la 
métabolisation de composés exogène (augmentation du volume de distribution…). L’IMC étant 
dépendant du genre et de l’âge, l’absence de métabolites discriminants n’est pas incohérente car tout 
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métabolite discriminant avec le genre ou l’âge peut, à cause de cette dépendance, l’être aussi avec 
l’IMC mais de manière non spécifique. D’autre part, l’existence d’une interaction entre deux ou 
plusieurs facteurs vis-à-vis d’un métabolite donné est en soit une information biologique que nous 
prévoyons d’étudier à l’aide d’un modèle général d’ANOVA, mais tout en tenant compte du fait que 
certains facteurs sont déjà liés entre eux (IMC/âge et IMC/genre).  
Nous avons également essayé de comparer nos résultats à ceux issue d’une publication traitant 
de l’impact de facteurs physiologiques sur les concentrations de métabolites plasmatiques [53], avec 
peu de succès. Tout d’abord les concentrations plasmatiques et urinaires de métabolites ne semblent 
pas influencées par les mêmes facteurs physiologiques. En effet, les variations de concentrations 
plasmatiques des métabolites sont principalement liées  à l’âge, puis au genre, alors que  les 
concentrations urinaires de métabolites détectés dans notre étude sont principalement influencées par 
le genre, puis dans un second temps par l’âge des individus. Dans les deux cas, l’IMC semble avoir 
un impact sur les taux de certains métabolites, mais de manière modérée, à cause de son lien étroit 
avec le genre et l’âge. Ensuite, bien qu’une grande partie des métabolites détectés dans le plasma 
[53] le soient aussi dans notre étude (acides aminés, acides organiques etc.…), il y a peu de 
concordance entre les concentrations de métabolites impactées par le genre ou l’âge dans les deux 
éudes. Concernant les variations de concentrations liées au genre, seules deux sont communes aux 
deux études (phénylalanine et sulfate de DHEA), et seulement 3 métabolites (la caféine, la 
paraxanthine, et le sulfate de DHEA) présentent le même type d’évolution de concentrations liées à 
l’âge. Cette étude comparative décevante suggère (i) que les concentrations de métabolites ne sont 
pas forcément comparables d’un type de biofluide à un autre et/ou (ii) qu’il peut y avoir une grande 
disparité de résultats d’une cohorte à une autre.   
Il a été nécessaire, pour mener à bien cette étude, de mettre au point une méthode de 
normalisation performante afin de s’affranchir de la dérive analytique souvent observée en LC/MS lors 
de l’étude d’un grand nombre d’échantillons. Le principe d’utiliser des échantillons urinaires de 
contrôle de qualité (ou QC) analysés tout au long de la séquence pour évaluer de biais analytique a 
été suggéré récemment [281]. Cette approche est en fait utilisée depuis longtemps dans les 
laboratoires de métabolomique, mais les données ne demeurent la plupart du temps interprétées qu’à 
un niveau chimiométrique [297] : il s’agit par exemple de montrer que les QC sont regroupés sur une 
carte factorielle d’analyse en composantes principales. Grâce au travail d’identification de métabolite 
préalablement réalisé, nous avons maintenant la possibilité d’utiliser ces échantillons pour suivre 
l’évolution des concentrations de chaque métabolite identifié pendant le déroulement de l’expérience. 
Il est alors possible de normaliser les abondances de ces métabolites pour s’affranchir des biais 
analytiques.  
La méthode de normalisation (LOWESS) qui a été récemment préconisée par Dunn et coll. [281] 
et dont nous nous sommes servis, est déjà utilisée pour traiter des jeux de données d’analyse 
transcriptomique, mais son application à un jeu de données métabolomique n’a pas encore été 
publiée. En utilisant des QC identiques d’une expérience à l’autre (en mode négatif), nous avons pu 
grâce à la méthode de normalisation, nous affranchir non seulement de la dérive analytique au sein 
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d’une expérience donnée, mais également des variations de performance de l’ionisation electrospray 
d’une expérience à une autre, ce qui ouvre des perspectives très intéressantes en matière de fusion 
de jeux de données. En effet, il devrait être possible de regrouper plusieurs expériences différentes au 
sein d’un même jeu de données en exprimant chacune des valeurs individuelles de concentration des 
métabolites par rapport aux valeurs trouvée dans les QC de l’expérience correspondante. Nous 
envisageons donc de constituer des échantillons de QC pour chaque matrice biologique étudiée au 
laboratoire. Ces échantillons de QC seront aliquotés puis conservés à -80°C. La limitation principale 
de l’approche est la stabilité à long terme des analytes dans l’extrait biologique, qui est pour le 
moment inconnue. Pour  l’étudier, il faudrait pouvoir s’affranchir du biais analytique inter-expérimental. 
L’utilisation de méthodes de quantification absolue à large échelle, grâce à l’utilisation de métabolites 
marqués, pourrait être une solution, qui est cependant compliquée et coûteuse à mettre en œuvre. 
Enfin, la méthode LOWESS ne modifie que peu les résultats des tests statistiques de cette étude, ce 
qui suggère que l’impact des facteurs physiologiques étudiés reste prépondérant par rapport au biais 
analytique, et cela même dans une population tout venant.  
Enfin, là encore se pose le problème du partage des informations au niveau de bases de 
données telles que HMDB : Les variations physiologiques répertoriées dans HMDB le sont sous forme 
de résultats de dosages quantitatifs, or dans les études métabolomiques non ciblées, les résultats 
sont exprimés sous forme relative (H>F, par exemple) ou sous forme de rapport d’intensité (H/F, par 
exemple). De plus certains métabolites d’intérêt ne sont que putativement identifiés, et non pas 
rigoureusement identifiés. Il n’est donc pas possible, en l’état actuel des choses, de pouvoir y 
enregistrer les données obtenues dans cette étude, à moins de pouvoir réaliser des analyses 
quantitatives ciblées, et de pouvoir confirmer l’identification putative des métabolites d’intérêt.  
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CHAPITRE 3 : CONDITIONS DE PRELEVEMENT ET 
DE STOCKAGE A COURT TERME DES URINES ET 
LEUR IMPACT SUR LE METABOLOME URINAIRE 
1 INTRODUCTION 
L’utilisation d’échantillons urinaires présente plusieurs intérêts en toxicologie : le recueil des 
urines est non invasif et, du fait du phénomène de concentration rénale, les taux de métabolites 
circulants sont amplifiés dans les urines. De plus, le milieu urinaire contient une grande diversité de 
composés différents tels que des acides aminés, acides organiques, lipides, sucres, hormones, 
peptides ou encore des produits finaux du métabolisme tels que les glucuro-conjugués et les sulfo-
conjugués. Enfin, il est possible de réaliser des prélèvements ponctuels ou des recueils sur une 
période de temps déterminée pouvant aller jusqu’à 24h ou 48h. Cependant l’urine est un fluide 
biologique complexe dont les conditions de prélèvement et de stockage peuvent modifier la 
composition métabolique (contamination bactérienne, dégradation des métabolites…), en particulier 
quand les recueils réalisés depassent plusieurs heures.  
La stabilité des biomolécules dans les urines humaines a déjà été étudiée dans diverses 
conditions. Cependant, nous ne disposons que de quelques publications concernant les potentielles 
variations des métabolites (Tableau 14). Il a été ainsi démontré que les empreintes protéiques et 
métaboliques des urines peuvent être affectées par les conditions de prélèvement et de stockage des 
urines. La conservation à long et moyen terme des urines semble satisfaisante sur une période de 6 
mois à conditions que la température soit inférieure ou égale à -20°C [298;299]. Par contre, la stabil ité 
à court et moyen terme à des températures plus élevées est plus problématique, et ceci 
particulièrement pour les recueils d’urines sur plusieurs heures (prélèvement de 24h, cages à 
métabolisme pour les études animales, par exemple). Il en va de même pour la conservation 
d’échantillons traités dans l’injecteur automatique d’un système chromatographique (centrifugés, 
dilués…) avant analyse. Si la stabilité à court terme des échantillons traités est bien démontrée sur 
une période de 48h à 4°C (et 24H à température ambi ante) [298-302], la stabilité des métabolites 
urinaires lors du prélèvement n’est pas clairement établie (une seule étude en protéomique par 
analyse MALDI-MS et électrophorèse [302]). C’est pourtant lors du recueil des échantillons d’urines 
que la contamination bactérienne, connue pour influée sur les concentrations de certains métabolites, 
est susceptible d’être la plus importante. En effet, l’urine bien qu’initialement stérile (sauf conditions 
pathologiques), peut être contaminée par le biais de l’urètre, qui peut contenir des germes 
commensaux alors emmenés par le flot urinaire. Les urines étant un bon milieu de culture, la 
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prolifération des bactéries y est très rapide. Celles-ci modifient alors ce milieu de culture en 
consommant et en produisant des métabolites. 
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Les différentes études publiées (Tableau 14) sont plutôt des études qualitatives basées sur des 
approches chimiométriques ou sur la comparaison visuelle de spectres. L’utilisation, dans la plupart 
des cas, d’urines individuelles limite la mise en évidence de possibles modifications des empreintes 
métaboliques, la variabilité inter-individuelle étant bien supérieure à celle générée par les problèmes 
de stabilité. Enfin, l’étude de l’impact de ces différentes conditions de conservation sur les 
concentrations en métabolites se limite à chaque fois aux métabolites déjà connus pour être 
directement liés à la prolifération bactérienne.  
Dans ce contexte, le but de cette étude est de mettre en évidence les variations liées aux 
différentes conditions de prélèvement des urines, notamment celles liées à la contamination 
bactérienne des urines. Afin de limiter l’effet de la variabilité individuelle sur les résultats, nous avons 
travaillé sur des mélanges d’urines provenant de plusieurs individus. Ainsi lors de l’analyse statistique 
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multivariée des empreintes métaboliques, les seules variations observées seront liées à la variabilité 
analytique (de laquelle on ne peut pas s’affranchir) et la variabilité biologique, c’est-à-dire l’impact des 
conditions de stockage et du temps de prélèvement. Les urines ne sont pas traitées avant expérience 
afin de rester cohérent avec les conditions réelles de recueil des urines (pas de centrifugation ou de 
dilution). Concernant les conditions de conservation, deux facteurs principaux ont été testés : 
l’utilisation ou non de conservateurs et la température. Ces conditions ont été choisies pour être 
compatibles avec les conditions réelles de prélèvement des urines, comme par exemple la 
température qui peut être la température ambiante, ou une température de 0-4°C facilement obtenue 
en réalisant le prélèvement sur glace. Plusieurs expériences ont été réalisées (Janvier, Juillet et 
Septembre 2010, respectivement expériences 1, 2 et 3), dans des conditions de prélèvement 
différentes afin de tester la reproductibilité des résultats. Les prélèvements ont été effectués à 
intervalles réguliers (toutes les 4h pour la première expérience, toutes les 12/24h pour les deux 
autres) pendant 48h à 72h. Un recueil urinaire ne dépasse pas les 48h, mais pour être sur d’observer 
des variations significatives [236;237;240], des prélèvements ont été effectués jusqu’à 72h. La 
présence de bactéries ainsi que leur croissance ont été suivies par turbidimétrie, c’est-à-dire à la 
mesure du degré de turbidité de la suspension dans le but d'effectuer une numération bactérienne 
totale. Cette mesure de turbidité peut être considérée comme une simple mesure d'absorbance et est 
donc effectuée avec un spectrophotomètre à 620nm. Les empreintes métaboliques quant à elles ont 
été obtenues par LC/MS (voir chapitre 1) et certains échantillons ont été analysés par RMN. 
2 MATERIEL ET METHODES 
2.1 REACTIFS ET PRODUITS CHIMIQUES 
Les réactifs et produits chimiques sont les mêmes que ceux présentées dans le Chapitre 1 
(page 61). Les conservateurs (acide borique et azide de sodium), le PBS (Phosphate buffered saline) 
et le TPS (Trimethylsilyl propionate) utilisés pour ces expériences ont été fournis par la société Sigma 
(Saint Quentin Fallavier, France). 
2.2 ECHANTILLONS BIOLOGIQUES 
Les échantillons d'urine ont été recueillis parmi les travailleurs du laboratoire, de manière 
volontaire et anonyme. Seul le genre du donneur a été enregistré. Les échantillons ont été recueillis le 
jour même de l’expérimentation entre 9h30 et 10h30 (10h30=T0). Trois expériences ont été réalisées 
sur une période neuf mois en utilisant toujours le même protocole. Seules varient le nombre et le 
genre des donneurs, ainsi que les conditions testées (Tableau 15). Les temps de prélèvement pour 
analyses ont été réalisés à intervalles réguliers (toutes les 4h, ou 12h) entre 0h et 72h. 
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Tableau 15 : Différents échantillons et conditions utilisées pour les 3 expériences de stabilité urinaire. 
4°C RT 0 4 8 12 16 20 24 36 48 72
Acide borique AcB 
(2, 20 et 200 mM) x x (19°C)
Azide de sodium 
(0.1, 1 et 10 mM) x x (19°C)
Sans conservateur x x (19°C)
Juillet 2010 
(Expérience 2)
2 Femmes - 
3 Hommes Sans conservateur x x (26°C) x x x x x x
Sans conservateur x x (23°C)
Acide borique AcB 
(200 mM) x (23°C)






5 Femmes - 
5 Hommes
3 Femmes - 
2 Hommes x x xx x
Température
Conditions testées
Temps de prélèvement (heures)
Conservateur
x x x x x x x x
RT= Température ambiante 
2.3 PREPARATION DES ECHANTILLONS 
Une fois le mélange d’urines constitué, plusieurs aliquots ont été préparés, selon les conditions 
de l’expérience (avec ou sans conservateurs, concentrations différentes en conservateur) (Tableau 
15). Ces aliquots ont ensuite été scindés en deux groupes. Les échantillons du premier groupe ont été 
conservés à température ambiante, (sur la paillasse du laboratoire, température maximale enregistrée 
voir Tableau 15), alors que ceux de l’autre groupe ont été placés à 4°C dans un réfrigérateur à 







RT    4°C













Figure 54 : Préparation des échantillons pour les expérience de stabilité urinaire. 
 
Chapitre 3 : Conditions de prélèvement et de stockage à court terme des urines et leur impact sur le métabolome urinaire 
 125 
Des échantillons ont été prélevés à intervalles réguliers (toutes les 4h, ou 12h) entre 0h et 72h. 
Une partie de ces prélèvements a été centrifugée (5 minutes à 3000t/min), diluée au cinquième dans 
de l'eau déminéralisée et congelée à -80°C pour ana lyse des empreintes ultérieure par spectrométrie 
de masse (et RMN). L’autre partie n’a pas été ni centrifugée, ni diluée et congelée directement à -
80°C pour mesure ultérieure de la turbidité (suivi de la croissance bactérienne). Pour l’analyse par 
RMN, après décongélation, 400 µL d'urine diluée ont été ajoutés à 200 pl de PBS (pH=7,00) dans un 
mélange H2O/D2O (vol/vol) contenant 3mM d’acide 3-(triméthylsilyl) propionique-2,2,3,3 D4. Après 15 
min, le pH a été ajusté à 7,00 ± 0,01, les échantillons ont ensuite été centrifugés 5 min à 12000 t/min 
puis analysés par RMN. 
2.4 ACQUISITION DES DONNEES 
2.4.1 Appareillage 
Les analyses par spectrométrie de masse ont été réalisées sur le même matériel que décrit 
dans le Chapitre 1 (page 63). La mesure de la turbidité a été réalisée sur un lecteur de plaques 
Multiskan EX Thermo Fisher Scientific (Les Ulis, France) (Spectrophotomètre réglé à 620nm). Les 
spectres RMN 1H ont été acquis avec un spectromètre Bruker Avance 500 MHz (à 500.13 MHz pour 
1H) et équipé d'une cryosonde de 5 mm thermostaté à 298 K. 
2.4.2 Analyses par LC/MS 
Les analyses par LC/MS ont été réalisées comme précisé dans le chapitre1 (page  63), mais un 
seul type de séparation chromatographique (C18) a été utilisé 
2.4.3 Analyses par RMN 
L'acquisition des spectres a été réalisée après une présaturation du signal de l'eau pendant de 2s 
et un temps de relaxation de 8s. Un total de 128 transients ont été accumulés sur une largeur 
spectrale de 5000 Hz (10 ppm), pour un temps d'acquisition total de 28 min et 24 s, et recueillis dans 
les points de données 32 k.  
2.5 TRAITEMENT DES DONNEES BIOLOGIQUES 
Le traitement des données a été réalisé comme décrit dans le Chapitre 1 (page 65) pour les 
données LC/MS. Les spectres RMN ont été traités et analysés avec le logiciel MestReNova (version 
6.2.0, Mesrelab, St Jacques de Compostelle, Espagne). Les spectres ont été obtenus après une 
transformation de Fourier sans apodisation. Après correction de phase et de la ligne de base, les 
zones des pics ont été mesurées par raccord de la conduite. Les concentrations des molécules ont 
été obtenues en utilisant comme référence le TSP. 
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2.6 ANALYSES STATISTIQUES 
Les analyses statistiques multivariées ont été réalisées comme décrit dans le Chapitre 1 (page 
65). Les analyses statistiques univariées (ANOVA et coefficients de corrélation de Spearman) ont été 
réalisées avec le logiciel R. 
2.7 IDENTIFICATIONS 
Les métabolites analysés sont ceux qui ont été annotés par la base de données spectrale, avec 
les mêmes paramètres que ceux décrits dans le Chapitre 1 (page 66). 
3 RESULTATS 
3.1 EVOLUTION DE LA CROISSANCE BACTERIENNE 
La contamination bactérienne initiale des urines survient lors du recueil de ces dernières. Si 
l’urine vésicale est stérile en l’absence d’infection, il n’en est pas de même pour l’urètre, le méat 
urinaire et le périnée. Au niveau du méat urétral et du périnée, on retrouve une flore commensale 
cutanée (staphylocoques, corynébactéries) et une colonisation par les bactéries du tube digestif 
(Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, entérocoques). La portion distale de l’urètre (les 2 derniers cm) 
est le siège d’une flore constituée de staphylocoques, corynébactéries, streptocoques, Proteus, 
entérocoques [304]. Il en résulte quelque difficulté à recueillir des urines sans contamination par cette 
flore commensale, le point important étant de limiter leur profération pendant et après le recueil.  
La prolifération bactérienne a été suivie lors des 3 expériences. Les mesures d’absorbance ont 
été reportées pour les différentes conditions en fonction du temps (Figure 55). De grandes différences 
ont été observées aussi bien entre les différentes expériences, qu’entre les différentes conditions 
expérimentales au sein d’une même expérience (Figure 55A). Ainsi La croissance bactérienne est 
nulle à 4°C et ce quelque soit l’expérience (Figure  55C). Par contre, à température ambiante une 
croissance bactérienne plus ou moins importante est observée selon la date à laquelle a été réalisée 
l’expérience. A une température ambiante de 19°C en viron, mesurée en Janvier (expérience 1), 
correspond une croissance bactérienne de très faible amplitude. En revanche, en juillet et en 
septembre (expériences 2 et 3), pour lesquels la température ambiante était supérieure à 20°C, la 
croissance bactérienne était beaucoup plus rapide et importante. L’ajout d’un conservateur a permis 
de supprimer cette croissance bactérienne à température ambiante (Figure 55B). 
Si on se base uniquement sur l’évolution de la croissance bactérienne, il semble que l’ajout d’un 
conservateur ou le prélèvement sur glace soit suffisant pour limiter la contamination bactérienne des 
urines et donc pour également limiter son impact (qualitatif et quantitatif) sur les métabolites urinaires. 
De plus pour des températures ambiantes inférieures à 20°C, cette croissance bactérienne est très 
faible. 
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Figure 55 : Evolution de la contamination bactérienne au cours des 3 expériences  
L’Absorbance à 620 nm en fonction du temps est reportée pour toutes les conditions réunies (haut), à température ambiante 
(bas gauche) ou à froid (bas droite). RT = température ambiante sans conservateurs, 4°C = 4°C sans con servateur et AcB = 
température ambiante avec conservateur (acide borique). 
3.2 ANALYSES STATISTIQUES MULTIVARIEES 
Comme pour la cohorte décrite dans le chapitre 1, Les données de stabilité ont été dans un 
premier temps analysées en globalité à l’aide d’une l’analyse non supervisée ou ACP afin de 
visualiser la répartition «spontanée» des échantillons dans une espace à deux dimensions. Les 
résultats ont ensuite été affinés à l’aide d’analyses statistiques supervisées de type PLS.  
La première ACP (Figure 56) regroupe les 3 conditions de conservations de l’expérience de 
septembre 2010 (Expérience 3) pour laquelle la prolifération bactérienne la plus importante a été 
observée : avec conservateur (AcB pour acide borique), sans conservateur à 4°C (4°C), et 
température ambiante (RT de l’anglais Room Temperature), ainsi que les échantillons de contrôle 
qualité. Ces derniers sont en fait assimilables aux échantillons en conditions initiales (T0) sans 
conservateur à 4°C et à température ambiante. C’est  la raison pour laquelle ils se retrouvent 
regroupés au centre du graphique. Les échantillons avec conservateurs (AcB) sont clairement 
séparés des autres car l’ajout d’acide borique modifie drastiquement la composition des urines 
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(acidification du milieu, présence de l’acide borique lui-même). De plus, les échantillons sans 
conservateur à température ambiante dérivent au fur et à mesure du temps (les T72 étant totalement 
à droite du graphique) et donc au fur et à mesure que la croissance bactérienne augmente. On peut 
donc conclure que la première composante (axe des abscisses) permet de séparer les échantillons 
selon le niveau de prolifération bactérienne, alors que la deuxième composante (axe des ordonnées) 
permet de discriminer les échantillons selon la présence ou non de conservateur. 
 
Figure 56 : Score plot de l’ACP des données de stabilité (Expérience 3) en mode d’ionisation positif. 
Les résultats obtenus en PLS-DA avec les mêmes données, mais en renseignant cette fois 
l’appartenance de chaque échantillon à un groupe donné (Pools CQ, AcB, 4°C et RT) (Figure 57), 
donnent le même type de classification que l’ACP, avec peut-être une séparation des groupes un peu 
plus marquée. La première composante renseigne cette fois sur la présence ou l’absence de 
conservateur, alors que la deuxième composante permet de visualiser l’impact de la contamination 
bactérienne. Le peu de différences entre les deux modèles suggère que la source principale de 
variation observée est bien celle liée aux facteurs à étudier (stabilité, présence ou non de 
conservateurs). En effet le nombre d’échantillon étant restreint pour chaque expérience, la variabilité 
analytique est limitée. Les mêmes résultats ont été obtenus en mode négatif et pour l’expérience de 
juillet 2010 (Expérience 2). 
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Figure 57 : Score plot de la PLS-DA des données de stabilité (Expérience 3) en mode d’ionisation positif. 
 
Figure 58 : Score plot de la PLS-DA des données de stabilité (Expérience 3) en mode d’ionisation positif. Modèle 
restreint aux métabolites identifiés. 
Nous cherchons à connaître en priorité la stabilité des métabolites déjà identifiés dans les 
urines (Chapitre 1). Pour cela le modèle va être retreint uniquement aux variables correspondants à 
ces métabolites et à nos 3 conditions de conservation. Même avec ce modèle restreint (Figure 58) la 
disposition des groupes est similaire : le groupe avec conservateur distinct des groupes sans 
conservateur, Les groupes sans conservateurs qui se séparent au fur et à mesure du temps à cause 
de l’évolution de la prolifération bactérienne. En comparant les groupes entre eux, les variables 
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évoluant avec la contamination bactérienne et celles n’étant pas stables dans le temps 
indépendamment de cette contamination bactérienne (instabilité chimique) vont pouvoir être séparées. 
La significativité de ces variables sera ensuite vérifiée par des statistiques univariées (ANOVA et 
coefficients de corrélation de Spearman). 
3.2.1 Impact de la contamination bactérienne sur les empreintes métaboliques 
De part leur métabolisme propre, les bactéries potentiellement présentes dans les urines 
peuvent en modifier la composition en métabolites: Elles consomment et produisent des métabolites 
au cours du temps et des modifications vont apparaître sur les empreintes métaboliques. Ce sont ces 
variations que nous souhaitons mettre en évidence. Pour y parvenir, il faut donc comparer une 
condition expérimentale pour laquelle aucune croissante bactérienne n’est observée (4°C ou AcB) à 
une condition pour laquelle il y a croissance bactérienne (RT). Pour cela, nous utilisons comme 
précédemment, un modèle restreint aux variables déjà identifiées. En comparant les groupes sans 
conservateurs à 4°C et RT de l’expérience 3 (Figure  59), nous remarquons que les échantillons à T0 
et T12 à RT, se confondent avec ceux à 4°C. A parti r de T24 un début de séparation est observé, ce 
qui est cohérente avec le début de la croissante bactérienne (Figure 55). Les T48 et T72 sont encore 
plus éloignés ce qui montre en très bonne corrélation de ce modèle avec la croissante bactérienne 
observée en Figure 55. C’est la première composante qui explique les variations liées à la croissance 
bactérienne. Ont été étudiées en détails les variables qui contribuent majoritairement à cette 
composante (Figure 60). 
 
Figure 59 : Score plot de la PLS-DA des données de stabilité (Expérience 3) en mode d’ionisation positif. Modèle 
restreint aux métabolites identifiés. 
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Figure 60 : Loading plot de la PLS-DA des données de stabilité (Expérience 3) en mode d’ionisation positif. 
La carte factorielle des poids des variables sur la composante 1 permet de visualiser les 
variables (ou métabolites) impactés par la croissance bactérienne : à gauche les variables dont la 
concentration augmente avec la croissance bactérienne, et à droite celles dont la concentration 
diminue. Il est également possible de visualiser l’évolution des concentrations de chaque variable 
individuellement. La créatinine est l’une des variables dont la concentration augmente le plus car elle 
est l’une des plus excentrées à gauche du graphique. En visualisant son évolution nous observons 
qu’elle augmente drastiquement à T48 et T72. Inversement, le N-oxyde de triméthylamine, excentrée 
à droite du graphique, voit sa concentration diminuer significativement quand la croissance 
bactérienne augmente.  
A partir de ce modèle, nous pouvons donc extraire une liste de variables les plus significatives, 
qui correspondent aux variables impactées par la contamination bactérienne observée en mode 
d’ionisation positif (la même démarche a été utilisée pour les variables du mode d’ionisation négatif). 
Par exemple, la concentration en acide férulique augmente avec la contamination bactérienne, alors 
que les concentrations en acide 3-méthyle-2-oxovalérique, elles, chutent  à partir de 48h. Dans les 
deux modèles (obtenus pour les données acquises dans les modes d’ionisation positif et négatif), 
nous notons qu’il y a globalement plus de variables dont l’intensité diminue avec la contamination 
bactérienne, que de variables dont l’intensité augmente. Il y aurait donc vraisemblablement plus de 
consommation ou dégradation que de production de métabolites par les bactéries. 
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Figure 61 : Score plot de la PLS-DA des données de stabilité (Expérience 3) en mode d’ionisation négatif. Modèle 
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Figure 62 : Loading plot de la PLS-DA des données de stabilité (Expérience 3) en mode d’ionisation négatif.  
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3.2.2 Impact de l’instabilité chimique sur les empreintes métaboliques 
Comme nous avons pu le visualiser sur les Figure 59 et Figure 61, La source de variabilité la plus 
importante est celle liée à la contamination bactérienne. Une fois cette source de variabilité analysée, 
les échantillons incubés à température ambiante ont été retirés du modèle afin d’analyser les autres 
sources potentielles de variabilités (Figure 63). Une discrimination entre les échantillons incubés avec 
et sans conservateur (déjà mentionnée au paragraphe précédent) est observable sur la composante 
1, mais également une discrimination importante au fur et à mesure du temps sur la deuxième 
composante. Ces échantillons n’étant pas impactés par la contamination bactérienne (voir paragraphe 
3.1), il existe donc une autre source de variabilité qui modifie les empreintes métaboliques, et ce 
phénomène est amplifié à température ambiante. Il s’agit en fait d’une dégradation au cours du temps 
de certains métabolites, due à leur instabilité chimique en solution. Cette dégradation semble assez 
limitée à 4°C. En analysant la carte factorielle de  la Figure 64, nous visualisons bien à droite du 
graphique les métabolites dont la concentration diminue avec le temps (dégradation) et à gauche ceux 
dont la concentration augmente (production de produits de dégradation). Cette discrimination en 
fonction du temps est beaucoup plus marquée en mode négatif, et n’est quasiment pas visible en 
mode positif, ce qui laisse penser que la plupart des métabolites présentant une faible stabilité 
chimique sont des métabolites ionisés en mode d’ionisation négatif (acides organiques par exemple). 
 
Figure 63 Scpre plot de la PLS-DA des données de stabilité (Expérience 3) en mode d’ionisation négatif. Modèle 
restreint aux métabolites identifiés. 
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Figure 64 : Loading plot de la PLS-DA des données de stabilité (Expérience 3) en mode d’ionisation négatif. 
3.3 VARIATIONS DES CONCENTRATIONS EN METABOLITES 
Lors de ces expériences nous nous somme focalisés sur les 244 métabolites déjà identifiés 
dans les urines présents dans notre base de données spectrale (voir Chapitre 1). Sur ces 244 
métabolites, 125 ont été retrouvé en mode d’ionisation positif, et 119 en mode négatif pour 
l’expérience 2, et 109 et 126 en mode d’ionisation positif et négatif pour l’expérience 3 (Figure 65). 
Pour chaque des deux expériences, 49 métabolites communs sont retrouvés dans les deux modes.  
NOMBRE D’IONS NOMBRE DE METABOLITES




























Figure 65 : Métabolites retrouvés lors des études de stabilités des expériences 2 et 3. 
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Au total on retrouve donc 195 métabolites et 186 pour les expériences 2 et 3, dont 144 sont 
communs aux deux expériences, ce qui fait un total de 237 métabolites détectés sur les 244 de la 
base de données spectrale. 
Des analyses statistiques univariées en fonction du temps de prélèvement (ANOVA et 
coefficient de corrélation de Spearman, avec correction des tests multiples) ont été réalisées. Ces 
tests ont été menés indépendamment pour chaque condition (RT, 4°C, AcB) et pour chaque 
expérience (2 et 3). N’ont été conservées que les variables statistiquement interprétables (voir 
Chapitre 1 et Annexe 3) pour lesquelles une « p-value » est <0.05 dans au moins une des conditions 
(RT, 4°C ou AcB). Les valeurs de « q-value » figurent dans le Tableau 16 ainsi que le premier temps 
significativement différent de T0. Pour rappel la « q-value » est une valeur corrigée de la « p-value » 
qui est calculée lors de tests multiples [278;279] (Chapitre 2 page 97). Une « q-value » significative 
(<0.05) à RT uniquement indique un impact de la contamination bactérienne. Une « q-value » 
significative à RT et AcB (voire 4°c) indique une i nstabilité chimique. 
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Tableau 16 : Liste des métabolites discriminants dans au moins une des conditions des expériences 2 et 3. 
Molécule Ionisation 
JUILLET 2010 SEPTEMBRE 2010 

































ESI(+) 0.0060 0.0358 ↓T12 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 




ESI(-) ns <0.0001 ↓T12 ns ns ns ns <0.0001 ↓T24 ns ns ns ns ns ns 
Oxyde de 
triméthylamine ESI(+) <0.0001 <0.0001 ↓T12 ns ns ns 0.0005 <0.0001 ↓T48 ns ns ns ns ns ns 
Acide 3-Méthyl-2-
oxovalerique ESI(-) 0.0007 <0.0001 ↓T12 ns ns ns 0.0098 <0.0001 ↓T48 ns ns ns ns ns ns 
Acide ascorbique ESI(-) <0.0001 <0.0001 ↓T12 ns ns ns 0.0005 0.0012 ↓T24 ns ns ns <0.0001 <0.0001 ↓T12 
L-urobilinogène ESI(+) <0.0001 0.0004 ↓T24 ns ns ns <0.0001 <0.0001 ↓T12 0.0001 0.0229 ↓T12 0.0001 <0.0001 ↓T12 ESI(-) 0.0001 0.0027 ↓T24 ns ns ns <0.0001 <0.0001 ↓T12 0.0002 ns ns <0.0001 0.0002 ↓T12 
Acide pyruvique ESI(-) ns <0.0001 ↓T12 ns ns ns 0.0034 <0.0001 ↓T12 0.0010 0.0049 ↓T48 <0.0001 <0.0001 ↓T12 
Threonolactone ESI(-) ns 0.0374 ↑T36 ns ns ns 0.0019 0.0285 ↑T48 ns ns ns <0.0001 <0.0001 ↑T24 
N4-Acetylcytidine ESI(+) ns <0.0001 ↓T12 ns ns ns 0.0004 <0.0001 ↓T24 ns ns ns ns ns ns ESI(-) ns <0.0001 ↓T12 ns ns ns NF NF NF NF NF NF NF NF NF 
Glucuronide d'acide 
Ketoretinoique ESI(-) ns 0.0023 ↓T36 ns ns ns NF NF NF NF NF NF NF NF NF 
Glucuronide d'acide 
hydroxyretinoique ESI(-) <0.0001 0.0005 ↓T36 ns ns ns NF NF NF NF NF NF NF NF NF 
Acide 2-Hydroxy 3-
méthylbutyrique ESI(-) <0.0001 0.0002 ↓T12 ns ns ns NF NF NF NF NF NF NF NF NF 
Acide cholique ESI(-) 0.0035 0.0433 ↓T36 ns ns ns NF NF NF NF NF NF NF NF NF 
Acide α-
ketoglutarique ESI(-) <0.0001 <0.0001 ↓T24 ns ns ns ns ns ns ns ns ns 0.0035 0.0015 ↓T48 
Diméthylguanosine ESI(-) 0.0007 0.0002 ↓T48 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Acide 2,5-
dihydroxybenzoique ESI(-) ns <0.0001 ↓T12 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Acide 
phenyllactique ESI(-) ns 0.0027 ↑T72 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Acide  
homovanillique ESI(-) ns 0.0092 ↑T24 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Acide adipique ESI(-) NF NF NF NF NF NF ns 0.0009 ↑T72 ns ns ns ns ns ns 
Acide lactique ESI(-) NF NF NF NF NF NF 0.0098 0.0285 ↑T48 ns ns ns ns ns ns 
Tyrosine ESI(+) NF NF NF NF NF NF 0.0059 0.0200 ↓T48 ns ns ns ns ns ns 
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N-
Acetylphenylalanine ESI(+) NF NF NF NF NF NF 0.0154 0.0200 ↑T48 ns ns ns ns 0.0043 ↑T24 
L-urobiline ESI(-) NF NF NF NF NF NF <0.0001 <0.0001 ↓T12 0.0010 ns ns <0.0001 0.0005 ↓T12 
Acide malonique ESI(-) NF NF NF NF NF NF ns 0.0055 ↑T12 0.0010 ns ns 0.0019 0.0122 ↑T48 
Phénylalanine ESI(+) ns ns ns ns ns ns 0.0098 0.0018 ↓T24 ns ns ns ns ns ns 
Acide salicylique ESI(-) ns ns ns ns ns ns ns 0.0009 ↑T48 ns ns ns ns ns ns 
Acide pipecolique ESI(+) ns ns ns ns ns ns ns 0.0368 ↑T72 ns ns ns ns ns ns 
Créatine    ESI(+) 0.0455 ns ns ns ns ns ns 0.0043 ↑T72 ns ns ns ns ns ns 
Choline ESI(+) ns ns ns ns ns ns ns 0.0001 ↑T48 ns ns ns ns ns ns 




ESI(+) ns ns ns ns ns ns ns 0.0007 ↓T72 ns ns ns ns ns ns 
ESI(-) ns ns ns ns ns ns ns <0.0001 ↓T48 ns ns ns ns ns ns 
Acide citrique ESI(+) ns ns ns ns ns ns ns 0.0038 ↓T48 ns ns ns ns ns ns 
Glutamine ESI(+) ns ns ns ns ns ns 0.0154 0.0047 ↓T48 ns ns ns ns ns ns 
Méthylinosine ESI(+) ns ns ns ns ns ns 0.0002 0.0055 ↓T48 ns ns ns ns ns ns ESI(-) ns ns ns ns ns ns ns 0.0013 ↓T48 ns ns ns ns ns ns 
Octanoylglucuronide ESI(-) 0.0248 ns ns ns ns ns ns 0.0032 ↓T72 ns ns ns ns ns ns 
Acide urique ESI(+) ns ns ns ns ns ns ns 0.0368 ↑T72 ns ns ns ns ns ns 
• ns = non significatif, NF = Not Found (non retrouvé) 
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Notons qu’aucune variable n’est discriminante à 4°C  pour l’expérience 2 et qu’une partie des 
variables discriminantes à RT l’est à la fois pour les expériences 2 et 3 (environ 1/3). Une autre partie 
des signaux discriminants n’est retrouvée spécifiquement que dans l’une des deux expériences, et 
enfin la dernière partie n’est discriminante que pour l’une ou l’autre. Certaines de ces variables 
impactées par la contamination bactérienne sont aussi discriminantes à 4°C et en présence de 
conservateur (AcB), ce qui indiqu’elles sont sensibles à la la présence de bactéries mais présentent 
aussi une instabilité chimique au cours du temps. 
3.3.1 Métabolites impactés par la croissance bactérienne 
Selon la bibliographie, certains métabolites sont déjà connus pour varier avec la contamination 
bactérienne (Tableau 17). Sur l’ensemble de ces métabolites, tous sont présents dans la base de 
données spectrale sauf 3 : l’acide acétique, la triméthylamine et l’acide formique. Même si ils étaient 
présents, l’acide formique et l’acide acétique sont de trop petites molécules pour être détectées avec 
notre méthode LC/MS. Sur les 11 métabolites restants, 3 ne sont pas retrouvé en LC/MS bien qu’ils 
soient bien présents dans la base de données spectrale : l’acide benzoïque, l’acide succinique et la 
glycine. L’alanine, quant à elle, n’est à priori pas présente car nous sommes plutôt en présence de 
l’un de ces isomères (voir Annexe 3). Sept de ces métabolites sont donc retrouvés dans nos 
expériences de stabilité, dont 3 sont non significatifs (ns) malgré la contamination bactérienne : l’urée, 
l’acide hippurique et la créatinine. Cette dernière est de toute façon non statistiquement interprétable à 
cause de la présence de plusieurs isomères qui sont co-élués dans nos conditions d’analyse 
chromatographique (Chapite 1 page 69). 
Tableau 17 : Métabolites connus pour varier avec la contamination bactérienne des urines [301;303] et variations 














Acide benzoique ↑ OUI NF NF NF NF NF NF
Créatine ↑ OUI ESI(+) ns ns 0.0042 (↑T72) ns ns
Créatinine* ↓ OUI ESI(+) ns ns ns ns ns
Acid lactique ↑ OUI ESI(-) ns ns 0.0285 (↑T48) ns ns
Acide citrique ↓ OUI ESI(-) ns ns 0.0037 (↓T48) ns ns
Acide hippurique ↓ OUI ESI(-) ns ns ns ns ns
Acide succinique ↑ OUI NF NF NF NF NF NF
Acide malonique ↑ OUI ESI(-) NF NF 0.0054 (↑T12) ns ns
Acide acétique ↑ NON NF NF NF NF NF NF
Acide formique ↑ NON NF NF NF NF NF NF
Trimethylamine ↑ NON NF NF NF NF NF NF
Glycine ↑ OUI NF NF NF NF NF NF
Alanine ↑ OUI (autre isomère) NF NF NF NF NF









en MS + Mode 
d'ionisation
JUILLET 2010
* Non interprétable statistiquement car plusieurs isomères pour le même pic chromatographique                                                
NF = Not Found (non retrouvé) 
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Restent donc la créatine, l’acide lactique, l’acide citrique et l’acide malonique qui évoluent 
significativement, et de la même manière que dans la littérature, mais uniquement pour l’expérience 3. 
Comme mentionné au chapitre 3.1. (Figure 55), la contamination bactérienne était plus importante en 
septembre qu’en juillet. Ces variations en concentrations de métabolites ne sont peut-être 
significatives qu’au-delà d’un certain nombre de bactérie dans l’échantillon, nombre qui semble atteint 
en septembre mais pas en juillet. En effet ces variations sont significatives mais assez tardivement 
(sauf pour l’acide malonique que l’on ne retrouve pas en juillet), donc quand la contamination 
bactérienne est déjà importante. Certains de ces métabolites connus pour varier avec la 
contamination bactérienne, même si ils ne sont pas observés en LC/MS, sont détectables en RMN. 
Des analyses RMN complémentaires ont permis d’analyser les variations de ces métabolites (Figure 
66). L’alanine, la glycine et la triméthylamine ne montrent aucune variation. Par contre l’acide acétique 
augmente significativement à RT, l’acide succinique montre une légère augmentation à RT en 
septembre et l’acide formique diminue à RT en septembre et juillet, mais aussi à 4°C en juillet. Cette  
évolution de l’acide formique n’est pas cohérente avec la bibliographie, d’autant plus qu’en juillet cette 
diminution concerne à la fois la condition RT et 4°C.  
 
Figure 66 : Métabolites détectés en RMN connus pour varier avec la contamination bactérienne. 
En plus de ces 4 métabolites du tableau 17, ce sont en tout 27 métabolites (sur les 237 observés) qui 
sont impactés par la contamination bactérienne (Tableau 16) à des niveaux plus ou moins important, 
comme par exemple l’oxyde de triméthylamine, la N4-acétylcytidine ou la méthylguanosine. Certaines 
des variations observées peuvent être facilement expliquées par le métabolisme de fermentation 
bactérien : augmentation des acides lactique, succinique, acétique. L’impact des bactéries sur 
certaines famille de molécules est également connu, comme par exemple la dégradation des 
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glucuronides [305] : on observe en effet la diminution de tous les glucuronides endogènes (Figure 67) 
détectés à l’exception des glucuronides de stéroïdes. Cependant certaines variations ne sont pas 
explicables : la triméthylamine (TM) est produite par les bactéries à partir de la choline, et par 
dégradation de l’oxyde de triméthylamine (TMAO). Si nous observons bien une diminution de la 
TMAO (dégradation), nous ne détectons en revanche aucune augmentation de la TM (Figure 67) et 
pas de diminution, voire même une augmentation de la choline (Figure 67). Enfin, nous ignorons 
encore le lien entre les variations de concentration de certaines molécules telles que la 
méthylguanosine, la méthylinosine, ou encore l’acide 3-méthyl-2-oxovalerique et la contamination 
bactérienne.  
 
Figure 67 : Evolution de certains métabolites avec la contamination bactérienne pour l’expérience de Septembre 2010. 
3.3.2 Métabolites instables en solution 
Certains métabolites (8 sur les 237 observés), en plus de présenter des variations de 
concentrations à RT, en présentent aussi à 4°C et/o u AcB. Ces variations ne peuvent pas être 
expliquées uniquement par la contamination bactérienne car elle n’est pas présente dans ces 
conditions. Il s’agit donc d’un problème d’instabilité de ces métabolites en solution. Cela 
concerne l’acide ascorbique, la thréonolactone, L-urobilinogène et L-urobiline, l’acide pyruvique, α-
kétoglutarique, l’acide malonique et la N-Acétylphénylalanine. Pour tous ces métabolites, la variation 
va toujours dans le même sens (augmentation ou diminution) et, dans certains cas, elle est plus 
importante à RT qu’à AcB et enfin elle est minimale à 4°C, comme  c’est par exemple le cas pour 
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l’acide ascorbique et son produit d’auto-oxydation la thréonolactone (Figure 68) : la dégradation par 
oxydation de l’acide ascorbique est limitée à 4°C, elle est plus importante pour AcB (conservateur 
mais à température ambiante) et atteint son maximum à RT. L’apparition de son produit de 
dégradation suit la même tendance. De la même manière, l’acide malonique, qui semble être un 
produit de dégradation des pyrimidines [306], augmente plus à RT qu’à AcB. Nous pouvons alors 
conclure que la contamination bactérienne et l’instabilité chimique sont toutes les deux responsables 
de ces variations. Pour les autres molécules, les variations sont similaires à RT et AcB, et limitées à 
4°C. Dans ces cas précis la variation observée à RT  n’est en rien due à la présence des bactéries, 
mais bien à une instabilité chimique dépendante de la température. Cette instabilité chimique est 
observée pour le L-urobilinogène et L-urobiline (Figure 68), l’acide pyruvique, α-kétoglutarique et la N-
Acétylphénylalanine. 
 
Figure 68 : Evolution de certains métabolites instables en solution pour l’expérience de Septembre 2010. 
4 CONCLUSION ET DISCUSSION 
Les conditions de prélèvement des biofluides peuvent avoir un impact qualitatif et quantitatif 
important sur le contenu des empreintes métaboliques. Nous l’avons démontré dans cette étude en 
analysant d’une part l’évolution et les conséquences de la contamination bactérienne dans des 
échantillons d’urines, mais aussi l’instabilité potentielle des métabolites en solution. Plusieurs facteurs 
susceptibles de modifier le contenu en métabolites des échantillons urinaires lors de leur prélèvement 
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ont été analysés : la température (RT ou 4°C) et la  présence ou non de conservateurs. Leur impact a 
été évalué sur les métabolites identifiés grâce à la base de données spectrale. Trente six métabolites 
sur 237 détectés (environ 15%) montrent des variations de concentrations significatives en fonction 
des conditions de prélèvement et de conservation, qu’elles soient liées à la contamination bactérienne 
ou à leur instabilité en solution. La contamination bactérienne est bien présente mais est très sensible 
aux conditions expérimentales et en particulier à la température. Malgré cela, quand la contamination 
bactérienne est avérée, les résultats sont relativement robustes : ce sont les mêmes métabolites dont 
les concentrations sont modifiées, à des degrés différents en fonction de l’importante de cette 
contamination. A titre d’exemple, les concentrations de créatine et des acides lactique, citrique et 
malonique ne sont significativement impactés que dans l’expérience 3, celle pour laquelle le nombre 
de bactéries est le plus important. Il n’est pas non plus exclu que la nature des métabolites dont les 
concentrations ont été modifiées par la croissance bactérienne dans nos échantillons puisse varier en 
fonction du type de bactéries contaminantes, mais nous n’avons pas réalisé d’expériences 
d’identification bactérienne dans le cadre de cette étude. Outre les métabolites déjà connus pour être 
liés à la croissance bactérienne, on retrouve d’autres métabolites : vingt huit au total sur les trente six 
métabolites discriminants, comme ceux qui sont liés au métabolisme de la choline, ou encore des 
glucuroconjugués. Concernant l’instabilité en solution, elle est elle aussi très dépendante de la 
température mais concerne un nombre limité de métabolites : huit au total sur les trente six 
discriminants, comme l’acide ascorbique ou la L-urobiline. La visualisation des variables 
discriminantes du jeu de donnée en analyses statistiques multivariées (données non présentées) 
montrent qu’il y a d’autres signaux (10-20% du nombre total de signaux suivant l’expérience et le 
mode d’ionisation) dont les intensités varient avec la contamination bactérienne et l’instabilité 
chimique, mais qui n’ont pas encore été annotées ou identifiées.  
Les conditions de prélèvement ont bien un impact sur la composition chimique des urines. Elles 
doivent donc être standardisées de manière à limiter les biais expérimentaux. D’une manière 
générale, les premiers effets du temps apparaissent après 24 heures. Mais ceci est bien évidemment 
dépendant de la température ambiante qui peut parfois être très élevée. Pour les prélèvements de 
moins 24h (24h inclus) il n’est pas, à priori, nécessaire de rajouter des conservateurs ou de faire le 
prélèvement à 4°C. L’ajout de conservateur se révèl e efficace pour limiter l’impact de la contamination 
bactérienne, mais ne suffit pas pour limiter l’instabilité en solution, contrairement au prélèvement à 
4°C (sur glace) qui empêche à la fois la proliférat ion bactérienne et la dégradation des métabolites 
instables en solution. C’est donc ce mode de prélèvement que nous préconisons.  
Nos résultats sont en accord avec une étude réalisée sur des urines de rongeur en GC/MS [307] 
: le prélèvement en cage à métabolisme à 4°C limite  les variations des métabolites dans les urines. 
D’autre part, l’ajout de conservateur modifie la composition chimique de l’échantillon, et, dans le cas 
de l’acide borique, l’acidification des échantillons a des répercussions sur les empreintes 
métaboliques enregistrées. Il est donc préférable d’éviter d’utiliser ces conservateurs. Si toutefois un 
doute subsiste sur les méthodes de prélèvement de certains échantillons analysés, il ne faudra pas 
prendre en compte dans le traitement des données, les métabolites que nous avons décrits comme 
étant instables ou impactés par la croissance bactérienne. 
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Cette étude des conditions de prélèvement a été réalisée en priorité à cause du manque flagrant 
de données dans la littérature et de l’impact potentiellement important de la contamination bactérienne 
sur les empreintes métaboliques. Cependant la stabilité à court terme des échantillons traités, les 
études de congélation/décongélation ainsi que la stabilité à long terme des urines, bien que déjà 
étudiées et publiées plusieurs fois (Tableau 14), doivent être revisitées. En effet les données publiées 
sont principalement basées sur des approches chimiométriques ou sur la comparaison visuelle de 
spectres, et utilisent des urines individuelles ce qui, à cause de la forte variabilité inter-individuelle, 
peut limiter la mise en évidence de la variabilité liée aux problèmes de stabilité [298;300]. Jusqu’à 
maintenant, les études de stabilité à long terme en LC/MS étaient difficiles à mettre en œuvre, tout 
simplement à cause du manque de reproductibilité analytique ce qui, quand des échantillons sont 
analysés à plusieurs mois d’intervalle, rend la comparaison des empreintes quasiment impossible. 
Grâce aux techniques de normalisation récemment décrites et à l’utilisation de QC, l’exploitation des 
données de stabilité à long terme sera plus simple et plus efficace. L’application de ces techniques de 
normalisation à l’étude de la stabilité d’autres biofluides comme le plasma ou le LCR est également 
envisageable. Cependant, chaque biofluide ayant des contraintes liées par exemple à leur 
composition biochimique (présence d’enzymes, par exemple), les études de stabilité doivent tenir 
compte des conditions réelles de prélèvement et de conservation de ces biofluides : le type 
d’anticoagulants pour le prélèvement du sang, le type de tube…, chacun de ces paramètres pouvant 
avoir un impact sur la composition chimique des échantillons biologiques. 
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DISCUSSION GENERALE ET PERSPECTIVES 
La métabolomique est une discipline relativement récente. Malgré les évolutions technologiques 
de ces dernières années réalisées dans les domaines de la chimie analytique, avec l’avènement de la 
spectrométrie de masse haute résolution, et du traitement des données, il reste encore de nombreux 
obstacles à surmonter. L’obtention de données biologiquement exploitables à partir des profils 
métaboliques issus d’analyses LC/MS reste limitée. En effet, ces profils peuvent contenir plusieurs 
centaines à quelques milliers de signaux dont la majeure partie demeure jusqu'à présent inconnue, ou 
du moins inexploitée car non caractérisée par les systèmes analytiques utilisés. De plus l’analyse et la 
manipulation de ces données est très coûteuse en temps et reste encore trop souvent éloignée de 
l’interprétation biologique. 
Dans ce contexte, le premier objectif de ce travail de thèse a été de construire une base de 
données spectrale pour l’identification automatique des métabolites dans les fluides biologiques. Pour 
cela, deux approches complémentaires ont été développées. La première est basée sur l’analyse de 
composés de référence, et a permis de développer des outils d’interprétation spectrale et d’annotation 
automatique performants. Nous avons, grâce à ces outils, développé une base de données spectrale 
et avons eu à faire face à un problème majeur : l’indisponibilité commerciale d’un grand nombre de 
composés potentiellement détectables et biologiquement pertinents. Ce constat nous a amené à 
développer un deuxième type d’approche basé sur l’identification de métabolites directement à partir 
des données biologiques. Ces données étant très complexes (multitudes de signaux, bruit de fond 
important…), des outils de regroupement de variables et d’annotation différentielle ont été développés 
et optimisés pour structurer les jeux de données biologiques, c’est-à-dire regrouper les ions produits 
par un métabolite donné, afin de faciliter l’identification  des métabolites. Avec les mesures de masses 
précises et la haute résolution de la spectrométrie de masse, complétées par des expériences 
complémentaires de MSn, nous avons réussi à identifier 81 molécules non disponibles 
commercialement, en plus des métabolites pour lesquels nous disposions des composés de référence 
dans notre chimiothèque. Finalement, 244 métabolites ont été identifiés dans  les échantillons d’urine 
de notre cohorte de salariés du CEA-Saclay. La présence dans les urines de 78 d’entre eux n’est pas 
répertoriée dans la base de données HMDB. Signalons cependant des publications, encore non prise 
en compte par HMDB, font état de la détection dans des urines humaines de 33 de ces métabolites, 
principalement des acylcarnitines. 
La deuxième partie de ce travail de thèse a consisté à utiliser les identifications obtenues sur la 
cohorte de salariés du CEA pour étudier l’impact de 3 facteurs physiologiques (genre, âge et indice de 
masse corporelle) sur les concentrations urinaires des métabolites identifiés. L’interprétation des 
données sur une population aussi importante représente un challenge, notamment à cause de la 
dérive analytique générée lors des analyses LC/MS d’un grand nombre d’échantillons. Ainsi, notre 
première tâche a été d’évaluer ce biais susceptible de gêner l’étude de l’impact des facteurs 
physiologiques sur le contenu des empreintes métaboliques, afin de pouvoir ensuite nous en 
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affranchir. Une importance particulière a donc été apportée à la normalisation des données, mais 
également aux tests statistiques appliqués (choix des tests, correction des tests multiples). Ce travail 
a permis d’appliquer une méthodologie de normalisation pertinente (LOWESS) pour l’étude d’un grand 
nombre d’échantillons, mais aussi d’affiner le choix des tests statistiques en fonction des variables 
étudiées. Nous avons ainsi pu mettre en évidence une cinquantaine de métabolites impactés par le 
genre, l’âge ou l’IMC. La plus grande source de variabilité biologique est liée à l’effet du genre, avec 
des différences au niveau hormonal et au niveau du catabolisme (lipides, protéines…) et du 
métabolisme (acides aminés) général, puis l’âge avec principalement une diminution du métabolisme 
général et une diminution de l’efficacité de métabolisation des composés exogènes, notamment de la 
caféine. De manière surprenante, aucune variation n’a pu être attribuée spécifiquement à l’IMC. 
Cependant l’IMC est lié à l’âge et au genre, et cette dépendance peut interférer dans les analyses 
statistiques. Un biomarqueur pouvant naître d’une intéraction entre deux facteurs, des tests de types 
ANOVA sont envisagés afin d’étudier les intéractions entre facteurs, mais tout en tenant compte du 
fait que certains sont déjà liés entre eux (IMC/âge et IMC/genre). Enfin la connaissance de la 
variabilité métabolique inter-individuelle d’une population «tout venant» va permettre de faciliter 
l’interprétation des données de métabolomique d’un point de vue biologique. Il existe en effet un fossé 
entre l’identification d’un métabolite et la compréhension de son rôle d’un point de vue du 
métabolisme d’un organisme. Cette étude va donc nous permettre de poser les fondements d’une 
base de données relationnelle, qui fera à terme le lien entre un métabolite et un contexte biologique. 
Enfin la dernière partie de mon travail de thèse s’est focalisée sur une étape en amont de 
l’analyse métabolomique mais qui a toute son importance dans la pertinence des résultats : les 
conditions de recueil des échantillons d’urine. La composition chimique des urines peut en effet être 
fortement influencée par la façon dont elles ont été prélevées. Différentes conditions de prélèvements 
ont été étudiées, et leur impact sur les empreintes métabolique a été évalué. Cette étude a permis 
d’analyser les conséquences de la prolifération bactérienne sur la composition en métabolite des 
urines, et également de mettre en évidence des phénomènes d’instabilité de certains métabolites en 
solution. Ces variations de concentration en métabolites sont assez reproductibles d’une expérience à 
l’autre, et semblent être proportionnelles au nombre de bactéries présentes dans l’échantillon. Il est 
probable que la nature des métabolites mis en évidence dans ce type d’étude dépende en partie du 
genre ou d’espèce des bactéries présentes dans la flore commensale. Il faudrait, pour le confirmer, 
réaliser le même type d’études dans d’autres laboratoires et être en mesure d’identifier les bactéries 
présentes dans d’autres échantillons urinaires.  
La prolifération bactérienne est très sensible à la température, tout comme la stabilité chimique 
de certains métabolites. Ainsi, un prélèvement réalisés en présence de conservateurs ou à 4°C 
permet d’éviter la prolifération bactérienne. Cependant, seul le prélèvement à 4°C permet de limiter l a 
dégradation des métabolites en instables en solution. Les conditions optimales de recueil des urines 
ont pu être déterminées (prélèvement sur glace à 4°C) afin de limiter au maximum la variabilité liée 
aux méthodes de prélèvements. 
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En définitive, les résultats obtenus lors de ce travail de thèse démontrent l’intérêt des 
méthodologies mises en place pour l’identification de métabolites à partir de la base de données 
spectrale, et de l’utilisation de ces identifications pour étudier les variations de concentrations de ces 
métabolites aussi bien pour les études de grande envergure, que pour des études avec un nombre 
plus restreint d’échantillons. Cependant, les méthodes et outils développés dans le cadre de cette 
thèse présentent un certain nombre de limitations. Tout d’abord, une des principales limitations de la 
spectrométrie de masse basée sur l’ionisation à pression atmosphérique est le manque de 
reproductibilité d’un appareil à l’autre. Bien que la base de données ESI-MS soit une base 
d’annotation qui ne tienne pas compte des intensités relatives des ions, le degré d’homologie des 
spectres de masses produits par des systèmes analytiques différents reste à évaluer. 
Il existe également des bases de données de MS/MS. Elles sont indispensables pour 
l’identification des métabolites et la construction de bases d’annotation en ESI-MS. Cependant celles-
ci tiennent compte à la fois des ions produits et de leurs intensités relatives et il est délicat, voire 
impossible, de comparer des spectres MS/MS générés par des appareils différents, ou même par des 
laboratoires différents sur un même type d’appareil. La constitution d’une chimiothèque la plus 
complète possible coûte cher, et le partage de données MS/MS entre laboratoires est une bonne 
alternative pour favoriser l’enrichissement d’une telles bases de données. Il existe actuellement une 
initiative de standardisation des conditions d’acquisition des spectres MS/MS au sein du réseau 
français de métabolomique et de fluxomique (RFMF) [253]. Le but est d’évaluer la variabilité 
interlaboratoire et inter-instrumentale pour ensuite normaliser les conditions d’acquisition des spectres 
et faciliter le partage au sein de la communauté métabolomique. 
Comme cela a déjà été évoqué, une des principales limitations des analyses métabolomiques par 
LC/MS est le manque de robustesse des méthodes d’inionisation à pression atmosphérique telles que 
l’ESI, qui rend délicate l’intégration d’expériences réalisées à des jours différents au sein d’un même 
jeu de données. L’utilisation de QC analysés à intervalles réguliers tout au long du déroulement de 
l’expérience, comme présenté dans ce travail de thèse, est une solution séduisante, qui reste 
néanmoins limitée aux métabolites majoritaires qui seront détectés ce type d’échantillons. Cette 
approche impose également de toujours utiliser un aliquot du même QC pour des analyses 
différentes, ce qui pose le problème de la disponibilité et de la stabilité à long terme des métabolites 
dans les extraits biologiques. Le développement de méthodes de quantification absolue à large 
échelle, grâce à l’utilisation de métabolites marqués, pourrait constituer une réponse à ce problème, 
mais aussi à celui de la comparaison de résultats obtenus avec des méthodes analytiques différentes. 
En effet il n’existe pas de méthode universelle d’analyse du métabolome, et pour avoir une image la 
plus exhaustive du métabolome urinaire, il faudrait utiliser des méthodes analytiques complémentaires 
telles que la RMN et la GC/MS, mais aussi développer des outils pour pouvoir comparer et mettre en 
commun les informations issues de ces différentes techniques. L’utilisation en routine des méthodes 
de quantification absolue reste actuellement limitée par le manque de disponibilité commerciale des 
métabolites marqués avec des isotopes stables. Collaborer avec des équipes de chimistes 
organiciens pour réaliser des synthèses chimiques est une alternative, et, bien qu’elle présente de 
Discussion générale et perspectives 
 150 
nombreuses limitations, elle est indispensable à moyen terme, aussi bien pour quantifier que pour 
confirmer l’identification de molécules non commercialement disponibles.  
A côté des problèmes d’instrumentation et de chimie analytique, l’informatique reste un des 
principaux facteurs limitant l’utilisation des données d’analyse métabolomique : gestion de gros 
volumes de données, nécessité de développer des outils automatiques de traitement et d’analyse des 
données, et développement d’outils mathématiques et bioinformatiques pour visualiser les réseaux 
métaboliques et pour faciliter l’interprétation biologique. 
Concernant le traitement des données, il existe maintenant des algorithmes permettant la 
détection automatique des ions, l’élimination du bruit de fond, l’alignement et le regroupement des 
signaux, ou encore l’annotation automatiques à partir des bases de données. Un des enjeux actuels 
est de «chaîner» ces différents algorithmes afin de rendre le traitement des données plus efficace et 
convivial. Ainsi des outils intégrés d’analyse métabolomique, comme MZmine ou MetaboAnalyst, qui 
regroupent un certain nombre de ces modules et algorithmes développés ces trois dernières années, 
mais les résultats intermédiaires ne sont pas toujours accessibles ce qui limite la vérification des 
données entre chaque étape. De plus, la performance de chacun des modules est difficile à évaluer. 
Par exemple les algorithmes de détection des pics sont différents d’un logiciel à l’autre, et le seul 
critère actuellement  utilisé pour évaluer leur efficacité est le nombre de pics détectés, parmi lesquels 
figurent un grand nombre d’ions provenant du bruit de fond. Il est donc important de pouvoir distinguer 
les pics analytiquement pertinents des autres, et un des moyens envisageable est d’annoter un 
maximum d’ions dans ces échantillons. Ce qui nous ramène à la nécessité de développer des bases 
spectrale ESI-MS d’annotation, aussi bien pour aider à l’interprétation biologique, que pour 
l’évaluation des performances des outils informatiques.  
Se pose également le problème du partage des données. Si l’accès et l’échange de données 
brutes non traitées a été facilité ces dernières années grâce au développement de formats universels 
(mzXML, mzData, mzML, netCDF…) compatibles avec de nombreux logiciels commerciaux et mais 
aussi libres et gratuits, il n’en est pas de même pour les données traitées. Il n’existe pas encore de 
format reconnus et acceptés par la communauté pour partager facilement les grandes quantités de 
données métabolomiques d’analyses LC/MS issues du traitement par des logiciels différents. Un 
certain nombre d'initiatives visant à uniformiser le stockage des données traitées de LC/MS ont déjà 
été publiées mais elles n’étaient jusqu’à maintenant que peu adaptées aux données de 
métabolomique. Citons par exemple le format FeatureXML [308], bien adapté pour les données 
LC/MS, mais plutôt destinées à des applications dans le domaine de la protéomique. Récemment un 
format plus complet, PeakML, développé spécifiquement pour les données métabolomiques, a été 
décrit par Schelteme et al. [309]. Ce format est compatible avec la plupart des logiciels existants (par 
conversion) et permet de stocker à la fois les informations sur l’acquisition (mode d'ionisation, 
séquence, données brutes…) et le traitement des données (mesure d’intensité, annotations et 
identifications…). De plus, le développement de modèles formels de déroulement d’analyse ainsi 
qu’une standardisation des méthodes d’analyse et de traitement de l’information au sein de la 
communauté devraient faciliter l’utilisation de ce type de données par les biologistes. 
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Enfin, l’objectif des analyses métabolomique est de produire des données biologiquement 
exploitables, notamment en révélant des interrelations métaboliques qui auraient été difficilement 
détectables avec des approches ciblées conventionnelles. Cela passe par le développement de 
nouvelles méthodes de visualisation des réseaux métaboliques. Un moyen classique pour étudier le 
métabolisme consiste à se concentrer sur de petits sous-ensembles de réactions biochimiques qui 
sont appelées voies métaboliques. La principale limite de cette approche est que les voies 
métaboliques sont considérées comme des processus distincts, représentés par des cartes 
métaboliques répertoriées dans des bases de données telles que KEGG ou MetaCyc. Cette vision 
statique et simpliste est erronée puisque la plupart des métabolites sont impliqués dans plusieurs 
voies. Dans une perspective de biologie des systèmes, le métabolisme est analysé au niveau global 
en intégrant le plus grand nombre possible de voies métaboliques en un seul réseau. En effet, grâce à 
l'annotation fonctionnelle de génomes complets et aux progrès de la protéomique et de la 
métabolomique, il est aujourd'hui envisageable d'étudier le réseau métabolique «théorique» d'un 
organisme dans sa globalité. L'avantage de cette approche est de permettre d'étudier les intéractions 
entre les voies métaboliques, et de faciliter la découverte de voies alternatives. Dans ce contexte, la 
bioinformatique apportera là encore une contribution indispensable à l'analyse globale des réseaux 
métaboliques, de la reconstruction automatique de celui-ci sous forme de graphes, au développement 
de nouveaux algorithmes d’analyse de ces réseaux. 


















ANNEXE 1 - SPECTROMETRIE DE MASSE : 
RAPPELS THEORIQUES 
1. LES DIFFERENTES SOURCES D’IONISATION 
1.1. Les sources basées sur l’ionisation en phase gazeuse 
• SOUS VIDE 
o L’impact électronique 
Cette source inventée par Dempster et perfectionnée par Bleakney [310] et Nier [311] est parmi 
les plus couramment utilisées en spectrométrie de masse couplée à la chromatographie en phase 
gazeuse. Elle est constituée d’un filament chauffé qui émet des électrons. Ceux-ci sont accélérés vers 
une anode à l’aide d’une différence de potentiel et entrent en intéraction avec les molécules en phase 
gazeuse de l’échantillon analysé introduit dans la source. Lorsque l’énergie cinétique (Ec) des 
électrons est de l’ordre de 70 eV, les premiers ions formés résultent de l’arrachement d’un électron à 
la molécule M. En moyenne, à 70 eV, on produit dans les conditions habituelles de pression, un ion 
pour mille molécules entrant dans la source. 
M + e → M+• + 2e 
L’ion M+• est appelé « ion moléculaire », on notera qu’il s’agit d’un cation-radical, c’est-à-dire 
d’une entité portant une charge positive et un électron célibataire. L’énergie d’ionisation (EI), d’une 
molécule organique se situe autour de 10 eV. Or, lors du processus d’ionisation, de 10 à 20 eV sont 
tranférés aux molécules. Cet excédent d’énergie interne peut provoquer la dissociation des espèces 
moléculaires et par conséquent la formation de fragments A+ (cation) et B• (radical neutre) ou A+• 
(radical cation) et B (molévule neutre) 
A•+ + B ← M+• → A+ + B• 
Des processus analogues peuvent se produire de manière compétitive ou consécutive et 
conduire ainsi à de nombreux ions fragments de rapports m/z inférieurs à la masse nominale de la 
molécule. Cette technique induit donc une fragmentation importante de telle sorte que l’espèce 
moléculaire n’est pas toujours observée. Dans les conditions habituelles d’une source à impact 
électronique, la formation d’ions négatifs est inefficace par rapport à la formation d’ions positifs. 
Cette source est principalement employée en couplage avec la chromatographie en phase 
gazeuse. L’énergie transférée pour l’ionisation (70 eV), permet l’obtention de spectres de 
fragmentations robustes qui ont permis la constitution de banques de spectres universelles, facilitant 
ainsi l’identification des composés. 
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o L’ionisation chimique 
L’ionisation chimique [312] consiste à produire des ions par collision de la molécule à ioniser 
avec des ions primaires présents dans la source. Il existe dans la source une petite enceinte d’environ 
1 cm de coté où règne une pression de 60 Pa. Hors de celle-ci, la pression est de l’ordre de 10-3 Pa. 
Lorsqu’un électron entre dans l’enceinte, il ionise préférentiellement le gaz réactif (méthane, 
ammoniaque,…) par ionisation électronique. L’ion ainsi produit entrera en collision avec d’autres 
molécules du gaz réactif, formant par une série de réactions consécutives un plasma d’ionisation. Les 
ions de la substance à analyser, tant positifs que négatifs, se formeront par réactions chimiques avec 
les ions de ce plasma, donnant lieu à des réactions de transfert de protons, d’abstraction d’hydrure, 
d’addition, de transfert de charges, etc. Il s’agit d’une méthode d’ionisation douce, conduisant à une 
faible fragmentation de l’espèce moléculaire. Cette source est également utilisée en couplage avec la 
chromatographie en phase gazeuse. 
• A PRESSION ATMOSPHERIQUE 
Ces sources ionisent l’échantillon à pression atmosphérique puis transfèrent les ions produits 
vers le spectromètre de masse. Les échantillons liquides sont directement introduits dans un 
nébuliseur. Sous l'effet d'un jet d'air ou d'azote, le liquide est transformé en fin brouillard. Un chauffage 
assure la désolvatation des composés. Ces derniers sont ensuite ionisés à pression atmosphérique. 
Une interface est nécessaire pour transférer les ions formés à pression atmosphérique vers le vide 
poussé de l’analyseur de masse. Une technique de pompage différentiel sur un ou plusieurs étages 
de pompage séparés entre eux par des écorceurs (ou skimmers) à l’aide de pompes de très grande 
capacité est alors utilisée. Le transfert des ions de la pression atmosphérique vers le vide du 
spectromètre induit nécessairement des pertes d’ions, liées à l’étroitesse des orifices de transfert qui 
doivent permettre de maintenir les différences de pression d’un compartiment à l’autre. Mais ces 
pertes sont compensées par le meilleur rendement d’ionisation. L’avantage de ces sources est la 
simplicité avec laquelle elles permettent le couplage direct au spectromètre de masse des différentes 
techniques de séparation en phase liquide (HPLC, CE). Les sources basées sur l’ionisation en phase 
gazeuse à pression atmosphérique sont le DART (Direct Analysis in Real Time) [313], l’APCI et 
l’APPI. Ces deux dernières techniques sont détaillées ci-dessous. 
o L’APCI (Ionisation chimique à pression atmosphérique) [314] 
Cette technique, employée en couplage LC/MS, fait appel à des réactions ions-molécules en 
phase gazeuse à pression atmosphérique. C’est donc une méthode analogue à l’ionisation chimique 
où les ions primaires sont produits par des décharges corona sur un aérosol de solvant contenant les 
analytes. La source APCI est principalement appliquée à l’analyse des composés polaires et ioniques 
avec une masse moléculaire inférieure à environ 1500 Da, même si elle est capable d’analyser des 
composés relativement non polaires. Elle utilise un nébuliseur pneumatique à air ou à azote pour 
produire un fin aérosol au sein d’une chambre chauffée (350 à 500 °C), le vaporisateur. Au sein de la 
source, une décharge corona ionise l’air ambiant et crée un plasma, i.e. un gaz ionisé, autour de la 
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pointe de l’aiguille. Les ions radicalaires du plasma participent ensuite à des réactions chimiques qui 
donnent lieu à l’ionisation des molécules d’analyte. En effet, les molécules de solvant, en large excès, 
sont ionisées préférentiellement et jouent le rôle d’ions réactifs. En ionisation en mode positif, le 
transfert de proton à partir des ions du solvant conduit à la formation d’ions protonés de l’analyte, 
suivant les affinités protoniques en phase gazeuse du solvant et de l’analyte. En ionisation en mode 
négatif, les ions de l’espèce moléculaire sont obtenus par transfert d’électron ou par abstraction de 
proton. La formation d’ions adduits peut se produire dans les deux modes. Cette technique 
d’ionisation a été utilisée dans le cadre d’analyses métabolomiques visant à identifier des métabolites 
dont la concentration varie avec les étapes de maturation d’un fruit [81]. Les échantillons sont 
également analysés en parallèle avec une source électrospray. Grâce à la complémentarité des deux 
sources, plus de 1,000 métabolites ont ainsi pu être détectés. L’APCI est en effet utilisée pour 
analyser des métabolites moins polaires que ceux analysés en électrospray ou pour améliorer la 
sensibilité [91]. 
o L’APPI (photoionisation à pression atmosphérique) [92] 
L’échantillon en solution est vaporisé à l’aide d’un nébuliseur chauffant. Après vaporisation, 
l’analyte interagit avec des photons émis par une lampe à décharge. Ces photons induisent alors une 
série de réactions en phase gazeuse qui conduit à l’ionisation de l’analyte. L’ionisation directe de 
l’analyte se caractérise généralement par une faible efficacité due en partie à l’absorption des photons 
par les molécules de solvant. Dès lors, l’APPI utilisant un dopant a été décrite. Les dopants les plus 
utilisés sont le toluène et l’acétone car ils sont photoionisables et agissent comme intermédiaires entre 
les photons et l’analyte. Leur utilisation améliore la formation d’ions négatifs [315]. Les spectres de 
masse de type APPI obtenus en mode positif sont caractérisés par la formation de deux types d’ions 
de l’espèce moléculaire qui peuvent coexister [316]. Ces deux espèces sont l’ion moléculaire M●+ et 
l’ion moléculaire protoné [M+H]+. Cette technique s’adresse principalement à des composés peu 
polaires connus pour être difficilement ionisables en ESI ou en APCI. Elle est notamment performante 
pour des composés comme des flavonoïdes, les stéroïdes [93], les pesticides [94;95], ou les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques [96] et est utilisée en couplage LC/MS. 
1.2. Les sources basées sur la désorption 
• SOUS VIDE 
o Le MALDI 
Introduite en 1988 par Karas et Hillenkamp, la méthode de désorption-ionisation laser assistée 
par matrice (MALDI) a été développée afin d'analyser les molécules de haute masse moléculaire [97]. 
Elle consiste à mélanger la substance à analyser à une solution de petites molécules organiques, 
appelée matrice. L’irradiation de cette matrice, capable d’absorber à la même longueur d’onde que le 
laser, va provoquer l’accumulation d’une importante quantité d’énergie dans la phase condensée par 
excitation électronique des molécules de la matrice. Il en résulte alors la formation d’un panache où se 
Annexes 
 158 
produit la désorption des ions. Des échanges de protons au sein des agrégats qui constituent le 
panache (matière photo-excitée) permettent l’ionisation de la substance analysée (Figure 69). Les 
matrices utilisées en MALDI sont des chromophores de faible enthalpie de sublimation. Les plus 
utilisées sont les dérivés des acides cinnamiques et benzoïques : l’acide α-cyano-4-
hydroxycinnamique (HCCA), l'acide sinapinique (SA), l'acide ferrulique, l'acide cafféique et l'acide 
gentisique (DHB). Leur rôle est multiple. Elles permettent en phase condensée de favoriser la 
séparation des molécules à étudier en réduisant les forces intermoléculaires et d’absorber l'énergie du 
faisceau laser. De plus, elles favorisent l'ionisation en induisant des transferts de protons. Le choix de 
la matrice est donc important. 
 
Figure 69 : Schéma du principe de l’ionisation MALDI 
(image issue du site internet http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Maldi.png) 
La méthode de désorption-ionisation laser assistée par matrice (MALDI) est à l’heure actuelle 
couramment utilisée dans les analyses protéomiques mais très peu d’applications pour l’analyse du 
métabolome ont été réalisées à ce jour en raison de l’importance des interférences de la matrice dans 
la détection des composés de faible masse moléculaire. De plus, cette méthode étant peu sensible en 
ionisation en mode négatif avec les matrices couramment utilisées, elle ne permet généralement pas 
la détection de molécules telles que les acides organiques ou les composés phosphorylés s’ionisant 
préférentiellement en mode négatif [317]. Cependant, de récentes avancées technologiques ont 
permis de rendre possible l’analyse en MALDI des composés de faible masse moléculaire ou 
s’ionisant préférentiellement en ionisation en mode négatif [318;319]. Des travaux effectués sur des 
extraits de bactéries ou de tissus [320] ont montré que cette méthode pouvait être utilisée pour la 
détection de métabolites dans des extraits biologiques complexes suggérant ainsi son utilité pour 
l’analyse du métabolome. Les approches MALDI sont notamment très utilisées pour l’analyse des 
protéines ou des lipides, que ce soit en analyse lipidomique [321] ou en imagerie [322;323]. 
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Bien que les conditions sous vide soient plus adaptées pour créer et conserver les ions, une 
version à pression atmosphérique de cette méthode existe (AP-MALDI) [324]. Elle permet d’étudier 
des systèmes fragiles, ainsi que de coupler cette technique à des analyseurs tels que les pièges à 
ions et ainsi de faire des expériences de fragmentations séquentielles (MSn). 
• Désorption laser sur surfaces modifiées ou non 
La désorption/ionisation laser directe d’analytes déposés sans matrice a été étudiée sur toutes 
sortes de surfaces sans rencontrer de réel succès car la dégradation de l’échantillon est 
habituellement observée. Cependant des résultats encourageants ont été obtenus par la technique 
désignée sous l’acronyme SALDI (Surface-Activated Laser Desorption Ionisation) [327] qui utilise le 
graphite comme surface. Mais l’utilisation du silicium poreux comme nouveau support s’est avéré 
encore plus prometteuse et a conduit au développement d’une nouvelle technique dénommée DIOS 
pour Desorption/Ionisation On Silicon [328] 
La désorption/ionisation sur silicium poreux (DIOS), a récemment été développée par l’équipe de 
Siuzdak [329]. Le DIOS ne nécessite pas de matrice et se présente comme une alternative 
intéressante pour l’étude de molécules de masse moléculaire inférieure à 3000 Da et de polarités 
variables. Ce sont donc essentiellement des petits systèmes qui sont étudiés, tels que les peptides, 
les acides gras, des stupéfiants [330]. Le DIOS a également été utilisé dans les analyses 
protéomiques pour la caractérisation fonctionnelle et l’identification de petites protéines [98]. 
L’échantillon est simplement déposé sur du silicium poreux, aucune matrice organique n’est ajoutée. 
Le silicium poreux permet de piéger la molécule analyte et du fait de sa forte absorption dans l’UV 
permet à l’échantillon d’être désorbé et ionisé sous irradiation laser UV. Le DIOS présente une limite 
de sensibilité équivalente à la technique du MALDI mais est en plus très tolérante vis-à-vis de la 
présence de sels ou de tampon. Il présente cependant une faible robustesse due aux problèmes de 
conservation des cibles. Les publications sont principalement d’ordre méthodologique et peu d’études 
sur des analyses en milieux biologiques ont été publiées. Une récente étude a montré l’intérêt 
d’utiliser plusieurs sources d’ionisation pour élargir le nombre de composés détectés dans les 
empreintes métaboliques. Cette étude a montré l’intérêt du DIOS qui a fourni environ 50% des ions 
détectés par un seul type d’ionisation [331]. 
• A PRESSION ATMOSPHERIQUE 
o Les sources ESI (Electrospray Ionisation) 
Cette technique, développée par J.B. Fenn au milieu des années 1980 [99;100;325;326], est 
utilisée en spectrométrie de masse pour produire des ions à partir de composés en solution. 
L’électrospray est produit par application à pression atmosphérique d’un fort champ électrique sur un 
liquide traversant un tube capillaire avec un faible débit. Le champ électrique est obtenu par 
application d’une différence de potentiel de 2 à 6 kV entre ce capillaire et la contre-électrode. Il 
provoque l’accumulation de charges à la surface du liquide, situé à l’extrémité du capillaire, qui va se 
rompre pour former des gouttelettes fortement chargées. L’évaporation du solvant contenu dans ces 
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gouttelettes va provoquer la réduction de leur taille jusqu’au moment où les forces coulombiennes 
vont approcher le niveau des forces de cohésions des gouttelettes et provoquer leur explosion.  
 
Figure 70 : Schéma d’une source électrospray 
(image issue du site internet www.pierre-de-lune.fr/cjsm/fiche_esi.php) 
Une cascade de fissions conduit à des gouttelettes de plus en plus petites, jusqu’au moment où 
le champ électrique à leur surface devient suffisant pour provoquer la désorption des ions. Les ions 
ainsi produits sont accélérés vers l’analyseur alors que les molécules non chargées sont éliminées 
(Figure 70). Les états de charges sont plus nombreux qu’en MALDI. Cette technique d’ionisation 
douce, permettant une faible fragmentation de l’espèce moléculaire et donnant ainsi accès à la masse 
moléculaire des analytes, est l’une des techniques les plus utilisées pour les études métabolomiques 
en couplage LC/MS. 
o Le DESI (Désorption- Electrospray Ionisation) 
La technique DESI implique l’utilisation d’un spray de gouttelettes chargées qui frappent la 
surface d’intérêt, conduisant à la désorption des petites molécules organiques et des biomolécules de 
larges masses. Les analytes sont ainsi ionisés et amenés dans le spectromètre de masse sous forme 
d’ions désolvatés. Elle peut être considérée comme une version à pression atmosphérique de la 
technique SIMS (Secondary Ion Mass spectrometry) [332]. La technique SIMS analyse en effet les 
ions secondaires émis quand une surface est irradiée par un faisceau énergétique d’ions primaires 
également appelés ions incidents. Les sources d’ions avec un faisceau d’ions primaires de faible 
courant sont appelées sources statiques parce qu’elles n’endommagent pas la surface de 
l’échantillon, par opposition aux sources dynamiques qui produisent l’érosion de la surface analysée 
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et donc permet une analyse en profondeur de cette surface. Cette technique d’ionisation s’applique 
surtout à des échantillons solides. Elle possède une haute spécificité et sensibilité, ne nécessite pas 
de séparation préalable et seul un traitement minimal de l’échantillon est nécessaire [101;333]. Elle a 
été utilisée dans le cadre d’études métabolomiques portant sur des urines de souris ayant ou non 
développées une tumeur [327] et sur le métabolisme central d’E. coli à partir d’extraits cellulaires et de 
prélèvements du milieu de culture [334]. Elle présente en outre une tolérance plus importante aux sels 
par rapport aux techniques d’ionisation comme l’ESI ou l’APCI [327] et permet donc l’analyse de 
milieux complexes sans traitement de l’échantillon. 
2. LES DIFFERENTS ANALYSEURS 
2.1. Les analyseurs à basse résolution 
• Les filtres quadripôlaires 
Ils utilisent la stabilité des trajectoires dans un champ électrique oscillant pour séparer les ions 
selon leur rapport m/z. Ils sont constitués de quatre barres [335] ayant idéalement une section 
hyperbolique ou cylindrique auxquelles on applique des potentiels déphasés de 180° dont l’un est 
continu (U) et l’autre alternatif de radiofréquence V cos ωt. L’application de ces potentiels crée un 
champ quadripolaire entre les électrodes. Aussi, par un jeu de lentilles électrostatiques, les ions sont 
extraits de la source, accélérés et focalisés selon l’axe z jusqu’à leur entrée dans l’analyseur 
quadripolaire. A un instant donné, seuls les ions dont le rapport m/z permet une trajectoire stable dans 
le filtre atteignent le détecteur. Les autres, dont la trajectoire n’est pas stable, sont éjectés avant 
d’atteindre l’extrémité de l’analyseur et ne sont pas détectés. (Figure 71) 
 
Figure 71 : Schéma d’un analyseur quadripolaire [336] 
Certains appareils possèdent plusieurs analyseurs en série, séparés par une cellule de collision. 
La Figure 72 donne le schéma de principe d’un appareil à trois quadripôles : le triple-quadripôle (TQ). 
Dans le quadripôle central, on peut introduire un gaz de collision à une pression telle qu’un ion entrant 
dans le quadripôle subira en moyenne une collision avant de se dissocier. Dans un TQ, l’énergie de 
fragmentation délivrée est transmise à l’ensemble des ions (parents et fragments) contenus dans la 
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cellule de collision par application d’une différence de potentiel. Ainsi certains ions produits peuvent se 
fragmenter à nouveau pour produire des ions produits de 3ème génération qui peuvent eux-mêmes re-
fragmenter,… 
Les triples quadripôles permettent trois configurations de balayage : les balayages d’ions 
fragments, d’ions précurseurs et de perte de neutre constante. Ces dernières seront décrites dans les 
paragraphes suivants. La multiplicité des choix de configuration de balayage fait des triples 
quadripôles des outils particulièrement adaptés aux expériences quantitatives spécifiques. 
 
Figure 72 : Représentation schématique d’un triple quadripôle [337] 
• Les pièges à ions 
• Les pièges à ions tridimensionnels [338] 
Ils sont constitués d’une électrode circulaire en forme de diabolo, couverte de deux calottes 
sphériques (Figure 73). L’application de tensions alternatives sur l’électrode circulaire permet d’obtenir 
un « piège » à l’intérieur duquel les ions sont stockés. L’expulsion des ions et leur manipulation dans 
le piège sont effectuées par déstabilisation de leur trajectoire. Pour cela, l’amplitude de la tension 
alternative appliquée sur l’électrode circulaire est progressivement augmentée et une modulation 
axiale est appliquée sur les calottes, en parallèle et déphasée de 180°. On obtient une expulsion des 
ions selon les rapports m/z croissants de manière consécutive car on atteint, soit la frontière du 
diagramme de stabilité, soit une valeur d’instabilité due à des résonances non linéaires dans le 
diagramme de stabilité. 
Les analyseurs à piégeage d’ions peuvent être utilisés pour produire des fragmentations 
séquentielles (MSn). En effet, en sélectionnant correctement les valeurs de tension appliquées de la 
modulation axiale mais également les fréquences appliquées sur les calottes et l’amplitude de la 
tension alternative, on peut ne conserver dans le piège que les ions ayant un rapport m/z donné. Au 
cours du temps, les ions sélectionnés se fragmentent dans le piège qui contient alors tous les ions 
produits. On fait ainsi des séquences MS/MS «temporelles» au lieu de les faire «dans l’espace» avec 
plusieurs analyseurs couplés. L’expulsion des ions produits à l’extérieur du piège se fait ensuite 
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comme exposé précédemment (par déstabilisation de leur trajectoire) et permet ainsi d’enregistrer un 
spectre de masse correspondant aux ions produits issus d’un ion précurseur de rapport m/z donné. La 
possibilité de faire des séquences MSn en pièges à ions fait de ces analyseurs des outils 
particulièrement adaptés aux études structurales car ils permettent d’établir des filiations entre les 
différents ions produits générés lors des expériences de CID, facilitant ainsi leur identification. C’est un 
atout primordial dans l’étude de composés inconnus isolés lors d’études métabolomiques [121;184]. 
Dans le piège, la MS/MS permet une transmission exclusive de l’énergie de fragmentation aux ions 
précurseurs par application d’une fréquence de résonance qui leur est propre. Au fur et à mesure des 
collisions de basse énergie avec les molécules d’hélium présentes dans le piège, l’ion précurseur va 
progressivement gagner en énergie interne jusqu’à obtenir sa dissociation. Théoriquement les ions 
issus d’une telle fragmentation ne peuvent se fragmenter simultanément en ions produits de 
génération supérieure.  
 
 
Figure 73 : Représentation schématique d’un piège à ions 3D [339] 
Néanmoins, l’utilisation des pièges à ions présente une limitation importante due à l’existence du 
phénomène de LMCO (Low Mass Cut-Off) qui limite la détection des ions produits de bas rapports m/z 
en modes MS/MS et MSn. Le seuil de détection des basses masses se situe à environ 1/4 de la 
masse de l’ion parent. Lors de l’étude de peptides, les informations relatives aux fragments y1 et aux 
ions immoniums peuvent être perdues. Cette limite est liée au fait que l’activation d’un ion, nécessaire 
à sa fragmentation nécessite sa mise en oscillation dans le puits de pseudo potentiel dans lequel il se 
trouve. Or pour avoir accès aux ions de faibles masses, la quantité d’énergie nécessaire est trop 
importante et entraîne l’éjection de l’ion précurseur du puits de pseudo potentiel. De plus, les pièges 
3D possèdent un faible volume de piégeage et ont donc une capacité de stockage limitée. Une 
quantité trop importante d’ions présents simultanément dans le piège entraîne l’apparition du 
phénomène de charge d’espace qui se traduit par un décalage et un élargissement des fréquences 
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d’oscillations [340], aboutissant à une moindre efficacité de la sélection et de l’excitation d’ions de m/z 
donné et donc à une dégradation de la précision en masse, de la résolution, et de la gamme 
dynamique en masse (capacité à discriminer des ions d'abondances différentes dans un même 
spectre), les mouvements des ions de faible abondance étant particulièrement affectés.  
• Les pièges linéaires 
Les pièges linéaires (pièges 2D) [341] sont des analyseurs constitués de quatre barres comme 
pour un quadripôle qui serait fermé par des électrodes d’entrée et de sortie permettant de repousser 
les ions vers l’intérieur du quadripôle, en appliquant des tensions continues positives et négatives, 
pour piéger respectivement les ions positifs et négatifs. Les ions sont « refroidis » en énergie cinétique 
par collisions avec un gaz inerte à faible pression. Ils sont piégés dans un mouvement d’oscillation 
entre les électrodes terminales suivant l’axe z, et simultanément oscillent dans le plan xy par 
application de tensions RF de signe opposé et d’un déphasage de 180° sur les barres. Suivant les 
constructeurs, deux modes d’expulsion sont utilisés : éjection axiale suivant z (Q-trap®, Applied 
Biosystem) ou l’éjection radiale (LTQ, thermo-Fisher). Un grand avantage des pièges linéaires est 
d’accepter environ 10 fois plus d’ions que les pièges 3D avant d’avoir un effet de charge d’espace 
notable [342;343]. Ceci est dû à la fois au plus grand volume de piégeage disponible et au fait que la 
focalisation se fait autour de l’axe z plutôt qu’autour d’un point. Suivant la géométrie du piège, il n’y a 
plus de LMCO. En effet, les pièges à éjection axiale n’ont plus de LMCO alors que pour les pièges à 
éjection radiale, cette limite existe encore. Les pièges linéaires possèdent une vitesse de balayage 
supérieure à celle des pièges 3D améliorant ainsi la sensibilité et permettant la détection des 
composés minoritaires lors des analyses métabolomiques par exemple. Il faut noter que Thermo-
Fisher a développé un nouveau mode de fragmentation pour son LTQ : le Pulsed-Q-Dissociation 
(PQD®) qui permet de supprimer le phénomène de LMCO son système à éjection radiale[344;345]. Ce 
mode implique une activation de l’ion précurseur avec un Q élevé, suivi d’un temps de latence 
permettant la fragmentation du précurseur puis d’un rapide changement vers un Q de faible intensité 
permettant de piéger l’ensemble des ions produits qui peuvent ainsi être détectés jusqu’à m/z 50. 
L’utilisation d’un système à éjection axiale permet de conserver les différents modes d’acquisition 
propre au TQ mais limite, en contre partie, la fragmentation séquentielle à l’ordre 3 [343]. 
2.2. Les analyseurs à haute résolution 
Ces analyseurs ont contribué à l’essor de la métabolomique par spectrométrie de masse en 
permettant la discrimination des espèces isobares nombreuses dans les fluides biologiques 
complexes comme le plasma ou les urines et en donnant accès à la formule brute des ions détectés. 
Les principaux types d’appareils actuellement commercialisés permettant d’accéder à la haute 
résolution et à la mesure de masses précises sont les appareils de types TOF, TOF-TOF ou Qq-TOF, 




• Analyseurs à temps de vol 
Le principe de l’analyseur à temps de vol (Figure 74), désigné TOF pour Time of flight, a été 
décrit en 1946 par Stephens [346]. Wiley et McLaren ont élaboré le premier TOF dans un but 
commercial en 1955 [347]. Son principe de fonctionnement est le suivant : les ions sont accélérés vers 
le tube de vol par une différence de potentiel appliquée entre une électrode et la grille d’extraction. 
Les particules accélérées ayant toutes la même énergie cinétique passent ensuite dans le tube de vol, 
libre de champ, où elles sont séparées en fonction de leur vitesse acquise. Les vitesses sont 
inversement proportionnelles à la racine carrée de leurs rapports m/z. Ainsi, pour des ions de même 
énergie cinétique, les ions plus légers possèdent une grande vitesse et arrivent au détecteur plus 
rapidement que les ions plus lourds possédant une plus faible vitesse. 
 
Figure 74 : Principe de fonctionnement d’un analyseur à temps de vol [337] 
Afin d’améliorer la résolution en masse des analyseurs à temps de vol, des modifications 
techniques ont été mises au point : l’extraction retardée qui consiste à introduire un retard entre la 
formation des ions et l’extraction de ceux-ci de la source, et/ou l’utilisation d’un miroir ou réflecteur 
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électrostatique [348] qui permet la focalisation temporelle au niveau du détecteur des ions quittant la 
source avec le même rapport m/z mais présentant une dispersion en énergie cinétique.  
Les analyseurs hybrides Qq-TOF (Quadripôle –Temps de vol) sont apparus en 1995. Ces 
analyseurs peuvent être considérés comme un triple quadripôle dans lequel le troisième quadripôle 
est remplacé par un analyseur à temps de vol (TOF). Ils ont vu le nombre de leurs applications se 
multiplier dans le cadre des études du métabolome ces dernières années [349;350]. En effet, ces 
analyseurs présentent de nombreux avantages tels que leur sensibilité qui est équivalente à celle des 
triples quadripôles mais également un important pouvoir de résolution en masse (m/∆m > 10 000 pour 
une masse de 1000 Da) et une précision en masse inférieure à 10 voire 5 ppm [351-353] lorsqu’un 
système de calibration interne comme le lockspray® est utilisé, facilitant ainsi les identifications 
préliminaires de composés inconnus. Ils peuvent être couplés à la GC ou à la LC. Leur principal atout 
est leur vitesse d’acquisition, par rapport aux analyseurs de type piège à ions, qui est de l’ordre de 
300 ms et qui en fait des analyseurs particulièrement compatibles avec la dernière innovation en 
termes de technique séparative en phase liquide : la chromatographie liquide à très haute pression 
(UHPLC) dont les largeurs de pics à la base sont couramment inférieures à 10 s. Par ailleurs, ces 
instruments permettent l’utilisation des modes de balayage de parents ou de fils, présentant un intérêt 
particulier lors des analyses de familles chimiques particulières. Leur limitation majeure en 
métabolomique est leur faible gamme dynamique qui est classiquement de 2 à 3 ordres de magnitude, 
bien qu’un fabricant (Waters) ait développé un nouveau système baptisé DRE® pour Dynamic Range 
Enhancement qui permet d’atteindre 4 ordres de magnitude [354;355]. Leur possibilité de couplage 
avec l’UHPLC les place parmi les analyseurs les plus utilisé en profilage métabolomique. 
• Les analyseurs à ultra haute résolution. 
Une précision en masse et une résolution encore meilleures peuvent être obtenues grâce à deux 
type d’appareils de plus en plus utilisés en métabolomique. Pour ces deux types d’instrument, le 
mélange de métabolites ionisés est piégé sur une trajectoire orbitale. La fréquence d’oscillation des 
ions sur leur orbite dépend de leur rapport m/z et peut être mesurée, ce qui permet d’obtenir une 
précision en masse exceptionnelle. 
o Le FT-ICR 
La spectrométrie de masse par FT-ICR [356] repose sur le principe du cyclotron : le piégeage 
des ions produits par une source externe (MALDI ; électrospray…) s’effectue sur une trajectoire 
circulaire conséquence de l’application d’un champ magnétique intense, orienté perpendiculairement 
à leur direction de déplacement, et qui créé un puits de pseudo-potentiel. La fréquence résultante du 
mouvement de l’ion dépend du rapport m/z des ions et de l’intensité du champ magnétique. Un champ 
électrique annexe maintient les ions dans une direction parallèle au champ magnétique. Cette 
configuration leur impose un mouvement cyclotronique selon une fréquence inversement 
proportionnelle à la valeur de leur rapport m/z. Initialement, les ions sont proches du centre de la 
cellule ICR, du fait de leur faible énergie cinétique, l’application de radiofréquences d’excitation permet 
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d’élargir leur orbite et de les regrouper de façon homogène. L’élargissement de l’orbite du à 
l’excitation les rapproche des plaques réceptrices qui enregistrent les courants induits par les paquets 
d’ions. Le signal détecté appelé « transient » correspond à la superposition des différents courants 
induits. Les différentes fréquences sont extraites du signal grâce à l’utilisation d’une transformée de 
Fourier et le spectre des fréquences résultantes est converti en un spectre de rapports m/z grâce à 
l’utilisation de la relation qui lie rapport m/z et fréquence (Figure 75). 
 
Figure 75 : Principe de fonctionnement du FT-ICR 
Les spectromètres de masse par FT-ICR présentent un certain nombre d’avantages [63;357]  
• L’obtention de mesures de masse avec une précision suffisante (< 1 ppm) pour obtenir la 
composition élémentaire d’une molécule de faible masse moléculaire. En effet, pour une 
masse de 400 Da, une précision en masse de 1 ppm permet d’aboutir à une composition 
élémentaire unique alors qu’une précision en masse de 10 ppm (TOF) en génère plus d’une 
dizaine. 
• Une résolution qui peut atteindre des valeurs supérieures à 1 000 000 (m/∆m, FWMH), ce 
qui permet l’analyse de mélange très complexe. A titre d’exemple, Marshall et al. ont pu 
montré la résolution de plus de 10 000 espèces moléculaires distinctes dans un seul spectre 
de masse réalisé à partir d’huile de pétrole [358]. 
• La possibilité de mener des expériences de fragmentation MSn, ce qui permet de compléter 
les mesures de masse précises et hautement résolues par des informations structurales. La 
précision en masse est conservée pour les ions fragments, il est donc possible d’accéder à 
la composition élémentaire des ions produits[359]. Lorsque la sélection du précurseur est 
effectuée dans la cellule ICR, l’ion précurseur peut être isolé à haute résolution (R= 10000 à 
20000, m/∆m, FWMH à m/z = 600). 
• La possibilité d’utiliser des modes de fragmentation différents de la CID et pouvant 
permettre d’obtenir des informations structurales complémentaires. 
Cependant, lorsqu’aucune méthode de chromatographie n’est couplée avec ce spectromètre de 
masse, malgré le gain de temps, certaines limitations apparaissent. En effet, les isomères chimiques 
comme les hexoses ne sont pas différencié car ils possèdent une masse moléculaire identique. De 
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plus la présence de fragments et d’ions adduits, difficilement différenciables d’espèces moléculaires, 
est un facteur limitant, ainsi que la difficulté de quantifier liée à la favorisation de la suppression 
d’ionisation en absence de technique séparative couplée. A l’heure actuelle, peu de publications 
décrivant l’utilisation de la FT-ICR pour des applications métabolomiques sont parues [81]. 
Cependant, l’utilisation de la FT-ICR dans le cadre d’études du métabolome a fait l’objet d’une revue 
bibliographique [63] qui évalue les potentialités de ces spectromètres de masse pour les approches 
métabolomiques et quelques études ont été publiées depuis [360-365]. Les analyseurs FT-ICR sont 
principalement utilisés en introduction directe, soulevant la principale limitation de leur utilisation en 
métabolomique, qui est leur temps de cycle d’acquisition. En effet, si les performances (précision en 
masse et résolution) sont exceptionnelles, elles sont atteintes au prix d’un temps d’acquisition de 
transient long (>1s) qui limite le couplage de cet analyseur avec l’UHPLC dont la résolution, la 
robustesse, et la rapidité d’analyse ont conduit à sa rapide expansion dans le domaine de l’acquisition 
des empreintes métaboliques. Enfin, les performances des FT-ICR sont directement reliées à 
l’intensité du champ magnétique utilisé (actuellement jusqu’à 15T), nécessitant l’emploi d’aimants 
supraconducteurs dont le prix de maintenance et d’entretien restreint le nombre d’utilisateurs. Malgré 
toutes ces limitations, de plus en plus d’études métabolomiques sont réalisées sur ce type d’appareil, 
couplé ou non à un système chromatographique [366-368]. 
• L’Orbitrap® 
D’introduction récente, l’Orbitrap® est une alternative intéressante au FT-ICR pour la 
métabolomique puisqu’elle donne accès à l’ultra-haute résolution sans avoir recours à un champ 
magnétique intense. Son principe a été décrit par Alexander Makarov [369]. Brièvement, l’Orbitrap® 
est constituée de deux électrodes, la première est centrale et possède la forme d’un fuseau, la 
deuxième est extérieure et possède la forme d’un tonneau coupé en deux parties égales séparées par 
un espace étroit (Figure 76). Un champ électrique quadri-logarithmique est maintenu entre les 
électrodes. Les ions sont injectés tangentiellement par l’interstice séparant les deux moitiés de 
l’électrode externe. Les ions sont injectés à une énergie cinétique de quelques keV et se mettent à 
osciller en orbite de l’électrode centrale dans les directions axiales et radiales sous l’action 
concomitante des tensions qui génèrent le champ électrique, des forces centrifuges et de la géométrie 
du piège. Le vide y est poussé (10-10 torr). A chaque passage devant les électrodes externes, les ions 
génèrent des courants induits sur lesquels est appliquée une transformée de Fourier afin de 
déconvoluer les différentes fréquences d’oscillation axiale (sur l’axe z) des ions qui sont ensuite 
convertie en rapports m/z précis.  
L’Orbitrap® a été couplée par la société Thermo Electron avec un piège ionique linéaire (LTQ) 
pour former un spectromètre de masse hybride, le LTQ Orbitrap®. Le LTQ est capable d’acquérir ces 
propres spectres et permet de faire de la MSn. Les ions produits peuvent à leur tour être envoyés dans 
l’Orbitrap et analysés avec la même résolution que l’ion précurseur. Une différence importante vis-à-
vis des FT-ICR est la sélection et la fragmentation des précurseurs au sein de la trappe linéaire qui 
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implique donc leur sélection à basse résolution (fenêtre minimale d’isolation de 0,3 Th). Cet analyseur 
permet d’atteindre une précision en masse inférieure à 2 ppm et une résolution de 100000 [370-372]. 
 
Figure 76 : Piège électrostatique ou «Orbitrap» d’après la description de A. Makarov [369] 
(images issues des sites internet http://aston.chem.purdue.edu/research/instrumentation/orbitrap/ion-motion-control et 
http://www-lpg.obs.ujf-grenoble.fr/Workshop-techniques-de-spectrometrie-de-masse) 
La simplicité d’utilisation, les bonnes performances et les possibilités d’étude structurale ont 
permis à l’Orbitrap® de s’imposer très rapidement sur le marché et de rencontrer un réel engouement 
dans le domaine de la métabolomique. Pour ce dernier, il a déjà été utilisé pour des approches de 
screening de métabolites sur des incubats de microsomes hépatiques humains [373], pour du 
l’identification de métabolites de phénobarbital dans des urines de rat, mis en évidence par approche 
métabolomique globale [62], pour l’acquisition d’empreintes métaboliques de bactéries [374] et de 
sera de mammifère en couplage avec l’UHPLC [375], et a permis l’identification de biomarqueurs de 
préeclampsie [376]. 
2.3. Les différents modes d’acquisitions 
On distingue deux principaux modes d’acquisition : le mode de spectrométrie de masse simple 
(MS) et le mode de spectrométrie de masse en tandem (MS/MS) ou à fragmentation consécutives 
(MSn). 
• Pour le mode MS, les spectres peuvent être acquis en mode de balayage analytique (scan) ou en 
mode de détection d’ions sélectionnés (selected ion monitoring, en abrégé SIM). Ainsi, en balayage 
analytique, des spectres de masse sont acquis entre deux rapports m/z extrêmes et sont accumulés 
par répétition. Tous les ions formés dans la source sont détectés. Le mode SIM a quant à lui pour but 
de détecter des substances ciblées avec un maximum de sensibilité. 
Annexes 
 170 
• Les modes d’acquisition MS/MS et MSn impliquent une activation des ions de laquelle va résulter 
leur fragmentation. On obtient alors le spectre des ions produits résultant de la fragmentation. Il existe 
différents modes d’activation: la collision par gaz (CID : Collision Induced Dissociation), la technique 
SORI (Sustained Off-Resonance Irradiation), les techniques ECD (Electron Capture Dissociation) 
[377] EDD (Electron Detachment Dissociation) et ETD (Electron transfert Dissociation) et la technique 
IRMPD (infra red multi photon dissociation) [378]. Ces différentes techniques diffèrent dans les 
fragments qu’elles génèrent [379]. Mis à part l’activation CID, les autres techniques ne sont 
disponibles que sur les spectromètres de masse FT-ICR et l’Orbitrap® s’est récemment doté de l’ETD. 
On obtient alors le spectre des ions produits résultant de la fragmentation. 
La fragmentation CID reste la méthode d’activation la plus répandue avec les instruments 
actuels. Elle repose sur la survenue de collisions entre l’ion précurseur et des molécules d’un gaz 
neutre cible, qui conduisent à la conversion d’une partie de l’énergie translationnelle de l’ion en 
énergie interne [380]. Lorsque l’énergie interne de l’ion dépasse le seuil de dissociation, l’ion 
précurseur peut se fragmenter. Selon les types d’instrument, les énergies de collisions peuvent être 
de l’ordre du keV (collisions à haute énergie) ou comprises entre 1 et 200 eV (collisions à basse 
énergie). Les collisions à haute énergie ont l’avantage d’être très robustes vis-à-vis des variations des 
conditions expérimentales, conduisant à des spectres de fragmentation très reproductibles mais ne 
sont principalement possibles qu’avec des appareils de type TOF-TOF ou à secteurs magnétiques qui 
ne sont équipés que de sources MALDI ou de désorption par laser et qui ne sont donc pas couplables 
avec les techniques séparatives en phase liquide. Les instruments capables de fragmentation et 
employés en métabolomique avec un couplage LC sont donc limités aux collisions à basses énergies, 
peu reproductibles d’une expérience à l’autre et d’un instrument à l’autre, empêchant la constitution de 
bibliothèques spectrales universelles. 
En ce qui concerne les analyseurs « dans l’espace », comme les TQ et les Qq-TOF, différents 
modes de balayage en MS/MS peuvent être utilisés : les modes de balayage analytique (scan) ou de 
SIM utilisés en MS mais également le mode SRM (selected reaction Monitoring) impliquant la 
détection de réactions de décompositions d’ions sélectionnées, spécifiques des substances à 
analyser. Le spectromètre est réglé de manière à ne transmettre que les ions produits issus d’une 
réaction de décomposition choisie dans la zone de réaction. Les potentiels U et V du premier 
quadripôle sont fixés sur un ion parent donné et ceux du troisième quadripôle sur un ion issu de la 
fragmentation de l’ion parent. Ce mode permet d’obtenir un gain de sensibilité et de sélectivité par 
rapport au mode SIM car on ne suit qu’une transition.  
Les équipements permettant de faire de la spectrométrie de masse en mode MS/MS peuvent 
être exploités de plusieurs manières dont les trois principales sont :  
• Le balayage d’ions fragments : un ion précurseur choisi est sélectionné dans le premier 
spectromètre pour subir des collisions dans la cellule de collision et se fragmente. Les produits de 
réactions sont analysés par le second spectromètre de masse.  
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• Le balayage des ions précurseurs : un ion est sélectionné dans le deuxième analyseur 
pendant que le premier balaye en rapports m/z de façon à détecter tous les ions parents capables, en 
se fragmentant, de produire l’ion sélectionné dans le troisième analyseur.  
• Le balayage de perte neutre constante: il consiste à balayer en parallèle le premier et le 
dernier analyseur en imposant entre les deux un décalage en rapport m/z constant. On détecte ainsi 
tous les ions qui en se fragmentant perdent un neutre de masse constante (uniquement sur les TQ). 
Ces différentes configurations sont particulièrement adaptées à la mise en œuvre de dosages 
spécifiques, ainsi que dans les approches ciblées. Le balayage de perte de neutre constante a par 
exemple été utilisé dans des études de toxicité induite par des métaux lourds sur les sulfoconjugués 
urinaires chez le rat [381], de néphrotoxicité induite par la gentamicine [382], ainsi que d’acides 
mercapturiques dans des urines humaines après une utilisation d’acétaminophène [383]. Le balayage 






ANNEXE 2 – XCMS 
1. FONCTIONNEMENT D’XCMS [150] 
La stratégie de traitement des données mise en œuvre par XCMS combine plusieurs étapes 
(Figure 77). Cette stratégie est modulaire et permet la substitution ou l'ajout d'étapes de traitement 
supplémentaires (comme par exemple avec le package CAMERA).  
Filtre et détection des pics
xcmset()
Exctraction des ions (m/z)
Filtration et intégration des aires
Appariement des pics entre les 
échantillons
group()
Segmentation la liste de pics par masse
Création des groupes dans les régions 
chromatographiques à forte densité de pics
Correction des temps de rétention 
retcorr()
Calcule la déviation du temps de rétention 








Recherche des valeurs manquantes 
fillPeaks()
Identif ication des échantillons ou se trouvent 
des valeurs manquantes Détermination des 
m/z concernés
Intégration à partir des données brutes
Analyse statistique des résultats
diffreport()




Figure 77 : Stratégie de traitement des données mise en œuvre par XCMS. 
1.1. Filtration et détection des pics 
Il existe deux algorithmes de filtration et de détection des pics dans XCMS : MatchedFilter et 
CentWave. Nous allons détailler ici celui utilisé lors de ce travail de thèse à savoir MatchedFilter (qui 
est aussi celui par défaut). 
L'algorithme de détection des pics MatchedFilter est basé sur la réduction du spectre de chaque 
échantillon en tranches de m/z (paramètre « step » par défaut 0,1 de largeur) puis l'exploitation de ces 
tranches individuelles dans le domaine chromatographique. Dans chaque tranche, le signal est 
déterminé en prenant le maximum d'intensité en fonction du temps. La représentation d’un ion extrait 
à partir du chromatogramme est appelée EIBPC pour « Extracted Ion Base-Peak Chromatogram ». 
Les EIBPC sont ensuite combinés (par défaut 2 à 2, correspond au paramètre « steps ») pour obtenir 
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un pic chromatographique (Figure 78A). Chaque tranche combinée est ensuite filtrée en utilisant la 
dérivée seconde de la fonction Gaussienne (La Gaussienne est le modèle pour la forme du pic 
chromatographique, avec comme paramètre de base la largeur à mi-hauteur ou « fwhm ») (Figure 
78B). Après filtration, les pics sont sélectionnés en utilisant comme paramètre le rapport signal/bruit 
(« snthresh ») puis sont intégrés. (Figure 78C) 
A B C
 
Figure 78 : Illustration de la méthode de détection et d’intégration des pics par l’algorithme MatchedFilter de XCMS 
[150]. 
En raison la partie négative du pic générée par la filtration par la dérivée seconde, la suppression 
du bruit de fond, qui est réalisée sur données filtrées, peut être problématique. En effet le rapport réel 
du signal/bruit dans les données non filtrées peut être beaucoup plus faible que dans les données 
filtrées, il convient donc de surestimer le « snthresh », et également de limiter le nombre de pics 
détectés par EIBPC (« max ») afin d’éviter l’intégration du bruit de fond sous forme de pics 
chromatographique. 
Un détail important est la relation entre la largeur des tranches en m/z (« step ») et la précision 
de l’appareillage. En effet sur des spectromètres basse résolution la largeur de 0.1th est beaucoup 
plus petite que la précision en masse et ainsi un même métabolite détecté (=pic chromatographique) 
débordera sur plus de 2 EIBPC, dans ce cas il faudra soit augmenter le « step » ou augmenter le 
nombre d’EIBPC à combiner pour créer un pic chromatographique (« steps »). Inversement avec les 
spectromètre de masse haute résolution ou largeur des tranches en m/z (« step ») est plus élevée que 
la précision en masse (ou dans le cas des données en centroide), il faut soit diminuer le « step » soit 
passer à un « steps » =1. 
Le découpage en tranche de m/z du spectre et la combinaison d’EIBCP réduit nécessairement la 
précision des résultats. Pour éviter cette perte en précision, la masse de chaque pic est calculée à 
partir des données brutes : la masse en haute résolution est déterminée dans chaque spectre 
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contenant le pic, puis la masse globale est calculée comme une moyenne pondérée de toutes les 
masses en haute résolution. L'algorithme de détection de pic MatchedFilter gère ainsi les données en 
basse et haute résolution, et les données en profile ou centroide. 
1.2. Appariement des pics entre les échantillons 
Après avoir détecté les pics dans des échantillons individuels, ces pics doivent ensuite être 
comparés entre les différents échantillons pour permettre le calcul des écarts temps de rétention et de 
comparaison de leurs intensités relatives. Il existe là encore plusieurs algorithmes d’appariement dans 
XCMS (group.density, group.mzclust, group.nearest). Nous allons détailler ici celui utilisé lors de ce 
travail de thèse à savoir group.density (qui est aussi celui par défaut). 
L’algorithme group.density va apparier les pics en tenant compte des deux dimensions de la 
LC/MS : le temps de rétention et la masse. Parce que la précision en masse est souvent mieux 
connue et relativement meilleure que celle des temps de rétention, nous utilisons des intervalles fixes 
de m/z (« mzwid ») pour regrouper les pics dans le domaine de masse (Figure 79). Pour éviter de 
scinder en deux un pic chromatographique en raison du découpage arbitraire des intervalles de m/z, il 
y a chevauchement de moitié des intervalles (ex : 100,0 à 100,25, 100,125 à 100,375, etc.). Au cours 
de l’appariement, chaque pic est compté deux fois dans chaque intervalle qui se chevauche, mais une 
étape est intégrée pour supprimer ces doublons. 
 
Figure 79 : Exemple de regroupement des pic dans l’intervalle de m/z 337,975 à 338,225 (largeur 0,25m/z) [150]. 
Chaque chromatogramme représente le profil chromatographique des pics de cet intervalle de masse, la différence entre 
les deux chromatogrammes et l’écart-type de la gaussienne obtenue lors du lissage. Plus cet écart-type est grand, plus les pics 
sont larges ce qui a un impact sur le regroupement dans le domaine chromatographique observé en pointillés bleus. 
Après avoir initialement regroupé les pics dans le domaine spectral, il faut différencier les 
groupes avec des temps de rétention différents dans chaque intervalle en m/z. ne connaissant pas à 
priori les écarts sur les temps de rétention à ce stade, on ne peut pas appliquer des intervalles fixes 
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comme pour le domaine spectral. L’algorithme calcule donc la répartition globale des pics 
chromatographiques et identifie de manière dynamique les régions où de nombreux pics ont des 
temps de rétention similaires. En fonction de ce regroupement dans le domaine chromatographique, 
tous les pics de même temps de rétention sont placés dans un même groupe. Ce regroupement est 
impacté par la largeur des pics obtenus par lissage (paramètre « bw » à choisir en fonction du type de 
chromatographie) (Figure 79) 
L'algorithme ne garde que les groupes dont les pics sont présents dans plus de la moitié des 
échantillons (« minfrac »= 0.5 par défaut). Si les échantillons proviennent de conditions différentes 
(plus de 2 groupes), les données brutes peuvent être divisées en plusieurs sous-groupes de telle 
manière à ce que cette fraction minimum (qui est modifiable) concerne chaque sous-groupe et non 
pas la totalité des échantillons. Dans ce cas, les pics sont éliminés si aucun des sous-groupes 
d’échantillons ne satisfait ce critère. On peut également définir le nombre d’échantillon minimum dans 
lequel doit être présent le pic pour le conserver (« minsamp »). 
1.3. Alignement des temps de rétention 
L'alignement temps de rétention permet de corriger simultanément les temps de rétention de tous 
les échantillons en une seule étape. Il existe ici encore plusieurs méthodes disponibles dans XCMS 
(retcor.loess, retcor.linear, retcor.orbiwarp) Nous allons détailler ici celui utilisé lors de ce travail de 
thèse à savoir retcor.loess (qui est aussi celui par défaut).L’algorithme utilisé à cette étape identifie 
d’abord des groupes dans lesquels très peu d'échantillons n'ont pas de pics attribués (« missing ») 
et/ou très peu d'échantillons ayant plus d'un pic attribué (« extra »). Ces pics ayant une forte 
probabilité d'être bien groupés, ils vont être temporairement utilisés comme pics de références. Pour 
chacun de ces groupes, l'algorithme calcule le temps de rétention moyen et l'écart de la moyenne 
dans les différents échantillons. Ainsi pour chaque échantillon on peut construire, à partir des valeurs 
de déviation par rapport à la moyenne des groupes de référence, une courbe de déviation (Figure 80). 
 




Chaque ligne correspond à un échantillon, les couleurs correspondent à l’ordre d’analyse : rouges les premiers 
échantillons, violet les derniers. Une déviation positive indique que les composés sont élués après le temps de rétention moyen, 
une valeur négative que les composés sont élués avant le temps de rétention moyen. 
Une méthode mathématique est alors utilisée (« method ») afin de modéliser les parties de la 
courbe (temps de rétention) ou il n’y a pas de groupe de référence et de corriger les temps de 
rétention pour chaque échantillon en fonction de cette courbe. Cette procédure d'alignement peut être 
répétée de façon itérative afin d’obtenir un alignement de plus en plus précis. Suite à cette étape 
d’alignement des temps de rétention, une nouvelle étape d’appariement des pics doit être réalisée, car 
si la dérive dans le domaine chromatographie est importante, certains pics peuvent alors être répartis 
dans deux groupes différents (ce qui équivaut à une détection de deux pics différents pour un seul et 
même pic réel) suite à la première étape d’appariement (GroupA ou GA). Cette erreur qui peut être 
corrigée en réalisant de nouveau un appariement (GroupB ou GB) (Figure 81) 
 
Figure 81 : EIBPC de deux groupes avant et après alignement des temps de rétention [150]. 
1.4. Intégration des pics et recherche des valeurs manquantes 
Même après un deuxième appariement des groupes, il y a toujours des pics qui ne sont pas 
retrouvés dans tous les échantillons. Cette méthode détermine les intensités de ces pics dans les 
échantillons en intégrant les m/z du pic concerné directement dans les données brutes. Selon le type 
de données brutes, il ya 2 différentes méthodes disponibles dans XCMS : pour les données LC/MS la 
méthode "chrom" intègre les données brutes dans le domaine chromatographique, alors que «MSW» 
est utilisé pour les listes de pics sans informations sur les temps de rétention comme pour les spectres 
de FIA. Il n’y a aucun paramètre modifiable pour ces méthodes. 
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1.5. Analyses statistiques des résultats et visualisation des EIBPC  
Cette dernière étape gère la création d’un rapport statistique entre deux séries d’échantillons 
(« class1 » et « class2 »). Il effectue un T-test avec correction de Welch pour chaque pic et classe ces 
derniers en fonction de leur p-value (« sortpval »). Les EIBPC les plus significatifs (« eicmax ») sont 
extraits, les chromatogrammes issus des données brutes sont générés pour visualiser les différences 
entre les deux groupes, et un box plot représentant les intensités de ce EIBPC dans chaque groupe 
est également créé (moyenne et écart-type) (Figure 82). 
 
Figure 82 : Exemple de superposition de chromatogrammes (gauche) et de boxplot (droite) générés par XCMS. 
2. PARAMETRES XCMS 
Voici le récapitulatif des paramètres utilisés pour ce travail de thèse. Ils sont classés en fonction 
des différentes étapes du processus de traitement des données expliqué dans ce chapitre. 
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Tableau 18 : Paramètres XCMS utilisés 
Paramètre Définition et choix du paramètre Paramètres 
utilisés
fwhm Largeur des pics chromatographiques à mi-hauteur (en 
secondes), dépendant de la méthode utilisée (HPLC ou UPLC) 4
step
Largeur de la tranche m/z lors du découpage du 
chromatogramme dans le domaine spectral afin de créer les 
groupes de pics ("Extracted Ion Base Peak Chromatograms" ou 
EIBPC).
0.05
steps Nombre de EIBPC voisins combinés avant le filtre et la détection des pics. 2
mzdiff Difference minimale en m/z pour des pics dont les temps de 
retentions se superposent. 0.01
max Nombre maximum de pics chromatographiques par EIBPC 50
snthresh Rapport signal/bruit maxmimun (pour le tri après filtration) 3
minfrac_GA Minimum relatif (%) d'échantillon où apparaît un pic pour faire un groupe 0.5
minsamp_GA Minimum absolu d'échantillon où apparaît un pour faire un groupe 1
bw_GA Ecart-type ou demi-largeur à mi-hauteur de la gaussienne lissée, dépendant de la méthode utilisée (HPLC ou UPLC) 5
mzwid_GA Largeur de l'overlap de la tranche en m/z pour créer un groupe. 0.01
max_GA Nombre maximum de pics chromatographiques par tranche de 
m/z. 50
missing Nombre d'échantillon dont le pic peut-être absent pour garder un groupe 1
extra Nombre d'échantillon dont le pic peut-être présent en double pour garder un groupe. 1
method Méthode d'aligment du temps de rétention ("loess" pour l'alignement non linéaire ou "linear" pour l'alignement linéaire) loess
span Degré de lissage pour la régression polynomiale locale 0.2
family Modèle pour la forme du pic chromatigraphique gaussian
plottype Type de graphique obtenu deviation
minfrac_GB Minimum relatif (%) d'échantillon où apparaît un pic pour faire un groupe 0.3
minsamp_GB Minimum absolu d'échantillon où apparaît un pour faire un groupe 1
bw_GB Ecart-type ou demi-largeur à mi-hauteur de la gaussienne lissée, dépendant de la méthode utilisée (HPLC ou UPLC) 5
mzwid_GB Largeur de l'overlap de la tranche en m/z pour créer un groupe. 0.01
max_GB Nombre maximum de pics chromatographiques par tranche de 
m/z. 50
class1 Classe d'échantillon 1 BLC
class2 Classe d'échantillon 2 BIO
eicmax Nombre de EIBPC les plus significatifs à créer 50
eicwidth Largeur de fenêtre des EIBPC produits 200
sortpval Classement en function de la p-value (=T=true=oui ou 
=F=false=non) T
metlin Incertitude sur la masse en vue d'une interrogation de metlin (0 





















































ANNEXE 3 – LISTE DES METABOLITES 
IDENTIFIES DANS LES URINES HUMAINES 
LEGENDE : 
Statut 
a : m/z correspondant à structure 
b : MSn cohérente avec la structure 
c : tr identiques à ceux du standard (C18 et PFPP) 
d : MSn identique à celle du standard 
Présence dans les urines 
a : métabolite répertorié dans HMDB 
b : métabolite présent dans les urines selon HMDB 
c : métabolite présent dans les urines selon PubMed (recherche = nom 






Tableau 19 : Tableau récapitulatif des métabolites retrouvés dans les urines lors de l’analyse de la cohorte. 


















Urée CH4N2O Annoté a,c Oui NA Amines biogènes 
et Polyamines 
Métabolisme des 
acides aminés / Cycle 
de l'urée 
Oui a,b 60.0324 0.91 NR 
Oxyde de 
Triméthylamine C3H9NO Annoté 
a,c






Oui a,b 75.06841 0.93 8.75 




Cycle de Krebs 
Oui a,b 88.0160 1.07/1.63 NR 
Alanine isomère C3H7NO2 Caractérisé a Oui 
Les tr en C18 
correspondent à la fois 
à l'Alanine, la Sarcosine 
et la Beta-alanine, mais 
les tr en PFPP ne 
correspondent à 
aucuns de ces 
isomères. Autres 
isomères possibles : 
Lactamide, Ester de 
méthyle Glycine… 
NA NA NA 89.0477 0.94 4.06 










Oui a,b 89.9953 1.02 NR 





Oui a,b 90.0317 1.08 5.46 
Aniline isomère C6H7N Caractérisé a Oui 
Les tr ne correspondent 
pas à l'Aniline ou à la 2-
picoline.  Autre isomère 
possible : 3-picoline, 4-
picoline. 
NA NA NA 93.05785 0.95 11.76 
Acide Valérique 




possibles : Acides 
Ethylméthylacétique, 
Isovalérique ou 




Diméthylglycine C4H9NO2 Annoté a,c 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
NA Acides aminés et dérivés 




Oui a,b 103.0633 1.02 4.04 
Acide 2-




isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
NA Acides aminés et dérivés 
Métabolisme des 
acides aminés Oui 
a,b




C4H9NO2 Caractérisé a 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Les tr ne correspondent 














C4H9NO2 Caractérisé a 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Les tr ne correspondent 














C4H9NO2 Caractérisé a 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Les tr ne correspondent 










NA NA NA 103.0633 1.02 12.20 
Acide Malonique C3H4O4 Annoté a,c Oui NA Acides 
organiques 
Métabolisme des 
acides aminés / 
Métabolisme des 
pyrimidines / 
Oui a,b 104.0110 1.07 5.83 
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Synthèse des acides 
gras 
Choline C5H14NO+ Annoté a,c Oui NA Amines biogènes 
et Polyamines 
Métabolisme de la 
bétaine / 




Oui a,b 104.107 0.90 7.50 
Sérine C3H7NO3 Annoté a,c Oui NA Acides aminés et dérivés 
Métabolisme des 





Oui a,b 105.0426 0.88 3.60 
Acide Glycérique C3H6O4 Annoté a,c Oui NA Acides 
organiques 
Métabolisme des 
glycérolipides /  
Métabolisme des 
acides aminés 
Oui a,b 106.0266 0.97 3.89 
Aminophénol 




isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Les tr ne correspondent 
pas au 3-Aminophénol 
ou au 2-Aminophénol. 
NA NA NA 109.0528 1.05 12.95 
Aminophénol 




isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Les tr ne correspondent 
pas au 3-Aminophénol 
ou au 2-Aminophénol. 
NA NA NA 109.0528 1.05 13.75 
4-Aminophénol C6H7NO Annoté a,c 
Non, plusieurs 




Alcools et polyols 




dela phenacétine et 
du paracétamol. 
Oui a,c [384] 109.0528 1.05 10.90 




 111.0433 1.09 NR 





 111.0796 0.83 NR 
Uracile C4H4N2O2 Annoté a,c Oui NA Nucléosides et dérivés 




Oui a,b 112.0273 1.16 NR 
Créatinine C4H7N3O Identifié a,c,d 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
NA Amines biogènes 
et Polyamines 
 Métabolisme des 
acides aminés Oui 
a,b
 113.0589 0.94 9.30 
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Créatinine isomère C4H7N3O Caractérisé a 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Le tr en PFPP ne 
correspond pas 
créatinine. 
NA NA NA 113.0589 0.94 8.30 
5,6-Dihydrouracile C4H6N2O2 Annoté a,c Oui NA Nucléosides et dérivés 





pantothénate et des 
CoA 
Oui a,b 114.0429 1.10 5.90 
Proline C5H9NO2 Annoté a,c 
Oui mais 
potentiellement 
d’autres ions sous 
le même pic 
chromatographique 
(fragments de Gly-
Pro et Pro-Gly) 
NA Acides aminés et dérivés 
Métabolisme des 
acides aminés Oui 
a,b
 115.0633 1.07 4.74 
Acide Fumarique C4H4O4 Identifié a,c,d Oui NA Acides 
organiques 
Métabolisme des 
acides aminés / Cycle 
de l'urée / Cycle de 
Krebs 
Oui a,b 116.0110 1.08 11.37 









Oui a,b 116.0110 1.40 11.48 
Acide 




isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
NA Acides aminés et dérivés 
Métabolisme des 
acides aminés / Cycle 
de l'urée  




C3H7N3O2 Caractérisé a 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Les tr ne correspondent 
pas l'Acide 
Guanidoacétique. 
NA NA NA 117.0538 0.90 5.95 
Bétaine C5H11NO2 Annoté a,c 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
NA Acides aminés et dérivés 
Métabolisme des 
acides aminés Oui 
a,b
 117.0790 0.91 4.25 
Valine C5H11NO2 Annoté a,c 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
NA Acides aminés et dérivés 
Métabolisme des 
acides aminés / 
Métabolisme du 
propanoate 
Oui a,b 117.0790 0.91 7.00 
Acide 
Méthylmalonique C4H6O4 Annoté 
a,c
 Oui NA Acides 
organiques 
Métabolisme des 
acides aminés / 
Métabolisme du 







C4H6O4 Caractérisé a Oui 
Les tr ne correspondent 
pas au Diméthyl 
oxalate, Acide 
Succinique, Erythrono-
1,4-lactone ou Acide 
Méthylmalonique. 
Autres isomères 




NA NA NA 118.0266 1.71 8.37 
Thréonolactone C4H6O4 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de H2O et CO2. Alcools et polyols 
Produit d'auto-
oxydation de l'acide 
ascorbique 
Non a 118.0266 1.96 9.60 
Acide 3-Hydroxy 3-
méthylbutyrique C5H10O3 Annoté 
a,c
 Oui NA Acides 
organiques NA Oui 
a,b
 118.0630 3.95 11.30 
Acide 2-Hydroxy 2-
méthylbutyrique C5H10O3 Annoté 
a,c
 Oui NA Acides 
organiques NA Oui 
a,b
 118.0630 4.53 11.75 
Acide 2-Hydroxy 3-
méthylbutyrique C5H10O3 Annoté 
a,c
 Oui NA Acides 
organiques NA Oui 
a,b
 118.0630 4.85 12.20 
Thréonine C4H9NO3 Annoté a,c 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
NA Acides aminés et dérivés 
Métabolisme des 
acides aminés / 
Dégradation de la 
thréonine et du 2-
oxobutanoate 
Oui a,b 119.0582 1.02 4.01 
Thréonine isomère C4H9NO3 Caractérisé a 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Les tr en C18 
correspondent à la fois 
à la thréonine et à 
l'homosérine, mais pas 
les tr en PFPP. Autre 
isomères possibles : 
Méthylsérine ou Acide 
Aminohydroxybutyrique
. 
NA NA NA 119.0582 1.02 5.02 
Acide Benzoique 
isomère C7H6O2 Caractérisé 
a
 Oui 
Les tr ne correspondent 
ni à l'acide Benzoique 
ni au 4-
Hydroxybenzaldéhyde. 
NA NA NA 122.0368 5.38 NR 
Nicotinamide C6H6N2O Annoté a,c Oui NA Amines biogènes 
et Polyamines 
Métabolisme du 
nicotinate et du 
nicotinamide 










pour un même pic 
chromatographique 
Tous les polyols en C4 
(Erithrol, Threitol…) ont 
les mêmes tr en C18 et 
PFPP. 
Alcools et polyols 
/ Alcools de 
sucres 
Interconversion des 
pentoses et du 
gluconate / Voie des 
pentoses phosphates 
Oui a,b 122.0579 0.91 3.61 
Acide Nicotinique C6H5NO2 Annoté a,c Oui NA Amines biogènes 
et Polyamines 
Métabolisme du 
nicotinate et du 
nicotinamide 
Oui a,b 123.0320 1.10 5.47 
Acide Nicotinique 
isomère C6H5NO2 Caractérisé 
a
 Oui 
Les tr ne correspondent 
pas à l'Acide 
Picolinique ni à l'Acide 
Nicotinique. 




C7H8O2 Caractérisé a Oui 
Les tr ne correspondent 
pas au Guaiacol, 
Méthylcatechol, ou à 
l'alcool 4-
Hydroxybenzylique. 
NA NA NA 124.0524 6.20 14.91 
Alcool 3-
hydroxybenzylique C7H8O2 Annoté 
a,c
 Oui NA 
Alcools et polyols 










C7H8O2 Annoté a,c Oui NA 
Alcools et polyols 
/ Phénols et 
dérivés 
produit de 
dégradation de la 
salycine, un 
anestésique local. 
Non 124.0524 5.59 NR 
Taurine C2H7NO3S Annoté a,c 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
NA Acides aminés et dérivés 
Synthèse d'acides 
biliaires / 
Métabolisme de la 
taurine et de 
l'hypotaurine 
Oui a,b 125.0147 0.90 3.50 
Taurine isomère C2H7NO3S Caractérisé a 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Le spectre de masse 
montre la présence 
d'un isotoope 34S. 
NA NA NA 125.0147 0.90 3.60 
Méthylcytosine 




isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Le tr en PFPP ne 
correspond pas à la 5-
Méthylcytosine. 
NA NA NA 125.0589 1.02 10.88 
Méthylcytosine 




isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Le tr en PFPP ne 
correspond pas à la 5-
Méthylcytosine. 
NA NA NA 125.0589 1.02 11.42 
Méthylcytosine 




isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Le tr en PFPP ne 
correspond pas à la 5-
Méthylcytosine. 
NA NA NA 125.0589 1.02 13.10 
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N3-Méthylhistamine  C6H11N3 Annoté a,c 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 





 125.0953 0.85 11.71 
N1-Méthylhistamine  C6H11N3 Annoté a,c 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 





 125.0953 0.85 32.96 
Méthylhistamine 




isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Les tr ne correspondent 
pas à la N1, N3 ou la 
Nα Méthylhistamine. 
Autres isomères 
possibles : α, 4 ou 2-
Méthylhistamine. 
NA NA NA 125.0953 0.85 37.85 
Nα-Méthylhistamine C6H11N3 Annoté a,c 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 








C5H6N2O2 Caractérisé a 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Le tr en PFPP ne 














C5H6N2O2 Caractérisé a 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Le tr en PFPP ne 














C5H6N2O2 Caractérisé a 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Le tr en PFPP ne 




possibles : Thymine, 
Méthyluracile, Acide 
Méthylpyrazole 







isomère C5H8N2O2 -aractérisé 
a
 Oui NA NA NA NA 128.0586 5.84 4.95 
Hydrouracile C5H8N2O2 Caractérisé a Oui 
Les tr semblent 
cohérents par rapport à 
ceux de l'Uracile et la 
Dihydrouracile. 
NA Métabolisme des pyrimidines Oui 
a,b
 128.0586 0.96 6.75 




 129.0426 1.10/1.60 5.50/8.00 
Oxoproline isomère C5H7NO3 Caractérisé a Oui Les tr ne correspondent pas à l'Oxoproline. NA NA NA 129.0426 5.80 13.05 
Acide Pipécolique C6H11NO2 Annoté a,c Oui NA Acides aminés et dérivés 
Métabolisme de la 
lysine / Synthèse de 
métabolites 
secondaires 
Oui a,b 129.0790 1.06 4.80 
Acide 3-Méthyl-2-
oxovalérique C6H10O3 Annoté 
a,c
 Oui NA Acides 
organiques 
Métabolisme des 








C6H10O3 Annoté a,c Oui NA Acides 
organiques 
Synthèse du 
pantothénate et des 
CoA / Métabolisme 




Oui a,b 130.0630 5.64 14.62 
N-Acétylputrescine C6H14N2O Identifié a,b,c 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
NA Amines biogènes 
et Polyamines 
Métabolisme des 
acides aminés Oui 
a,b
 130.1106 1.05 11.40 
N-Acétylputrescine 




isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Le tr en PFPP ne 








et Polyamines NA NA 130.1106 1.05 10.90 




Les tr correspondent à 
la fois à la Cis-4-
hydroxyproline et la 
Acides aminés et 
dérivés 
Métabolisme des 
acides aminés Oui 
a,b
 131.0582 1.05/1.60 3.91 
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pour un même pic 
chromatographique 
Trans-3-Hydroxyproline 
mais pas à la Trans-4-
hydroxyproline. 
N-Acétylalanine C5H9NO3 Annoté a,c Oui NA Acides aminés et dérivés 
Métabolisme des 




Oui a,b 131.0582 2.02 9.63 
Hydroxyproline 




isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Les tr ne correspondent 
pas à l'Hydroxyproline 
(Cis-4, trans-4, Trans-
3), la N-Acétylalanine 
ou l'Acide 5-
Aminolevulinique. 
NA NA NA 131.0582 1.05/1.60 6.00 
Hydroxyproline 




isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Les tr ne correspondent 
pas à l'Hydroxyproline 
(Cis-4, trans-4, Trans-
3), la N-Acétylalanine 
ou l'Acide 5-
Aminolevulinique. 
NA NA NA 131.0582 1.05/1.60 7.30 
Hydroxyproline 




isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Les tr ne correspondent 
pas à l'Hydroxyproline 
(Cis-4, trans-4, Trans-
3), la N-Acétylalanine 
ou l'Acide 5-
Aminolevulinique. 
NA NA NA 131.0582 1.05/1.60 8.20 
Hydroxyproline 




isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Les tr ne correspondent 
pas à l'Hydroxyproline 
(Cis-4, trans-4, Trans-
3), la N-Acétylalanine 
ou l'Acide 5-
Aminolevulinique. 
NA NA NA 131.0582 1.05/1.60 8.97 
Créatine    C4H9N3O2 Annoté a,c Oui NA Acides aminés et dérivés 
Métabolisme des 
acides aminés Oui 
a,b
 131.0695 0.96 5.15 
Leucine C6H13NO2 Identifié a,c,d 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
NA Acides aminés et dérivés 
Métabolisme des 
acides aminés Oui 
a,b
 131.0946 1.05 12.90 
Norleucine C6H13NO2 Identifié a,c,d Oui NA Acides aminés et dérivés 
Métabolisme des 
acides aminés Oui 
a,b
 131.0946 2.42 14.20 
Leucine isomère C6H13NO2 Caractérisé a 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Les tr ne correspondent 
pas à l'Isoleucine, la ß-
Leucine ou l'Acide 6-
Aminocaproique. 
NA NA NA 131.0946 1.05 12.30 
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Leucine isomère C6H13NO2 Caractérisé a 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Les tr ne correspondent 
pas à l'Isoleucine, la ß-
Leucine ou l'Acide 6-
Aminocaproique. 
NA NA NA 131.0946 1.05 13.50 
Asparagine C4H8N2O3 Annoté a,c 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
NA Acides aminés et dérivés 
Métabolisme des 
acides aminés / 
Métabolisme de 
l'azote 
Oui a,b 132.0535 1.05 3.77 
Acide 3-




isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
NA Acides aminés et dérivés 
Synthèse du 
pantothénate et des 
CoA / Métabolisme 
des acides aminés / 
Métabolisme des 
pyrimidines 
Oui a,b 132.0535 1.05/1.14 5.43 
Acide Aspartique C4H7NO4 Annoté a,c Oui NA Acides aminés et dérivés 
Métabolisme des 
acides aminés / Cycle 
de l'urée 
Oui a,b 133.0375 0.95 3.90 
Acide Malique C4H6O5 Annoté a,c Oui NA Acides 
organiques 
Cycle de Krebs / 
Métabolisme des 
pyrimidines 
Oui a,b 134.0215 1.05 4.75 




pour un même pic 
chromatographique 
Tous les Deoxypentose 
ont les mêmes tr en C18 
et PFPP. 
Sucres et dérivés Voie des pentoses phosphates Non 
a
 134.0579 1.00 3.67 
Déoxyribose 
isomère C5H10O4 Caractérisé 
a
 Oui 
Les tr ne correspondent 
pas au Déoxyribose. 
Autres isomères 





NA NA NA 134.0579 2.44 6.73 
Acide Thréonique / 
Acide Erythronique C4H8O5 Annoté 
a,c
 Oui 
L'Acide Erythronique et 







Oui a,b 136.0372 0.93 3.66 




 136.0385 1.10/1.50 10.50 
Hypoxanthine 
isomère C5H4N4O Caractérisé 
a
 Oui Les tr ne correspondent pas à l'Hypoxanthine. NA NA NA 136.0385 4.58 6.65 
1-




isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
NA Amines biogènes 
et Polyamines 
Métabolisme du 
nicotinate et du 
nicotinamide 








isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Le tr en PFPP ne 
correspond pas à la 1-
Méthylnicotinamide. 




NA NA NA 136.0637 0.91 8.00 
Trigonelline C7H7NO2 Annoté a,c 
Non, plusieurs 









nicotinate et du 
nicotinamide 
Oui a,b 137.0477 0.94 5.45 
Trigonelline 




isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Les tr ne correspondent 
pas à l'acide 
Aminobenzoique, 
Pyridylacetique ou à la 
Salicylamide. 















Non a 138.0317 7.35 17.00 
Acide 4-
Hydroxybenzoique C7H6O3 Annoté 
a,c












C6H6N2O2 Caractérisé a 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Les tr ne correspondent 
pas à l'acide 










C6H6N2O2 Caractérisé a 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Les tr ne correspondent 
pas à l'acide 










C6H6N2O2 Caractérisé a 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Les tr ne correspondent 
pas à l'acide 






















C6H5NO3 Caractérisé a 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Les tr ne correspondent 












C6H5NO3 Caractérisé a 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Les tr ne correspondent 












C6H5NO3 Caractérisé a 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Les tr ne correspondent 












C6H5NO3 Caractérisé a Oui 
Les tr ne correspondent 








NA NA NA 139.0269 4.48 13.21 
Acide 1-Méthyl-4-




isomères pour un 
même pic 
chromatographique 










C6H8N2O2 Caractérisé a 
Non, plusieurs 














C6H8N2O2 Caractérisé a 
Non, plusieurs 














C6H8N2O2 Caractérisé a 
Non, plusieurs 










NA NA NA 140.0586 1.03 13.33 
5-hydroxy-
méthyluracile C5H6N2O3 Annoté 
a,c
 Oui NA Nucléosides et dérivés 
La 5-
Hydroxymethyluracile 
est un produit 
d'oxydation dérivé de 
la thymine ou de la  
5-méthylcytosine. 
Oui a,b 142.0378 1.05 4.90 
Stachydrine 
(Proline bétaine) C7H13NO2 
Putativement 
Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de HCOOH, 





Analogue de la 
glycine betaine 
retouvés dans les 
agrumes. 
Oui a,b 143.0946 1.00 5.45 
Acide 4-Acétamido-









NA NA NA 145.0739 1.80 10.85 
Acide 4-Acétamido-









NA NA NA 145.0739 2.80 11.05 
Acide 4-Acétamido-












Spermidine C7H19N3 Identifié a,c,d Oui NA Amines biogènes 
et Polyamines 
Métabolisme des 
acides aminés / 
Métabolisme du 
glutathion 
Oui a,b 145.1579 0.81 NR 
Acide α-
Kétoglutarique C5H6O5 Identifié 
a,b,c,d
 Oui NA Acides 
organiques 
Cycle de Krebs / 
Métabolisme des 
acides aminés / 
Synthèse du 
pantothénate et des 
CoA 
Oui a,b 146.0215 1.06 4.56 






Oui a,b 146.0579 5.08 12.22 
Acide 






pour un même pic 
chromatographique 
Lse tr correspondent à 





Cycle de Krebs / 
Métabolisme des 
acides aminés 
Oui a,b 146.0579 5.14 12.39 
Acide 2,2-
Diméthylsuccinique C6H10O4 Annoté 
a,c
 Oui NA Acides 
organiques NA Oui 
a,b




C6H10O4 Caractérisé a Yes 
Les tr ne correspondent 




NA NA NA 146.0579 4.21 NR 
Glutamine C5H10N2O3 Identifié a,b,c,d Oui NA Acides aminés et dérivés 
Métabolisme des 
acides aminés / 
Purine, Pyrimidine, 
Cycle de l'urée 
Oui a,b 146.0691 0.88 3.92 
Lysine C6H14N2O2 Identifié a,c,d Oui NA Acides aminés et dérivés 
Métabolisme des 
acides aminés / 
Synthèse des 
carnitines / 
Métaolisme de la 
biotine 
Oui a,b 146.1055 0.81 6.15 
O-Acétylsérine C5H9NO4 Annoté a,c 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
NA Acides aminés et dérivés 




souffre / Métabolisme 
microbien 








isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Les tr ne correspondent 
pas à l'Acide 
Glutamique, l'Acide N-
Méthyl-D-aspartique 
(NMDA) ou la N-
Acetylserine. 
NA NA NA 147.0532 1.05 10.80 
Acide Mévalonique 
isomère C6H12O4 Caractérisé 
a
 Oui 
Les tr ne correspondent 
pas à l'Acide 
Mévalonique. 
NA NA NA 148.0736 4.55 11.25 
Acide Mévalonique 
isomère C6H12O4 Caractérisé 
a
 Oui 
Les tr ne correspondent 
pas à l'Acide 
Mévalonique. 




C6H12O4 Putativement Identifié a,b Oui 
Les tr ne correspondent 
pas à l'Acide 
Mévalonique. La MSn 
montre des pertes de 
H2O, HCOOH, C3H6O 
(+H2O), C3H8O, C3H4O2 
(+H2O). 2 Autres 











C6H12O4 Putativement Identifié a,b Oui 
Les tr ne correspondent 
pas à l'Acide 
Mévalonique. La MSn 
montre des pertes de 
H2O, HCOOH, C3H6O 
(+H2O), C3H8O, C3H4O2 
(+H2O). 2 Autres 







organiques NA Non 148.0736 4.75 11.80 
Méthionine C5H11O2NS Annoté a,c 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
NA Acides aminés et dérivés 
Métabolisme des 
acides aminés Oui 
a,b
 149.0511 1.05/1.35 8.10 
Méthionine isomère C5H11O2NS Caractérisé a 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Les tr ne correspondent 














isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Le tr en PFPP ne 
correspond pas à N6-
Methyladenine. Peut 
être un autre isomère 
de methyladenine (1, 3, 
7 ou 9) 
NA NA NA 149.0701 1.09 12.60 
Méthyladenine 




isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Le tr en PFPP ne 
correspond pas à N6-
Méthyladenine. Peut 
être un autre isomère 
de méthyladenine (1, 3, 
7 ou 9) 
NA NA NA 149.0701 1.09 13.13 




pour un même pic 
chromatographique 
Tous les pentose 
(ribose, arabinose, 
xylose…) ont les 
mêmes tr en C18 et 
PFPP. 




pentoses et du 
gluconate / Voie des 
pentoses phosphates 
Oui a,b 150.0528 0.97 3.93 




 151.0494 1.09 11.31 





Médicament contre la 
douleur. Oui 
a,b
 151.0633 4.88 12.36 
Paracétamol 
isomère C8H9NO2 Caractérisé 
a
 Oui 
Les tr ne correspondent 






Dopamine quinone (…) 
NA NA NA 151.0633 5.70 13.50 














acides aminés / 
Métabolisme 
microbien 










acides aminés / 
Métabolisme 
microbien 
Oui a,b 152.0473 6.20 14.28 
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Acide p-Anisique C8H8O3 Identifié a,b,c,d Oui NA Acides 
organiques 
Acide phénolique 
présent dans les 
graines d'anis. 










acides aminés / 
Métabolisme 
microbien 
Oui a,b 152.0473 5.66 13.42 
Arabitol (+ 






pour un même pic 
chromatographique 
Tous les polyols en C5 
(Adonitol, Arabitol…) 
ont les mêmes tr en C18 
et PFPP. 
Alcools et polyols 
/ Alcools de 
sucres 
Interconversion des 
pentoses et du 
gluconate / Voie des 
pentoses phosphates 




C7H7NO3 Caractérisé a Oui 
Les tr ne correspondent 
pas à l'acide 3-
Hydroxyanthranilique 
ou 3-Aminosalicylique.  




C7H7NO3 Caractérisé a Oui 
Les tr ne correspondent 
pas à l'acide 3-
Hydroxyanthranilique 
ou 3-Aminosalicylique.  









pour un même pic 
chromatographique 
Les tr correspondent à 

















































C7H6O4 Caractérisé a Oui 
Les tr ne correspondent 




Isomères possibles : 
acides 2,4 ou 2,6-
Dihydroxybenzoique. 






Identifié a,b Oui 
La MSn montre deux 
pertes de CO2.Isomère 
possible : Acide 1H-
pyrrole-2,5-




organiques NA Non 155.0219 5.20 12.62 
Histidine C6H9N3O2 Annoté a,c 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
NA Acides aminés et dérivés 
Métabolisme des 
acides aminés Oui 
a,b
 155.0695 0.85 5.45 
Histidine isomère C6H9N3O2 Caractérisé a 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Les tr ne correspondent 
pas à l'Histidine. NA NA NA 155.0695 0.85 6.05 
Acide Orotique C5H4N2O4 Identifié a,c,d 
Non, plusieurs 








 156.0171 1.04 5.42 
Acide Orotique 




isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Les tr ne correspondent 




C6H8N2O3 Caractérisé a 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Les tr ne correspondent 
pas à l'acide 
Imidazolelactique. La 
MSn montre une perte 
de HCOOH. 




C6H8N2O3 Caractérisé a 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Les tr ne correspondent 
pas à l'acide 
Imidazolelactique. La 
MSn montre une perte 
de HCOOH. 
NA NA NA 156.0535 0.97 8.90 
Tiglylglycine C7H11NO3 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de H2O, HCOOH 
et C2H5O2N (-CO). La 
distinction entre les 
deux isomères a été 
faite sur la base du 
logP donné par HMDB 




acides gras Oui 
a,b




Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de H2O, HCOOH 
et C2H5O2N (-CO). La 
distinction entre les 
deux isomères a été 
faite sur la base du 
logP donné par HMDB 




acides gras Oui 
a,b






Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de H2O, HCOOH 
et C5H8O. Autres 








Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de H2O, HCOOH 
et C5H8O. Autres 












C7H13NO3 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de C2H4O2 et 
H2O. 2 Autres isomères 









NA Non 159.0895 4.60 11.63 
Acide 2-
Oxoadipique C6H8O5 Caractérisé 
a
 Oui 
les tr C18 et PFPP sont 
cohérent en 
comparaison de ceux 
de l'acide Adipique. La 
distinction entre les 
deux isomères a été 
faite sur la base du 




acides aminés Oui 
a,b
 160.0372 4.65 11.75 
Acide 3-
Oxoadipique C6H8O5 Caractérisé 
a
 Oui 
les tr C18 et PFPP sont 
cohérent en 
comparaison de ceux 
de l'acide Adipique. La 
distinction entre les 
deux isomères a été 
faite sur la base du 







Oui a,b 160.0372 4.50 11.97 
Acide Pimélique C7H12O4 Identifié a,c,d 
Non, plusieurs 





Métabolisme de la 
biotine Oui 
a,b
 160.0734 5.75 12.98 
Acide 3-










l'acide phytanique Oui 
a,b




Diméthylglutarique C7H12O4 Identifié 
a,c,d
 Oui NA Acides 
organiques NA Oui 
a,b




C7H12O4 Caractérisé a Oui NA NA NA NA 160.0734 4.38 NR 
Acide 2,2-
Diméthylglutarique C7H12O4 Identifié 
a,c,d
 Oui NA Acides 
organiques NA Non 160.0734 5.95 13.30 
Adipate de 
Monométhyle C7H12O4 Identifié 
a,c,d
 Oui NA Acides 
organiques esters NA Non 160.0734 6.25 13.81 
Tryptamine C10H12N2 Identifié a,c,d Oui NA Amines biogènes 
et Polyamines 
Métabolisme des 
acides aminés /  
synthèse des 
indolalkaloïdes 
Oui a,b 160.1001 5.67 NR 
Acide 2-
Aminoadipique C6H11NO4 Annoté 
a,c
 Oui NA Acides aminés et dérivés 
Métabolisme des 
acides aminés Oui 
a,b
 161.0688 1.00 5.45 
Carnitine C7H15NO3 Identifié a,c,d 
Non, plusieurs 









acides gras Oui 
a,b
 161.1052 0.91 8.34 
Carnitine isomère C7H15NO3 Caractérisé a 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
le tr en PFPP ne 
correspond pas à la 
Carnitine. 
NA NA NA 161.1052 0.91 10.09 





Métabolisme de la 
nicotine Oui 
a,b
 162.1157 1.10 11.06 




pour un même pic 
chromatographique 
Tous les Déoxyhexoses 
(Fucose, Rhamnose, 
Rhamnulose…) ont les 
mêmes tr en C18 et 
PFPP. 
Sucres et dérivés 
Glycolyse / 
Glyconéogénèse / 




Oui a,b 164.0685 1.02 3.70 
Phénylalanine C9H11NO2 Identifié a,c,d Oui NA Acides aminés et dérivés 
Métabolisme des 
acides aminés Oui 
a,b
 165.0790 4.44 15.60 
Acide Ribonique (+ 
isomères) C5H10O6 Caractérisé 
a
 Oui 
Tous les Acided s de 
sucre ne C5 ont les 







Non a 166.0477 0.94 3.54 
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Métaolisme de la 
caféine, théophylline 
et de la théobromine 
Oui a,b 166.0491 3.96 11.13 





Métaolisme de la 
caféine, théophylline 
et de la théobromine 
Oui a,b 166.0491 4.30 11.45 
9-Méthylxanthine C6H6N4O2 Caractérisé a Oui 
Le tr en C18 correspond 
avec la 3-
Methylxanthine mais 







Métaolisme de la 
caféine, théophylline 
et de la théobromine 
Oui a,b 166.0491 4.24 11.23 
Acide 
Phényllactique C9H10O3 Identifié 
a,b,c,d
 Oui NA Acides 
organiques 
Métabolisme de la 
phénylalanine / 
Synthèse d'alcaloïdes 
dérivés du Tropane, 
de la piperidine et de 
la pyridine  
Oui a,b 166.0629 6.47 14.53 
Pyridoxal isomère C8H9NO3 Caractérisé a Oui 
Les tr ne correspondent 
pas au Pyridoxal ou à 
la 4-
Hydroxyphénylglycine. 
Isomère possible : 
isopyridoxal. 
NA NA NA 167.0582 1.09 11.20 





Oui a,b 168.0283 1.11/1.40 5.44/7.65 
Acide 4-
Hydroxymandélique C8H8O4 Identifié 
a,b,c,d


























C8H8O4 Caractérisé a Oui 
Les tr ne correspondent 





La MSn montre une 
perte de CO2.  






C8H8O4 Caractérisé a Oui 
Les tr ne correspondent 





La MSn montre une 
perte de CO2 et de 
CH3. 




C8H8O4 Caractérisé a Oui 
Les tr ne correspondent 





La MSn montre une 
perte de CO2 et de 
CH3. 
NA NA NA 168.0423 6.84 15.94 
Pyridoxamine 
isomère C8H12N2O2 Caractérisé 
a
 Oui 
Les tr ne correspondent 
pas à la Pyridoxamine. 
La MSn montre une 
perte de H2O et 
C3H9NO. 
NA NA NA 168.0899 4.60 9.20 
Pyridoxamine 
isomère C8H12N2O2 Caractérisé 
a
 Oui 
Les tr ne correspondent 
pas à la Pyridoxamine. 
La MSn montre une 
perte de H2O, CO et 
C4H5NO2. 
NA NA NA 168.0899 4.45 11.35 
Méthylhistidine C7H11N3O2 Caractérisé a 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Le tr en C18 est 
compatible avec la 
méthylhistidine, mais 





Histidine méthyl ester. 
NA NA Oui 
a,b
 pour 
la 1 et la 3. 169.0851 0.90 5.45 
Méthylhistidine C7H11N3O2 Caractérisé a 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Le tr en C18 est 
compatible avec la 
méthylhistidine, mais 





Histidine méthyl ester. 
NA NA Oui 
a,b
 pour 
la 1 et la 3. 169.0851 0.90 6.10 
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Méthylhistidine C7H11N3O2 Caractérisé a 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Le tr en C18 est 
compatible avec la 
méthylhistidine, mais 





Histidine méthyl ester. 
NA NA Oui 
a,b
 pour 




C8H10O4 Caractérisé a Oui 
La MSn montre une 
perte de H2O, 2(H2O), 
CH2O et C2H2O2. 
NA NA NA 170.0579 5.32 12.34 
Glycérol Phosphate C3H9O6P Caractérisé a Oui 
Les tr sont cohérents 
avec la structure. 











Non a 172.0137 0.93 3.60 
Prolylglycine C7H12N2O3 Annoté a,c 
Non, plusieurs 








Oui a,b 172.0848 1.07 11.34 
Glycylproline C7H12N2O3 Putativement Identifié a,b 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
La MSn montre des 








final de dégradation 
du collagène) 
Oui a,b 172.0848 1.07 12.24 
N-Acétylleucine  C8H15NO3 Annoté a,c Oui NA 
Composés 
exogènes et leurs 
métabolites 
Médicament. Non a 173.1051 6.15 13.14 
Isovalérylalanine 
isomère C8H15NO3 Caractérisé 
a
 Oui 
La MSn montre des 
pertes de CO2, C2H2O, 
C5H8O, C3H4O et H2O.  
NA NA NA 173.1051 6.34 13.44 
Hexanoylglycine C8H15NO3 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de CO2, H2O et 








acides gras Oui 
a,b
 173.1051 6.45 13.68 
N-Acétylisoleucine C8H15NO3 Annoté a,c Oui NA Acides aminés et dérivés NA Oui 
c [386] 173.1051 6.02 13.30 
Sulfate de Phényle C6H6O4S Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de SO3, SO2 et 
C6H5O. Ce schéma de 
fragmentation peut 
Acides 
organiques NA Oui 
c [387] 173.9987 5.33 11.93 
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correspondre au Phényl 
sulfate et à l'acide 





isomère C7H10O5 Caractérisé 
a
 Oui 
Les tr ne correspondent 
pas à l'acide 
shikimique. 
NA NA NA 174.0528 0.89 3.52 







acides gras Oui 
a,b
 174.0892 6.42 13.83 
Arginine C6H14N4O2 Annoté a,c 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
NA Acides aminés et dérivés 
Métabolisme des 
acides aminés / Cycle 
de l'urée 
Oui a,b 174.1117 0.86 6.27 
Arginine isomère C6H14N4O2 Caractérisé a 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Les tr ne correspondent 
pas à l'Arginine. NA NA NA 174.1117 0.86 6.77 
Acide N-
Acétylaspartique C6H9NO5 Annoté 
a,c
 Oui NA Acides aminés et dérivés 
Métabolisme de 
l'alanine, de 
l'aspartate et du 
glutamate 
Oui a,b 175.0481 1.05 5.50/6.84 
Acide 
Indoleacétique C10H9NO2 Annoté 
a,c
 Oui NA Indoles et dérivés Métabolisme du tryptophane Oui 
a,b




C10H9NO2 Caractérisé a Oui 
Les tr ne correspondent 
pas à l'Acide 
Indoleacetique. La MSn 
montre une perte de 
C5H5ON. 
NA NA NA 175.0633 4.78 13.81 
Citrulline isomère C6H13N3O3 Caractérisé a 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Le tr en PFPP ne 
corresponde pas à 
Citrulline. 
NA NA NA 175.0957 1.07 9.21 
Citrulline isomère C6H13N3O3 Caractérisé a 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
Le tr en PFPP ne 
corresponde pas à 
Citrulline. 
NA NA NA 175.0957 1.07 11.30 
Acide Ascorbique C6H8O6 Identifié a,c,d Oui NA Acides 
organiques 









isopropylmalique C7H12O5 Annoté 
a,c
 Oui NA Acides 
organiques 
Métabolisme des 
acides aminés / 
Métabolisme du 
pyruvate 
Oui a,b 176.0685 5.52 12.61 





Métabolisme de la 
nicotine Oui 
a,b
 176.095 1.83 14.31 




Oui a,b 176.095 4.17 NR 
N-
Formylméthionine C6H11NO3S Annoté 
a,c
 Oui NA Acides aminés et dérivés 
Métabolisme des 
acides aminés Oui 
a,b




C6H11NO3S Caractérisé a Oui NA NA NA NA 177.0460 4.64 12.09 
Acide Hippurique C9H9NO3 Identifié a,c,d Oui NA 




acides aminés Oui 
a,b
 179.0582 5.82 13.50 
5-Méthylthioribose C6H12O4S Caractérisé a Oui 
Le spectre de masse 
montre la présence de 
l'isotope 34S. 
Sucres et dérivés Métabolisme des 
acides aminés Non 
a
 180.0456 1.09 5.12 
Acide Nicotinurique 
isomère C8H8N2O3 Caractérisé 
a
 Oui 
Les tr ne correspondent 
pas à l'acide 
Nicotinurique. La MSn 
montre des pertes de 
H2O, HCOOH (or CO2), 
C2H3NO et C2H5NO. 
NA NA NA 180.0535 5.31 12.96 




pour un même pic 
chromatographique 
Tous les hexoses 
(Glucose, Fructose, 
Galactose, Mannose…) 
ont les mêmes tr en C18 
et PFPP. 
Sucres et dérivés 
Glycolyse / 
Glyconéogénèse / 




Oui a,b 180.0634 0.90 3.67 





Métabolisme de la 
théobromine Oui 
a,b
 180.0647 4.74 11.40 
Paraxanthine / 






pour un même pic 
chromatographique 
(théophylline) 
Les temps de rétention 
peuvent  correspondre 
à la Paraxanthine et la 
Theophylline (mai splus 






Métabolisme de la 
caféine Oui 
a,b
 180.0647 5.08 12.16 
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Tyrosine C9H11NO3 Annoté a,c Oui NA Acides aminés et dérivés 
Métabolisme des 
acides aminés Oui 
a,b
 181.0739 1.05 12.07 
Tyrosine isomère C9H11NO3 Putativement Identifié a,b Oui 
Les tr ne correspondent 
pas à la Tyrosine ou 
l'Ortho-Tyrosine. La 
MSn montre des pertes 
de NH3, H2O et 
HCOOH. Isomères 
possibles : Beta ou 
Meta-Tyrosine. 
Acides aminés et 




Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de H2O, HCOOH 
et C2H5NO2. 
Acides aminés et 
dérivés 
Métabolisme des 
acides aminés Oui 
a,b
 181.0739 6.02 13.50 
Acide 1-
Méthylurique C6H6N4O3 Annoté 
a,c





Métabolisme de la 
caféine Oui 
a,b
 182.044 4.10 11.15 
Acide 
Isohomovanillique C9H10O4 Annoté 
a,c
 Oui NA 
Amines biogènes 
et Polyamines / 
Cathécholamines 
vanilliques 
Métabolisme de la 
tyrosine Non 
a









Métabolisme de la 
tyrosine Oui 
a,b
 182.0579 5.25 12.66 
Acide 
Homovanillique C9H10O4 Annoté 
a,c
 Oui NA 
Amines biogènes 
et Polyamines / 
Cathécholamines 
vanilliques 
Métabolisme de la 
tyrosine Oui 
a,b
 182.0579 6.10 13.35 
Mannitol (+ 






pour un même pic 
chromatographique 
Tous les polyols en C6 
(Mannitol, sorbitol, 
Galactitol…) ont les 
mêmes tr en C18 et 
PFPP. 
Alcools et polyols 
/ alcools simples 
Métaolisme du 




Oui a,b 182.0790 0.95 3.50 





Métabolisme de la 
vitamine B6 Oui 
a,b
 183.0532 3.22 11.65 
Acide 4-Pyridoxique 
isomère C8H9NO4 Caractérisé 
a
 Yes 
Les tr ne correspondent 
pas à l'acide 4-
Pyridoxique ou à la 3,5-
Dihydroxy-
phénylglycine. La MSn 
montre des pertes de 
H2O, HCOOH et 
C2H5O2N. 






Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de H2O, HCOOH 
(ou CO2) et C2H5O2N. 
Acyle Glycines / 
dérivés glycine 
hétérocycliques 




Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de H2O, NH3, 
C4H9N (+NH3) et 
C5H12N2O. Les tr ne 
correspondent pas à la 
N8-Acétylspermidine. 
Amines biogènes 
et Polyamines NA Oui 
a,b
 187.1685 0.88 43.70 






NA Oui a,b 188.1049 7.08 14.65 









C6H6O5S Putativement Identifié a,b Oui 
La MS montre la 
présence d'un isotope 
34S. La MSn montre une 
perte de SO3. Isomères 
possibles : Sulfate de 
Pyrocatechol, Sulfate 
de Quinol ou 
Sulfocatechol. 








C8H14O5 Caractérisé a Oui 
La MSn montre des 
pertes de H2O et 
CO2+H2O. 




C8H14O5 Caractérisé a Oui La MS
n
 montre une 




C8H14O5 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de H2O, 
CO2+H2O et C2H4O. 
Acides 




C8H14O5 Putativement Identifié a,b Oui 
 La MSn montre des 
pertes de H2O, 
CO2+H2O, C2H4O2, 
C2H4O3 et C3H4O4. 
Acides 




C10H9NO3 Identifié a,b,c,d Oui NA Indoles et dérivés Métabolisme du tryptophane Oui 
a,b
 191.0582 5.69 13.76 
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Acide Citrique C6H8O7 Identifié a,b,c,d Oui NA Acides 
organiques 
Cycle de Krebs / 
Métabolisme du 
glyoxylate et des 
dicarboxylates 
Oui a,b 192.0270 1.07/1.49 5.52 






retouvés dans les 
grains de café, les 
feuilles de tabac, les 
feuilles de carrotes, 
les pommes, pêches, 
poires, prunes, et 
autres fruits et 
légumes. 




Identifié a,b Oui 
La MSn montre une 










Métabolisme de la 
nicotine Oui 
a,b
 192.0899 1.11 12.11 
Acide 2-
Méthylhippurique C10H11NO3 Annoté 
a,c
 Oui NA 





acides gras Oui 
a,b









pour un même pic 
chromatographique 
Les tr correspondent à 
la fois a l'Acide 4-
Méthylhippurique et 3-
Méthylhippurique. 








C10H11NO3 Caractérisé a Oui 
Les tr ne correspondent 







Hippurate de méthyle. 
NA NA NA 193.0739 6.20 14.19 
Acide Glucuronique 






pour un même pic 
chromatographique 
Les tr correspondent à 
la fois à l'Acide 
Galacturonique et 
Glucuronique. 
Sucres et dérivés 
Interconversion des 
pentoses et du 




Oui a,b 194.0427 0.96 3.50 
Acide Isoférulique C10H10O4 Identifié a,b,c,d Oui 
Le tr en C18 correspond 
à la fois à l'Acide 
Ferulique et 





Métabolisme de la 
caféine Oui 
a,b
 194.0578 6.65 14.79 
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C10H10O4 Putativement Identifié a,b Oui 
Les tr ne correspondent 
pas à l'Acide Férulique 
ou Isoférulique. La MSn 
montre des pertes de 








Identifié a,b Oui 
Les tr ne correspondent 
pas à l'Acide Férulique 
ou Isoférulique. La MSn 
montre des pertes de 





NA Non 194.0578 6.95 15.69 
Phthalate d'éthyle C10H10O4 Putativement Identifié a,b Oui 
Les tr ne correspondent 
pas à l'Acide Ferulique 
ou Isoferulique. La MSn 
montre des pertes de 
H2O, CO2, C2H4, C2H5O 








Oui a,b 194.0578 7.45 16.06 
Pyridylacétylglycine C9H10N2O3 Putativement Identifié a,b Oui 
Les tr ne correspondent 










Métabolisme de la 
nicotine Non 194.0691 4.74 13.75 





Métabolisme de la 
caféine Oui 
a,b
 194.0804 5.56 12.84 
Acide α-
hydroxyhippurique C9H9NO4 Identifié 
a,c,d
 Oui NA Acides aminés et dérivés 
utilisé dans la 
formulation de 
certains herbicides. 




C9H9NO4 Caractérisé a Oui 
Les tr ne correspondent 
pas à l'acide Alpha-
Hydroxyhippurique. La 
MSn montre une perte 
de C2H5NO2. Autres 





aminosalicylique ou la 
4-
Carboxyphénylglycine. 






C9H9NO4 Caractérisé a Oui 
Les tr ne correspondent 
pas  à l'acide Alpha-
Hydroxyhippurique. La 
MSn montre une perte 
de C2H5NO2. Autres 





aminosalicylique ou la 
4-
Carboxyphénylglycine. 




C9H9NO4 Caractérisé a Oui 
Les tr ne correspondent 
pas  à l'acide Alpha-
Hydroxyhippurique. La 
MSn montre une perte 
de C2H5NO2. Autres 





aminosalicylique ou la 
4-
Carboxyphénylglycine. 
NA NA NA 195.0532 6.39 14.78 
Acide Gluconique 






pour un même pic 
chromatographique 
Tous les Acides de 
sucres en C6 (Gluconic 
acid,  Galactonic 
acid…) ont les mêmes 
tr en C18 et PFPP. 
Acides 
organiques 
Voie des pentoses 
phosphates / 
Interconversion des 





Oui a,b 196.0583 0.95 3.51 
Acide 1,3-
Diméthylurique C7H8N4O3 Identifié 
a,c,d





Métabolisme de la 
théophylline Oui 
a,b
 196.0596 4.67 11.55 
Acide 1,7-
Diméthylurique C7H8N4O3 Identifié 
a,c,d





Métabolisme de la 
caféine Oui 
a,b
 196.0596 4.96 11.84 
Acide 3,7-
Diméthylurique C7H8N4O3 Annoté 
a,c
 Oui NA Nucléosides et dérivés 
Métaolisme de la 
caféine, théophylline 
et de la théobromine 




C7H8N4O3 Caractérisé a Oui 
Les tr ne correspondent 
pas aux acides (1,7) 
(1,3) ou (3,7) 









C7H8N4O3 Caractérisé a Oui 
Les tr ne correspondent 
pas aux acides (1,7) 
(1,3) ou (3,7) 
diméthylurique. 
Isomères possibles 
(1,9) (3,9) ou (7,9). 




C7H8N4O3 Caractérisé a Oui 
Les tr ne correspondent 
pas aux acides (1,7) 
(1,3) ou (3,7) 
diméthylurique. 
Isomères possibles 
(1,9) (3,9) ou (7,9). 
NA NA NA 196.0596 6.01 13.95 







acides gras Oui 
a,b




Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 











Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 








NA Non 202.1205 6.59 14.09 
Spermine C10H26N4 Annoté a,c Oui NA Amines biogènes 
et Polyamines 
Métabolisme des 
acides aminés / 
Métabolisme du 
glutathion 




C8H13NO5 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de H2O, CO2 et 
C2H2O. 
Acides aminés et 
dérivés 
Métabolisme de la 








C8H13NO5 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de CO2, C2H6O 
et CO2+H2O. 
Acides 




carboxylique / Acide 
C8H13NO5 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de CO2, C2H6O 
et CO2+H2O. 
Acides 






Acétylcarnitine C9H17NO4 Identifié a,b,c,d 
Non, plusieurs 









acides gras Oui 
a,b
 203.1158 1.1/1.50 15.95 
Acétylcarnitine 




isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
NA NA NA NA 203.1158 1.1/1.50 19.77 
Tryptophane 
isomère C11H12N2O2 Caractérisé 
a
 Oui 
Le tr en C18 correspond 
au Tryptophane, mais 
pas le tr en PFPP. 
NA NA NA 204.0899 5.28 30.47 
Acide 
Xanthurénique C10H7NO4 Annoté 
a,c








 205.0375 5.18 14.99 
Cinnamoylglycine C11H11NO3 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre une 
perte de C2H5NO2. Acyle Glycines NA Oui 
a,b
 205.0739 7.03 15.05 
N-
Acétylphénylalanine C11H13NO3 Annoté 
a,c
 Oui NA Acides aminés et dérivés 
Métabolisme des 
acides aminés Oui 
a,b
 207.0895 6.50 14.48 
 Acétate de 2-
acétamido-4-
méthylphényle 
C11H13NO3 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de C8H6O, 














NA Non 207.0895 6.72 14.75 
Kynurénine isomère C10H12N2O3 Caractérisé a Oui 
Le tr en C18 correspond 
avec la kynurénine, 
mais pas le tr en PFPP. 
Autre isomère possible 
: Formyl-5-
hydroxykynurénamine. 
NA NA NA 208.0848 4.41 17.40 
Acide 
Aminosalicylurique C9H10N2O4 Caractérisé 
a
 Oui La MS
n
 montre une 














phosphate ont les 
mêmes tr en C18 et 
PFPP. 
Sucres et dérivés 
/ Monosaccharide 
phosphates 









C10H18N2O3 Putativement Identifié a,b Oui 
Les tr ne correspondent 
pas la Dethiobiotine ou 
Val-Pro. La MSn montre 
une perte de C6H9NO3. 
Ce schéma de 
fragmentation peut 













C10H18N2O3 Putativement Identifié a,b Oui 
Les tr ne correspondent 
pas la Dethiobiotine ou 
Val-Pro. La MSn montre 
une perte de C6H9NO3. 
Ce schéma de 
fragmentation peut 








et Polyamines NA Non 214.1317 1.72 16.66 
Propionylcarnitine 
isomère C10H19NO4 Caractérisé 
a
 Oui NA NA NA NA 217.1314 3.19 20.57 
Propionylcarnitine 
isomère C10H19NO4 Caractérisé 
a
 Oui NA NA NA NA 217.1314 4.65 34.26 
Acide 5-
Sulfosalicylique C7H6O6S Annoté 
a,c
 Oui 
La MS montre la 
présence d'un isotope 
34S et d'une perte de 
SO3. Les tr 
correspondent 





dérivé de l'acide 
salicylique. Non 
a




C7H6O6S Caractérisé a Oui 
La MS montre la 
présence d'un isotope 
34S et d'une perte de 
SO3. 




isomère C12H14N2O2 Caractérisé 
a
 Oui NA NA NA NA 218.1055 5.74 13.15 
N-Acétylsérotonine 
isomère C12H14N2O2 Caractérisé 
a
 Oui NA NA NA NA 218.1055 5.93 13.72 




 219.1107 4.74 11.47 
Hydroxytryptophane 
isomère C11H12N2O3 Caractérisé 
a
 Oui 
Les tr ne correspondent 
pas au 5-
Hydroxytryptophane. 
NA NA NA 220.0848 3.07 12.54 
Hydroxytryptophane 
isomère C11H12N2O3 Caractérisé 
a
 Oui 
Les tr ne correspondent 
pas au 5-
Hydroxytryptophane. 
NA NA NA 220.0848 4.54 14.23 
Hydroxytryptophane 
isomère C11H12N2O3 Caractérisé 
a
 Oui 
Les tr ne correspondent 
pas au 5-
Hydroxytryptophane. 
NA NA NA 220.0848 5.67 15.53 
Acétyltyrosine 
isomère C11H13NO4 Caractérisé 
a
 Oui Les tr ne correspondent pas à l'Acétyltyrosine. NA NA NA 223.0845 4.40 14.48 
Porphobilinogène C10H14N2O4 Annoté a,c Oui NA Acides aminés et dérivés 
Métabolisme de la 
porphyrine et de la 
chrorophylle 




C11H21NO4 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 







lipides / Transport 
des acides gras / 
Production d'énergie 
Oui a,c [261] 231.1471 4.95 16.80 
Bioptérine isomère C9H11N5O3 Caractérisé a Oui 
Les tr ne correspondent 
pas à la 6-Biopterine ou 
la Sépiaptérine. Autres 




NA NA NA 237.0862 5.15 NR 








Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 







lipides / Transport 
des acides gras / 
Production d'énergie 
Oui a,c [261] 243.1471 5.53 32.20 




pour un même pic 
Les doubles tr C18 
correspondent à 
l'uridine mais pas ceux 
en PFPP. Isomère 
NA NA NA 244.0695 1.04/1.73 5.42/ 5.90 
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chromatographique possible : 
Pseudouridine. 
Valérylcarnitine C12H23NO4 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de C3H9N et 
C8H19NO2. Ce schéma 
de fragmentation peut 




distinction entre les 
différents isomères est 
basée sur la valeur de 







lipides / Transport 
des acides gras / 
Production d'énergie 
Oui a,c [261] 245.1627 5.74 13.40 
Isovalérylcarnitine C12H23NO4 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de C3H9N et 
C8H19NO2. Ce schéma 
de fragmentation peut 




distinction entre les 
différents isomères est 
basée sur la valeur de 







lipides / Transport 
des acides gras / 
Production d'énergie 




Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de C3H9N et 
C8H19NO2. Ce schéma 
de fragmentation peut 




distinction entre les 
différents isomères est 
basée sur la valeur de 







lipides / Transport 
des acides gras / 
Production d'énergie 














C13H14N2O4 Caractérisé a Oui NA NA NA NA 246.1004 6.82 14.65 
Asp-Ile  C10H18N2O5 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de H2O, NH3, 
HCOOH et C4H4O3N. 
La distinction a été faite 
sur la base du tr en C18 
et de l'hydrophobicité 
de la leucine par 






Oui a,b 246.1216 5.00 12.30 
Asp-Leu C10H18N2O5 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de H2O, NH3, 
HCOOH et C4H4O3N. 
La distinction a été faite 
sur la base du tr en C18 
et de l'hydrophobicité 
de la leucine par 






Non 246.1216 5.19 12.81 
Glu-Val C10H18N2O5 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de H2O, NH3, 






Oui a,b 246.1216 4.41 14.58 
Phe-Ser / Ser-Phe C12H16N2O4 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de CO2, 2(CO2), 
CH3NO2 et C2H3O4N. 
Les tr ne correspondent 







Non 252.111 5.01 15.16 
Dihydronéoptérine 
isomère C9H13N5O4 Caractérisé 
a
 Oui NA NA NA NA 255.0968 4.86 12.05 
dérivé de carnitine C12H17NO5 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de NC3H9 et 
C3H9N+C5H4O3. 
Acyles carnitines NA Oui c [261] 255.1101 4.62 14.37 






lipides / Transport 
des acides gras / 
Production d'énergie 
Oui a,c [261] 259.1783 6.58 NR 
Hexanoylcarnitine 
isomère C13H25NO4 Caractérisé 
a
 Oui Les tr ne correspondent pas l'Hexanoylcarnitine. NA NA Oui 
c [261] 259.1783 6.23 NR 
Hexanoylcarnitine 
isomère C13H25NO4 Caractérisé 
a
 Oui Les tr ne correspondent pas l'Hexanoylcarnitine. NA NA Oui 
c [261] 259.1783 6.35 NR 
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(δ)Glu-Leu/Ile C11H20N2O5 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de H2O, 2(H2O), 










Identifié a,b Oui 




La MSn montre des 
pertes de H2O, NH3, 
C5H7O3N et C8H9NO. 




Synthèse des acides 
aminées et des 
protéines 
Oui a,b 264.111 5.84 13.06 




 267.0967 1.11 NR 
 N-Acétylcarnosine 




isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
NA NA NA NA 268.1166 1.10 10.85 
N-Acétylcarnosine C11H16N4O4 Putativement Identifié a,b 
Non, plusieurs 
isomères pour un 
même pic 
chromatographique 
 La MSn montre des 









Non a 268.1166 1.10 11.55 
Hepténoylcarnitine C14H25NO4 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre une 






lipides / Transport 
des acides gras / 
Production d'énergie 
Oui c [261] 271.1784 6.52 18.29 
Méthylinosine C11H14N4O5 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre une 
perte de C5H8O4. 
Autres isomères 




Oui a,b pour 
la 1 pas la 
7 
282.0964 4.45 11.24 
Méthylinosine C11H14N4O5 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre une 
perte de C5H8O4. 
Autres isomères 




Oui a,b pour 
la 1 pas la 
7 
282.0964 4.26 11.47 
Xanthosine C10H12N4O6 Identifié a,b,c,d Oui NA Nucléosides et dérivés 
Métabolisme des 
purines / 
Métabolisme de la 
caféine 
Oui a,b 284.0757 4.28 11.09 
N4-Acétylcytidine C11H15N3O6 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 





dégradation des ARN 
de transfert (ARNt). 
Oui a,c [284] 285.0961 4.51 11.38 
Octenoylcarnitine C15H27NO4 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de C3H9N, 






lipides / Transport 
des acides gras / 
Production d'énergie 
Oui a,c [261] 285.194 7.31 NR 
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Octanoylcarnitine C15H29NO4 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de C3H9N, 






lipides / Transport 
des acides gras / 
Production d'énergie 
Oui a,c [261] 287.2097 7.50 NR 
Octanoylcarnitine C15H29NO4 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de C3H9N, 






lipides / Transport 
des acides gras / 
Production d'énergie 
Oui a,c [261] 287.2097 7.94 NR 
Adipoylcarnitine C13H23NO6 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 








lipides / Transport 
des acides gras / 
Production d'énergie 




Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 









lipides / Transport 
des acides gras / 
Production d'énergie 




Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de C3H9N, 
C6H14O4, C7H13O2N 







lipides / Transport 
des acides gras / 
Production d'énergie 
Oui a,c [261] 289.1525 4.83 33.11 
N2-
Méthylguanosine C11H15N5O5 Identifié 
a,c,d




 297.1073 4.30 11.61 
Nonénoylcarnitine C16H29NO4 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 







lipides / Transport 
des acides gras / 
Production d'énergie 
Oui c [261] 299.2097 7.60 NR 
Nonénoylcarnitine C16H29NO4 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 







lipides / Transport 
des acides gras / 
Production d'énergie 




C16H31NO4 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de C3H9N, 
C9H17O (+H2O, +CO).  
Ce schéma de 
fragmentation peut 
correspondre à la 2,6 
dimethylheptanoyl 
carnitine et la 
Nonanoylcarnitine. La 
distinction entre les 
différents isomères est 
basée sur la valeur de 







lipides / Transport 
des acides gras / 
Production d'énergie 
Oui a,c [261] 301.2253 8.06 NR 
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Nonanoylcarnitine C16H31NO4 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de C3H9N, 
C9H17O (+H2O, +CO). 
Ce schéma de 
fragmentation peut 
correspondre à la 2,6 
dimethylheptanoyl 
carnitine et la 
Nonanoylcarnitine. La 
distinction entre les 
différents isomères est 
basée sur la valeur de 







lipides / Transport 
des acides gras / 
Production d'énergie 




Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de NH3, H2O, 
NH3+HCOOH, 
C5H10N2O3 (+CO). 









Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de C3H9N 







lipides / Transport 
des acides gras / 
Production d'énergie 
Oui c [261] 303.2046 6.60 30.22 




 308.041 1.01 NR 
Décadiénylcarnitine C17H27NO4 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 







lipides / Transport 
des acides gras / 
Production d'énergie 
Oui c [261]  309.194 7.66 NR 
Décadiénylcarnitine C17H27NO4 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 







lipides / Transport 
des acides gras / 
Production d'énergie 
Oui c [261] 309.194 7.88 NR 
Diméthylguanosine C12H17N5O5 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre une 
perte de C5H8O4. 2 






purines / Produit de 
dégradation des ARN 
de transfert 
Oui a,b pour 
la 2,2 pas 
la 1,7 
311.123 4.75 12.10 
Décénoylcarnitine C17H31NO4 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 







lipides / Transport 
des acides gras / 
Production d'énergie 
Oui a,c [261] 313.2259 8.38 18.29 
Décénoylcarnitine C17H31NO4 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 







lipides / Transport 
des acides gras / 
Production d'énergie 
Oui a,c [261] 313.2259 8.17 19.12 
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Décanoylcarnitine C17H33NO4 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 







lipides / Transport 
des acides gras / 
Production d'énergie 
Oui a,c [261] 315.241 8.74 22.77 
Décanoylcarnitine C17H33NO4 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 







lipides / Transport 
des acides gras / 
Production d'énergie 




Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 







endogènes NA Oui 




Identifié a,b Oui 
La MSn montre une 





Médicament Non 325.1373 4.55 17.33 
Glucuronide de 
Paracétamol C14H17NO8 Identifié 
a,c,d






médicaments  Oui 
a,b





C18H33NO4 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre une 
perte de C3H9N et 










lipides / Transport 
des acides gras / 
Production d'énergie 
Oui c [261] 327.241 8.94 18.31 




 329.0525 1.01/3.60 10.86 
Déoxycortico-
stérone C21H30O3 Annoté 
a,c








C15H15NO8 Putativement Identifié a,b Oui 
La MS2 montre une 
perte deC6H8O6, et La 
MS3 montre une perte 






 337.0798 6.20 13.49 
Sucrose (+ 






pour un même pic 
chromatographique 
Tous les disaccharides 
(Sucrose, Maltose, 
Isomaltose, 
Lactulose…) ont les 
mêmes tr en C18 et 
PFPP. 





sucrose et de 
l'amidon 




Chlorogénique C16H18O9 Annoté 
a,c
 Oui NA 
Acides 
organiques / 





Oui a,b 354.0951 5.49 NR 
Dehydroépiandrost
erone sulfate C19H28O5S Annoté 
a,c




 368.1657 8.35 NR 
Sulfate de 
Testostérone C19H28O5S Caractérisé 
a
 Oui 








 368.1657 8.65 15.75 




 368.2563 6.85 NR 
Riboflavine 
(Vitamine B2) C17H20N4O6 Annoté 
a,c
 Oui NA 
Alcools et polyols 
/ Ptérines et 
Dihydroptérines 
Métabolisme de la 
Riboflavine Oui 
a,b
 376.1383 5.75 12.47 
Succinyladénosine C14H17N5O8 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 







 383.1077 4.77 11.62 
Acide Cholique C24H40O5 Annoté a,c Oui NA Acides billiaires 
Synthèse d'acides 
biliaires / Sécretion 
biliaire 
Oui a,b 408.2876 9.18 16.61 
Phe-Tyr-Asp (+ 
isomères) C22H25N3O7 Caractérisé 
a





NA 443.1693 5.83 13.40 
Phe-Tyr-Asp (+ 
isomères) C22H25N3O7 Caractérisé 
a











C20H28O11 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de C6H8O6 
(+CO2, +2CO2), 
C14H18O4 et C14H20O5. 
C'est un glucuronide de 












C26H43NO5 Caractérisé a Oui 
Les tr ne correspondent 






biliaires / Sécretion 
biliaire 

















C25H36O8 Caractérisé a Oui NA Glucuronides 
endogènes 
Synthèse d'hormones 




Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 







 464.2410 7.98 15.25 
Acide 
Glycocholique C26H43NO6 Annoté 
a,c
 Oui NA Acides billiaires 
Synthèse d'acides 
biliaires / Sécretion 
biliaire 












C26H43NO6 Caractérisé a Oui NA NA NA NA 465.3091 7.75 14.75 
Glucuronide 
d'Androstérone C25H38O8 Annoté 
a,c
 Oui 












Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de C6H8O6, 
C6H10O7, C20H24O2 et 












Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de C6H8O6, 
C6H10O7, C20H26O2 et 






































Non a 521.3481 12.00 16.75 
L-urobiline C33H46N4O6 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 
pertes de C7H9NO, 
C8H9NO, C17H22N2O3 




l'hème / Métabolisme 
de la porphyrine et de 
la chrorophylle 
Non a 594.3417 9.34 17.40 
L-urobilinogène C33H48N4O6 Putativement Identifié a,b Oui 
La MSn montre des 





l'hème / Métabolisme 
de la porphyrine et de 
la chrorophylle 
Non a 596.3574 9.40 17.45 
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L’objectif de ce travail de thèse est de développer une base de données spectrale pour faciliter 
l’annotation et l’interprétation biologique des jeux de données d’analyse métabolomique obtenus en 
utilisant la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse. Deux approches ont été 
utilisées : (i) l’identification par comparaison aux spectres de masse de composés de références et (ii) 
l’identification directement à partir des données biologiques. Pour la première approche une 
chiomiothèque de métabolite a été constituée et analysée. L’identification à partir de données 
biologiques a été réalisée sur une cohorte de volontaires de 227 individus travaillant au CEA. 244 
métabolites ont ainsi été identifiés dans les urines humaines, donc 78 qui n’avaient jamais été décrits 
comme faisant parti du métabolome urinaire.139 métabolites ont également était caractérisés sur la 
base de leur masse précise mais sans identification formelle. Ces 383 métabolites représentent 
environ 1000 ions dans chacun des modes d’ionisation. Les variations physiologiques au sein de la 
cohorte, en fonction de l’âge, du poids et du genre, de ces différents métabolites ont été étudiées afin 
de construire une base de données relationnelle. Enfin, le métabolome urinaire pouvant être affecté 
par les conditions de prélèvement des échantillons d’urines, nous avons réalisé des études de stabilité 
dans les conditions de prélèvement des métabolites précédemment caractérisés. Ces études nous ont 
permis de proposer des recommandations en termes de conditions de prélèvement et de stockage à 
court terme des urines  et de mesurer l’impact de la contamination bactérienne sur les concentrations 
de différents métabolites urinaires. 
 
The aim of this work was to develop tools to help metabolites identification and biological 
interpretation of metabolomics analysis by LC / MS. In one hand, a spectral database was developed 
to facilitate the annotation of biological datasets from these analyses. Two approaches were 
performed: identification by comparison with reference compounds spectra and direct identification 
from biological dataset. For the first approach a chemical database of metabolites was formed and 
analyzed. The identification from biological data was performed on a cohort of volunteers of 227 CEA 
workers. 244 metabolites were identified in human urine, of which 78 never described as part of the 
urinary metabolome. 139 metabolites were also characterized based on accurate masses but without 
formal identification. These 383 metabolites account for about 1000 ions in each ionization mode. 
Physiological changes within the cohort, depending on age, weight and sex, these metabolites were 
studied in order to build a relational database. This database aims to better understand data 
generated by metabolomics studies. Finally, as the urinary metabolome can be affected by sampling 
conditions, stability studies were performed. It allowed us to determine the best conditions for 
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